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Reihenfolge der Gerate 


Sequence of the instruments 


Oszillatorteil 


OD-8/BN 377 


Oscillator Section 


Sendeteil 


PS- 8/BN 435 


Generator Section 


Empfangsteil 


PM-8/BN 436 


Receiver Section 


Wobbeleinschub 


ODW-81/BN 553 


Sweep Unit 


Festfrequenzeinschub 


ODF-81/BN 554 


Fixed Frequency Unit 


Sendereinschub 


ODS-81/BN 555 


Generator Plug-in 


Sendereinschub 


ODS-82/BN 561 


Generator Plug-in 


Frequenzprogrammierkarte 


O DP-8 1/BN 562 


Programed Frequency Card 



Die Stromlaufpidne sowie die Schaittei I listen sind fur jedes Gerat nach den Kenn- 
ziffern der Baugruppen geordnet. Diese Ziffern lessen sich den Blockschaltplanen 
entnehmen. 

The circuit diagrams as well as the parts lists are arranged for each instrument ac- 
cording to the identifying numbers of the modules. These numbers permit the block 
diagrams to be numbered accordingly. 
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377-M 



CA 3046 
MIC 937-5 D 
SN 4930 N 
SN 4931 N 
SN 7400 N 
SN 74 H 00 N 
SN 7402 N 



SN 7403 N 
SN 7403 N, SI 
SN 7404 N 
SN 74 H 04 N 
SN 7405 N 
SN 7410 N 
SN 74 H 10 N 



SN 74 10 N 
SN 74 H 1 1 N 
SN 7420 N 
SN 74 H 21 
SN 7426 
SN 7451 N 
SN 74 H 51 
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SN 7442 
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fiA 709 C, hA 741 C 



SN 7472 N 
SN 7473 N 
SN 7474 
SN 7474 N 
SN 7490 N 
SN 7492 N 
SN 74123 N 



SN 74100 N 
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LM 300, MIC 709-5 C 




Aufsicht auf Lotseite 
(unerregt schlieOt Kontakt 1 -4) 

View of soldered side 

(When unenergized, contact 1-4 is closed) 



Aquivalenziiste fUr Transistoren (Transistor equivalents) 

2 N Typ/aquivalente Proelektron Bezeichnung 
2 N Type/dquivalent Proelektron designation 



2 N 708 / BSX 88 
2 N 918/ BFX 73 
2 N 930 / BFX 93 
2 N 1613/ BFX 69 
2 N 1893/ BFW 33 
2 N 2219/ BFX 97 



2 N 2222 / BFX 95 
2 N 2368 / BSX 92 
2 N 2369 / BSX 93 
2 N 2484 / BFX 93 A 
2 N 3964 / BFW 22 



Sollten die Werte bestimmter Bauelemente in den Stromlaufplanen 
und Schaitteil listen differieren, so sind stets die Angaben in den 
Schaitteillisten als verbindlich anzusehen. 

If the values of individual components listed in the circuit diagrams 
and component lists should differ from another, those values given 
in the component lists are valid. 
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.eiterplatte M (Circuit board M) 

Pkt. 6 =Anschlu8punkt 6 (Connection point 6) 

TP 401 =Testpunkt 401 (Test point 401) 

1)...9) = Anmerkungen (Notes) 

10). . . = Englische Ubersetzung 

(English translation) 



Farbkennze 


ichnung (Colour 


coding) 


bl 


blau 


blue 


blank 


blank 


bare wire 


br 


braun 


brown 


fl 


farblos 


transparent 


ge 


gelb 


yel low 


gn 


grun 


green 


gr 


grau 


grey 


rs 


rosa 


pink 


rt 


rof 


red 


Schirm 


Schirm 


screening 


sw 


Schwarz 


black 


vio 


violett 


violet 


ws 


welB 


white 


grrt 


grau/ rot 


grey/ red 


geschirmte 


Leitung 


Screened lead 


blanker Draht 


Bare wire 


Belastborkeit der Widerstande oder 


GraBenbezeichnung nach DIN 44050 ff 

Resistor ratings or size corresponding 
to German Standard DIN 44050 ff 



A Me angegebenen Spannungen sind mit einem 
Instrument 100 kQ/V gegen 0 V gemessen 

All voltage ratings measured with respect 
to 0 V with 100 kQ/V meter 

Relais in Ruhestellung dargestellt 
Relays shown in rest position 
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Anmerkungen 
zu den Stromlaufplanen 
Circuit Diagram Details 





1-^ 

Mt Abstimmung 

ext Abstimmung 
> (Emschube) ^ 



Erkidrung 
© Zdhier 

© DAW Antongstehlzeitspecher.Lodescholtung 
© 4 bisSHHz-OszillQtor, Clockpulserzeugixig 
© Zeitbosis II u-Hondobslimmung 
© iMHz-Oszillotor u Zeitbosis 1 
© Arzeigeschaltung 
© Zotileronsteuerung 
@ Netzteil u Verdrohlungsebene 



49) 



WCompteur 

@Memoire decaloge de I'origine du signal de porte 
convertisseur digital analogique, circuit de charge 
® Oscillateur 4 d 6 MHz, gen^ateur du sigixil d'horlog 
@Base de temps I et accord manuel 
©Oscillateur d 1 MHz et base de temps I 
©Circuit d'affichoge 
(©Commande du compteur 
f Circuit d 'alimentation et cdblage 



(0 counter 

© digital-analog converter, propagation delay time store-registe 
4 to 6 Miiz oscillator, clock pulse generator 
time base II and manual tuning 
1 MHz oscillator and time base I 
indicator circuit 
QO counter drive signal 
0^ power supply and plane of wiring 



51) 

Netz 

>45 bis 65 Hz 
.. VA 



52) 
Netz 
«>zum PM- 8 



10) Tiroirs ge'neVateurs BN 555/561 

1 1 ) Tension de regulation ± 8 V 

12) Re'glage de frequence 100 Hz d 1,9999 MHz avec 
S 601 d S 605 

13) Entree telecommande 

14) Tension de deviation 

1 5) Marqueur de frequence 

16) Cycle d'etolonnoge synchrone 

17) Dent de scie synchrone 

18) Analogique 

19) Digital 

20) Reglage de la frequence 0 d 90 Hz 606 

21) Carte de programmation BN 562 

22) Tiroirs vobulation ou frequence fixe BN 553/554/560 

23) Courant de vobulation 

24) Tension excursion de 10 Hz 

25) Mise d zero 

26) Tension de regulation ± 8 V 

27) Circuit de comparaison de temps 

28) Frequence trop basse 

29) Frequence trop haute 

30) Generateur temps de porte 

31) Mise d zero 

32) Compteur 

33) Impulsions horloge 

34) GeneVateur impulsions horloge 

35) Evaluation 10 Hz 

36) Tension decaloge de I'origine du signal de porte 

37) Impulsion de decaloge de I'origine du signol de porte 

38) Memoire de de'calage de I'origine du signal de porte 

39) Indication verrouillage 

40) Voyant indication verrouillage SL 601 

41) Decaloge de I'origine du signal de porte 

42) Temps de porte 

43) 

44) Accord continu 

45) Tension de regulation ± 8 V 

46) Hors service 

47) Accord manuel 

48) Accord exterieur 

49) Accord exterieur (tiroirs) 

50) V constant 

51) Reseau alternatif 45 d 65 Hz 

52) Reseau alternatif vers PM-8 



10) Generator plug-in BN555/561 

11) ± 8 V auto, control voltage 

12) Frequency setting 100 Hz to 1 .9999 MHz with S 601 to S 605 

13) Remote control input 

14) Deflection voltage 

15) Frequency marker 

16) Sync, calibrate cycle 

17) Sync, sawtooth 

18) Analog/Digital 

19) Analog/Digital 

20) Frequency setting 0 to 90 Hz S 606 

21) Program card BN 562 

22) Swept or fixed freq. plug-in unit BN 553/554/560 

23) Sweep current 

Z4) 10 Hz-step voltage 

25) Zero setting 

26) ± 8 V auto, control voltage 

27) QT) Time reference circuit 

28) Frequency too low 

29) Frequency too high 

30) Gate-time-generator 

31) Zero setting 

32) Counter 

33) Clock pulse 

34) Clock pulse generator 

35) 10 Hz weighting 

36) Propagation delay time voltage 

37) Propagation delay time pulse 

38) Propagation delcy time store-buffer 

39) Lock-in indication 

40) Si 601 lock-in indication 

41) Propagation delay time 

42) Gate time 

43) - 

44) Continuous tuning 

45) ± 8 V auto, control voltage 

46) OUT 

47) Manual tuning 

48) Ext. tuning 

49) Ext. tuning (plug-in unit) 

50) Vconst 

51) A. C. power line 45 to 65 Hz approx... VA 

52) A .C . power line to PM-8 



Blockschaltplan OD-8 
Block Diagram BN 377 
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10) Counter 

1 1) Clock pulse 

12) Propagation delay-time pulse 



Rostonzeige 



fiR in? 


19) Frequence trop haute 


1 in lUZ 

U 2Z0 


(tiroir) 




Frequence trop haute/ 


: 


trop basse 




Compteur OD-8 



10) Compteur 

11) Impulsion horloge 

12) Impulsion decaloge du d6but 
du signal de porte 

13) Impulsion de mise d z6ro 

14) Liberation mise d z6ro 

15) Temps de porte 

16) Indication verrouillage 

17) Valeur de rfegloge 

18) Frequence trop basse 
Frequence trop haute 



1) Serie (series) E : C 1 12/ 150. . .180 pF, C 1 13/56 pF 



f377-L1l 




20) Les condensateurs qui ne 
sont pas reperes ont une 
valeur egale d 4,7 nf 

21) Pour le cdbloge des prises 
voir (8) BI.8 



20) NicM bezeichoHc Kandcnsotorcn : t,7nF 

21) Buchicnbelegung x«hc (J) Bl 3 



Nullsetz- Nullselzen^-prt 15) 
■mpuis Freigobe ' 



13) 



14) 



Ijjll 18) 



Zdhier OD-8 

Counter BN 377 © 




17) 

i8V - Begelspannung 



10) Frequency too high 

1 1) Enable cixirge 

12) Frequency too low 

13) Sweep ON 

14) Noise integration 

15) Charge circuit 

16) Sweep current 

17) ± 8 V auto, control voltage 

18) 10 Hz step voltage 

19) Digital/Analog converter 

20) Propagation delay time pulse 

21) Propagation delay time store-buffer 

22) Frequency alignment 

23) Vqs zero balance 

24) Gate time 

25) Propagation delay time voltage 

26) x) L 201 . . .L 204: Ferrite bead over feed-in wire 

27) Connector arrangement see(^ sheet 4 

28) x) T 215. . .T 218 selected according to Bv. 377-9360 

29) xx) T 221 selected according to Bv. 377-9361 

30) All undesignated diodes: 1N4448 

31) xx) T 209 selected according to Bv. 377-9363 

32) xxx) T 208 selected according to Bv. 377-9362 




Circuit de charge, Convertisseur 
digital analogique, Mfemoire 
d6caloge origine du signal de 
porte OD-8 



10) Frequence trop haute 

1 1) Liberation de la charge 

12) Frequence trop basse 

13) Vobu lotion en service 

14) Integration du bruit 

15) Circuit de charge 

16) Courant de vobulation 

17) Tension de regulation ± 8 V 

18) Tension variable de 10 Hz 

19) Convertisseur digital analogique 

20) Impulsion de decalage de I' origine 
du signal de porte 

21) Memoire decalage de I' origine 
du signal de porte 

22) Accord de frequence 

23) Reglage zero U GS 

24) Temps de porte 

25) Tension de decalage de I* origine 
du signal de porte 

26) x) L 201 . . . L 204 : depdt ferrite 
sur fil conducteur 

27) Cdbloge des prises voir Bl. 4 

28) x)T215...T218selectionne 
conformement d Bv. 377 - 9360 

29) xx) T 221 selectionne conformement 
dBv.377 - 9361 

30) Toutes les diodes qui ne sont pas 
reperees sont du type 1 N 4448 

31) xx) T 209 selectionne conformement 
dBv. 377 - 9363 

32) xxx) T 208 selectionne conformement 
dBv. 377 - 9362 
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T221 ausgesucW noch 377-9361 
*)t 215 raeousgesucM noch ft/ 377-9360 

27)- Buchsvntelequng Siehe @ ft i 

3QJ_Alle nicw bez»'Chn*»en OKXteo 1 N CLLt- 



Ladeschaltung, DAW, Anfbngsfehlzeitspeicher OD-8 

Charging circuit, D/A conv., commencement time-error store-register BN 377 @ 






1 6) Buchsenb«l»^ung si»h« Bl i 

^ 7J Alte nicMbezcichneten Dioden s 1 N LUi 

18) Tronsistorvn : BSX 93 / 2 N 2369 




Oscillateur 4 d 6 MHz, G6n6ration 
du signal d' horloge OD-8 



10) Tension de rfegulotion ± 8 V 

11) Integration du bruit 

12) Oscillateur 4 d 6 MHz 

13) Carte de montage 2 

14) Etoge de sortie 4 d 6 MHz 

15) Generateur du signal d' horloge 

16) Cablage des prises voir @ bI. 5 

17) Toutes les diodes non rep^r^es 
sont du type 1 N 4448 

18) Tous les transistors non repferfes 
sont du type BSX 93/2 N 2369 



10) ± 8 V control voltage 

11) Noise integration 

1 2) 4 to 6 MHz osci I later 

13) Mounting card 2 

14) 4 to 6 MHz output stage 

15) Clock pulse generator 

16) Connector arrangement see(§)sheet 5 

17) All undesignated diodes = 1 N 4448 

18) All undesignated transistors = BSX 93/ 2 N 2369 
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377-0 




4 bis 6-MHz-Oszil lator, Clockpuls-Erzeugung OD-8 
4 to 6 MHz oscillator, clock pulse generator BN 377 





16) «)Tfc03 T«R ousg*iucht nocn Bv J77 - 9360 / 



11 ) 








10) Tension de regulation ± 8 V 

1 1) Ligne de commonde A 
Ligne de commonde B 
Ligne de commonde C 

12) Voleur de regloge 0 d 100 P 

13) Liberation de I' accord de regloge 
exterieur 

14) Tension de regloge interne 

15) Tension de regloge externe 

16) x) T 403. . .T 405 selectionne 
conformement d Bv . 377 - 9360 

17) Collecteur T 401 

18) Tension deviation de 10 Hz 

19) Tension de decalage de I' origine 
du signal de porte 

20) Temps de porte 

21) Point 30 linage 1) signal de 
liberation 

22) Liberation de la mise d zero 




1401/ Coll. 

17 ) 




L 



I 

I 

I 

I 





lOHz-Scnrittspomurg 

18) 





1) Serie (series) E: R 429/2,2 kfl 




SN 7410 N 



R456 







10) Auto, control voltage 

1 1) Control conductor A 
Control conductor B 
Control conductor C 

12) Alignment value 0...100P 

13) ExterrKil tuning, enable 

14) Internal tuning voltage 

15) External tuning voltage 

1 6) x) T 403 . . .T 405 selected according 
Ito Bv. 377-9360 

17) T4517col. 

18) 10 Hz-step voltage 

19) Propagation delay time voltage 

20) Gate time 

21) Point 30 (sheet 1) Ramp enable 

22) Zero setting enable 



HandabsHmmung OD-8 

manual tuning BN 377 
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C 515, R 535 unter [377-Gl 
C 501, R 501 unter 1377-F 





U501 

BVJ77-7725 




1377-Ell 

Irogerkorte 4 

17) 





20) Buchsenbeleging s (S> 81 7 



0u5O3 

^ Ausgono 
rev 1MHz 



19) 



* zu den Einsdiuben 
HC 1MHz 
Bu5W R' = 75iL 



10) Input external tuning 

11 ) — 

12) Ext. tuning (output) 

13) — 

14) 1 MHz oscillator 

15) Time base I 

16) Counter 

17) Mounting card 4 

18) Output 1 MHz Z . = 75Q 

19) To the plug-in 1 MHz = 75 Q 

20) Connector arrangement see(s) sheet 7 

Oscilloteur d 1 MHz, 

Base de temps 1 
OD-8 




I377-E1I 



10) Entrfee accord extferieur 

11 ) 

12) Sortie accord exterieur 

13) 

14) Oscilloteur d 1 MHz 

15) Base de temps 1 

16) Compteur 

17) Carte support 4 

18) Sortie 1 MHz Ri = 75 fi 

19) Vers les tiroirs 1 MHz Ri = 75 Q 

20) Cdbloge des prises voir Bl. 7 



1 -MHz-Oszillator, Zeitbasis I I OD-8 

1 MHz oscillator, time base I BN 377 



Steuerleitung A Steuerleitirg B Steuerleitung C 



10) 

Arzeige 0.1MHz 





X lOCKHz 


X K) KHz 






72 


X 100 Hz 


X 10 Hz 




S601 


S6O2II 


S6O3I’ 




S604II 




5605^* 


56061* 






Iv 377-8CP2 


Bv 377 - 8002 


Bv 377-8002 




Bv 377-8002 




Bv 377-8X2 


Bv 377- 8X2 
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GI609 



7 V 
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V V 
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>GI619 

'GI620 
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Gl 630 
G1631 
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•GI639 

'G1640 
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GI641 
>GI 642 



Freigobe 
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Forb«n wi« 20-28 




10) Indicator 0.1 MHz 

1 1) Enable-nfKinual 

12) Terminal strip 

13) Lock-in indicator A 

14) Range, manual tuning 

15) Control conductor A Control conductor B Control conductor C 

16) Change-over ext. tuning 

17) Tuning 

18) All diodes: 1N4448 



Circuit d'affichage OD-8 



10) Indicateur 0,1 MHz 

11) Liberation manuelle 

12) Barette c 

13) Indication verrouillage c A 

14) Gamme d' accord en manuel 

1 5) Conducteur de commande A 
Conducteur de commande B 
Conducteur de commande C 

16) Commutation accord exterieur 

17) Accord 

18) Toutes les diodes : 1 N 4448 



1) Serie (series) E : S 601 . . ,S 606/Bv. 377 - 8001 



Rastanze ge 
13) 



18) Aile Cicden 4<.48 



Anzeigeschaltung OD-8 
Readout circuit BN 377 




21) KuchstnMtgung t (D 8* 6 





CA 

cB 

cC 

eO 

cE 

CF 

CH 

cJ 

CK 

cL 

CM 

CN 

eP 

cR 

cS 



MBS 

el 

c2 

c3 

ci 

c5 

c6 

c7 

c8 

c9 

ctt 

ell 

C12 

cl3 

cU 

c15 



Commande du compfeur OD-8 



10) (i^ Terminal strip 

11) Digital ON 

12) Eixjble charge 

13) Enable manual 

14) Chassis - ground 

15) Sweep ON 

16) Zero setting pulse 

17) Zero setting pulse 

18) Lock-in indicator 

19) Ext. tuning ON 

20) Counter drive signal 

21) Connector arrangement see (8) sheet 8 



10) @ Barrette "a" 

11) Digital en service 

12) Liberation charge 

13) Liberation manuelle 

14) Masse 

15) Vobulation en service 

16) Impulsion de mise d zero + 5 V 

17) Impulsion de mise d zero 

18) Indication verrouilloge 

19) Accord exterieur en service 

20) Signal de commande du compteur 

21) Cdbloge des prises voir Bl. 8 



Zdhieransteuerung 
Counter drive 



OD-8 
BN 377© 



Forhetzung (continued) 



SignalbezGichnunq 


ounerhQlo Prulbereicn Anschlunpunkte innerhalb Prufbereicb 


I 


II 




II 


I 


innerhalb Prufbereich Anschlunpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnunq 


Leiste 
■ (4) 


Nullsetzen Fraigaba 


(1) V 


2 


36 


V 


18 


18 


2 


(2) V 


10 Hz - Scbri ttspanaung 


lUsM II ■•:) 


Stroaversorgung s. G1. 2 




35 


U 


17 


17 


2 


(2) U 


Anfangsf ohizat tsoannuno 


377- H 


. 10 V 


M ’1.(7) a xxx(>) 12. N (2) 18 




3A 


T 


16 


16 


2 


(2) S 


Toraait 


m 


X 13 


(7 b) D. (1) 5 


3 


33 


S 


15 


15 


3 


(1) E. (7 b) 5 


1 1 


7Too 


(7 b) V. (1) k 


3 


32 


R 


14 






Straavarsorgung $. 81. 2 


Nasta II (n.a. VE) 


nisse 1 1 


StnMwarsoravna s. 31. 2 




31 


P 


13 


13 


2 


(1) 7. ” 


Toraait 


Ihssa 1 1 


Stroavaraargimg s. 31 . 2 




X 


N 


12 


12 




Stroaversorgung $. 81. 2 


lUssa 1 1 


! 11 - 


StromarsorgiMg s. 31. 2 




n 


M 


11 


11 




Stronversorgung s. 81. 2 


Hataa 1 1 j 


HandabttiMMg 


(k) .’6. (k) St kOI XXX 


1 


28 


L 


10 


10 


k 


(2) D. (3) D. k. XXX (10) 51 (2) 22 


« B V • Regal tiMnnunq 


«SM II 


Stroavarsorgung s. 31. 2 




27 


K 


9 


9 




Stronversorgung $. 81. 2 


Naaaa 1 1 




(kj 8, 


2 


26 


J 


8 


6 


2 


(k) J. 


j 


L Nasst 1 1 


Straavarsorgung s. 81. 2 
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H 


7 


7 




Stronversorgung $. 31. 2 


Hiata 1 1 


'’■ass# 1 1 


Stroaversorgung s. 31. 2 | 


1 


2A 


F 


6 


6 




StfOBvarsorounQ s Bl 2 


Haaae II 


2 kHa 


(5) 5 ! 




23 


E 


5 


5 


? 


(5) 10. L 


ait. Abattaaeg 


1 kHa 


(5) E 


2 


22 


D 


4 




2 


(7) A 




axt. Abstiaaung tin | 


♦ 5 V 


Strowertorgima s. 81. 2 | 




21 


C 


3 


3 




StronvarsorouiM s. 81. 2 > 


* 5 V 


. 12 V 


StreevartoroaiM t. Bl. 2 




20 


B 


2 


2 




Stronvarsorgurg s. 81. 2 


* 12 V 


1 . 12 V 


Stnavaraorouna s. 81. 2 




19 


A 


1 


’ 




StronvarsorouiM $. 81. 2 


- 12 y 



r.a. VE • nur auf Verdrahtungstbant 



Signolbezeichnung 


oufierholb Prufberech AnschluOpunkte innerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufberech AnsChluOpunkte ouflerholb Prufbereidi 


Signolbezeichnung 


Leiste 
(5) 
377- E 


lasso II 


jlrjaversorgun; s. "1. 2 




36 


V 


18 


18 




Stro-versorgue s. ?1. 2 


Hassa II 


1 NHa . Aa«>aa 


(5) 2'. (5) 3u 503. 9u 50k xxx (5) 17 


2 


35 


U 


17 


17 


7 


(5) U xxx (51 Bu 503. Bn 50k. (5) 29 


1 HHz . Auinam (St— 11 


, Naate 1 1 


Stronversorgung s. 31. 2 




3t 


T 


16 


16 




Stronversorgung s. 81. 2 


Hats# II BI.7 


Hassa 1 1 


Stronversorgung s. 81. 2 




33 


S 


15 


15 




Stronversorgung s. 81. 2 


Hassa 1 1 


axt. Abitiaaaea ( ElmMt ) 


(5) 29.. !5) 3u 501. 5u 'rt? xxx (^) Ik 


2 


32 


R 


14 


u 


2 


(5) 3 xxx (5) Bu 501. Bu 502. (5) 28 


axt. AbstfnniMQ ( Elnfan 1 


Hassa II 


Stronversorgung s. 81. 2 




31 


P 


13 


13 




Stronversorgung s. 81. 2 


Hasaa II 


♦ r V 


(5)12. (k)T. (2)18 


4 


X 


N 


12 


12 


4 


(5)N,(4)T. 12)18 


♦ 10 f 


Hassr 1 1 


Stroaversorgung s. 31. 2 




29 


M 


11 


11 




Stroaversorgung s. 81. 2 


Hasaa II 


' axt. AbstlHMig ( Aosgang ) 


(5) L. (k) 5 


3 


28 


L 


10 


10 


3 


(k) 5. (5) L 


axt. AbattMuna ( Ansoano ) 


Hasse II 


Stronversorgung s. 81. 2 




27 


K 


9 


9 




Stronversorgung s. 81. 2 


Hassa 1 1 


Hasse 1 1 


Stroaversorgung s. 81. 2 




26 


J 


8 


6 




Stroaversorgung s. 81. 2 


Hasaa 1 1 j 


Masse II 


Stronvarsnraiino s. 81. 2 






H 


7 


7 




Stronversorgung s. 81. 2 


Hassa 1 1 j 


Ratsa II 


StronvarsorouiM $. 31. 2 




21. 


F 


6 


6 




Stronversorouno $. 31. 2 


Hassa 1 1 


Hassa ii 


Stroaversorgung s. 31. 2 


j 


23 


E 


5 


5 


2 


(k)£ 


2 kHz 


r • 

' li 


Stronversorgung s. 81. 2 




22 


D 


4 




2 


(k) 0 


1 kHz 


♦ 5 V 


Stronversorgung s. 81. 2 




21 


C 


3 


3 




Stronvorsorouno s. 81. 2 


♦ 5 V 


♦ 12 V 


Stroavarsorgung s. 81. 2 




20 


B 


2 


2 




I 

S 

1 


* 12 V 


- 12 Y . 


StrQotrsorgiiJ!a.i. U. 2 . 


t 


19 


A 


1 


' 




Sironver^irouno s. 81. 2 


- 12 » 



I Signolbezeichnung 


ouflerholb Prufberech AnschluOpunkte innerhalb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


innerhalb Prufberech AnschluDpunkte ouflerholb Prufberech 


Signolbezeichnung 


Leiste 


' 1 1 

^ 2' I Iq'iL 


(21 1& 


_2_ 


36 


V 


18 


16 


_2_ 


-121 17 


2® I 10^0 


(7b) 


2^ X 10^0 


(21 Ik 


2 


35 


U 


17 


17 


2 


(21 15 


J 1 
r X lo'o 




2^ X 10^0 


(11 18 


_2_ 


3A 


T 


16 


16 


2 


m u 


2® I 1D?D 


a.8 


; 2^*]0^Q 


0117- 


_2_ 


33 


S 


15 


15 


J_ 


(11 T 


2^ a 10^0 


l' A 10^ _ 


(1) 16 


2 


32 


R 


14 


U. 


2 


(1) s 


« in3n 


1 


(1) 13 


? 


31 


P 


13 


13 


7 


(1) p 


2^ ■ in^ 


Z’ X 10*D 


(11 14 


2 


X 


N 


12 


12 


2 


m 1 


2® I iflS 


2^ X 10*0 j 


m n 


2 


29 


M 


11 


11 


2 


m M 


2^ > 


2 ’ i 10^0 j 


(7) 1? 


2 


28 


L 


10 


10 


2 


m L 


2 ° . 10^0 j 


Jtissi L _ _ , 


Sfrnnvaranrff 1 . HI. » 




27 


K 


9 


9 


7 


(1) 11 


2^ « ift5n 1 


Hassa 1 


Stronveraorouno a. Bl. 2 




26 


J 


8 


6 


7 


( 1 ) 10 


23 • IfAl 1 


^ t 5 Y 


_ Stranvarsorgung a. Bl. 2 




25 


H 


7 


7 


1 


fmi 




. 5 V 






2A 


F 


6 


6 


? 


(21 11 


Hahknln >1a ’ 


^ 2° X 10®0 


(1) H 


2 


23 


E 


5 


5 


1 


(11 L (4) 15 


Staucriettung C 


iteuerleitung B 


(kl S. (1) 5 


3 


22 


D 


4 


A 


1 


(1) 4. (kl R 


Stauarlattnog A 




(2) k 


? 


21 


C 


3 


3 


7 


m 8 




Raxtanzatga 






20 


B 


2 


2 




StriwarsnrouiM 1 . 81. 2 


. 12 V 


1 nzt. ««- 


(.41 4 


_2_ 


19 


A 


~P 






StrHvaranrauna s. HI. 7 


. tt M 



Hm oan •.) I Sumin* <J«r Verzwfigungcn innarholb <J*s Prufb»r»ich«s 

2i II Lovifend* Mcnpunktnummern fur <J«n Kart*nb*tt - Prufoutomot 

il Sarifnrndices d*r gadrucxffn Schaltungiz B. 3T7 - Zllwardan mcht nochgalrogan a 

<.IISI3«xi(7l1bz«>lBI%Sxiti BuSKI badeutat Lailung variant bai 1513 bzw IB 1 55 dan Prut baraicn u tubrt noct>l7hbzw B>. 1 

5I I5I 3 bzw (OIR badaufat Siromloufplon 5 Pkf 3 bzw Korta D PWt R 
6) Kontok t - Nr I I Amphanol :AAIVOWol 



Somme des dferivctions d I' intferieur de lo marge d' 6talonnoge 
Numero des points de mesure pour I' embose systdme outomatique de contrdle 
Les indices de sferie du circuit imprimfe (par ex. 377 - Z 1) ne seront pas 
mentionnfes ult6ricurement 

(5) 3 XXX 1 ou (B) 55 XXX Bu SK 1 signifie : la ligne quitte pour (5) 3 ou (B) 
55 la marge d' ^tolonnoge et conduit vers I ou Bu SK 1 
(5) 3 ou (B) R signifie : schema de cablage 5 point 3 ou corte D point R 
Contact - N° X (Amphfenol) = AA (Volvo) 

(7) 1 or Bu SKI resp. 

5) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card D 
point R. 

6) Contact - No. X (Amphenol = AA (Volvo) 



INFORMATION 1)1 sum of the branches within the test area Indication: 1) 

2) II consecutive test point numbers for the card rack 2) 

automatic tester. 3) 

3) Series indexes for the printed circuits (e.g. 377 - Z1) 

are not carried along. 4) 

see Bv. 377 - 9490. 

4) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 5) 

leaves at (5) 3 or B (55) of the test area and passes to 6) 



9 



Buchsen - (Leisten-) Belegung OD-8 
Contact strip arrangement BN 377 




ll) Zur Progfommierkorte 




Signolbezeichnung 


Summe 
d Verzw 


AnschluDpunkte mnerhollj Prufbereich xxx ouflerholb Prufbereich Bl. 2 


♦ 12V 


9 


(2)2.8; (3)2.8; (M2.B; (5)2,8; (7 b)2 




♦ 5 V 


12 


(1)3.C: (2)3.C; (3)3.C; (*)3.C: (5)3.C: (7 b)f.H 




n V '***• ' 


A1 


(D8.9.J.K; (2)5.8.9.11. 12.E.P.H.J.K.L.H.P.T: ( 3 ) 5 .- .e... I'.ll.t.r.H. J.K.R.P.R.S.i', (7b)J.K 


U V 

"3 SSI II 


33 


(06.7. 9.11.12. H.r.H. K,H.I(.P,U; (5)6,7,8,9,11, 13,15,16,0,E,F,H,J,K,H, P,S,I;V.18 


- 12V 


9 


(2)1.A; (3)1.A; (0l.»; (5)1,A; (7 b)1 





. 1| Stncfundic*! d«r g«druckttn Scholtung I z B. 377 - Z].l warden nicM nochgatragan 

2)IS) 3X)<» (711 bzw (BISS kkx Bu SKI badautat Laitung variant bai (SI3 bzw (B) SS dan Prufbaraich u fuhrt noch (711 bzw Bu SKI 
31 (SI 3 bzw (DIR badautat Stromloufplon S Pkl 3 bzw KortaO Pkt .R 
U Kontokt - Nr. £ (Ampbanolls AM Volvo I 



INFORMATION 1) Series indexes for the printed circuits (e.g. 377 • Zl) 

are not carried along. 

2) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or (B) 55 of the test area and passes 
to (7) 1 or Bu SKI resp. 

3) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card 
D point R. 

4) Contact - No. A. (Amphenol = AA) (Volvo) 



Note : 



1) Les indices de s6rie du circuit imprim6 par excmpic 
le 377 - Zl ne seront pas mentionnfes ultferieurement 

2) (5) 3 XXX ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie ; la ligne 
s' 6carte pour (5) 3 ou (B) 55 de la marge d' Btalonnage 
et conduit vers (7) 1 ou Bu SK 1 

3) (5) 3 ou (D) R signifie ; schema de cdbloge 5 point 3 
ou carte D point T 

4) Contoct - N° A (Amphfenol) = AA (Volvo) 



Sum of, brunches 



Signal (designation 


1 


Connection points within test area xxx outside of test area 







— - .... ^ 



Signolbezeichnung 
Summe d. Verzw. 
AnschluBpunkte 
innerholb PrUfbereich 
ouBerhalb PrUfbereich 
Leiste 



Type de signal 

Somme des branchements 

Pt. de roccordement 

Int^rieur de lo marge d’^talonnoge 

Exterieur de lo morge d'6talonnoge 

Prise 



Fortsetzung (continued) 



Buchsen - (Leisten-) Belegung OD-8 
Contact strip arrangement BN 377 




Fortsetzung (continued) 



Signal bezeichrxjnq 


ounerholb Prufberech AnschluOpunkte innerholb Prufberetcti 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufberech AnschluDpunkte ouflerhaib Prufberech 


Signalbezeichnung 


Leiste 

(1) 

377 -L 


Nullsetzen freigabt 


(A) V 


2 


36 


V 


18 


18 


2 


(7 b) T 


2 ’ X 11^0 





r? k) 16 


? 


35 


u 


17 


17 


? 


(7 bl S 


2^ X 10^0 


zLiiA 


(7 kl 16 


7 


34 


T 


16 


16 


2 


(7 bl R 


X in% 


BI .3 


L. 2° X 10% 


n k) u 


7 


33 


S 


15 


15 


2 


n b) P 


2^ * 10% 


OsslfMU 


(3) 18. V 


) 


32 


R 


14 


14 


2 


(7 b) N 


7^ I loS ! 


2^ s 10^0 


(7 bl 13 


2 


31 


P 


13 


13 


2 


(7 b) N 


2^ X 10% 




f7 bl 12 


2 


30 


N 


12 


12 


2 


(7 b) L 


2 ' X 10% 


[ 2^ X lo'o 


n bl 11 


2 


29 


M 


11 


11 


? 


(7 bl 9 


7^ X 10% 




(7 b) 10 


2 


28 


L 


10 


10 


2 


(7 b) 8 


2^ X 10% 


Nism I 






27 


K 


9 


9 






ItaxxA 1 


B»M J 


StroRvarsorowM s. 91. 2 




26 


J 


6 


8 




StroBvertoroMiM s. 81. 2 


NtSM 1 




1 2° X lO^D 


(7 b) F 


7 


25 


H 


7 


7 


7 


(41 13 >""< (M 35 


Tsrzait 


I 

Freauanz zu ttaf (E) 


. . (1) 21,(10) 56 XXX 


1 


24 


F 


6 


6 


1 


XXX (10) 56. {,120 


Frtaiuni lu hoch (E) 


j >t*uerl.-i!ung C 


t1 kl 5, 14) IS 


1 


23 


E 


5 


5 


1 


(41 S f7 kl D 


St«**rl*ltgng 8 


! AnfinasfihlititiMNils 


(2) 10 


7 


22 


0 


4 


4 


1 


(4l fi (7 hi 4 


Sttugrltltwig A 


1 

1 tU 


Stravarsorgung s. Bl. 2 




21 


C 


3 


3 




StreavgrgorgwM s. 81. 2 


* 5 V 


IhllsstzlRpuls 


(7 b) 3 


2 


20 


B 


2 


2 


2 


(2) 7 


FrNINU 2H hKh 




1 Frtausnz zu t1>f 




2 


19 


A 


1 




2 


-lliU 


UlllaiMlil 



Signalbezeichnung 


oufierholb Prufberech AnschluOpunkte irsierholb Prufberech 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufberech AnschluOpunkte ouflerholb Prufberech 


Signalbezeichnung 


Leiste 

(2) 


10 Hz - Schritt . Saaiiauag 


(6) 16 


2 


35 


V 


18 


18 


4 


(4) U5112.N xxx (7) 1. (4)27 


. 10 9 


ItoSM 1 


- (6) 17 


2 


35 


U 


17 


17 


2 


(7) 18 




377- W 


.. StroRvarioPouna i. Bl. 2 




34 


T 


16 


16 


2 


(71 9 


71 , 10% BI.4 


lorzcit 


(6) 16 


2 


33 


S 


15 


15 


2 


(71 17 


10% i 


Rausch tntigrat ion 


(3) 7 


2 


32 


R 


14 


14 


2 


(7) U 


2^ X 10% 


1 


j Hast* 1 


StroevartaraMoo 1. 81. 2 




31 


P 


13 


13 


2 


(71 6 




1 Wobbalstrae 


(7121,(10) SS xxx 


1 


X 


N 


12 


12 




Straaftrsarauna a. 61. 2 




1 Nasst 1 


StroaversorauM s. 81. 2 




29 


M 


11 


11 




StraavaraorauM a. 61. 2 


Haxu 1 


fbsta 1 


. StroavarsoroaiM i. 81. 2 




28 


L 


10 


10 


2 


(11 0 


1 


Hassa 1 


Stroauersoroona a. 81. 2 




27 


K 


9 


9 




StnMversoraaaa s. 61. 2 


ib«u 1 


Basis 1 


StrowartorauM s. 81. 2 




26 


J 


8 


6 




StnavaraarmiiMi s. 81. 2 


1 


1 hiA. 1 






25 


H 


7 


7 


7 


(11 7 




L Hassa L. 


Straavarsorgung 1. R1. 7 




24 


F 


6 


b 


2 


(1) A 




I Hisse 1 






23 


E 


5 


5 






Ik... 1 


I itatlsaannyiw i fl V 


^ (2)?2.(101S7 xxx (4110.(3)4.0 


4 


22 


D 


4 


4 


7 


(71 C 




1 . S V (n.x. VEl 


StroBvarsorauna s. 81. 2 




21 


C 


3 


3 






• S 9 


♦ 12 9 






20 


B 


2 


2 




<♦**■*■ < RI 2 


* 12 9 


1 . 12 » 


StroMYsnerowig 1 HI 7 




19 


A 


1 






StroixarsaroaM s. Bl. 2 


zJU J 



fl.«. VE • nur auf Verdnhtunfsabtne 



Signalbezeichnung 


oufierholb Prufberech AnschluOpunkte innerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufberech AnschluOpunkte oufierholb Prufberech 


Signalbezeichnung 


Leiste 

(3) 

377-0 


C1o<*P<»ls 


(1) R. (3) 18 


3 


36 


V 


18 


18 


? 


(3) 9. (1) R 


Clsekaala 


Haifa 1 


Stroavarsargaag a. 81. 2 




35 


U 


17 


17 




Stroavarsorgung a. 81. 2 


Hassa 1 




frai 


1 


34 


T 


16 


16 


1 


frai 




BI.5 


Hassa 1 


Stroaveriorguiig 1 . 81 . 2 




33 


S 


15 


15 




Stroavarsorguag a. Bl. 2 


Hassa 1 


1 


Niffa 1 


Stroavaraorgaag a. 61. 2 




32 


R 


14 


14 




Straavaraorguag a. 61. 2 


Hassa 1 


Hassa | 


Straavarsorguog a. 81. 2 




31 


P 


13 


13 




Stroavarsorgung a. 81. 2 


Hassa | 


L _ 6 bisbUU. AuiflMg2 


(31 25,(3) Ba 301. Bu 302 xxx 


1 


X 


N 


12 


12 




StroavariaraiNia a. 81. 2 


Haaaa 1 


I 

I 


StroavsraorgMM 1 . 81. 2 




29 


M 


11 


11 




Straavaraoraaaa s. 81. 2 


Hassa 1 


1 


! 4 bit 6 HHz • Auagang 1 


(3) 24. (3) Bu 303 xxx 


1 


28 


L 


10 


10 




Stroavarsorgung $.81. 2 


Haaaa 1 


HiSff 1 


Straavaraorgaag s. 81. 2 




27 


K 


9 


9 




Stroavaraorgimg t. 81. 2 


Nisas 1 


Hasia I 


Stroavsraargang a. 81. 2 




26 


J 


8 


8 




Stroavarsorgung a. 81. 2 


Hassa | 


1 Hassa 1 


Stroavaraorgaag a. 81. 2 




25 


H 


7 


7 


2 


(2) R. 


Rauadif ntsoratlon 


1 Hassa 1 


Stroavaraorgmg a. 81. 2 




24 


F 


6 


6 




Stronvcrsorgung s. 81. 2 


Hassa 1 




Hassa 1 


StroavarMruMg s. 81. 2 




23 


E 


5 


5 




Straavorsorgiaig 1 . Bl. 2 


Hassa | 


1 1 8 V • Raaalsoannuna 


(2) 22. (lOl 57 xxx . (4l 10. Ml 4 (2lH 


4 


22 


D 


4 




A 


(3) 0. (4) 10. (2) 0. xxx (10) 57 (71 72 


18 9* Ragtlspannuag 


[■■_ t JJ 


Stroavaraoroano s. 81. 2 


21 


C 


3 


3 




Straavaraoraaaa a. 81. 2 


* 59 


.12 9 


StraavarsoraaiM a. 81. 2 




20 


B 


2 


2 




Straavaraarama a. 81. 2 


• 12 9 


1 • 12 9 


Straavaraorguag s. 81. 2 




19 


A 


1 






Stroavaraorgaag a. 81. 2 


. 12 9 1 



Hinotn 1) I Summt dtr V»rzw*igung*n innvrhatb d«s Prufbtrtichts 

2IIILouf*nd* Mtnpunktnummtrn fur den KofttnbeH - Prufoutomot 

Jl Serienindices d»r gedruckttn Scholtunglz 8. 377 - Z 1 1 wtrden nichl nochgetrogen 

4) (51 3 X XX (711 bz*» ( B 1 55 XXX Bu SK 1 btdtultt Leitung verlnOt bei (5)3 bzv* (BlSSden Prufbereich u fuhrl nach(7)1bzw Bu SK 1 
51 (5) 3 bzw (0)R bedeutel Stromloufpfon 5 Pkt 3 bzw Kart* D Pkt R 
filKontokl - Nr X ( Amphtnol sAA(Volvol 



INFORMATION 1) I sum of the branches within the test area 

2) II consecutive test point numbers for the card rack 
automatic tester. 

3) Series indexes for the printed circuits (e.g. 377 - Zl) 
are not carried along. 

4) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or B (55) of the test area and passes to 
(7) 1 or Bu SKI resp. 

5) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card D 
point R. 

6) Contact - No. A (Amphenol =*AA(Vali6a) 



1) Somme des d^rivotions d I* intferieur de la marge d* 6talonnoge 

2) Numfero des points de mesure pour I' embase systdme automotique de contrite 

3) Les indices de sferie du circuit imprim6 (par ex. 377 - Z I) ne seront pas 
mentionnfes ult6rieurement 

4) (5) 3 XXX ^) I ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie : la ligne quitte pour (5) 3 ou (B 
55 la marge d' fetalonnage et conduit vers ^) 1 ou Bu SK I 

5) (5) 3 ou (B) R signifie : schema de cdblagc 5 point 3 ou carte D point R 

6) Contact - N® A (Amphfenol) = AA (Valvo) 



Edge 
connector 



Signal designation 


outside of testoera Oonnection points lAMthin testoeroT I 'n | 


1 1 


In I trin test aero Connection points outside ot test cera | 


Signal designation | | 




i .1 J 




L i 


L 













Buchsen - (Leisten-) Belegung OD-8 
Contact strip arrangement BN 377 



Signolbezeichnung 
Summe d. Verzw. 
AnschluQpunkte 
innerhalb PrUfbereich 
ouQerholb PrUfbereich 
Lelste 



Type de signal 

Somme des branchements 

Pt. de roccordement 

Int^rieur de la marge d'italonnage 

Ext^rieur de la marge d'^talonnage 

Prise 



Fortsetzung (continued) 



8 



28) 



15) 



zur Progrommierkorfe OOP-0/BN562 



17) 19) 



|18) 



26) ,^ 28) 29) 

iff 



10) 

M: 

c5!»sP;v A 



iM 




1 1 


25^H 


1 1 1 
!i I 


1 

1 


1 ^ ' 


1 


1 1 
,1 
1 1 


1377-ACl 


1 1 
1 1 






] I xlC^C x’O^C xIO^C xlO^C xlO^C xio’c 1 
|TS| 

L-A-O -O O O— O- O— O- O— O -O— O- -O— O- -O— O- -O— O— 0 - 0 — o— o— o— o- -o— 

^ ^ cV cT C 6 cH cr rr c8 ^ c9 ^ cO bM cn cTT OZ cF c n ^ cK. cT ci5 eC 



I 20) 



g40) 






30) 



3i) 



Bu X)03 



























t| i _ _ 



^ 32) 

I I 

ft* X 







I ®23 Wobbelstrom 

j ® 20 1® Frequenz zu hoch IE) 35) 

j ®2i(®F)<^^5^-^Frequerczutiei(E) 36) 

^ SynchrEichtoklgeber ^1) 

^ Regelzeitkonstonte Ulink) 

Synchr. Sogezahngenerotor 

^ Frequenzmorken 27) 

^ Ablenksponnung 26) 

^OunkellQstung 25) 

>Sender-Austostung 28) 



— ^Schreiber' Ein 43 ^ 
-^Femste.r 20) 

-52V) ?5 X10&B 

-Sri 



I? 

t\ 

h'‘ 



37) 

29) 



38) 

Wahlwwse 
^ Einschube 
OOW-01 
OOF -81 
MS-ffod.82 



xlO^B 



F-o’e 

-^icj 



? WobDB'i eip 221 
— 2S(J>C3itc:_e'^ 18) 

— 2tk|) 19) 

— 5l(J> F'P.g:te 23) 

— 55p S se'zimpL.^, 



^ 2° ^ ^ 2’ 5 ? 2^ 2^. ^ ^ ^ 
*x1C^A »’0^A xIO^A *10^4 .lO^A xIQ’a £ cll'sl- 



16) 



22 ) 



i sl&lll 
' fiiii 1 



24) 



(j) leiste .o' 



10) A. C. power line 45 to 65 Hz approx . 

1 1) A .C . power to PM -8/ BN 436 

12) A. C. power line filters BN 427/43 

13) Voltage selector S 1002 

14) 12 V Stabilizer Bv. 377 - 9301 

15) To programming card ODP-8/BN 562 

16) (7) Terminal strip "a" 

17) Remote control sweep ON 

18) Digital ON 

19) Enable manual 

20) Remote control ON 

21 ) — 

22) Sweep ON 

23) Enable charge 

24) Zero setting pulse 

25) Blanking pulse 

26) Deflection voltage 

27) Frequency markers 

28) Generator blocking 

29) Sync, sawtooth generator 

30) Auto. control time constant 

31) Sync, calibrate cycle gen. 

32) Chassis - ground 

33) Control voltage ± 8 V 

34) Sweep current 

35) Frequency too high (IN) 

36) Frequency too low (IN) 

37) Auto, control time constant (fast) 

38) Selectable plug-in 

ODW - 81 
ODF - 81 
ODS - 81 or’ 82 

39) FREE 

40) Synchronizing clock 

41) V-output 

42) viewed from solder tags 

43) Recorder " ON " 



grbi 

grrt 





V 



377-T 

♦ -e- -f—e 1“ 



fi 



♦ 9 10 



♦ 4-9 4 4 9 ♦- 
0^ 






s 


Si 1001 










70 f 




+ 74 


3 77-Xl 




+ 7; 






10) Roseau alternatif 45 d 65 Hz 

1 1) Rfeseau vers PM-8/BN 436 

12) Filtre rfeseau BN 427/43 

13) S6lecteur de tension S 1002 

14) Rfegulateor 12 V Bv. 377 - 9301 

15) Vers la carte de programmation 
PpP-8/BN 562 

16) © Barrette "a" 

17) T6l6commande, vobulotion en 

service 

18) Num6rique en service 

19) Liberation manuelle 

20) Tfelfecommonde en service 

21 ) — 

22) Vobulotion en service 

23) Liberation de la charge 

24) Impulsion de mise d zero 

25) Impulsion de Blanking 

26) Tension de deviation 

27) Mcrqueurs de frequence 

28) Arret emission 

29) Dents de scie de synchronisation 

30) Constante de temps de regulation 

31) Generation du cycle d' etalonnage 
synchrone 

32) Mosse 

33) Tension de regulation ± 8 V 

34) Courant de vobulotion 

35) Frequence trop haute 

36) Frequence trop basse 

37) Constante de temps de regulation 
^apide) 

38) TTroir selectionnable ODW-81, 

ODF-8, ODS-81 ou 82 

39) Libre 

40) Cycle de synchronisation 

41) Tension sortie 

42) Vue cdte soudures 

43) Enregistreur en service 



18) 23) 
19) 




C5 5V 




rm° 

43 45 47 4fi 






O O O' 

f bA tG bC bO bE bF bH bJ bKbLbM bN bP bR bS bT bU LV~bW hv LY t>7 IBS 
I b1 bZ b3b4 bS b6b7 bb b9 b10bl1b12bl3h14bi5b16t>i7net)l9b20ai t>22 J NBS 

_ -Imolol - 

c SjcS.FLfi.cH'i. cJ<.cJ_cMcF_tE_c CeC^%c BS | 






|377-^ 



Netzteil, Verdrahfungsebene 
Power supply, wiring plane BN 



OD-8 

377 



11 




Signalbezeichnung 


Summe 
d Verzw 


AnschluHpunkte 


innerholb Prufbereich xxx 


ouflerholb Prufbereich 


BI.1 


^ 19 V/ 




(a> tbi IL Pfct. 44 


xxx 


Bb 1003 / 10 




♦ IZ V 


3 




* e: v 




(a) 2. (tl 13. (cl Pkt. 


ux 


Bu 1003 / S 




♦ 0 V 


k 




0 V 




(«) (b) 1*, (c) 1. 


XXX 


Bu 1003 / 14 , Pkl. 4»5 








- 12V 




(a) 1. (b) U. Pkt. O 


111 


Bu 1003 / 11 




3 





Hrwen 1) Scrifnmdices d«r gcdrucklcn Schallunglz B. 377 - Zllwtrdvn nict<l nochgttrogtn 

2) (51 3xiik (7)1 bzw (BISSixm Bu SKI b«d*ut«l Ltitung verloni bti (5)3 bz w IB) 55 d«n Pru(b«r«icli u fuhrt noch (7)1 bzw Bu SKI 

3) (5) 3 bzw 10) R bcdeutzt Stromlaufplon 5 PKt. 3 bzw Korit D Pk t R 
(.) Kontokt- Nr A I Amphenol )= AA I Volvo) 



INFORMATION 1) Series indexes for fhe printed circuits (e.g. 377 • Zl) 

ora not carried along. 

2) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or (B) 55 of the test area and passes 
to (7) 1 or Bu SKI resp. 

3) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card 
D point R. 

4) Contact - No. A. (Amphenol = AA) (Volvo) 



Note : 1) Les indices de sferie du circuit imprimfe par exemple 

le 377 - Zl ne seront pas mentlonnfes ultferieurement 

2) (5) 3 XXX ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie : la ligne 
$' 6carte pour (5) 3 ou (B) 55 de la marge d' fetalonnage 
et conduit vers 1 ou Bu SK 1 

3) (5) 3 ou P) R signifie : schfema de cdbloge 5 point 3 
ou carte D point T 

4) Contact - N° A (Amphfenol) = AA (Valvo) 



Sum of, branches 



[ Signal designation 


■‘r 


Connection points 




within test area xxx 


outside of test area 




I 




. . _ 



Signalbezeichnung 
Summe d . Verzw . 
AnschluBpunkte 
innerhalb PrUfberelch 
auBerhalb PrUfbereich 
Leiste 



Type de signal 

Somme des branchements 

Pt. de raccordement 

Int6rieur de la marge d'^talonnage 

Exterleur de la marge d'6talonnage 

Prise 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnschluOpunkte mnerholb Prufbereich 


I 


11 




11 


I 


nnerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 




le) F. lb) L 


3 


30 


S 


15 


15 


3 


(b) 11. (e) 5 


2® X 10^ A 


377a 




2^ X 10^ A 


(c) H. (b) K 


3 


29 


R 


14 


U. 


3 


(b) 10. (c) 6 


2^ X 1o5a 




. 10^7 


(c) J, (b) J 


3 


28 


P 


13 


13 


3 


(b) 9. (e) 7 


2“ , Io’a ' 


Bl.2j 


Ti/T 


(c) K, (b) N 


3 


27 


N 


12 


12 


3 


(b)8. (c)8 


2^ X 10* A 




TTTTT 


(e) 1. (b) f 


3 


26 


M 


11 


11 


3 


(b)7. (c)9 


2“ X 10* A 




2^ X 10^ A 


(e) P, (b) E 


3 


25 


L 


10 


10 


3 


(b)6. (c)10 


2^ X lO^A 


2^ X 10^ A 


(c) N, (b) 0 


3 


2t 


K 


9 


9 


3 


lb) 3. (c) 11 


2" , lit’* 




(c) P. (b) C 


3 


23 


J 


8 


8 


3 


(b) 4, (c) 12 


2^ X Io'a 


? . 10^7 


(c) P. (b) B 


3 


22 


H 


7 


7 


3 


(b) 3. (e) 13 


2“ X 10^ A 


2^ * 10^ * 


(c) S. (b) A 


3 


21 


F 


6 


6 


3 


(b) 2. (c) 14 


2^ I 10^ A 


Dloltil uie 


(c) 4. (b) 12 


? 


20 


E 


5 


5 


3 


(b) 1. (e) 15 


2 “ X 10^ A 




(b) T 


2 


19 


D 


4 


L 


4 


(b) P. (c) C. Pkt. 42 xxx Bu 1003 / 1 


Hobbtln tit 


Hassu 


sithu Blatt 1 




16 


C 


3 


3 


3 


(b) I. (c) 0 


Frtigabt Hand 


dullMtiiapuls 


(b) li 


2 


rt 


B 


2 


2 




sithu Blatt 1 


.5 V 




.12 V 


sithu Blatt 1 




16 


A 


1 






sithu Blatt 1 


.12 V 





Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnschluOpunkte mnerhotb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufbereich AnschluDpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

377-b 


tobbtlstrou 


(2) 23. H xxx 




4A 


z 


22 


22 




xxx (^) 22. 10.0 4.0, 


Rtgeltpannung i 6 V 


1 Frtoutni 2 u hodi (E) 


CD 20 . TD 6 xxx 




L3 


Y 


21 


21 




III 


Schiri 


1 Rtaelrtiflionst. (flinli] 


Bu 1003 / 12 xxx Pkt. 49 


2 


L2 


X 


20 


20 




xxx 1 21. 1 F 


Frtquanz zu tiaf (E) 


B1.3 


' Frtquenstarlien 


Bu 1003 / 4 xxx Plit. 47 


2 


a 


W 


19 


19 


2 


Pkt. 40 xxx Bu 1003 / 13 


Synchr. Eichtaktgeber 


‘ Ablenkspannung 


Bu 1003 / 2 xxx Pkt. 45 


2 


40 


V 


18 


18 


2 


Pkt. 48 xxx Bu 1003 / 7 


Synchr. SagttahngM, 


1 -12 V 


tithe Blatt 1 


3 


39 


U 


17 


n 


2 


Pkt. 46 xxx Bu 1003 / 3 


Ableakspaanuug 


frtigabt laden 


(a) 0 


2 


38 


T 


16 


16 


3 


sieht Blatt 1 


♦12 V 


Sender Austastung 


Bu 1003 / 6 xxx Pkt. 51 . (c) 3 


3 


37 


S 


15 


15 


2 


(a) B 


Nullsatzinpuls 


Schreiber tin 


Bu 1003 / 8 xxx Pkt. 52 


2 


36 


R 


14 


14 


4 


sithe Blatt 1 


Hatat 


Uobbeln ein 


Bu 1003 / 1 xxx Pkt. 42. (a) 4. (c) C 


4 


35 


P 


13 


13 






♦5 V 


Freigabe Hand 


(a) 3. (c) 0 


3 


34 


N 


12 


12 


3 


(a) E. (e) 4 


Digital tie 


Fernst. ein 


m 


lL 


33 


M 


11 


11 


) 


(a) 15. (e) 5 


2“xlO®B 


2^io'r 


(•) S. (e) f '3 


32 


L 


10 


« 


3 


(a) 14. (c) 6 


2^ X 10 ’ B 


2^10^ 


(a) R. (c) H 


'3 


31 


K 


9 


9 


3 


(a) 13, (e) 7 


2° X 10^ B 


2^ X 10 ' B 


(a) P. (e) J 


[ 

3 


30 


J 


8 


8 


3 


(a) 12, (c) 8 


2^ X 10* 8 


2^ X 10* 8 


(a) X. (e) K 


3 


h- 


H 


7 




3 


(a) 11. (c) 9 


2° X 10* 8 


? X 10^ B 


(a) H. Ic) L 


3 


26 


F 


6 


6 


3 


(a) 10. (c) 10 


2^ X 10^ B 1 


1 2^x 10 ^ i 


(a) 1. (e) H 


3 


27 


E 


5 


5 


3 


(a) 9. (e) 11 




1 ?t 10^ B 


(a) A. (c) 1 


3 


26 


0 


4 


4 


3 


(a)l. (c)12 


2^ X 10^ 8 


j 2^ X 10^ B 


la) J. (e) P 


3 


25 


C 


3 


3 


3 


(a) 7. (c)13 


2 “ X 10^ B 


2^ X 10^ B 


(a) H. (e) R 


3 


24 


B 


2 


2 


3 


(a) 6. (c)14 


2 S 10^ B 


2'7iorr 


|a) f. (e) S 


3 


23 


A 


1 




3 


(a) 5, (e) 15 


2 " X 1(/ B 



12 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnscNuOpunkte mnerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


mnerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


L 0 ste 1 


2 * X 10 ^ C 


(b) A. (a) F 


3 


30 


s 


15 


15 


3 


(i) 5. (b) 1 


2 ° x 10 ^ C 


377a 


ZaIQ^C 


(b) 8, fel N 


1 


29 


R 


14 


14 


3 


(a) 6, fbl 2 


2^ x 10^ C 






fbl C. fa) J 


3 


28 


P 


13 


13 


3 


fa) 7. (b) 3 


2° X If^ C 


[bI.4 . 


.... 2^ 10^ C 


(b) D. (a) A 


3 


27 


N 


12 


12 


3 


(a) 8. (b) 4 






2^ X lO^C 


(b) E. (a) L 


3 


26 


M 


11 


11 


3 


(a) 9. (b) 5 






X 10^ C 


(b) f. (a) H 


3 


25 


L 


10 


10 


3 


(a) 10. (b) 6 


2^ X lO^C 






(b) H. (a) N 


3 


24 


K 


9 


9 


3 


(a) 11. (b) 7 


T7I7T“ 


1 


2 ^ X 10* C 


(b) J. (a) P 


3 


23 


J 


8 


8 


3 


(a) 12. (b) 8 


2^ X 10* C 


FTiTT" 


(b) A. (a) R 


3 


22 


H 


7 


7 


3 


(a) 13. (b) 9 


2 " X 1(P C 


2^ X 10^ C 


(b) 1, (a) S 


3 


21 


F 


6 


6 


3 


(a) 14, (b) 10 


2^ X 10^ C 


Fwraat, 


(b) N 


2 


20 


E 


5 


5 


3 


(a) 15. (b) 11 


2 “ 1 io‘c 


Fraloabu Hand 


(b) A. la) 3 


3 


19 


D 


4 


4 


3 


(a)E. lb) 12 


Oioital aia 




Hobbtln ein 


Bu 10G3 / 1 XXX Pkt. 42. fbl P. fa) 4 


4 


16 


C 


3 


3 


3 


(k) S. Pkt. 51 xxx Bu 1003 / 6 


Sundur AuttaatuM 


' 








17 


B 


2 


2 




tiuht Blatt 1 


♦ 5 V 


j 








16 


A 


1 






sithu Blatt 1 


Naatu 


i 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnscNuDpunkte innerholb Prufbereich 


I 


II 




II 




innerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouOerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


AMP 

Stifle 








72 






36 














71 






35 














TO 






3b 








B1.5 








69 






33 














68 






32 














67 






31 














66 






30 














65 






29 














64 






28 














63 






27 














62 






26 














61 






25 














60 






24 














59 






23 














58 






22 














57 






21 














56 






20 












- 


55 

54 






19 
















18 














53 






17 








Sehrefbtr tfn 


Bu 1K3/8 xxx (b) R 


2 


52 






16 








junder - Austaatuno 


Bu 1003/6 xxx (C)3. (b) a 


3 


51 






15 








»7cnr. efehtaktoabar 


Bu 1003/13 (b) 19 


2 


50 






14^ 








ktoalztftkonttanta 


Bu 1003/12 xxx (b) X 


2 


49 






■»1 






1 Sfxhr. Siotzshn 


Bu 1003/7 ux (b) 18 


_2_ 


48 






12 ! 






Fruuuanzuarktn 


Bu IQO 3/4 xxx (b) H 


2 


' 47 






11 


1 . 






1 Ablsnfcipannung 


Bu 1003/3 xxx (b) 17 


2 


46 






10 


1 






OunktUaatuno 


Bu 1003/2 xxx (b) V 


2 


45 






9 








.12 V 


sfuht Blatt 1 


3 


44 






6 








.12 V 


sithe Blatt 1 


3 


43 






7 








! Habhein tfn 


Bu 1003/1 xxx (c) C. (b) P. (a) 4 


A 


42 






6 








fr; 


sieht Blatt 1 


4 


41 






5 








i Hass# 


tieha Blatt 1 


4 


40 






4 














39 






3 














38 






2 














k? 















Hinwtn 1) 1 Summt d«r Vprzweigungtn innvrholb d«s Pru(b«r«ich*s 

2IIlLouf«ndt MtOpunklnummcrn fur dtn KoMenbztt - Prufoulomol 

31 Striznmdicts dpr gtdruckftn Schaltungiz B. 377 - Z 1 ) wtrdtn nichf nochgttragzn 

4) l5)3xxK|7l1bzwlB)S5xxx BuSKI btdPuUI Ltitung vtrlont bti (5)3 bzw (BlSSdtn Prufbtrtich u fuhrt noch(7)1bzw Ru SK 1 

5) (5) 3 bzw (DIR btdtuttt Stromlo fplan 5 Pkt 3 bzw Kortt 0 Pkl R 

6) Kontdkt - Nr. X ( Amphtnol : AA(Valvo) 



INFORMATION 1) I sum of the branches within the test area 

2) II consecutive test point numbers for the card rack 
automatic tester. 

3) Series indexes for the printed circuits (e.g. 377 - Zl) 
are not carried along. 

4) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or B (55) of the test area and passes to 
(7) 1 or Bu SKI resp. 

5) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card D 
point R. 

6) Contact - No. X (Amphenol = AA (Volvo) 



Indication : 



1) Somme des derivations d I* intferieur de lo marge d' 6lalonnoge 

2) Num6ro des points de mesure pour I' embase systdme automatique de contrdle 

3) Les indices de sferie du circuit imprimfe (por ex. 377 - Z 1) ne seront pas 
mentionn^s ult6rieurement 

4) (5) 3 xxx ^) 1 ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie : la ligne quitte pour (5) 3 ou (B) 
55 la marge d' 6talonnoge et conduit vers ^) 1 ou Bu SK 1 

5) (5) 3 ou (B) R signifie : schema de cdbloge 5 point 3 ou certe D point R 

6) Contact - N° A (Amphfenol) = AA (Valvo) 



Edge 

connector 



Signal designation 


outside of test oera Connection points within test aero 


I 


n 


0 1 n 1 1 jwithin test aero Connection points outside of test aero 


Signal designation 


— 1 — I 


- 


, - — — 













Buchsen- (Leisten-) Belegung OD-8 

Edge connectors, arrangement BN 377 (jj) 



15) [©Frequenz- 
venierlocher 



10) 



BulOI 

i-H 



Bu201 

ModutatiOM-Eingonq V_ 

0 ?OkHi ^ 
65my turm:r/. ^ 



12) Bu401 



Trdgerirequeni \v 

Uniuhollunq V 

R«qelkreit 2 *i<- ' 
konstoMe 

13) 



14) 

Sender -Austottung , 
fernge*teuer1 



44) 



© Amplitudenmodutator 
16) 



> 



UkH; 



©Regelverstorker 
und Bondpad 



17) 



©Mischer und 
Iragerbegrenzer 
18) 






~r~ 



A 



® **^<*‘1 45) 




©2 MHz-liefpoO ©Vonrerstorker 
19) 20) 



7,1 MHz 



D> 



• © Endverstdrker 
1 26) 



I 



D> 



I ©Aosgongsteil ^®) 



I 



^**^1 10 <B- SckolMeld 29) 



T 



2 ±)_ 

(jo) Regelspannungsverstdrker 
24) 



- d 



22) 



Pcgel 

0 ^ 



-U) 






0 



1 



I © Signolgleidrichter und RegeHiefpoO 27) 






Ri^O: 
SlSdB 
ll = RO: 
1,8 dB 



30) 



.in 



00^ 11001 23) 

22) PegeHein 



S 1001 



25) 



Pegel- 
scholter 
31) 



32) 



Ri-Feld 



36) 






34) 



35) 

Rj-SchoUer 



Crtbpegcl 

S1701 

ymSdB 

'ScbrillM 


33) 


Pegel- 

Codierer 


Anzeige 








Bu 013 39) 

> Aujgong 

I tyiMnefriKk 

I 0,2 820 kHz 



h-C 



Bu 812 40) 

keaxiol 

• 0,2kHi 2MHz 



1 



41) 



.10 bit -SSdB (bei dBu dBm 6000) 
•IS bit -80dBm(bei 121 bit ISOOI 
*2Qbit-SSdBm(bei 7SO) 



S 1202 S 1203 




37) 








ojIRmi j 




n Q kitiiti) 


o 1 |r ..7 




IHQ' 






o ’ 


DSQ 


irmn . 




o 


IMQ 


'kiu 




o 




38) 



42) 



Umcodierer 

dB/dBm 



0 


dBm 


S 120A 


dB 


\ 



Anzeige-Korrektur bei dBm 



43) 



dBm 

-© 9 1220 



dB 

9 1219 



10) Standard frequency 

11) Modulation input 

12) Carrier frequency 

13) Change - over time constant, auto, control circuit 

14) Generator blocking remotely controlled 

15) Frequency qiradrupler 

16) Amplitude modulator 

17) Auto, control amplifier 

18) Mixer and carrier limiter 

19) (5) 2 MHz low-pass filter 

20) (6) preamplifier 

21) Auto, control voltage amplifier 

22) Level 

23) V,ef fine 

24) Correction 

25) Generator blocking 

26) Firwl amplifier 

27) (9) Signal rectifier and feed-back voltage low-pass filter 

28) Output section 

29) 10 dB switching circuit 

30) Zout = 0 9.6 dB Zout = Za; 3.6 dB 

31) Level switch 

32) Coarse level 

33) in 5 dB steps 

33) Meter 

34) Level coder 

35) Zout 

36) Zout circuit 

37) (only coaxial) 

38) ba lanced + coax . 

39) Output balanced 

40) Coaxial 

41) Level correction for dBm 

42) Decoder dB/ dBm 

43) Meter correction 

44) A .C . power line 45 .. .65 Hz approx... VA 

45) Power supply 

46) V constant 



Blockschal tplan PS-8 
Block Diagram BN 435 





15 U 13 12 11 X3 9 8 7 6 5 Z. 3 2 1 NBS 



12) Bucbsenbelegung s@BU 

13) (T)u(7)out Tfdqefkofte |17S-R| 



10) Standard signal 1 MHz from OD - 8/ BN 377 

11) with/yyj^Qy|. input signal at^int 3 

1 2) Connector arrangement see (l^ she et 3 

13) (©and(©on mounting card ) 375^1 



Frequenzvervierfacher PS-8 

Frequency multiplier BN 435 (T) 



13 






Regelverstdrker, BandpaB PS-8 

Automatic control amplifier, band-pass filter BN 435 



4 



Amplitudenmodulator PS-8 

Amplitude modulator BN 435 




14) (i)«Cj)o«f Tf»rliflfte |T3S-R| 

15) Spamuitgn 9 t 9 rnMotic, 100 kQ/V,mi1 Eingongssigiurt on B« 102 

16) Bvchtenbflegung t.(2|)BU 



12) Carrier (symmetry) 

13) ^gnal frequency 0 to 2 MHz 

14) (^and(^on mounting card |435-R| 

15) Voltages measured to chassi^round, meter 100 KC5/V with input signal at Bu 402 




Mischer, Trdgerbegrenzer PS-8 
Mixer, carrier limiter BN 435 (J) 
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1j®1 



10) Buchsenbelegung s.@BI S 

11) <T)uCCouf Ifbqerliorte 1375-lt 1 



10) Connector arrangement see (T^ she et 5 
1 l)(5)and (^on mounting card 1 375-K | 




2-MHz-Tiefpa(3 PS-8 

2 MHz low-pass filter BN 435 





1 2) Buchsenbelegung siehe @ Bl .11 



10) 2 toroidal cores shrunken onto coble 

1 1) Cut-off current 

12) Connector arrangement see (jj) sheet 11 



Endverstarker PS-8 

Final amplifier BN 435 ( 7 ) 




10) ue05 Bu/st801 

©BuTO? ! O ■■■■ Q -(C 
Emgonq 

?00H7 2MHj ■*" 



SUHuBlfl UBW 

4-^3 )Q — QX *««' 



Aik gong 
kooxioi 
7HHz 




28) 



10) Bu 702 input 200 Hz to 2 MHz 

11) 3 toroidal cores shrunken onto coble 

12) 1 toroidal core shrunken onto Feed conductor from ( 

13) Attenuator 5.6/]0.6/40di 

14) Test plug St 813 

15) 1 toroidal core shrunken onto cable 

16) 10 dB switching circuitry 

17) x) alignment value 

18) Attenuation 3.6 d 

19) Return loss coefficient, coax. 

20) Return loss coefficient, bal. 

21) Output, coaxial 200 Hz to 2 MHz 

22) Output, bal . 200 Hz to 2 MHz 

23) Zout switching field 

24) coax. 

25) balanced 

26) Relay control for Zout circuitry 

27) Relay control for lOdB circuitry 

28) Functions; see accompanying table 

29) Relay control, Zp^t circuitry 

30) Coax, output 

31) Energized relay 

32) Relay control, lOdB circuitry 

33) Division 

34) Set-in send level dB on level switch 

35) Return loss compensation 

36) Except for Zout = ® 

coaxial rel. 811 

balanced rel. 812, 813 

37) Connector arrangement see sheets 9 and 10 

38) All undesignated diodes = 1 N4448 



- “ “ sieo 2 




Relc 

tymm 

Ri/n 


lissteuerui 

Ausgong 

prregles 

Rtlois 


igRi=l 

koax At 

Ri/n 


Feld 29) 
ixgong30) 
frregles 
ReloK 


Reloissli 

eingestellter 
Sendepegel ■ 

am Pegeltckaller 


euerung 1 

Teilung 

33) 


OdB-SchflUfeld 32) 

erregte Relois 


«0 


rtl 115 


.8 


rel 816 


»10 .5 


0 dB 


rel 801,807 






75 


rel 875 


0 - 5 


10 dB 


rel 803,80! 


171 


rel 823 


12A 


rel 87k 


-10 -15 


78 dB 


rel 805.810,801 


115 


rel 171 


135 


rel 877 


-78 - 75 


30 dB 


rel 803,807,810 


150 


rel 619 


150 


rel8?0 


- 30 -35 


kO dB 


rel 808 


600 


rel 817 


600 


rel 818 


- kO - k5 


50 dB 


rel 80k, 809 




-58 - 55 


60 dB 


rel 806,810 


- 60 - 65 


70 dB 


rel 8Qk,807,8V 


Reflexiinsfokler - lompeniatioe 35) 


aetgeitommen kei Ri:0 

kOQXIOl 

symmetrisch 36) 


rel 811 
rel 817,813 







1375-AQl 



1375-AKl 



1375-ALl 



Ausgangsteil 
Output section 



PS -8 
BN 435 ® 




Steutrsignaleingange 
fur Teiiung 

S,6dB 12) 10,6 dB 

H ® 1' 



Sl/Bu901 Bu/St902 Bo9D3 




i) Aboltichvert 



21) BuchsMbdegung tiehe(l|)Bl l 

22) AUt nichtbeicichncltn Diodcn s 1 N till 



10) Change-over auto, control amp. 10.6/5.6dB(^ L 

1 1) Alignment value 

12) Control signal inputs for division 

13) Correction for division 

14) Signal corrector 

15) Absolute level, OdB 

16) Switchable low-pass filter fg = 100 Hz/5 kHz 



21) Connector arrangement see^^ sheet 8 

22) All undesignated diodes = 1N4448 



Signolgleichrichter, Regeltiefpa(3 PS-8 

Signal rectifier, low-pass filter for auto, control BN 435(^ 




Regelsponnungsverstdrker 
Automatic control voltage amplifier 



PS-8 
BN 435 ® 



435-P 






BN 435 



4 

BN 435 



w 



^ SScxc>ia>o>>>o>o>«>o>^ 



.5* -S'” -2* sS'S'^*. 



S' 5 z 

> {>. S. 






d>j(j 

00* <1 



0oK(} 
® I'l 



1 

1 l:£j 
s' A” 


n. : 




X«1213 




;i 1210 




^TT 


tl1209^ 




oil 


L, K 




811201^ 

















i(121K 


i. i.. 




01283 


0 120^ 













n 



®p.n<^ 

0«,w<f 



S1201 






10 ) 

Grobpegel-Schalter 

1435-bI 



It I2 2 ] li Is li li Is I« iu ^ 1 ) Ik ^is iw 



Kerrektar kci dBm 

MBSQ) 

11 ) 

Ktrrtktar . 

(1SIQ) 

1 



t 



$1204 

-4]k 






^ 


f 1 

1 J 


L! 









| |43Tn1 



1435- Pi 






^"•®" |>®- 
— ;\} — K 



:rg 1 ^ ^ 




t 



-4- 

4- 



Umcodierer 
dB/dOm 



f 



a im 

— W- 



01227 

-w- 



012X 

-W- 






t 



01232 

-M- 



iojiZL. 



1435- PI 



14) 



®iP 

0M 

symm 



'IT 



O 

Bu812 



S 1203/1 
Btiis-ioai 
-Jo 



$1202 



li»2 T Bi,0 



15) 



1 8) All* nicMbeieichn*t«n Signollompen : 12 V / 50 ni>A 
\ 9) All* nichtbeze«hnetcn Dioden : 1 N 444.8 



® 000® 

BB BD BH bX Bl 

G G G a G 

•C 5 S 5 5 



® (g) 

9 H 






10) Coarse level switch 

1 1) Correction for dBm 9 (75 Q) 

Correction for dBm 10 ( 135 Q) 
Correction for dBm 11 (150 Q) 

12) Preattemxjtion for dB dBm (600 CJ) 

13) S 1204 on the bock panel 

14) Bal. 

15) Coax. 

16) Decoder dB/dBm 435-0 

17) Notes: 1) Series A: SI 203 = Bv . 435 - 8001 

18) All undesignated signal lamps = 12 V/ 50mA 

19) All undesignated diodes = 1N4448 



Grobpegel-, R|-Schalter PS -8 

Coarse level-, Zo^t switch BN 435 ( 12 ) 
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Signa 1 bezeichnung 


Summe 
d Verzw 


AnschluOpunkte 




innerhalb Priifbtrtich 






auBarhalb Prufbartich 


B1.2 


♦ 24 V Endverstirier 


2 


(7)13. P 










XXX 


(13) N / 103, (17) 2 




« 24 V 


3 


(13)3. (9);.C, 










nx 


(13) H / 122, (17) 4 
















(13)P / F 


XXX 


(12) 50. 45. SI 1001. S 1002 




* 12 V 


1G 


(1/2)2. (3/4)2. (5/6)2. 


(?a)14.R 


(9)2.8. 


(10)2.8. 




XXX 


(13) R / 121. (17) 13. 14. 15 








XXX (13) N / 120. (12) S 1204 / f / S 


0 V 


29 


(1/2)S.15.1.A. (3/4)1. Uis 


7.0 bis 14.A .bls.K.H.II.P.S., 






,xx 


(10) S 1001. (12) S 1202/S. (12) SI 1219. SI 1220 




Kiss« 


28 


(7)4 bis ll.f.H.J (8o)U5.A.S. 


(Sbll.lM.S. 


(9)15. . 


(10)l5JlI5/6)l..' 


).15.S.(13)P ;2?.Z 


XXX 


(13)N /123.104. (17) Ifi. 17. 18. 19 








(1/2)14. (3/4)^. 


(5/6)14 


(8a)2.8. 


(9)14.R. 




XXX 


(13) n I 124, (17) 9 




- V 


9 


(13)14,9. 


- 24 V Endvtrstarksr 


2 


(7) 2.8. 










KXX 


(13) R / 1C2. (17) 1 





Hifiwtis . 1) S«ri*nindic»s d«r gtdruckitn Schaltung (x.B. t3S - Zl)wtrd«n nicht nachg«(rag«n. 

2llS) 3xxx 17)1 bzw IBIS5 xxx Bu SKI b*d«ut*l : Ltitung verloBt b«i 1513 bz w (B) 55 dan Prufbartich u. fuhrt noch 17)1 bzw. Bu SK 1 
3) 15) 3 bzw IO)_R badtultt Stromlaufplon 5 Pkt. 3 bzw Kortt 0 Pk t . R 
U) Kontakt - Nr A IAmph«nol)= AAlValvO) 



INFORMATION 1) Series indexes for the printed circuits (e.g. 435 * Zl) 

are not carried along. 

2) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or (B) 55 of the test area and passes 
to (7) 1 or Bu SKI resp. 

3) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card 
D point R. 

4) Contact - No. A. (Amphenol = AA) (Volvo) 



Sum of, branches 



Signal designation 




Connection points 


within test area 


XXX 


outside of test area 




— 




— 
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Fortsetzung (continued) 



Buchsenbelegung PS-8 

Connector arrangement BN 435 



TAO - 




Fortsefzung (continued) 



SigDolbezeichnung 


ounerholbPrufbereich AnschluOpunkte nnerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufbereich Anschlunpunkte ouderholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 


tbs$« 


Stroevsrsorgung si«h« 31.2 




30 


S 


15 


15 




Stroaversergung $i«ht B1.2 


Nassa 


375- R 




frtt 




29 


R 


U 


U. 




Stromrserguiig stihe 81.2 


- 24 V 


©d) 




fr«i 




26 


p 


13 


13 




frtl 


BI.3 




fr«i 




27 


N 


12 


12 




fn1 






frti 




26 


M 


11 


11 




fr«f 






fpei 




25 


L 


10 


10 




fral 






fp«1 




24 


K 


9 


9 




fret 






fr«l 




23 


J 


8 


6 


1 


XXX (2) Bu 201 / a 


ItofiulatiMa - Etngang 




frti 




22 


H 


7 


7 




frei 






fr*i 




21 


F 


6 


6 




fpti 






frtt 




20 


E 


5 


5 


3 


(10) K. (3) 15 


Ragtispanming 




frti 




19 


D 


4 


4 




frc) 








frt) 




18 


C 


3 


3 




frai 








frei 




n 


B 


2 


2 




Stmvarsorgung si aha B1.2 


* 12 V 




Hass« 


Stroovcrsorjung sifrfie 01.2 




16 


A 


1 


1 




StroBvarsorouna si aha 61.2 


Nasaa 





SigDolbezeichnung 


ouderholb Prufbereich AnschluOpunkte innerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufbereich AnscNuOpunkte ouderholb Prufbereich 


Sigxilbezeichnung 


Leiste 
435- R 
d)© 


Masse 


Stroaversorgung siaha 61.2 




30 


s 


15 


15 


3 


(?) 5. (10) K 


Regal sponming 


. .H V 


Strooversorgung siaha B1.2 




29 


R 


U 


14 




Stroaversorgung sieha 81.2 


Nassa 


. rim 


Stroaversorgung siaha 81. 2 




28 


P 


13 


13 




Stroaversorgung siahe 81.2 


Nasaa BI.4 


Aisse 


Stroaversorgung siaha 01.2 




27 


N 


12 


12 




Stroaversorgung sieha 31.2 


Masse 


Masse 


Stroflversorgung siaha 61.2 




26 


M 


11 


11 




Stroaversorgung siaha 81.2 


Ikssa 




|9) 10, L 


3 


25 


L 


10 


10 




Stroaversorgung sieha 81.2 


Masso 


Masse 


Stronverssrgung sieha B1.2 




24 


K 


9 


9 




Stroaversorgung siehe 81.2 


IhMO 


Masse 


Stroaversorgung sieha Bl.? 




23 


J 


8 


8 




frei 




Masse 


Stroaversorgung siahe 81. 2 




22 


H 


7 


7 




Stroaversorgung siehe 61.2 


Masse 


Masse 


Strorv-miriuKi siat.a 81.2 




21 


F 


6 


6 




Stroaversorgung siehe 81.2 


Masse 


Nisse 


Strooverssrgjnq sieha 01.2 




20 


E 


5 


5 




Stroaversorgung siehe 31.2 


Masse 


Masse 


Strjcv.rsorgung sieha 81.2 




19 


D 


4 






Stroaversorgung sieha SI.? 


Nassa 


Masse 


Strooversirgong siaha R1.2 




18 


C 


3 


3 




Stroaversorgung siehe 81.2 


Masse 


Sa -.se 


Strinvcrsorgong siaha 81.? 




17 


B 


2 


2 




Stroaversorgung sieha ^1.? 


* 12 V 


Masse 


3!mev<-rsargun.; siahe 31.2 




16 


A 


1 






Strooversorgung siahe 81.? 


fksso 



Signalbezeichnung 


ouderholb Prufbereich AnschluOpunkte innerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouderholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 
375 -K 
(D® 


Masse 


StroBvorsorgung siahe 61.2 




30 


S 


15 


15 




Strooversorgung siaho 81.2 


Masse 




fr.i 




29 


R 


14 


u. 




Stroaversorgung siuha 81.2 


• 24 V 




frai 




28 


P 


13 


13 




frai 


BT5 




frai 




27 


N 


12 


12 




frai 






fret 




26 


M 


11 






frai 






frei 




25 


L 


10 


10 




frai 






frai 




24 


K 


9 


9 




frei 






fraj 




23 


J 


6 


8 




frai 






frai 




22 


H 


7 


7 




frei 






frej 




21 


F 


6 


6 




frei 






frai 




20 


E 


5 


5 




frei 






frai 




19 


D 


4 






frei 






frtl 




16 


C 


3 


3 




frai 






Frd 




n 


B 


2 


2 




Strooversorgung siehe 81.2 


♦ 12 V 


Masse 


Stroaversorgung siaha 31.2 




16 


A 


1 






Stroaversorgung sieha 81.2 


Masse 



Hmwn 1) I Summt dtr V«rzw*igung«n inntrhalb dtt Prufbtrtichcs 

2) II Loufcndt MtOpunktnummern fur dtn Korftnbttf - Prufoutomol 

31 S*ri*nindictt dtr gedrucktcn Schallung(z B. 435 • Z 1 1 wtrdtn mcM nochgttrogen 

4)l5)3xxxl7Mbzw(BIS5xxx BuSKI btdtuftf Ltilung vtrlont bti (5)3 bzw (BlSSdtn Pruf btrtich u tuhri nach(7)1bzw Bu SK 1 
51 (51 3 bzw (0)R btdtuftf Sfromfoutplon 5 Pkf 3 bzw Korft 0 Pkf R 
6>Konfakt - Nr X ( Amphtnof :AA( Volvo) 



INFORMATION 1) I sum of the branches within the test oreo 

2) II consecutive test point numbers for the cord rock 
automatic tester. 

3) Series indexes for the printed circuits (e.g. 435 “ Zl) 
ore not carried along. 

4) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or B (55) of the test area and passes to 
(7) 1 or Bu SKI resp. 

5) (5) 3 or (D) R means; circuit diagram 5 point 3 or card D 
point R. 

6) Contact - No. A (Amphenol = AA (Volvo) 



Edge 

connector 



Signal designation 


outside of test aero Connection points within test aero 


I 


n| 


O 


Inli 1 


[within test aero Connection points outside of test aero 


Signal designation 


rr 




— 

















Buchsenbelegung PS-8 

Connector arrangement BN 435 (1^ 



Fortsetzung (continued) 
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Forfsetzung (continued) 



Sgnalbezeichnung 


QunerholbPrufbereich AnschluHpunkte mnerholb Prufbereich 


I 


11 




II 


I 


innerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 
435 -L 
® 




frai 




30 


S 


15 


15 




Stroaversorgung si aha B1.2 


Nissa 


- V 


Stroivarsorgung si aha B1.2 




29 


R 


14 


14 




Stroavarsorgung siaha B1.2 


- 25 V 




(1»1M xx* (13)P/r,(8a)E/8 


} 


28 


p 


13 


13 


2 


(13)?/'J 


(*v BI.6 




frel 




27 


N 


12 


12 


2 


131P/T MX t (121 B / U 

XXX (13)N/116. (121 S 120A / a. S 


Karrditar bal dBa (MO Ql 




frai 




26 


M 


11 


11 


1 


XXX (13)11/115, (12) S120A /b.2 


Korraktar bat ifia (150 fi) 




frai 




25 


L 


10 


10 


1 


XXX (13)11/115. (12)3 1205/8,2 


Korraktur bai dBa (135 Q) 


sp^nnung 


(2) 5. (3) 15 


3 


24 


K 


9 


9 


2 


x” 113)11/113. l!2ls(2S/c.2 ~ 


Korraktur bai dBa ( 75 fi) 


lnstruaent«n • Anzeigc 


(1C) J 1001 / - XXX (13) f 1 R 


2 


23 


J 


8 


8 


2 


(13) P / P XXX (10) J 1001 / ♦ 


lastruaantan - Anaigo 




(10) P 1003 / S XXX (13) -P / N 


2 


22 


H 


7 


7 


1 


XXX (13)11/112. (10) A6 / 2 


Bandbraitaa . Uaaekaltuafl 




(10) P 1003 / E XXX (13) -P / N 


2 


21 


F 


6 


6 


3 


(3) J / 


Regal spannungs- VerstSrkar>E 1 nga ag 


Gend'^raustastimg 


(lOl ’75-iGA, (1 3)11/1 W m ~ ^ 

(101 S 1001. ux (131P/L 


2 


20 


E 


5 


5 


3 


(9) J / E.5 


Bandbraitan . Oaschaltung 




(10) P 1M3 / A XXX (13) P / K 


2 


19 


D 


4 


4 


3 


(9) J / O.A 


Bandbraitan • Oaschaltung 




frai 




18 


C 


3 


3 




Stroavarsorgung si aha 31.2 


♦ 25 V 


• 12 V 


Stroaversorgung si aha B1.2 




17 


B 


2 


2 




Stroavarsorgung siahe B1.2 


♦ 12 V 


Nasst 


Siroavarsorgung si aha B1.2 




16 


A 


1 






frai 





Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnSChluOpunkte innerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufbereich Anschlunpunkte ouflerholb Prufberech 


Signalbezeichnung 


Leiste 


Hassa 


Stroavarsorgung siaha B1.2 




UL 


Z 


22 


22 




Stroavarsorgung sfaho B1.2 


ftasat 


435- P 




frai 




43 


Y 


21 


21 




froi 




® 




frai 




42 


X 


20 


20 


2 


(8 b) B 


m (12) S 1203 Ills 


Rl . 75 0 (koii.) 






frai 




41 


w 


19 


19 


2 


(B b) 0 


xxx (12) S 1203 / 1 / 1,8 


ti . 125 fi 




(12) S 1205 / a / 2. (12) 3a (13) H / 118 xxx 


1 


40 


V 


18 


18 


f 


(8 b) H 


xxx (12) S 1203 / 1 / 2.7 


Ri ■ 135 fi 




(10) 13 


2 


39 


U 


17 


17 


2 


(8 b) K 


xxx (12) S 1203 / 1 / 3.6 


R| • 150 fi 


1 Korraktur bai dBa (600 Q) 


(12) 55. (12) S 1205/a/S.(13)N /116 xxx (10) 12 


2 


38 


T 


16 


16 


3 


(9) P. 13 


xxx (12) 31 


10 dB 


j Korraktur bai dBa ( 75 fi) 


(12) 53. S 1205 / c / 2. (13)11 /113 xxx (10) 9 


2 


37 


S 


15 


15 


3 


(9) K. 12 


xxx (12) 32 


5 4B 


' Instruaanten-Anzeiga 


(10) J 1001 / - xxx (10) J 


2 


36 


R 


14 


14 


2 


(8 b) L 


xxx (12) S 1203 / 1 / 5.5 


R| • 600 0 


InstruaantarwAnzaiga 


(10) J 1%1 / 4 xxx (10) 8 


2 


35 


P 


13 


13 


2 


(8 b) n 


xxx (12) S 1202 / 2 


Ri . 0 




(10) P 1003 / S xxx (10) H 


2 


34 


N 


12 


12 


2 


(8 a) 5 


xxx (12) 39 






(10) P 1003 / E xxx (10) f 


2 


33 


M 


11 


11 


2 


(8 a) 5 


xxx (12) 35 




Sendenustaatung 


(IQl 37MG 1 5, (10) S 1901 (13)1 /117 m .QOJ f ^ 


i ^ 


32 


L 


10 


B 


3 


(8 a) H.(10)L/P 


xxx (12) 51 






(10) P 1003 / A xxx (10) 0 


2 


31 


K 


9 


9 


2 


(8 a) J 


xxx (12) 35 




: dBa 


(12) S 12» / f / 2. SL 1220, (13)K /111 xxx 


1 


30 


J 


8 


8 


2 


(B a) 9(ubar a/b) 


xxx (12) S 1202 / 1. S 1203 / 1 / S 


Rl . Z 


' dB 


(12) S 1205 / f / 1, SI 1219, (13)11 /HO xxx 


1 


29 


H 


7 


7 


2 


(8 a) K 


xx« (12) 38 




' . 12 V 


Stroavarsorgung stoho B1.2 




28 


F 


6 


6 


2 


(8 a) 10 


xxx (12) 37 






(12) S 1205 / d / S, (12) 57. (13)H /109 xxx 


1 


27 


E 


5 


5 


2 


(8 a)L 


xxx (12) 33 






(12) S 1205 / a / 2. (12) 56. (13)N /108 xxx 


1 


26 


D 


4 




2 


(8 a) 12. 


xxx (12) 36 






(12) S 1205 / b / S, (12) 55.(13)N/107 xxx 


JL 


25 


C 


3 


3 


2 


(8 a) 13 


xxx (12) 50 






(12) S 1205 / a /S. (12) 55. (13)N / 106 xxx 


1 


24 


B 


2 


2 


3 


(8 a) N. (8 b) H 


xxx (12) 51 


koaxial 




(12) S 1205 / c / S, (12) 5?. (13)K / 105 xxx 


1 


23 


A 


1 




3 


(8 a) P. (8 b) R 


xxx (12) 52 


ayaMtiiseh 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnscNuOpunkte nnerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


nnerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

435-J 

(D 




fraf 




30 


s 


15 


15 




StramartariMa siaha B1.2 


Natsa 


- 25 V 


Stroavarsorgung siaha B1.2 




29 


R 


14 


u 




Stroaversorgang siaha B1.2 


- 25 V 


i: dB 


(12)31 xxx (13) P / 16. (9) 13 


3 


28 


P 


13 


13 


3 


(9) P. (13) P / 16 xxx (12) 31 


10 dB Bl.8 


5 dB 


(12)32 xxx (13)-P /l‘.(9) 12 


3 


27 


N 


12 


12 


3 


(9) N. (13) P / 15 xxx (12) 32 


5 dB 




frai 




26 


M 


11 


’’ 




frai 




Uaschaltuna Raielvarstarfcar 
(1C dB / 5 del 


(3) R /L. (9) 10 


3 


25 


L 


10 


10 


3 


(3) R / L, (9) 1 


^Metojtug^Rogolaoritirksr 




frai 




24 


K 


9 


9 




frai 






frai 




23 


J 


8 


8 




fraf 






frai 




22 


H 


7 


7 




frai 




'lagaltiafpaB - Ausgang 


(9) 6, (10) 6 


3 


21 


F 


6 


6 


3 


(10) 6. (9) F 


RsgaltiafpaB • Ausging 


Bandbroitan - Oaschaltung 


(9) 5, (10) 5 


3 


20 


E 


5 


5 


3 


(10) 5. (9) E 


Bandbraitan • Uaachaltang 


Bandbraitan . UascUltung 


(9) 5. (10) 5 


3 


19 


D 


4 


c 


3 


(10) 5. (9) 0 


Bandbraitan - Uaacbsitung 


♦ 25 V 


Stroavarsorgung siaha 91.2 




16 


C 


3 


3 




Stroavarsorgung siaha B1.2 


♦ 25 V 


4 12 V 


Stroavarsorgung siaha 91. 2 




17 


B 


2 


2 




Stroavarsorgung siaha B1.2 


4 12 V 




frai 




16 


A 


1 






frai 





Hinwit II I Summ* dtr Vtrzwcigungtn mn*rholb d«s Prufbtrtichtt 

21 II Louftnd* Mcnpunktnummtrn (ur d*n Kort«nb*tt - Prufoutomot 

31 S*ri«nindic*s der gcdrucktcn SchoHunglz B. 435 - Z llwtrdvn ntcW nochgctrogvn 

4) 151 3 X X « ( 7 1 1 bzw I B ) 55 XXX Bu SK 1 btdtultl Ltitung vcrloAt b*i 1513 bzw IBI55d*n Prufbtreich u fuhrt nachl7l1bzw Bu SK 1 
51 (51 3 bzw (DIR b*deut*t Stromlaufplon 5 Pkl.3 bzw. Kort# D Pkt R 
SIKontokf - Nr J I Amphenol * AAlVolvol 



INFORMATION 1) I sum of the bixjnches within the test area 

2) II consecutive test point numbers for the card rack 
automatic tester. 

3) Series indexes for the printed circuits (e.g. 435 - Zl) 
are not carried along. 

4) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or B (55) of the test area and passes to 
(7) 1 orBuSKl resp. 

5) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card D 
point R. 

6) Contact - No. A (Amphenol = AA (Volvo) 



Buchsenbelegung 
Connector arrangement 



PS-8 
BN 435 (13) 
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Fortsetzung (continued) 



Fortsetzung (continued) 



Signalbezeichnung 


ounerholbPrufbereich AnscNuOpunkte umerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


nnerholb Prufbereich AnscWuOpunkte ouflertiolb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 
435- E 


Kism 


SlrjPvursorgung siuha B1.2 




30 


S 


15 


15 




StroMvarsorgung siebt 81.2 


Hissa 


♦ 12 V 


StroAvursorgung siatie 31.2 




29 


R 


14 


14 




Stroevaraorgunq si aha 81.2 


* 12 V 




(12) 52 m (13) P / 1. (8b) R 


3 


26 


P 


13 


13 


2 


(13) P / 3 XXX (12) W 


B1.9 




(12) 51 zKx (13) P / 2. (8b) N 


3 


27 


N 


12 


12 


2 


(13) P/ 4. XXX (12)38 






fptl 




26 


M 


11 


t1 




frai 






(12) 33 m (13) P / 5 


2 


25 


L 


10 


10 


2 


(13) P / 6 XXX (12) 37 






(12) 38 xxz (13) P / 7 


2 


24 


K 


9 


9 


2 


(13) P / 8 (iibar t/b) xxx (12) S 1202 / 1. S 1203 / 1 / S 


Hi • z 




(12) 35 XXX (13) P / 9 


2 


23 


J 


8 


6 




frai 






(12)0 XXX (injL/P.d]) P/19 


3 


22 


H 


7 


7 




frat 




Hiss* (SchinBu 8M) 


(8i) C, (8b) 5. C. £. f. J 


7 


21 


F 


6 


6 




frai 






(3 b) 6 


2 


20 


E 


5 


5 


2 


(13) P / 11 XXX (12) 34 






(9 b) 3 


2 


19 


D 


4 


L 


2 


(13) P / 12 xxx (12) 39 




NasM (Schim Bu 80^} 


(3a) F, (8b) 5, C, E. F, J 


7 


16 


C 


3 


3 




frai 




- 2* V 


Stropvarsorgung sitht 91.2 




n 


B 


2 


2 




Stroavarsorgung sitha B1.2 


. 24 V 


Nisse 


Straavarsorgung stsha 91.2 




16 


A 


1 


1 




Stroavarsorgung si aha B1.2 


Niaaa 



Sigrxilbezeichnung 


ouderholb Prufbereich AnscNuOpunkte merhoibL Prufbereich 


I 


11 




II 


I 


nnerholb Prufbereich AnscNuOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Sigrxilbezeichnung 


Leiste 


Nassa 


Stroavarsorgung siaha 91.2 




30 


s 


15 


15 




Stroavarsorgung sfsha 81.2 


Ibssa 


435-A 




(12) 5? xxx (13) P / 1. (8i) P 


3 


Z9 


R 


14 


14 




frti 




® 




frai 




26 


P 


13 


13 




frai 


BI.10 




(1?) M xxx (13) P /2. (8a) H 


3 


27 


N 


12 


12 




fraf 




R{ • 0 


(12) S 1202 / 2 xxx (13) P / 13 


2 


26 


M 


11 


11 




fraf 




Ri . 50C S 


(12) S 1203/1/4,5 xxx (13) P / 14 


2 


25 


L 


10 


10 




frai 




wj . 150 9 


(12) S 1293/1/3,6 xxx (13) P / 17 


2 


24 


K 


9 


9 




fraf 






Ptissa (Scbira 9u 894) 


(9a) C, F, (8b) 5, C, E, F 


7 


23 


J 


8 


6 


1 


xxx (8)Bu 804 






Pj . 135 0 


(12) S 1203/1,'?, 7 xxx (13) P / 18 


2 


22 


H 


7 


7 




fraf 




Nassa (Schira 3u 994) 


(8a) C. F. (8b) 5. C, E, J 


7 


21 


F 


6 


6 


2 


(8a) E 




Nassa (Schira 9u 804) 


(Ba) C. F, (8b) 5. C, F, J 


7 


20 


E 


5 


5 


7 


(8b) C. E. F. J. (8a) C. F 


fbasa (Schira Bu 804) 


Ri . 124 5 


(12) S 1203/1/1.8 xxx (13) P / 19 


2 


19 


D 


4 


4 




frai 




1 


Nassc (Schira Bu 604) 


(8a) C. F. (8b) 5. E. F. J 


7 


16 


C 


3 


3 


2 


(8i) 0 






Ri . 75 0 (koax.) 


(12) S 1203/1/9 xxx (13) P / 20 


2 


r> 


B 


2 


2 




frat 






R’sse 


Strorvarsorgung siaha 8 I. 2 




16 


A 


1 


1 




Stroavaroargung siaha 81.2 


Nisao 


_d 



Sigrxilbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnschluOpunkte nnerholb Prufbereich 


I 


11 




11 


I 


nnerholb Prufbereich AnscWunpunkte ouflerholb Prufbereich 


Sigrxilbezeichnung 


Leiste 
375- G 
® 




frai 




30 


S 


15 


15 




frai 






frai 




29 


R 


14 


14 




frai 




• 24 V (Endverst irkar) 


Stroavarsorgung siaho B1.2 




26 


P 


13 


13 




Stroavaraargun] siaha 81.2 


* 24 V (Eadvorstirktr ) 


Bl.11. 




frti 




27 


N 


12 


12 




frti 






fraf 




26 


M 


11 


11 




Stroavarsorgung siaho 91.2 


Nassa 




frai 




25 


L 


10 


10 




Stroavarsorgung sitht Bi.2 


Nassa 




fraf 




24 


K 


9 


9 




Stroavorsorgung liaht 81.2 


Nassa 


Na-.st 


Stroevarsargung siaha 81.2 




23 


J 


8 


6 




stroavarsorgung sitha 81.2 


Nassa i 


Na:sa 


StroevorsaraiMQ siaha 81.2 




22 


H 


7 


7 




Stroavaroargung siaha 81.2 


1 


Nassa 


Stroavarsarguag sitha 81.2 




21 


F 


6 


6 




Stroavarsorgung siaha PI. 2 


fkssa 




frai 




20 


E 


5 


5 




Stroavarsorgung siaha 31.2 


1 

Nassa 




frcl 




19 


D 


4 


L 




Stroavarsorgung sitht 81.2 


Nisss 




frai 




16 


C 


3 


3 




frai 




. ’4 (Enfvarsl irfcar) 


Stroavarsorgung sitht 31.2 




n 


B 


2 


2 




Stroavarsorgung siahs 81.2 


- 24 V (Endvaritarkar) ^ 




frai 


1 


16 


A 


1 






frti 


i 



Ht nwn II I Summ* d«r V*rz«t»igungtn innvrholb d«t Prufb*rtich«t 

21 II Loufend* Mtflpunklnummcrn fur d*n Kortvnbett - Prufautomot 

31 bericnmdictt dtr gtdrucklen Scbollungll B. C3S - Z 1 1 w«rd»n nichf nachg«trag«n 

41 ISI 3 ■■■< 1711 bzw IB ISSixx Bu SKI bvdtultt L«<tung vpriani b*ilSI3 bz« IBlKdcn Prutb«r«<cb u luhrt nochmibzvf Bu SK 1 
SI (SI 3 bz« IO)R btdrulel Slromloutplort S Pkl 3 bzmt Kortt 0 Pkt R 
61 Kontok I • Nr X I Amphtnol :AAIVOIvol 



INFORMATION 1) I sum of the branches within the test area 

2) II consecutive test point numbers for the card rack 
autamatic tester. 

3) Series indexes for the printed circuits (e.g. 435 “ Zl) 
are not carried along. 

4) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or B (55) of the test area and passes to 
(7) 1 or Bu SKI resp. 

5) (5) 3 or (D) R meons: circuit diagram 5 point 3 or card D 
point R. 

6) Contact - No. A (Amphenol = AA (Volvo) 



Buchsenbelegung PS-8 

Connector arrangement BN 435 



22 



St 601 

L T 




grrl 





TP203 



3 



\C 601 untenii 



p;;end 



13) 




^ 'I gesch 
I Leitung 
grrt 

wS'^wfScNrm. 



grgn 

grbi 



firt 



firt 

wsrt 



wssw 

kVSSkV 



grgn 

grgn 

grb! 

9^ 

gtyn 

grrt 

»vsgf 

jrrt 

vvsrf 

ge 

grot 

rsw 

Mart 




10) A,C . power line 45 to 66 Hz approx. 60 VA 

1 1 ) Sensor 

12) Power supply (primary side) according to BN 427/42 

13) Placed uixierneath the plate 

14) 24 V stabilizer 

1 5) I at point 4 
I at point 2 

16) Seen from solder terminal 

17) Voltage values given for rated a.c. power line voltage 






2 

L 

TP 202 
6 



BN 427/1 2 
12-V-Regler (12 V stabilizer) 



r 



U03 

BFY 56 A 



^CAOI 






01 ho (.03 

21 111 

/pVtoi 

H 7907 A 



RA02 

-(ZZI— 

lllk 



U 



\H02 

JbSX S2A 



BSX52A 



Tfcoe 

vBFY 56 A 






ICA03 

11/ 



l4 



D'.'.’i 0 






RI.11 



I4U 

I.JJ 



.C40A 

• 111^ 



1 



BN 427/32 
24-V-Regler (24 V stabilizer) 



Netzteil PS -8 

Power Supply BN 435 



23 




@ IMHz - Oszillofor 



59 ) 



10 ) 

Tastkopf ^ 



BuXC 

11) y — 

Ubertnoger- Eingong S 
a2 kHz bis 620 kHz 

Bu103 

12 ) > 

Symtn - Eingong ^ 
Oi2kHz bis 2 MHz ^ I 



13 ) 0 u 104 

Koox - Eingong 
0.2 kHz bis 2 MHz 



Eingong 

1 MHz 



I 



L___: 



0 Eichtmscher 

15 ) 



V 



1 <3 



I Lx-! — -L - 



][n 



I messen 

J 



© Eingongsteil 16 ) 

19 ) 20 ) 
^ 0 ) Vorteiler Symm \terst 



voneiier 




'Ft 

9u/St 1103 X '¥* 



40 ) Horefousgong 
0 u 5 O 5 V VV 



0 Mischer II u 200 kHz - Bondpoll 

21) 26) 

x) 



V 



0 Bondpofl t) kHz - mittel 1 
26 ) 28 ) 









27)1 



G W kHz ^ j 
12 7 ) I 

- f 



) Mischer III u 21 ) 

_ WkH^-8a?^_2^_[ 



. L 

if 

I 

I 

i 



DOemodulotor-Zusotz 35 ) 



o 

S 501 



ZF- Ausgong ^ 1 ) 53 )zumAZD -1 
Bu 1210 Bu 1405 



44 ) Schreiber- 
' Ausgong 



53) 



"H 



6 

6.5/11.5kH! 




f 


— 





r 






zu tief zu hoch 
36 ) 



00 




W kHz 


> 



c 17) T 

S 1303 messen 



^T: 



eichen 

18 ) 



^29) 

- f- 23 ) 
'Uli-ronT 30 ) 



:> 31) 

Wousch- 

i “ 



37 ) 

I bis 5 ZF -Verstarker, 5(fi-Teiler 
und Rouschbegrenzungsfilter 



0.2 kHz bis 2 MHz 
110 kHz) 



X ] 



52 ) Querverbindungen 

SicWgefote -Ausgong 48 ) ^^zum PS- 4 . PS -0 54 ) vomOP- 4 .M-B zum 

Bu 1403 VV VVBulAOl yy 



-3 



© Absiimmonzeige 
Anzeige-Oeniodulotor 
Oskriininotor- Ausgong 

42) 



A 



cn. 



tnrWOHz/ 

1 kHz 



I ^Bondbreite 38 ) 



49) 



0 Anzeigeverstorker 
45 ) 



Korrektur 

dB/d 6 m 



46 ) 



I 



39 ) Verschiebunq bei dBrn 



34 ) 



Hegel 




Codierer 





. 32 ) Menfaereich 

[0 ftgel-.Meflbefeich - ,tS/ddr\ und ti- SchoHer 33 ) 



( -75 Q bis 6000 



43 ) 

Emgongswiderstond 



RgzlOOkO' 

Rp: 2 o 



T| FI 






yyyy^ 



HT 



•o -6 bis ♦l(fi 
o - 20 bis • idB 



Jnslrumenten- 

Anzeige 



SL 1323 

dBm 



n 






dBm 

■51304 



JS1305 Umcodierer 



— ® 

SL 1324 



47 ) 



_J 



SI 801 

Vergleichs-Lmie 
— 0 51 ) 



JB 01 

dB/d 6 m 






_I_ 



Y-yY^i^ 

I 



56 ) 



110.117. 127 
220.2^7. 2; 



^const 



PIC 



T 3 A 

rm — rwv>_ 



57 ) 






L_ 



55 ) 

Netz 45 bis 65 Hz 

CO VA 



I 



I 

— C 55 ) 
f- Netz zum 
^ PS -0 



M) 

I X) 200 kHz - Filter entfallt bei 436/1 | 



1 0) T est Probe 

11) Transformer input 0.2kHz to 620 kHz 

12) Balanced input 0.2 kHz to 2 MHz 

1 3) Coax, input 0.2 kHz to 2 MHz 

14) ^ut 1 MHz 

15) Calibration mixer 

16) Qj Input section 

1 7) Measure 

18) Calibrate 

19) Preattenuator 

20) Bal . Amp. 

21) Mixer I 

22) Over-driven; check 

23) Wide - band 

24) Carrier generator 

25) Wide-band amplifier 

26) Mixer III and 10 kHz band-pass filter 

27) wide/ narrow 

28) Band-pass filter 10 kHz - medium 

29) Slow 

30) Low distortion 

31) Low noise 

32) Drive 

33) Level, drive signal, dB/dBm and Z<,yj switch 

34) Level coder 

35) Demodulator accessory 

36) Too low/ Too high Frequency 

37) 1 to 5 I.F. ampliHers, 5 dB attenuator and noise limiting titter 

38) Band width 

39) Slider for dBm 

40) Earphone output 

41) 1^ output 

42) @ Tuning indicator- Indicator demodulator^Discriminator output 

43) Input impedance 

44) X-Y recorder output 

45) Meter amplifier 

46) Level correction 

47) Decoder 

48) Display Unit output 

49) Y - measurement voltage 

50) Meter reading 

51) Reference trace 

52) Cross connection 

53) To RU-3 To AZD-1 jo PS-4, PS-8 

54) from OP-4, OD-8 

55) A .C . power line 45 to 65 Hz approx . ... VA 

56) A .C. power outlet to PS-8 

58) 200 kHz niter deleted for 8N 43VI 

59) . . . oscillator 



10) Sonde de mesure 

11) Transformateur d'entr6e 0,2 kHz a 620 kHz 

12) Entree sym6trique symetrique 0,2 kHz a 2 MHz 

13) Entree coaxiale 0,2 kHz a 2 MHz 

14) Entree 1 MHz 

15) Melangeur d'etalonnage 

16) Circuit d 'entree 

1 7) Mesure 

18) Etalonnage 

19) Diviseur d'entree 

20) Amplificateur symetrique 

21) Melangeur 1 

22) Controle de la surcharge 

23) Large bande 

24) Gene'rateur a frequence porteuse 

25) Amplificateur large bande 

26) Melangeur 3 et filtre passe-bande 10 kHz 

27) Large/moyen 

28) Filtre passe-bande d 10 kHz moyen 

29) Lent 

30) Faible distorsion harmonique 

31) Faible bruit 

32) Gamme de mesure 

33) Niveau, gamme de mesure, dB/dBm et commutateur Ri 

34) Codeur de niveau 

35) Auxiliaire de de'modulation 

36) Frequence trop basse/trop haute 

37) 1 6 5 omplificateurs moyenne frequence, diviseur 5 dB 
et filtre limiteur de bruit 

38) Largeur de bande 

39) De'calage pour dBm 

40) Sortie casque 

41 ) Sortie moyenne frequence 

42) Indication de I 'accord, demodulateur-indicoteur, 
sortie discriminateur 

43) Impedance d'entree 

44) Sortie pour I 'enregistreur xy 

45) Amplificateur du galvanometre 

46) Correction de niveou dB/dBm 

47) De codeur 

48) Sortie pour I 'oscilloscope 

49) Tension de mesure verticale y 

50) Lecture du galvanometre 

51) Ligne de comparaison 

52) Liaisons transversales 

53) Vers RU-3 
Vers AZD-1 
Vers PS-4, PS-8 

54) En provenance OP-4, OD-8 

55) Reseau alternatif 45 a 65 Hz, • • .vers PS-8 

56) Reseau alternatif 

57) Tension constante 

58) x) Le filtre 200 Hz manque pour 436/1 

59) oscillateur 







I 

I 



I 

♦ 



Blockschaltplan PM-8 
Block Diagram BN 436 
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Circuit d' entr6e PM-8 



Bu 101 

10 ) ^ 
Tostkocf-Emgang y*— 




10) Entrfee de la sonde de mesure 

1 1) Transformateur d' entrfee 200 Hz 
d 620 kHz 

12) Entrfee symfetriqoe 200 Hz d 2 MHz 

13) Entr6e cooxiole 200 Hz d 2 MHz 

14) Circuit d' entree 

15) x) Plage 1 voir schfema @ 

16) Commutoteur d' 6talonnage 

17) Att§nuateur d' entrfee 

18) Cdbloge des prises voir 
Bl. 3, 4, 5, 24 

1 9) Attfenuation 0/20 dB 

20) Etalonnoge 

21) Mfelangeur d' fetalonnage en service 

22) + 12 V commutfe 

Notes : 

x) Partle du circuit imprimfe 
sur le schfema Qj) 
xx) Souder pont en faction de. . . ? 
xxx) Le pont " 1 . . .m" doit seulement 
fetre montfe pour le contrdle 

en usine 

23) Toutes les diodes non repferfees 
sont du type 1 N 4448 

24) U sur C 171 

25) Gain 0/10 dB 
Gain 0/20 dB 

26) Frfequence signal 0,2 kHz d 2 MHz 

27) Surface blindfee vers |436-AE| 

28) Sferie E : points a, b et g, h manquent 



1 15) «lkbene I Stromloutplon @ 

18) Buchseiibeleij ,n.j i.Hv ^B:. l.L.'i.iu. 



10) Test Probe input 

11) Transformer input 200 Hz to 620 kHz 

12) Bal. input 200 Hz to 2 MHz 

13) Coax, input 200 Hz to 2 M Hz 

14) Input section |436-AA| 

15) x) Plane I see circuit diagram 

16) Calibrate switch 

17) Preattenuator 

18) Connector arrangement see sheet 3, 4, 5, 24 

Note: 1) Series B: ClOl . . .lOVlSn; C13l/10/40p;Cl 14/2/4P 

19) Attenuation 0/20 dB 

20) Calibrate 

21) Calibration mixer ON 

22) + 12 V switched 

x) part of printed circuit on circuit diagram 
xx) Unsolder jumper VPA.. check 
xxx) jumper ■ I . . .mP mounted only for VPA . . .check 
25) Gain 0/10 dB Gain 0/20 dB 



26) 0.2 kHz ... 2 M Hz Sign al frequency 

27) Screened area to l436-AE| 

28) 1) series E : point a, b and g,h deleted 



22 ) 

art gerr Schitg not Stron'loofr'on 
nialBruckr noch vPA - Pfutong einlcter 
ox ibrOcIte 'I m' do«t ror fur VPA • Pr;.fi,r ircrt 

18) BuchsvrrMicgung s>rr«»@BI. 3. 

221 Alle nrcM b*r«iCho»t*n DiOOn . ’ ..a.8 



5103 

J. Rt = Z 



Efchniiscner ein *121/ gescholfet 
21 ) 22 ) 



Fortsetzung (continued) 



Eingangstell 
Input stage 



PM-8 
BN 436 © 
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Fortsetzung (continued) 



. 12^ 




28) 1) Serie E : Pkt. a,b und g,h entfallen 

3) Serie (series) E;C 198 entfallt (deleted) manque 

©fl. X- 
C.2kHz 2 MHz 







Eingangsteil PM-8 

Input stage BN 436 (T) 





®Bu Ml 

0.2 kHz 2 MHz 




10) (^ Bu 1 10 0.2 kHz to 2 MHz Signal frequency 

1 1) Bu 405 4 to 6 MHz Carrier frequency 

12) 2 MHz low-pass filter 

1 3) Mixer I 

14) Carrier limiter 

15) Buffer stage 

16) Connector arrangement see sheet 10 

1 7) «) A I ignment va I ue 

18) 4 MHz bandpass filter 

19) (^Bu 601 4 MHz standard frequency 



Mfelangeur 1 PM-8 



10) ® Bu no 

Fr6quence signal 0,2 kHz d 2 MHz 

11) Bu 402, 405 

Frequence porteuse 4 d 6 MHz 

12) Filtre passe-bas 2 MHz 

13) M6langeur 1 

14) Limiteur frequence porteuse 

15) Etage s6parateur 

16) Cablage des prises voir ^ Bl. 10 

17) Valeur de r6glage 

18) Filtre passe-bande 4 MHz 

19) 0Bu 601 
Fr6quence 6talon 4 MHz 




C 225, C 226 unter 436-AW 
C 235, C 236 unter 376-BT 
C 238 unter 436-AS 

C 264 unter 376-CV 



Mischer I PM-8 
Mixer I BN 436 © 
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16) Buchsef'betegungef' BlattIO 



10) Versfcrkjng G/5dB 



10) Verstork>rg C/10 c3B 



10) Verstarkung 0/C (fi 



®Bu204 

0.2 kHz 2 MHz' 




rizvl L302 

Pk) 9 



|436 - 0 I 



10) Verstarkung 0/C (J8 





C 305, C 307, C 311, C 313 unter 436-X 
C 337, C 339 unter 436 -W 



1 2) Hkichscnt>«l«9ung Si«h« @ Bl Z3 

13) AW* "'Ch! b«z»icrin#len Tronvsloren Z N 375 




@ Bo 1207 

0.2 kHz -2 MHz 



1) Serie (series) E :C 315,C 318/27 pF 

C 321/4/ 20 pF 
C 348/15 pF 
C 349/ 47 pF 
C 350/18 pF 

2) teilweise Serie E: L 309 entftJlIt 

partly series E : L 309 deleted 
En partie sferie E : L 309 manque 



Amplificateur d large bande PM-8 



10) Gain 0/5 dB, 0/10 dB 

1 1) Amplificateur d large bande I 

12) Cdbloge des prises voir (j^ Bl. 23 

13) Tous les transistors non rep6r6s 
sont du type 2 N 3251 

14) Amplificateur d large bande II 

15) Valeur de rfegloge 



10) Gain 0/10 dB 

1 1) Wide-tend amplifier I 

12) Connector arrangement see (l^ sheet 23 

13) All undesignated transistors 2N3251 

14) Wideband amplif ier II 

15) Alignment value 



Breitbandverstarker PM-8 

Wideband amplifier BN 436 @ 





C 447 unter 376 -AH 

C 456 unter 376 -AG 





[ 376 -^ 




10) 4 MHz genera ta- 
ll) Calibrate ON 

12) Calibrate limiter |376-AC| 

13) Calibrate level 

14) 4 MHz low-pass filter 

15) Buffer stage 

16) Carrier limiter and calibrater mixer 

17) Carrier frequency input 4to 6 MHz from OD-8/ BN 377 

18) Connec tor a rrangement sheet 9 

19) free 

20) on |436-U| 



M6longeur d' 6talonnoge PM-8 

10) G6n6roteur d 4 MHz 

11) Calibration en service 

12) Limiteur de signal d' 6talonnoge 

13) Niveau d' fetalonnage 

14) Filtre passe-bas d 4 MHz 

15) Etage s6porateur 

16) Limiteur de frequence porteuse 
et m6langeur d' 6talonnoge 

17) Entrfee frequence porteuse 4 d 6 MHz 
en provenance OD-8/BN 377 

18) Cdbloge des prises voir @ Bl. 9 

19) Libre 

20) Sur 1436-Ul 




2 3 



18) BuChs»ob#l*gung Si»b» © Bl 9 



1376-QI 



Eichmischer PM-8 

Calibrate mixer BN 436 (4) 







R533 



r« iavT 




[Tijy] , 








1^514 C 550 ..C551-^ R583 n lc953 

'^C«/6S 27p T ■ «o U 



10) 5:1 frequency divider 10:1 frequency divider 

11) Pulse shaper 

12) Phase comparator 

13) Buffer stage 

14) D.C. voltage amplifier 

15) 4.2 MHz oscillator 

16) Demod* mixer 

17) Demod. oscillator 

18) Frequencies generated in oscillator: 

19) Inverted position = 8.5 kHz 

20) Upright position = 1 1 .5 kHz 

Demod. = 0 

21) Connector arrangement see (w sheet 13 

22) All undesignated diodes = lhW48 




Gfenferation frequence porteuse 
auxiliaire de dfemodulation PM-8 



10) Diviseur 5 : 1 
Diviseur 10 : 1 

11) Formeur d' impulsions 

1 2) Comporateur de phases 

13) Etage s6parateur 

14) Amplificateur de tension continue 

15) Oscillateur 4,2 MHz 

16) M6langeur demodulation 

17) Oscilloteur de demodulation 

18) Frequences produites dans 
r oscillateur 

19) Position directe = 8,5 kHz 

20) Position inversee = 11,5 kHz 
Demodulation = 0 

21) Cablage des prises voir (l^ 81. 13 

22) Toutes les diodes non reperees 
sont du type 1 N 4448 




504 


unter 


376 -AA 


515 


unter 


376 -AT 


535, 


C 542 unter 


376 -AS 


545 


unter 


376-AR 


560 


unter 


436-AH 


580 


unter 


436-AP 



21) — Buchsenbeleguna W,] Bl 13 

22^ Oiodcn ; 1 N 1.44.0 . 



Trdgererzeugung, Demodulatorzusatz PM-8 

Carrier generator, demodulator accessory BN 436 
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iO)(^Bu 202 4 MHz standard frequency 
i 1) Carrier limiter M 

12) Mixer II 

13) Mounting card 10 | 436-E I 

14) Buffer stage for mixer II 

15) Level z3f=50 Hz 

16) Bandwidth 50 Hz 

17) Change-over for crystal filter 

18) 200 kHz band-pass filter 

19) x) Fi 601 eliminated with 43^1 

x) With equipment not having Fi 601, solder bridges between 4-6 and 1-2 

20 ) — 

21) Connector arrangement see sheet 11 



19 ) 

, , ilBei Gerdten ohne Fi 601 

|x) Fi 601 entfbUt bei 436/1 1 Brucke 4-6 u 1- 2 einloten! 



Mfelongeor I, Filtre posse-bonde 
200 kHz PM-8 



10) (D Bu 202 

Frequence 6talon d 4 MHz 

11) Limiteur frfequence porteuse I 

12) Mfelangeur II 

13) Carte support (1^ |436-E I 

14) Etage s6parateur pour le 

21) Buch*«ot)*tegur>j V. 11 mfelongcur 0 

15) Niveau f = 50 Hz 

16) Bande possante 50 Hz 

17) Commutoteur pour le filtre <J quarz 

18) Filtre passe-bande 200 kHz 

19) x) Fi ^1 supprim6 pour 436/1 
x) Pour les appcreils sans Fi 601 

souder des ponts 4-6 et 1 -2 
21) CObloge des prises voir Bl. 11 




C 610 unter 376 -BA 

C 61 1 , C 61 9 unter 376 - BC 
32 C 628, C 629 unter 376 -BK 



Mischer II, 200-kHz-Bandpa(3 PM-8 

Mixer II, 200 kHz band-pass filter BN 436 















18) l)SerieE: Gedruckte Scholtungen | 436-F]/| 436-AK~T1 



10) First IF amplifier 20 dB Second IF amplifier 20 dB 

1 1) Cannector arrangement see sheet 21 

12) All undesignated transistors: BCY 59 D 

13) IF amplifier 

14) Cathode above 

15) Cathode below 

16) Exterior surface above 

17) Exterior surface below 

18) 1) Series E: Printed circuit boards | 436-F | , [4^-AK 1 1 



Amplificateur 20 dB d frequence 
interm6diaire 1 et 2 PM-8 




10) Premier amplificateur moyenne 
frequence 20 dB 

Deuxidme amplificateur moyenne 
frequence 20 dB 

1 1) CabI age des prises voir BI.21 

12) Tous les transistors non repdrds 
sent du type BCY 59 D 

13) Amplificateur moyenne frfequence 

14) Cathode ou.dessus 

15) Cathode au-dessous 

16) Armature externe, ou-dessus 

17) Armature externe, au-dessous 

1 8) 1 ) Sferie E ; circuit impr imfe 
[ 436-F I , I 436-AKl I 



1 . und 2. ZF-Verstdrker 20 dB PM-8 
1st and 2nd IF amplifier 20 dB BN 436 (t) 



33 



TO kHz-ZF 







> 10kHz -2F 



10) 3rd I F amplifier, 20 dB 
4th I F amplifier, 20 dB 

1 1) dBm correction for; 

12) Indicator voltage 

13) Indicator amplifier 

14) Meter calibration 6 dB 

15) Meter range 

1 6) Change-over reference trace voltage lamp 

17) change-over reference trace voltage meter 

18) Y-measuring voltage 

1 9) X-Y plotter output 5 V max . Zgut = 5 K 

20) Meter calibration 20 dB 

21) Y-reference trace voltage 

22) Meter illumination 

23) Connector arrangement, see (U) sheet 20 

24) All undesignated transistors: BCY 59 D 



Amplificateur moyenne frequence 
3 et 4 d 20 dB, Ajnplificoteur 
d' offichoge PM-8 



10) Amplificoteur moyenne frequence 

3 20 dB 

Amplificateur moyenne frequence 

4 20 dB 

1 1) Correction dBm pour 

12) Tension affichfee 

13) Amplificateur d' affichage 

14) Etalonnoge du galvonorndtre 6 dB 

15) Gomme du galvanomdtre 

16) Commutation de la tension de la 
ligne de comporaison sur le voyant 

17) Commutation de la ligne de compo- 
raison sur le galvanomdtre 

18) Tension de mesure Y 

19) Sortie enregistreur 

20) Etalonnoge du galvanomdtre 20 dB 

21) Tension ligne de comporaison Y 

22) Eclairoge du galvanomdt^ 

23) Cablage des prises voir @ BI.20 

24) Tous les transistors non rep6r6s 
sont du type BCY 59 D 



11 ) 

dBm Korrektur bei 



Schretbcr • Ausgong 

OUTPUT , 

SVmox 19) 

Ri:5k 

BuBOl 




22 ) 

Jnstrumentenbelexhtung 



I 



Anzeigesponnung 

12) 



Buc^s•nb•te9unM HI 20 

All* nieh» b*z»ichne1»n TroT««tor( 



storen BCY 59 0 




wsgn 




2*wsrt grsA gr 



3. und 4. ZF-Verstdrker 20 dB, Anzelgeversfdrker PM-8 
3rd and 4th IF amplifier 20 dB, meter amplifier BN 436 
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(6)Bu603 

2C0kHz 



vDBu 503 
-?0 



lOkHz-ZF < 



18) Buchtanbelagung si«h« 0 Bl t2 




3- 




\r^ 




Mfelangeur II. Filtre passe-bande 
10 kHz PM-8 



10) Diviseor de fr6quence 2 ; 1 

11) Mfelangeur III 

12) Limiteur frequence porteuse ID 

13) Gain 

14) Carte support II 

15) _ 

16) Linfeorisation 

17) Rfegloge du point de dfecrochage 

18) Pour le cdbloge des prises 
voir BI.12 



436 -M 



I 



10) Frequency divider 2:1 

11) Mixer III 

12) Carrier limiter III 

13) Gain 

14) Mounting card 11 

15) — 

16) Linearizing 

17) Breaking point adjustment 

18) Connector arrangement see sheet 12 



Mischerlll, 10-kHz-Bandpal3 PM-8 

Mixer III, 10 kHz band-pass filter BN 436 (£) 




@ Bo 1308 

10 kHz 



436-LI 



Verslortcung 10/0 dB 








Oompfung 5/0 dB 


10) Gain 10/0 dB IF amplifier 10 dB 


10) 






13) Rfegloge de 1' amplificateur 


11) 


11) Attenuation 5/OdB 




Amplificateur moyenne frequence 10 dB 


10) Gain 10/t) dB 


14) Pour le cdbloge des prises 




12) Mounting card 7 




Diviseur 5 dB PM-8 


Amplificateur moyenne Frequence 10 dB 


voir @ BI.18 




13) Amplifier alignment 






1 1) Attenuation 5/0 dB 


15) Tous les transistors non repferfes 


1 4) BucKs«nt)«l*gung si«h« @ 81 18 


14) Connector arrangement, see sheet 18 






12) Carte support 7 


sont du type BCY 59 D 


Alle nichl b«zrchn»<»n Transittoran .8CY 59 D 


15) All undesignated transistors: BCY 59 D 



ZF-Verstdrker 10 dB, Teller 5 dB PM-8 

IF amplifier 10 dB, attenuator 5 dB BN 436 (1^ 
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•' It36-Sl 

03 @swmi 
( Bondbreiie 50 Hz) 

10) 

®S 1201/2 
( Bondbreife 400 Hz) 



0Bu9O3 
10 kHz 




10) Bandwidth 50 Hz Bandwidth 400 Hz 

11) Gain 

12) Band-pass filter 10 kHz medium 

13) Test 10 kHz - IF 

14) Connector arrangement, see sheet 22 

15) x) Portion of printed circuit on circuit diagram (T) 

16) xx) Bridges a . .b and c. . .d may only be wired for VPA checking 



Filtre passe-lsande moyen d 10 kHz PM-8 



1 0) Bonde passante 50 Hz 
Bande passante 400 Hz 

11) Gain 

12) Filtre bande passante moyen d 10 kHz 

13) ContrOle moyenne frequence d 10 kHz 

14) Pour le cOblage des prises 
voir @ BI.22 

15) x) Partie du circuit imprim6 sur 
schfema 436 

16) xx) Les cavaliers entre a. . .b et 
c. . .d doivent seulement dtre mis 
en place pour le contrdle en usine 

DID 1) 

Bu/StD05 0u/Snt3 a/Bu1104 S/8U1106 

lOkHz-ZF 



Bul102 

-0 — K TestlOkHz-Zf 

Xj 
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14) BuchMnMcaunQ ®BI 22 

15) »1 T*;. d»» g«dr ScMtg oof Slromlautpiar <.3S 0) 

»») &rvicli»n c b ond C d dur*m nuf lur VP* ■ Prvifwng montidrt s*ir 



10-kHz-Bandpal3 mittel PM-8 

10 kHz band-pass filter, medium BN 436 01) 





St 1209 

B 2 
C 3 
D 4 
E S 
E 6 
H 7 
J 8 
K 9 
L 10 

“ 9 

St 1207 



St 1208 



St 1206 



Forhetzung (continued) 
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Abstimmanzeige (Schalter, Anzeige modulator) PM-8 

Tuning indicator (switch, indicator modulator) BN 436 




ForHetzung (continued) 



pun /AO 





wssw 

?>wssw 

wsbr 

grrf 

?.*sgn 

\g'gn 

qrbl 




•EIv] 



1436-J I 




10) Change-over selective/wideband 

1 1) IF output 

12) Change-over and indicator demodulator 

13) Calibrate selective/wideband 

14) Indicator voltage 

15) Mounting card 13 

16) Filter change-over 

17) Connector arrangement see sheet 14 

18) All diodes: 1N4448 

19) A ll diodes: 1N 4448 

20) x) |3^6-DM| and |436-AO] eliminated with A26/] 

21) Bondwidth 

22) Clock generator 

23) Evaluation circuit 

24) Frequency too low 

25) Change-over Selective/Wideband 

26) Frequency too high 

27) Selective (10 kHz) 

28) Wideband 

29) Operating point 

30) Indicator demodulator 

31) Series E: R 1278/68 0 



Indicateur d' accord (commutoteur, 
Modulateur d' affichage) PM-8 




^ T 



T<l 1 






! : Gi 1226 

T F0777 



Gt 1230 3 : 



30) 

Anzeigedemodulotor 



I 436-K I 



C1242 . 



C1243 R121U 



T1227 
Bs» n 






1228 

bSx 93 



T1229 

BSX 93 






R 12117 CIZW 









TO 



□812120 

M 220 



10) Commutation sfelectif/Iarge bande 

11) Sortie moyenne frfequence 

12) Commutateur et dfemodulateur d' affichage 

13) Etalonnage s6 1 ect if/large bande 

14) Tension d* affichage 

15) Carte support 

16) Commutation de filtres 

17) Cabloge des prises voir (J4) Bl. 14 

18) Toutes les diodes 1 N 4448 

19) Toutes les diodes non repferfees sent 
d u type 1 N 4448 

20) x) |37^DM| et 436-AO feliminfees 
pour 436/1 

21) Lorgeur de bande 

22) Gfenferoteur signal d' horloge 

23) Circuit d'fevaluation 

24) Frfequence trop bosse 

25) Commutation sfe I ect if/large bande 

26) Frfequence trop haute 

27) Sfelectif 10 kHz 

28) Large bande 

29) Point de fonctionnement 

30) Dfemoduloteur du galvanomfetre 

31) Sferie E : R 1278/68 Q 



Ih— I 



Abstimmanzelge (Schalter, Anzeige modulator) 

Tuning indicator (switch, indicator modulator) BN 436 



(■) 



Messbereich 10) 

»CASURINC RANGE 



J6l®S 14) 

"t Verstorkung 0/20 dB |4) 




1436 -Bl 



10) Measuring range 

11) Calibrate selective/wideband 

12 ) — 

13) S 1301 Level switch 

14) Gain... 

15) Attenuation. . . 

16) 120 Switched 

17) Bal. 

18) Coax. 

19) x) planes II and III see(j) 

20) All lamps = 12V/50m A 

21) All diodes = 1N4448 



Niveau, commutateur gomme de mesure 
et dB/dBm PM-8 



10) Gomme de mesure 

1 1) Etalonnage s6lectif/large bande 

12) 

13) Commutateur de niveau S 1301 

14) Gain 

15) Attenuation 

16) 120 commute 

17) S/metrique 

18) Coaxiale 

19) x) Ploge II et II voir schema (j) 

20) Tous les voyants 12 V/50 mA 

21) Toutes les diodes : 1 N 4448 






S1304 


S101 


S 1302 1 2) 


Reading at 
Anzeige on S1301 




75Q 

1 


breitbondUtroge) 


♦20 dB bis -75 dB 


dB Oder lor) 
dBm bei(ot) 


1 


♦20 dfl bis -75 dB 


bis (to) 

1 


2 


♦10 dB bis -B5 dB 


3 


0 dB bis -95 dB 


Re^gocq 


600Q 


4 


-10 dB bis -105 dB 


(Zin) 


5 


-20dB bis -115 dB 




124Q 

1 


breitbohd (* (rage) 


♦ 25 dBm bis - 70 dBm 




1 


♦25 (fflm bis - 70 dBm 


dBm 


1 

bis 

1 


2 


♦ 15 dBm bis -60 dBm 


3 


♦ 5 (fim bis - 90 dBm 




1500 


4 


- 5 dBm bis -100 dBm 




5 


- 15 dBm bis - 110 dBm 






breitbcnd(‘trage) 


♦30 dBm bis - 65 dBm 






1 


♦ 30 dBm bis -65 dBm 


dBm 


75Q 


2 


♦20 dBm bis -75 dBm 


3 


♦10 dBm bis -85 dBm 






4 


0 dBm bis -95 dBm 






5 


-1C dBm bis -105 dBm 




19) *) Eben* II a III Siehe SIromloofplan 0 , 

20) Atl(Lamp«n;12V/S0mA 

21) All* Diotfen: 1 Ni.4A6. 



Pegel, MeSbereich- und dB/dBm-Schalter PM-8 

Level, measuring range and dB/dBm switch BN 436 (j^ 
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J 



Bu/S> 106 




2 3 L 5 67 89 10 11 12 13 14 15 16T7 16 192D2122 



1436-BEl l 



© 









0 0. 101 ^ 


0u/Sf 107 

:a 




Bu/Sf 108 


© Bo 111 ^ 




ta 



© 



X 



o. 



128 O 

127 o o 

126 O 95 

125 O O Q 

12^ O S 

J 


o o 

L 8' fiO J 


? 


\ 


101 102 0 135 




O O 0136 


97 


0137 




Q106 Ql07 Ol0« 


o o 


103 0 0105 Ol09 


99 98 


lot O 




O 138 o I'-O 


100 




^ 0139 0 1^1 


115 




o 






> 



o o o o o o 

121 120 119 118 117 116 



1436-S i 



Signa 1 bezeichnung 


Summe 
(J Verzw 


AnschluDpunkte 


innerholb Prufbereich xxx 




Quflerholb Pruibereich 


BI.2 






(Ib)l.A 


zxx 


(1)101, 122, 131, 138, (lb)1, A, (V)10,L. (2)10, L, (6)10,1, (9)10, L, (5)10, Ld'ln.L 


(Ub)A xxx 


(15)28 




( 


(lb)0 


nx 


(lb)0. 


(Ub)0 xxx 


(15)30 


♦ IZ V 




(lc)lSS 


XXX 


(lc)1S(ld)15,S,(3)r,S,(ll)15,S,(7)lSS,(8)l\S,(lJ)13,P 










(ll)l 


xxx 


(13)31 










(la)20 


xxx 


(1)81, 88.9?,97.102.10A.1?A, (13)20.(7)1. ;/...?.12.U.\.C.E...K.>(.R.(e)9.K 










(lc)12.13 


xxx 


(lc)l?,13,(ld)9,l'',K,L,(3);',}.l .1'. 11,(11) . ..r,1.,J.', L.(i:)5... 3.1 ,r.E 


...K.R.S 




0 V 


5 


(Ib)B.C 


xxx 


(lb)B.C.(A)A bis 7.0 bis H.(2)A bis.7.3 bis h.( 6)6 bis 9.F bis A. 


(5)24 xa 


(5)B« 505/t(c) 










(9)3.A.C bis H.(5)3.A.C.0.(12)5.0 bis H 


(14b)C xxx 


(15)32,33 












(14b)B xxx 


(15)31,35 bis 37 






(lb)5.E 


xxx 


(l)103.126.(lb)E.(A)l.A.(2)l.A.(6)l.A.(9)l,A,(5)l,A,(12)l.A, 


(14b)E xxx 


(15)26 


-12V 


K 








(l4b)F xxx 


(15)27 




(lc)8.9 


xxx 


(lc)8,9.{ld)1,A.(3)l.A,(11)1.A,(7)A,0.(8)A.0,(10)2.B 







Hifwm 1) Sfrivnindices d*r gtdrucktvn Schaltung ( z B, t70 - Zll»«rd*n mehl nochgvtrogvn 

2) 15) 3<xx(7)1 bzw IBI5 S>hx Bu SKI b*d«ut*t L«<tung vtrlont bt> (513 bzw 

3) (5I 3bzv« lOlB b*d*vjt*» SIromlOufplonS Pk«, 3 bzw KortdOPlM R 
(.1 Koolohl- Nr A ( Amph#t\Oll= AA(Volvol 



(Bl 55 d«n Prulb«r»ich 



fuhrt noch (7)1 bzw Bu SKI 



INFORMATION 1) Series indexes for the printed circuits (e.g. 377 - Zl) 

are not carried along. 

2) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or (B) 55 of the test area and passes 
to (7) 1 or Bu SKI resp. 

3) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card 
D point R. _ 

4) Contact - No. A. (Amphenol = AA) (Volvo) 



Note : 



1) Les indices de sferie du circuit imprimfe par exemple 
le 377 - Zl ne seront pas mentionnfes ultferieurement 

2) (5) 3 XXX (7) ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie ; la ligne 
s' fecorte pour (5) 3 ou (B) 55 de la morge d' fetolonnage 
et conduit vers 1 ou Bu SK 1 

3) (5) 3 ou p) R signifie : schema de cdblage 5 point 3 
ou carte D point T 

4) Contact - N° A (Amphfenol) = AA (Volvo) 



Sum of branches 



Signal designation 


-n 


Connection points 


within test area 


XXX 


outside of test area 




1 J 








Signal bezeichnung 
Summe d . Verzw . 
AnschluBpunkte 
innerhalb PrUfbereich 
auBerhalb PrUfbereich 
Leiste 



T/pe de signal 

Somme des branchements 

Pt. de raccordement 

Int^rieur de la marge d'6talonnage 

Exterieur de la marge d'6talonnage 

Prise 



Buchsenbelegung PM-8 

Connector arrangement BN 436 
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Fortsetzung (continued) 



Fortsefzung (continued) 



Sigrtalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnschluOpunkte mnerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


mnerholb Prufbereich Anschlunpunkte ouflerholb Prutberexti 


Signalbezeichnung 


Leiste 

la 


Anzeige d 8 


llj)5 UUA'a/l xxx ( 


TWl 


lb)F xxx 

; 2 A xxx !lb)F 


2 


<.(. 


z 


22 


22 


1 


xxx (i)r 151. (l)s 103/1 


If . 100 kg 


Anzeig* d3i | 


(TJmTOTJ xxi T 




If III (IblH 


2 


A3 


Y 


21 


21 


1 


xxx (1)129. fnlll 


Oanfuna 0/20 dO 


Korrbktur dBi Q 


rf]j.ru«)A xxx rn)5 n»/f /2 xxx j' 


kijiH. 

13)33 




2 


A 2 


X 


20 


20 




Stroavarsorgung $. 31a tt 2 


Nassn 


B 1.3 


KofTAktur 6 :fl 3 


lEJF.'lAaJO xxx (DS i: 0 A/d/Sxxx (UbTl.Ob K ,*x mOx 

(lllp, . »«» 


2 


<.1 


W 


19 


19 


2 




Fraouenz zu tfaf 


'reguenz zu hod) 




2 


to 


V 


18 


16 


.1. 





Bandbraita 30 Hz 


Eichen 


- _Qi)P 




2 


39 


U 


17 


17 


2 ^ 


(ib)i; 


1 .' 


§" 1)92 


I/d, 1.2.(13)27.(12)34 


(Jascha Itung Selaktiv / Rraitband 


Bandbreiio ?,1 kllz 






2 


36 


T 


16 


16 


2 


(lb) s III 






fTtr ’'^xxx “ 


Schraiber - Ausgang (Hastt) 


Versr;rkung9/29 JB 




ii; i'«i) 


2 


37 


s 


15 


15 


2 


(lo)ll III 


If 




^1.2.(13)34.(12)33 


Uaschaltung Salnktiv / Sraitband 


Vorstarkung )/10 dS (1) 




(ic)* 


2 


36 


R 


U 


It 


2 


iibiio 


1 


1 1 ®i/a.S 


Eichen (Kalt) 


Verstjriuik' O/i: dS (?) 




LI? xxx 


2 


35 


P 


13 


13 


2 


(1:)9 


bi 

13 


yfStji * xa (13)S mhl7 


Korraktur dBa 124 bis 190 0 


VorstiriuBj 0/10 d 8 (3) 


1 




2 


3t 


N 


12 


12 


2 


"'■I' ::: 


TT 

13 





Filteruaschaltung | 


1 Bandbreitt AOO Hz 


(l2)6,(lb)P.|ll]6niM^A xxx (ib)p,(ib),;(ic)l,(l,)l 8 


5 _ 


33 


M 


11 


11 


2 


llc)7, OrahtbriiCka nach (lc)7 








111 2 


32 


L 


10 


C 


1 


frai 




Jnstruaenton • Bortidi (»1 bis 'f) ^ 


■' 3.1 

5 7. Me 




31 


K 


9 


9 


1 


frel 


' 


Sdiroibor . Ausgang 


n 


M 


;;; noc 


2 


30 


J 


8 


6 


1 


fref 




V.rstafiudg 0/?C f- (•.) 


' 1 

1 f 




2 


29 


H 


7 


7 


2 


(lb)150 xxx {1)130, G1 110/K, (13)29, S 1303.S 1302 lI/b,S 


Eichan 


Vorstirkofu 20/0 dB (2) 


- 1 


i"it 


2 


26 


F 


6 


6 


2 


(ic )6 • i; 


m 


Verstarkung 0/9 dB 


Vcrstirkung 20/0 d? (1) 


i 


™ Mr 


2 


27 


E 


5 


5 


2 


Oc)*- 


W 

Ir 


rtm: 

R.falP 


Anzaiga • Jnstruaent / • 


Vsrstarkung 0/2f' dB 


i 

1 


I3!.(ic)h III (i=)H 


2 


26 


D 


4 


L 


2 


iic)« 


>) 


lioOTnTTTTTW 

N.fSlH 


Vargleichslinie ( laape ) 


Vtrstarkung J'10 dB 


1 

1 




2 


25 


C 


3 


3 


2 


(i.)p 


r 


ft 

P.flOllO 


Oaapfuag 9 / 0 dB 


Anzaiga • Jnstrunent / * 


0<i)3,l 


1 mr. i: I'* 


2 


2 t 


B 


2 


2 


2 


(lc)R 

xxx 


p 

It 


^ ^ 

=’.{10)11 


Verstarkung lO/O dB 


Vtrstarkung ' / ?0 JB (A) 


1 


IrnciL f’c)i 


2 


23 


A 


1 


1 




Stroavarsorgung s. Blatt 2 


. 12 V 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnschluOpunkte mnerholb Prufbereich 


I 


11 




II 


I 


mnerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

1b 


Schreibtr • Ausgang ( Hasst ) 


(19)39 xxx 


111 




2 


30 


S 


15 


15 


2 


(li)7 XX* (1)123,R 162,1 nO/C.61 110/A,(lb)19,(4)3 


Eichaischar Efn 


Anzeigespannung 




111 




2 


29 


R 


14 


It 


2 


(i*)u III 




JTXB 


Eichen 


Bandbraita 400 Hz 


(12)S 1201/2, 


11 61 1102/R ixx , . , , 

^ 6 (IblP x» Ul>)".(lc)l. il*)M8 


9 


26 


P 


13 


13 


2 


0')^ III 


b 13.(12 


8 


Bandbraita 7,3 kHz 


BI.4 


Bandbraita 90 Hz 


|12)S 1201/1, 


6l!:llbff'* 111 Ub)P.(lc)l, n*)i0,M 


9 


27 


N 


12 


12 


2 


(la)17 111 


m 


'l/b,l,?.(13)?7,(l?)3^ 


Uaschaltung Stink tiv / Bmitband 


Fraquenz zu tief 




i?j/i(b)« ::: I'-i'’ 


2 


26 


M 


11 


11 


2 


(la)l' III 




ya.l.Z.HJl 34,(12) 33 


Uaschaltung Salnktiv / Braitbaad 


Frequenz zu hoch 




Iffinbii IS !'•!< 


2 


25 


L 


10 


10 


2 


(la)14 


b 10.(12 


TTTi;? 

C 


Eichen (Kalt) 


Korraktur dBa 600 Q 


(8)10, (14a)0 xxx (13)S 1304/ J/S xxx 


]4b)L.(lb)K m 


2 


2t 


K 


9 


9 


2 


— TTTTi 

(la)13 


ITT^ 


Korraktur dBa 124 0 bis 190 Q 


Korraktur dBa 79 Q 


(8)j.(14a)4 xxx (13)S 1304/f/2 xxx 


[®(.b)j ::: ck 


2 


23 


J 


8 


6 


1 


xxx 


h 9^(Ubl6 xxx (13)S 1304/a/2 

)il6.(1b)8.(14b)9 XU (13)S 13n4/t/S 


dBa 124 Q ' 


Anzaiga dBa 


(13) S 1304/a/2 xxx 




iij, 


a s 1'*)’ 


2 


22 


H 


7 


7 


1 


xxx 


|ll).(lb)7.(l4b)4 xxx (13)S 1304/d/2 


dBa 600 0 


Anzaiga dB 


(1/)$ 1304/a/1 xxx 


ii! 


liL 


libtF III (1>)^ 


2 


21 


F 


6 


6 


1 


xxx 


) 1B.(1b)6.(14b)3 xxx (13)S 1304/c/S 


dBa 139 0 


— 


- 12 V 


Stroavarsorgunc s. Slitt 2 




20 


E 


5 


5 




Stroavarsorguag s. Blatt 2 


- 12 V 


. 12 V 


Stroaivarsorgung s. Blatt 2 




19 


D 


4 


t 


1 


xxx 1 
xxx 1 


fll9.(1b)4.(14b)2 xxx (13)S 1304/b/S 


dBa 190 0 


f'assa 


Stroavarsorgunc s. Blatt 2 




16 


C 


3 


3 


1 


s: 1 


mi, 


)3.{14b)l xxx (13)S 1304/f/S 


dBa 79 0 


Masse 


Stroavarsorgung s. Blatt 2 




17 


B 


2 


2 


2 


(la)12 111 ] 




Filtaruaschaltung 


♦ 12 V 


Stroavarsorgung s. Blatt 2 




16 


A 


1 


1 




Stroavarsorgung s. Blatt 2 


♦ 12 V 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich 


AnschluOpunkte 


mnerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


mnerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 


♦ 12 V 


Stroavarsorgung si aha Blatt 2 




30 


s 


15 


15 




Stroavarsorgung si aha Blatt 2 


♦ 12 V 


Ic 


Vtrstarkung 10 / 0 dB 






mi.dc )fi iu 


( 1 a )2 


2 


29 


R 


14 


It 


1 


frai 






Oaapfimg 9 / 0 dB 




13)26 , . xxx 

lOllO.dclP xxx 


• (la)3 


2 


26 


P 


13 


13 




Stroavarsorgung sfnha Blatt 2 


Nasaa 


BI.5 


Vtrgleichslinin ( Laape ) 


(1)51 l-UlAalF. 


0 

i 


si BC1 xxx 

ILdcLM xxx 


(la)4 


2 


27 


N 


12 


12 




Stroavarsorgung alehn Blatt 2 


Masts 


j 


Anzaiga - Jnstrunent / - 




5 


3 bOI/> nx 

IK’.flclH ux 


(la)5 


2 


26 


M 


11 


11 


2 


0 ^)» x^J 1 




Anzaigespannung 




VerstMung D / 20 dB (4) 




1 


udicJ 


LL MX 


(la)A 


2 


25 


L 


10 


10 


1 


fril 






Anzaiga • Jnstrunent / * 




fi 

h 


J 80T 
liXli 


U xxx 

IF.dclK MX 


(la)B 


2 


2 t 


K 


9 


9 




Stroavarsorgung sinha Blatt 2 


- 12 V 




Verstarkung 0 / 10 dB 




liltdclJ xxx 


(la)C 


2 


23 


J 


8 


6 




Stroavarsorgung sieha Blatt 2 


. 12 V 




Verstarkung 0 / 20 dB 




1 


Ijl.dclH xxx 


( 1 a )0 


2 


22 


H 


7 


7 


2 


(la)ll, Drahtbriickt nKh (la]ll 




Verstarkung 2C / 0 dB (1) 




i 


3 22 xxx 

K,(lc)F XXI 


(la)E 


2 


21 


F 


6 


6 


2 


IKI 6 s 


TT 

1 c 


75 

6.(3)4 


VaraUrkung 0 / 9 dB 


Verstarkung 20 / 0 dB (2) 




1 


IL.dclE XU 


(b)f 


2 


20 


E 


5 


5 


2 


(la)S J” 


1 


^.(3)M 


Vtrstarkung 9 / 29 dB 


Verstarkung 0 / 20 JB (4) 




TTIT? 


xxx 

q xxx 


(la)H 


2 


19 


D 


4 


t 


2 


lull 


n 

C 


5^ 

A.hlj 


Vtrstarkung 0 / 10 dB (1) 


Schraiber . Ausgang 


X 


pj5u 3 * 


h xxx 


(l3)J 


2 


16 


C 


3 


3 


2 


(la)P - 


J 

c 


i(3)F 


Verstarkung 0 / 10 dB (2) 


Jnstruaanten • Btmich (*1 bis •£) 




BIS 81/1 xxx 

37,dtla 1 X 1 


da)K 


2 


17 


B 


2 


2 


2 


(b)M m 


3 

1c 


3 

2.(3lC 


Vtrstarkung 0 / 10 d8 (3) 






8)s::l/s xxx 

a E.dcU m_ 


da)l 


2 


16 


A 


1 




9 


(lb)P.I:(l6)18.M ()))G) 1102/A,G1 n01/A,(lc)l,(11)M 


Steusrsignal (Bandbreitt 90/400 Hz) 



Hinwm II I Summt dtr Vtrxwtigungcn inr>«rhalb d*s Prufbvrtichts 

2) II Louftn<}« M«npunklnumm»rn fur d*n Karl*nb«tt • Prufoutomol 

31 &«rt«n>nbtc*s dtr gtdrucktcn Scholtungfz B. t?0 - 2 1 1 wtrdto nicM rtochgctrogen 

4ll5l3««i 1711 bzw IBISSxkx Bu SKI b*d«u<*t Ltitung vtrlaAt b*i 1513 biw. IBlSSdtn PrufbdrtKh u Kihrl rtach(7l1bzw Bu SK 1 
5115) 3 btw. lOIR btdvutvf Stromloutplan 5 Pkl 3 bz« Korlt D Pkt R 
6 lK 0 ntakt - Nr X I Amphenol : AA(Valvo) 



INFORMATION 1) I sum of the branches within the test area Indication 

2) II consecutive test point numbers for the card rack 
automatic tester. 

3) Series indexes for the printed circuits (e.g. 377 - Zl) 
are not carried along. 

4) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means; conductor 
leaves at (5) 3 or B (55) of the test area and passes to 
(7) 1 or Bu SKI resp. 

5) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card D 
point R. 

6) Contact- ' No. X (AmtShenat «-AA (yoKo) 

Edge 

connector 



Signal designation 


outside of testoern Connection points within test aero 


I 


n 


0 


n 


I 


within test aero Connection points outside of test aero 


Signal designation 1 


□ 





















Type de signol 

Somme des branchements 

Pt. de roccordement 

Int6rieur de la marge d'6talonnage 

Ext^rieur de la marge d'6talonnage 

Prise 
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Buchsenbelegung PM-8 

Connector arrangement BN 436 (14) 



Signal bezeichnung 
Summe d. Verzw. 
AnschluQpunkte 
innerhalb PrUfbereich 
ouGerhalb PrUfbereich 
Leiste 

Fortsetzung (continued) 



1) Somme des derivations d I' interieur de la marge d' etalonnoge 

2) Num6ro des points de mesure pour I' embose systdme automatique de contrdle 

3) Les indices dc s6rie du circuit imprime (par ex. 377 - Z I) ne seront pas 
mentionn6s ultferieurement 

4) (5) 3 XXX ^) I ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie : la ligne quitte pour (5) 3 ou (B) 
55 la marge d' etalonnage et conduit vers (7) 1 ou Bu SK 1 

5) (5) 3 ou (B) R signifie : schema de cdblage 5 point 3 ou carte D point R 

6) Contact - N® A (Amphenol) = AA (Volvo) 



Fortsetzung (continued) 



©Bo COL 

(ober BuU)2.Bu UX> 

12) u 406. U407 I 10) Mosse II 




Mosse I 



10) 



10) Chassis ground 

11) Contact comb 

1 2) via 



10) Masse 

11) Connecteur 

12) 6 travers 



s 




W.‘. 

wsyn 

fl 



fisw 

grhl 

wsbl 



flrf 



wsrf 

2«*sgn 

wsar 



wsge 

grrt 

wsbr 



grrt 



jrsw 

wsM 



Signolbezeichnung 


Summe 
d Verzw 


AnschluOpunkte 




innerhalb Prufbereich 


xxx 


ouBerholb Prufbereich 


9.7 






(Mi'.L.f-'lr.i.liiir.i.ni.r.L.C’li M. i ii ,l 


(Ub)A 


XXX 


(b)2'-‘ 








+ 12V 


1'. 




{lb)A 


xxz 


(b)l.A, 0 ,(l)n, 122,131, 138 , 


(1i)1 xxx 


(13)31 














(lc)b,S xxx 


(lc)1S(ld)b,S,(3)l'.S,(ll)lS,S,(7)lSS,(8)1SS,(10)13,P 






{*)./, 6.7. 




xxx 


(?)2u SvS/,(c^')2A 








l^assc 1 


28 




'1 3)8 


X.v 


(1')32.33 








0 V 




b'. .: lbiil.>S bl: 7 




('' v.-. . ' (S)2.12 




lU 


lb)3,C,(l)H1,')?,‘’8,97, 132,1%, 


,12A, (la)2T xxx 


(13)20 




;tassi II 


18 










(lc)l.M3 xxx 


(le)12,13.(ld)9,lV,L,(3l2,9,lM2,1;,8,K,L,«,P,(ll)2.. 


.12,1..J,M 














(7)1, .'...■!,12,l'i,A,C,E...K,».R,(e)3,K,(lO)'...9,E...K, 


d,S 








(1‘b)E 


xxx 


(b)26 








-12 V 


r 




(Ub)r 


xxx 


(l')27 














(b)E 


xxx 


(b)'.:',(l)1 '.rb. 


(1c)«,9 xxx 


(lc)8,9,(1d)1,A,(j)l,A,(ll)l,A,(7)A.0,(8)4,0,(10)2.B 




♦ 12V-Fuhler 






(Hb)Q 


XXX 


(blio 








2 




(lb)0 


xxx 


si the b«i » 12 V 









Hmw«n . 1| Stnenindicts der g«druct(ttn Schollung ( z B. 470 - Zllwtrdtn nicht nochgtiragvn 

2 )IS) 3«xx I7M bzw (BISS *»» Bu SKI bcdtutct Ltitung wrlaOt b«i 1513 bzw (Bl 55 d«n Prufb«r«icb u fuhrl noch 1711 bzw Bu SK 1 
31 (5) 3 bzw 101 R b*dtu1*t Sfromloulplon 5 Pk*. 3 bzw Kort# 0 Pkl . R 
4) Kontokt- Nr A (Ampb«noll= AAlVolvOl 



INFORMATION 1) Series indexes for the printed circuits (e.g. 377 - Zl) 

are not carried along. 

2) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means; conductor 
leaves at (5) 3 or (B) 55 of the test area and passes 
to (7) 1 or Bu SKI resp. 

3) (5) 3 or (D) R means; circuit diagram 5 point 3 or card 
D point R. _ 

4) Contact - No. A. (Amphenol = AA) (Valvo^ 



Note ; 



1) Les indices de s6rie du circuit imprimfe por example 
le 377 - Zl ne seront pos mentionnfes ultferieurement 

2) (5) 3 XXX (7) ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie : la ligne 
s' fecarte pour (5) 3 ou (B) 55 de la marge d' fetolonnoge 
et conduit vers (7) 1 ou Bu SK 1 

3) (5) 3 ou (D) R signifie : schfemo de cdblage 5 point 3 
ou carte D point T 

4) Contact - N° A (Amphfenol) = AA (Volvo) 



Signolbezeichnung 
Summe d. Verzw. 
AnschluBpunlcte 
innerhalb PrUfbereich 
ouBerhalb PrUfbereich 
Leiste 



Type de signal 

Somme des branchements 

Pt. de raccordemcnt 

Int^rieur de la marge d'6talonnage 

Exterieur de la marge d'etalonnage 

Prise 
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Fortsetzung (continued) 



Buchsenbelegung PM-8 

Connector arrangement BN 436 (j^ 



Fortsetzung (continued) 



Sigfxilbezeichnung 



Schreibfr • Ausgang (Nasst) 



Fraqueiu zu titf 



Korrsktor dOi 600 fl 



Korraktur dBi 7' C 



Anzttge d6a 



Atuaigc d8 



Hasst I 
Hass* t 
. 1 ? ¥ 



ounerholbPrufbereich AnscNuOpunkte nnerholb Prufbereich 

(8)Bv BOl/b 



(1?)31 



( 12)2 






(13)31 1326 






(B)ll.(1c)ll 






(1c)lMlb)R 



(12)S 1701/2 (1a)H,(11)Gl lia?/K.nb)P 



(12)S 1201/1 m (la)18.(ll)61 llSl/K.(lb)N 



xx» (la)19.(lb)H 



S)l0.(lka)D 



XXX (la)V,(lb)L 



1 



;?d/s 



855 (Ub)io 



Stronersorgung siaht Blatt 7 



Stroaversorgung siahe Slatt 7 



Stroavarsorgung si aha Blatt 7 



Stroavarsorgung siaha Blatt 7 



Stroavarsergung siaha Blatt 7 



( 12)6 



( 12)6 



(6)3 



( 12)2 



(12)3 



(l6b)L 



(Hb)K 



(Ub)j 



(Ub)H 



wnerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Pruibereich 



Signolbezeichnung 



Leiste 



1b 



(6)3 



(lb)16,(l)123.ii 162, T 110/C.Gl 110/A 



£ichai schar Ein 



(12)7 XXX (lb)U,(la)U 



(13)P 1301.P 1302 



(12)8 XXX (lb)13.(la)l. xxx (12)3 1201/3 



(12)K 



(lfa)12,(la)17 XXX (13)S 1302/1/6.1,2 . (1;)27 , ( ^ 3^ 



(12)J xxx (lb)ll.(la)i; 



(13)S 1302/l/a.l.?,(l))36.(12)33 



Bandbraita 2 .3 kHi 



(12)C 



(lb)10.(la)lA xxx (13)S 13(g/U/a.5 



(Ub)6 






W 






Kr 

U aschal tuag Sal ak^y / Brai tbaa^ 
Jaschaltuag Salaktiv / Braitbaad 
Eichaa (Kalt) | 



korraktur dBa 124 bis 1*0 Q 



(l4b)S 



(l'.b)6 



I 



[6~ xxx (l’)40 

ys 



TTW 



(I4b)3 






H5I« 






* 



(I4b)l 



(13)65 



(12)9 



(lb)2,(1a)12 xxx (i;)S 1302/ll/b.l 



Fil teruaschal tung 



frai 



Signalbezeichnung 


QunerhQlb Prufbereich AnschluDpunkte mnerholb Prufberech 


I 


II 




II 


I 


mnerholb Prufbereich AnsChluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 


. 12 V 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 




20 


L 


X) 


K) 




Stroavarsorgung siaha Blatt 7 


♦ 12 V 






frai 


1 


19 


K 


9 


9 


1 


frai 




4 




frel 


1 


IS 


J 


e 


B 


1 


frai 




sg" 


Hissa 1 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 




n 


H 


7 


7 




Stroavarsorgung siaha Blatt 7 


Basso 1 


^latsa 1 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 




16 


F 


6 


6 




StroavarsorouM siaha Blatt 7 


Masso 1 


Hassa 1 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 




15 


E 


5 


5 




Stroavarsorgung siaha Blatt 7 


Nssao 1 


Nassa 1 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 




V. 


D 


4 






Stroavarsorgung siaha Blatt 7 


Nassa 1 




frai 


1 


13 


C 


3 


3 


2 


(lb)15 xxx (lb)lS(l)123,R 162,7 llO/C.Gl llO/A 


Eichoi schar Ein 




frai 


1 


12 


B 


2 


2 


1 


frai 




- }’ V 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 






A 


1 


1 




Stroavarsorgung siaha Blatt 7 


- 12 V 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnschluOpunkte mnerholb Prufberech 


I 


II 




II 


I 


mnerholb Prufbereich AnschluDpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

2 


♦ 12 V 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 




20 


L 


X) 


N) 




Stroavorsorgaag siaha Blatt 7 


♦ 12 V 




frai 


1 


19 


K 


9 


9 


1 


frai 






frai 


1 


18 


J 


B 


8 


1 


frai 




BEKJ 


Nassa 1 


Stroovoraorguag siaha Blatt 7 




17 


H 


7 


7 




Stroavarsorguag siaha Blatt 7 


Nassa 1 


Nassa | 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 




16 


F 


6 


6 




Stroavarsorgung siahe Blatt 7 


Nassa | 


Nassa 1 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 




15 


E 


5 


5 




Stroavarsorgung siahe Blatt 7 


Nassa 1 


Hassa 1 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 




v. 


D 


4 


L 




Stroavarsorgung siahe Blatt 7 


Nassa 1 


r~ 

L_ 


frai 


1 


13 


C 


3 


3 


1 


frai 






frai 


1 


12 


B 


2 


2 


1 


frai 




. 12 V 


Stroavarsorgung sieha Blatt 7 






A 


1 






Stroavarsorgung siaha Blatt 7 


. 12 V 



Signalbezeichnung 


ounerholb Prufbereich AnschluOpunkte mnerholb Prufberech 


I 


II 




II 


I 


mnerholb Prufberech AnSChluDpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

6 


♦ 12 V 


Stroavarsorgung siahe Blatt 7 




20 


L 


X) 


H) 




Stroavoraorguag sieha Blatt 7 


♦ 12 V 


Hassa 1 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 




19 


K 


9 


9 




Stroanrsorgung siaha Blatt 7 


Nassa 1 


Hassa 1 


Stroavarsorgung siaha Blatt 7 




18 


J 


8 


8 




Stroavoraorguag siahe Blatt 7 


Nassa 1 


BUT 


Nassa 1 


Stroavarsorgung sioha Blatt 7 




17 


H 


7 






Stroavarsorgung sioha Blatt 7 


Nassa I 


Nassa | 


Stroavarsorgung siahe Blatt 7 




16 


F 


6 


6 




Stroavorsorgun ; siaha Blatt 7 


Nassa 1 




frai 


1 


15 


E 


5 


5 


1 


frai 






frai 


1 


U. 


0 


4 




1 


frai 






frai 


1 


13 


C 


3 


3 


2 


(1b)ll xxx (lb)N,(ll)61 1101/K.(1a)lB xxx (12) S 1201/1 


Bandbraita 50 Hz 




frai 


1 


12 


B 


2 


2 


1 


frai 




. 12 V 


Stroavarsorgung sieha Blatt 7 






A 


1 






Stroavarsorgung siaha B'latt 7 


- 12 V 



Hinwan 1) I Summa dar Varz«tigungan innarhalb das Prutbaraichas 

21 II Loufanda MaApunktoummarn fur dan Kortanbatt - Prufautomot 

31 Sarianindicas dar gadrucktan Scholtunglz B. t70 - Zllwardan nicM nochgatrogan 

tl(51 3 » KK (7)1 bxw (B)S5xxx Bu SKI badautat Lailung warlom bai(SI3 bx». leTwdan Prufbarateh u fuhrf noch(7)lbiy* Bu SK 1 
S) (51 3 bzw (D)R badautat Stromtoufplon 5 Pkt.3 bxw. Korta D Pkt R 
SiKontokt - Nr X ( Amiawr\ol : AAlVolvo) 

INFORMATION 1) I sum of the branches within the test area 

2) II consecutive test point numbers for the cord rack 
automatic tester. 

3) Series indexes for the printed circuits (e.g. 377 - Zl) 
are not carried along. 

4) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or B (55) of the test area and passes to 
(7) 1 or Bu SKI resp. 

5) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card D 
point R. 

6) Contact - No. A (Amphenol = AA (Volvo) 



Indication : 



1) Somme des derivations d I' intferieur de la marge d' fetalonnoge 

2) Numfero des points de mesure pour I' embose systdme automatique de contrdle 

3) Les indices de sfcrie du circuit imprimfe (par ex. 377 - Z 1) ne seront pas 
mentionnes ultferieurement 

4) (5) 3 xxx (7) 1 ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie : la ligne quitte poor (5) 3 ou (B) 
55 la marge d' etolonnoge et conduit vers ^) I ou Bu SK 1 

5) (5) 3 ou (B) R signifie : schema de cdblage 5 point 3 ou carte D point R 

6) Contoct - N° A (Amphenol) = AA (Volvo) 



Buchsenbelegung PM-8 

Connector arrangement BN 436 (J^ 



Fortsetzung (continued) 



Fortsetzung (continued) 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prulbereich AnsChluOpunkte nnerholb Prufberech 


I 


II 






II 


I 


innerhotb Prufbereich AnsChluOpunkte ouflerholb Prulbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 


. 12 V 


Stromnorgmig siahe Blatt 7 




20 


L 


10 


10 




Stroaversorgung siehe Blatt 7 


* 12 V 


Q 




frtl 


1 


19 


K 


9 


9 


1 


frei 




3 




fral 


1 


18 


J 


8 


8 


1 


frei 




BI.12 


Hassa II 


Stroaversorgung siahe Blatt 7 




n 


H 


7 


7 


1 


frai 




Nassa II 


Stroavarsorguog siahe Blatt 7 




16 


F 


6 


6 


1 


frai 




Hassa 1 1 


Stroaversorgung siahe Blatt 7 




16 


E 


5 


5 


1 


frei 




Nassa || 


Stroaversorgung siahe Blatt 7 




14 


D 


U 






Stroaversorgung sieha Blatt 7 


Hasse || 


Massa II 


Stroaversorgung siahe Blatt 7 




13 


C 


3 


3 




Stroaversorgung siahe Blatt 7 


Masse II 




frai 


1 


12 


B 


2 


2 


1 


frei 




. 12 V 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




11 


A 


1 






Stroaversorgung siahe Blatt 7 


. 12 V 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnsChluOpunkte mnerholb Prufberech 


I 


II 




II 


I 


mnerholb Prufbereich AnsChluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

5 


♦ 12 V 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




20 


L 


10 


10 




Stroaversorgung siehe Blatt 7 


* 12 V 




frei 


1 


19 


K 


9 


9 


1 


**x (5)25. (5)Bu 505/a 


n ii * 




frai 


1 


18 


J 


8 


8 


1 


XXX (5)23.(5)Bu 505/b 




m 




frei 


1 


17 


H 


7 


7 


1 


xxz (5)22, (5)S 501/1 






frai 


1 


16 


F 


6 


6 


1 


XX* (5)21. (5) S 501 /S 


> Oaaod.-Uaschaltar 




frai 


1 


15 


E 


5 


5 


1 


xxx (5)20. (5)S 501/3 




Masse II 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




14 


D 


L 






Stroaversorgung sieha Blatt 7 


Nassa II 


Nassa II 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




13 


C 


3 


3 




Stroaversorgung siahe Blatt 7 


Nassa || 


Nuaa 11 


Stroavarsargaag siahe Blatt 7 




12 


B 


2 


2 




Stroaversorgung sieha Blatt 7 


Nassa U 


. 12 V 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 






A 


1 


’ 




Stroaversorgung siahe Blatt 7 


- 12 V 



Signalbezeichnung 


ounerholb Prufbereich AnsChluOpunkte mnerholb Prufberech 


I 


II 




II 


I 


mnerholb Prufbereich AnSChluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

12 


♦ 12 1 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




20 


L 


10 


10 




Stroaversorgung siehe Blatt 7 


♦ 12 V 


Uaschaltung Salaktiv / Braitband 


(13)S 1302/l/b.l, 2.(13)27, (12))5 xx* (la)17,|lb)12 xxx (lb)12 


2 


19 


K 


9 


9 


2 


(lb)2 xxx (lb)2,(la)12 xxx (13)S 1302/ll/b,1 


Filteruaschaltung 


Uaschaltung 'Selalitiv / Braitband 


(13)S 130e/l/a,l,2,(13)3*,(12)33 xxx (la)15,(lb)ll xxx (Ib)ll 


2 


18 


J 


8 


8 


2 


(1b)13 xxx {lb)13,(la)l xxx (12)S 1201/3 


Bandbreite 2,3 kHz 


BI.14 


Itassa II 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




n 


H 


7 


7 


2 


(lb)U xxx (lb)l'i,(la)U xxx (13)P 1301, P 1302 


Eichan 


Nassa II 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




16 


F 


6 


6 


2 


(lb)P xxx (lb)P,(ll)Gl llQ2/K,(la)N xxx (12)S 1201/2 


Bandbrei te kOO Hz 


Itosaa II 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




15 


E 


5 


5 




Stroaversorgung siehe Blatt 7 


Nassa || 


Nassa 1 1 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




14 


D 


U 


L 


2 


(lb)R XX* (lb)R.(le)U xxx (lc)11.(3)11 


Anzeigespannung 


Elchan (Kali) 


(13)S 1302/1 I/a, S, xxx xxx (la)H,(lb)10 xxx (Ib)lO 


2 


13 


C 


3 


3 


2 


(lb)L xxx (1b)L.(la)V xxx (12)32 


Frequenz zu hoch 




frai 


1 


12 


B 


2 


2 


2 


(lb)N xxx (ln)N,(la)19 xxx (12)31 


Frequanz zu tief 


- 12 V 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 






A 


1 






Stroaversorgung siehe Blatt 7 


- 12 ¥ 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnschluOpunkte mnerholb Prufberech 


I 


II 




II 


I 


mnerholb Prufbereich AnsChluOpunkt© ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

Kb 


Korraktur dBa 600 Q 




6)jO,(U5TO ^ii~l 

131 3z xxx 


a'2.j?Sr (ib)K 


2 


20 


L 


10 


10 


2 


(IbTS J5J Hb|^(la)l6 xxx (8)Bu 801 /b 


Schreiber -Ausgang (Nisse) 


Korrektur dBa 75 0 




W'*”* ;1! 




2 


19 


K 


9 


9 


1 


frei 


^ - ■ ■ 


Anzeiga dBa 


(13)SL 132 3 xxx ] 


ii' c‘i« 


2 


18 


J 


8 


8 


1 


frei 




BLIH 


Anzeige <B 


(13)Sl 132k xxx 1 


o‘>)F 


2 


17 


H 


7 


7 


1 


frei 




. 12 V . Fuhler 


Stroaversorgung siahe Blatt 7 




16 


F 


6 


6 


2 


(ib)9 ::: 


lb' 


b I31AJ 
OJliU 


rtjz 

3 xxx (13)24 


Korrektur dBa 124 his 150 fl 


- 12 V 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




15 


E 


5 


5 


2 


(1b)8 m 


1^ 


ifjii 


xxx (13)40 


dBa 124 Q 


* 12 V . Fuhler 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




14 


D 


4 


4 


2 


, , XXx 

(^b)^ xxx 


]tl 


S 13» 
7.:i)n 


7 xxx (13)41 


dBa 600 Q 


Nassa I 




Stroaversorgung siehe Blatt 7 




13 


C 


3 


3 


2 


(lb)6 


15 

lb 


isn 

6, 


I30A/C/S 

1)118 xxx fnl42 


iffia 135 0 


Nassa | 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




12 


B 


2 


2 


2 


::: 


5 


ti 


W/b/S 

U) 9 xxx (13)43 


dBa 150 0 


♦ 12 V 


Stroaversorgung siehe Blatt 7 




11 


A 


1 




2 


'’"1^ ::: 


u 


s 

3, 


XX* (13)45 


dBa 75 0 



Hinwnt l| I Summt dtr V*rzw«igung«n inntrhalb d«s Prufbtrcichtt 

21 II Loufendt Mtflpunktnummtrn fur d*n Korttnbctt - Priifoutomot 

3) &«ri«r>indict* d»r gtdrucktcn Schollunglz B. 470 - Z 1 1 wtrdvn nicht nochg«trag«n 

4ll5)3iiKi((7l1bzwlBISSxKi< BuSK1 btdeuUI Lvitung vtrldni b«i 15)3 bzw. IBISSdvn Prufb«f«ich u tuhrt nach(7l1bzw Bu SK 1 
Si(5l3 bzw.IOIR btd»ul«( Stromloufplon 5 Pkt 3 bzw Kort* 0 Pk« R 
61 Kontakt - Nr X I Amphtnol : AAI Volvo) 



INFORMATION 1) I sum of the branches within the test area 

2) II consecutive test point numbers for the card rack 
automatic tester. 

3) Series indexes for the printed circuits (e.g. 377 - ?1) 
are not carried along. 

4) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or B (55) of the test area and passes to 
(7) 1 orBu SKI resp. 

5) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card D 
point R. 

6) Contact - No. A (Amphenol = AA (Volvo) 



Indication : 



1) Somme des derivations d I' intferieur de la marge d' etalonncge 

2) Numero des points de mesure pour I' embase systdme automatique de contrdle 

3) Les indices de sferie du circuit imprimfe (par ex. 377 - Z 1) ne seront pas 
mentionnes ulterieurement 

4) (5) 3 XXX ^) 1 ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie : la ligne quitte pour (5) 3 ou (B) 
55 la marge d' fetalonnoge et conduit vers ^) 1 ou Bu SK 1 

5) (5) 3 ou (B) R signifie : schema de cdblogc 5 point 3 ou carte D point R 

6) Contact - N° A (Amphenol) = AA (Volvo) 



Buchsenbelegung PM-8 

Connector arrangement BN 436 (14) 
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Fortsetzung (continued) 



Fortsetzung (continued) 



^ a 

S.& & 3 ■ r 

5 ^ Z' 



10) 



4- o g 

BS-Seite ^ 



F F n C b A BS 
6 5 fc 3 2 1 NBS 



1436-BCl l 






436 -Z 



10 ) 



Bu|iog 



Gi 131 n n a 132 



BulOOl 






% 



10) Chassis ground I Chassis ground II 

11) Contact comb 



10) Masse 

11) Connecteur 



%- 

®Bu sot 
® Bu 1208 



5 






<^u 903 



(^Bu1207 









(i)Bu107 



js. 



® BulWt 






1) 

A' 



Bu3pi 



0Bu 20t 






©Bu 106 

Bu 110 



0BU2O1 



? 



11) 

Kamm 

© 



r 



(ii)Bu H03 



I© 




i<t)- 



Kt)- 



o„. 



436-Z 






Signal bezeichnung 


Sum me 
d Verzw 


AnschluOpunkte 




inner holb 


Prufbereich 


xxx ouderhalb Prufbereich 






BI.17 






(10)13,P,(8)15,S,(7)15,S. 


(1e)15 


m(lcm.S.(l)101.1?2.1;l.li8 


tlbJl.A XX* 


Ilb)U fOig 1 mic.i.{6)10.L.(9)10.L(5ll0.L(17)10.l/m^^ 


xut 


(15)28 


> 

CM 

+ 


13 


(ll)lSS,(3)lSS.(ld)lSS. 






(b)3 xxx 


(lb)0. 


(I4b)0 




(15)30 












(1a)1 xxx 


(13)31 












(l::)S bis O.lMSE.f.H.j.K 


.9.s.(s) ./ 




(Ib)B.C xxx 


(1b)B.C.(4)4 bis 7.0 bis H.(2)4 bis 7.0 bIsH 


(5)24 


xxx 


(5)Bu 505/S 


Hass* 1 

0 V 




(7)1.3.Sbis9.1?.1v..',.C.L.f.F. 


J.K.H.R 


:«* (1)81. f-8.9 '.97.102.104. 12^ 




(6)6 bis 9,F bis K, (9)3,4, C bisH,(5)3,4,C,D, 


(14b)C 


xxx 


(15)32.33 


II 


31 


(ii)2...i’,i-,j.K,i,(j)r.9,i'' 




xxx(lc)i:',13 




(12)5.0 bis H 


(l4b)B 


xxx 


(15)31.35 bis 37 




i?.nd).i.rxi. 


(le)1 .1; 




(la)20 xxx 


(13)20 








10 V/ 




(L<c,3,(8)*,0,(7)*,0, 


|lc)8,9 


xxx(1c)8.9(1)103.126 


(1b)S,E xxx 


(lb)E,(4)l,M2)l,A,{6)l,A,(9)l,A,(5)l,A,(12)1,A, 


(14b)E 


xxx 


(15)26 


-IZ V 




0l)l.*.(3)l,*,(ld)l.A 










(Hb)F 


xxx 


(l')27 



1) S«n«n)n4ic*t d«r gtdruclittn Scnallung (z B. tTO - Zllw*rd*n nichl nochg«<rag*n 

2I1S) 3**« 1711 biw. (BISS KZK Bu SKI b«d«ut«t. Lcitung verldnt b«i 15)3 bzw (B) 55 d«n Prufb«r*ich 
3)151 3 bzw. (01 R b«d«ut«l Stromloufplon 5 Pkt. 3 bzw. Kortt D Pk t. R 
t) Kontokt- Nr.X (AmphbnoDs AA (Volvo I 



u tubrt noch (711 bzw Bu SK 1 



INFORMATION 1) Series indexes for the printed circuits (e.g. 377 - Zl) 

are not carried along. 

2) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or (B) 55 of the test area and passes 
to (7) 1 or Bu SKI resp. 

3) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or cord 
D point R . 

4) Contact - No. A. (Amphenol = AA) (Volvo) 



Note : 1) Les indices de s6rie du circuit imprim6 par exemple 

le 377 - Zl ne seront pos mentionnfes ultferieurement 

2) (5) 3 xxx ^) ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie ; la ligne 
s' fecorte pour (5) 3 ou (B) 55 de lo marge d' 6tolonnage 
et conduit vers (7) 1 ou Bu SK 1 

3) (5) 3 ou p) R signifie : schema de cdbloge 5 point 3 
ou carte D point T 

4) Contact - N° A (Amphfenol) = AA (Volvo) 



Buchsenbelegung PM-8 

Connector arrangement BN 436 (1^ 



Fortsetzung (continued)- 
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Fortsetzung (continued) 



Signal bezeichnung 


ouflerholbPrufbere)Cti AnSChluOpunkte )nnerholb Prufbere)Ch 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

10 


'tassa 1 


itroaversorgung sleha U 




30 


s 


15 


15 




StrnawnPMrg.ing Sieht Olstt 17 


Nl«ew 1 


l^'jssa 1 


Strg»*ersorgun(} siehe Blatt H 




29 


R 


14. 


U. 




Stroaversorgung siehe Blatt 17 


Masse 1 


. 1? V 


Stroaversorgung siehe Blatt 17 




28 


P 


13 


13 




Stroaversorgung si aha Blatt 17 


♦ 12 V 


BLi5 


10 kHz . If 


(8)P 


7 


27 


N 


12 


12 


2 


(3)13 


10 kHz . ZF (Ihsee) 




frei 


1 


26 


M 


11 


« 


2 


(lc)R xxx (lc)R,(la)2 xxx (13)19 


Verstarkung 10/0 dB 




fpei 


1 


25 


L 


10 


K) 


2 


(lc)P xxx (le)P,(la)3 xxx (13)26 


Daepfung 5/0 d6 


Na ssa 1 


Stroaversorgung siehe Blatt 17 




2t 


K 


9 


9 




Stroaversorgung siehe Blatt 17 


Masse | 


Kasse 1 


Straoversorgung siahe '>latt 17 




23 


J 


8 


8 




Stroaversorgung siehe Blatt 17 


Masse 1 


%ISSf 1 


Stronversorgung siehe ?latt 17 




22 


H 


7 


7 




Stroaversorgung siehe Blatt 17 


Masse 1 


^sst 1 


Stroaversorgung siahe Bhtt 17 




21 


F 


6 


6 




Stroaversorgung siehe Blatt 17 


Masse 1 


:-!?$sa 1 


atroioversargung siehe Blatt 17 




20 


E 


5 


5 




Stroaversoroung siahe Halt 17 


Masse 1 




frei 


1 


19 


D 


4 


L 


1 


frei 






frei 


1 


18 


C 


3 


3 


1 


frei 




- 1? V 


Stroaversorgung siehe Blatt 17 




17 


B 


2 


2 




Stroaversorgung siahe Blatt 17 


- 12 V 




frei 


1 


16 


A 


1 




1 


frei 





Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbere)Ch AnschluDpunkte mnerhotb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufbereich AnsChluOpunkte ouflerholb Prufberech 


Signalbezeichnung 


Leiste 


iliung Vergleichsliiiienspannung 
laapa 


(la)Mlc):i,[l )3u 103/4jll;5,’-’ xxx {8)N,nc)h 


3 


12 


F 


6 


6 


2 


(8)£ 


XXX 


(l'.)k 


Y • NeBspannung (a) 


14 Q 




(8)12, (lc)M 


3 




E 


5 


5 


2 


(8)H 


xxx 


(i3)s mic„? 


Korrektur dBa 135 Q 


r orrektur dBa 600 il 


(73)32 xxx (l3)W,(1bTirx»x rToT<.ri''b]L xxx 
(n)s i,in4yd/«; xx« 


2 


10 


D 


4 


4 


2 


(B)J 


xxx 


(lAb)K,(lb)J xxx (lb)j,(Ia)X xxx (13)33 
(13)S 130k/f.2 


Korrektur dBa 75 Q 


BI.19 




(lc)7 


2 


9 


C 


3 


3 


2 


(8)M 


xxx 


(13)S 130*/b,2 


korrektur dBa 150 Q 




(rn XX, On 


2 


8 


B 


2 


2 


2 


(P)R 


xxx 


(U)Bu U03/13 


Y • Vsrgleichttpannuno 


jehr ibar • Auiging 


1)H.C).. la xxx (l2)j,.k)c XX. 'I’c 


2 


7 


A 


1 




2 


(8)k 


xxx 


(1)G1 132.(1a)Bu 1-.03/1 


Jascha Itung Vergleichslinianspannung 
instruaent 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnschluOpunkte mnerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


nnerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

8 

t 


♦ 12 V 


Stroaversorgung siehe Blatt 17 




30 


s 


15 


15 




Stroaversorgung siehe Blatt 17 


♦ 12 V 


Y .Vsrgleichsspannung 


(i;)Bu H03/13 xxx (Ua)2 


2 


29 


R 


14 


w. 


2 


(Ka)l xxx (1)G1 132.(1;)Bu UOi/l 


'Jaschaliung 


10 kHz . ZF 


(10)N 


2 


28 


P 


13 


13 


2 


(10)12 


10 kHz - ZF { ftasac) 


LBI2C 


Vergleichslinie (Laepe) 


(8)SL 801 xxx (1a)A,(1c)^ (l)i1 1 1 xxx (1c)N,(1<a)r 


3 


27 


N 


12 


12 


3 


(lc)M. (Ua)£ xxx (lc)M,(la)5 xxx (8)J 801/- 


Anzeige - Jnstruaent / • 




Korrektur dBe I'O i 


(13)S 1305/b,2 xxx (Ka)3 


2 


26 


M 


11 


11 


2 


(lc)ll xxx (lc)n,(lb)R xxx (lb)R,(12)A 


Anzeigespannung 


— 


Verstarkung 0 / 20 dB (4) 


(31)21 xxx (la)A,(lc)L xxx (lc)L 


2 


25 


L 


10 


10 


2 


::: !rtiS5S)5.s "■ 


Korrektur dBa 600 Q 


Masse 1 


Stroaversorgung siehe Slatt 17 




2L 


K 


9 


9 




Stroaversorgung siehe Blatt 17 


Nassa 1 


Korrektur dBa 75 Q 


Uim ... , ;« (1*.). 


2 


23 


J 


8 


8 


2 


(1c)A xxx (1c)A.(1a)L xxx (8)S 801/S 




lU 


Korrektur dBe 135 Q 


(IDs 130A/C.2 (H,)5 


2 


22 


H 


7 




2 


(lc)8 xxx (lc)B.(la)K xxx (BiS 801/1 


Jns truaent en..Barei ch ( *1 


Anzeige - Jnstruaent / ♦ 


(d)j801'. xxx (la)B,(lc)K xxx (lc)t..(1d)3 


3 


21 


F 


6 


6 


2 


(l.a)3 xxx (1)4: 




Y - HeBspannung (a) 


(H)A xxx (1Aa)6 


2 


20 


E 


5 


5 


2 


(1c)0 xxx (1c)D,(1a)H xxx (13)1B 


Varstiriung 0/20 dB (4) 


- 12 V 


Stroaversorgung siehe Blatt 17 




19 


D 


4 






Stroaversorgung siehe Blatt 17 


- 12 V 




frei 


1 


18 


C 


3 


3 


1 


frei 




10 kHz . ZF 


(1D36.35 xxx (7)P 


2 


17 


B 


2 


2 


2 


(7)13 xxx (14)34,37 


10 kHz - ZF (Schira) 




frei 


1 


16 


A 


1 




1 


frei 





Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnschluOpunkte emerholb Prufbereich 


I 


II 




II 


I 


innerholb Prufbereich AnschluOpunkt© ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

7 


♦ 12 V 


Stroaversorgung siehe Blatt 17 




30 


s 


15 


15 




Stroavtrsorgung siehe Blatt 17 


. 12 V 


Massa 1 


Stroaversorgung siehe Blatt 17 




29 


R 


14 


K 




Stroaversorouna ,iehe Blatt 17 


Masse 1 


10 kHz . ZF 


(14)35.36 xxx (8)B 


2 


28 


P 


13 


13 


2 


(8)2 xxx (14)34.37 


10 kHz • ZF ( Schin ) 


Bill 


Massa 1 


Streavarsorgung siehe Blatt 17 




27 


N 


12 


12 




Stroaversorgung siohe Blatt 17 


Kasse 1 




Varstarkung 20/0 dB (1) 


(13)22 xxx (la)£,(lc)F xxx (lc)F 


2 


26 


M 


11 




1 


fret 




Varstarkung 20/0 dB (2) 


(13)23 xxx (la)F.nc)E xxx (1c)£ 


2 


25 


L 


10 


10 


1 


frei 




Massa 1 


Stroaversorgung siehe Blatt 17 




2C 


K 


9 


9 




Stroaversorgung siehe Blatt 17 


Nasia 1 


Massa 1 


Stroaversorgung siehe Blatt 17 




23 


J 


8 


8 




Stroaversorgung sleha Blatt 17 


Nassa | 


Massa 1 


Stroaversorgi'ng siehe Blatt 17 




22 


H 


7 


7 




Stronversorgung siehe Blatt 17 


Masse 1 


Masse 1 


Stronversorgung siehe Blatt 17 




21 


F 


6 


6 




Stroaversorgung siehe Slatt 17 


Masse 1 


ftassa 1 


Stronversorgung siehe Blatt 17 




20 


E 


5 


5 




Stroaversorgung si aha Blatt 17 


Masse 1 


- 12 V 


Stronversorgung siehe Blatt 17 




19 


D 


4 


L 




Stroaversorgung siehe Blatt 17 


- 12 V 


Massa 1 


Stroaversorgung siehe Blatt 17 




18 


C 


3 


3 




Stronversorgung siahe Blatt 17 


Masse 1 


Schira (10 kHz . ZF ) 


(11)Bu 1104 xxx 


1 


17 


B 


2 


2 


1 


xxx (il)3u 110^ 


10 kHz - ZF 


'las. a 1 


Stroaversorguag siehe Slatt 17 




16 


A 


1 






Stronversorgung siohe Blatt 17 


Masse 1 



Hinwit 1) I Summ* d«r Vtrzwtigungtn innvrholb dts Prufbcrtichtt 

2I II Laufcnd* Mcnpunktnummern fiir dtn Kortvnbctt - Prufoutomat 

3) Stritnmdices dcr gcdruckttn Scholtungtz B. ^70 - Z 1lw«rd*n nicM nochgctragen 

4l 151 3 « 17)1 bzw I B ISSXKX Bu SK 1 btdcutct Leitung vtrlom b«ilS)3 bzw IB)56d«n Prufb«f*ich u «uhrt noch(7)ibzw Bu SK 1 

5) (5)3 bzw (0)R b«dcut«« StromIoufp)an 5 Pkt 3 bzw Kortt 0 Pkl R 

6) Kontakt - Nr X I Amphenol r AAlVolvo) 

1) Somme des dferivofions <3 I' intferieur de lo morge d' ^tolonnoge 

2) Numfero des points de mesore pour I' embose sysfdme outomotique de contrdle 

3) Les indices de sferie du circuit iinprimfe (por ex. 377 - Z 1) ne seront pos 
mentionnfes ultferieurement 

4) (5) 3 XXX (7) 1 ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie : lo ligne quitte pour (5) 3 ou (B) 

55 lo marge d' 6tolonnage et conduit vers 1 ou Bu SK 1 

5) (5) "3 ou (B) R signifie : schfemo de cdbloge 5 point 3 ou carte D point R 

6) Contact - N° A (Amphenol) = AA (Volvo) 

(7) 1 or Bu SKI resp. 

5) (5) 3 or (D) R means; circuit diagram 5 point 3 or card D 
point R. 

6) Conluet — No. A (Amphenol = AA (Volvo) 



INFORMATION 1) I sum of the branches within the test area Indication ; 

2) II consecutive test point numbers for the card rack 
automatic tester. 

3) Series indexes for the printed circuits (e.g. 377 - Zl) 
are not carried along. 

4) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means; conductor 
leaves at (5) 3 or B (55) of the test area and passes to 



Fortsetzung (continued) 
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Fortsetzung (continued) 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnschluOpunkt© nnerholb Prufbereich 


I 


11 




11 


1 


innerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

11 


12 V 


Stroaversorgung si*he Blatt 17 




so 


S 


15 


15 




StrMversorgung s1*h* Blatt 17 


« 1? V 




frti 


1 


29 


R 


14 


14 




St'o^versorqung siehe Blatt 17 


Hassc II 




fr*l 


1 


26 


P 


13 


IS 


1 


frel 




RI7? 


Bjndbrtite (Bandbrvtt* $0 / 400 Hz ) 


(ll)Gl 1101/A.Gl n02/A xxx (lc)1 


2 


27 


N 


12 


12 




Stroaversorgung siehe Blatt 17 


Nasst II 






fr*l 


1 


26 


M 


11 


11 




StroMersergung siehe Blatt 17 


^iasse II 


Hass* II 


StrMversorgung sishe Blatt 17 




25 


L 


10 


10 




StrMversorgung sieho Blatt 17 


Natto II 


Hass* II 


Stnwversorgung siehe Blatt 17 




24 


K 


9 


9 




StrMversorgung siehe Blatt 17 


fhtso II 


Hass* II 


Striwvtrsorgung stehe Blatt 17 




2S 


J 


6 


6 




Stronversorgunq siehe Blatt 17 


Hasst II 




frel 




22 


H 


7 


7 




Stroaversorgung siehe Bleti 17 


Masse II 




fret 




21 


F 


6 


6 




Stroaversorgung siehe 21att 17 


Hesse II 


1C kHz - ZF 


(ll)Bu 1103 xxx 




20 


E 


5 


5 




Stro-versorgung siehe 21a tt 17 


Hesse 1 1 | 


Schir* (IG kHz - ZF ) 


(ll)Bu 11:3 xxx 




19 


D 


4 






Stroeversorgung siehe Blatt 17 


Hasse II ^ 




fp*t 




18 


C 


3 


S 




Stroawersorgjng siehe Blatt 17 


Masse II 




fr*l 




n 


B 


2 


2 




Stronversorgung siehe Blatt 17 


Masse 1 1 


. 12 V 


StrMversorgung siehe Blatt )7 




16 


A 


1 






Stroaversorgung siohe Blatt 17 


. 12 1 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prulbereich AnscNuOpunkte emerholb Prufbereich 


1 


11 




11 


1 


innerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

3 


. 12 V 


StrMversorgung sieho Blatt 17 




so 


s 


15 


15 




Stroaversorgung siohe Blatt 17 


. 12 V 




frol 


1 


29 


R 


14 


u 


1 


froi 




Masse II 


jtrMversorgung siehe Blatt 17 




28 


P 


13 


13 




StrMversorgung siehe BUtt 17 


Masse II 


BT53 


Masse II 


Strlevarsorgung siehe Blatt 17 




27 


N 


12 


12 




StrMversorgung siehe Blatt 17 


Masse II 


Verstarkung 9 / 29 dB 


(13)4 xxx (1a)S,(lc)5 xxx (lc)5 


2 


26 


M 


11 


« 


1 


frti 




Masse II 


Stroaversorgung sieho Blatt 17 




25 


L 


10 


X) 




StrMversorgung siohe Blatt 17 


Hatoo 


Masse II 


Stroaversorgung sieho Blatt 17 




24 


K 


9 


9 




Stroaversorgung si Jio Blatt 17 


Hasio 1 


Verstarkung 0 /10 dB (1) 


(13)5 xxx (la)R,(le)4 xxx (lc)4 


2 


2S 


J 


8 


8 


1 


frei 


1 




froi 


1 


22 


H 


7 


7 


1 


frel 


1 


Verstarkung 0 /10 dB (2) 


(13)2 xxx (la)P.(le)3 xxx (1c)3 


2 


21 


F 


6 


6 


1 


froi 






froi 


1 


20 


E 


5 


5 


1 


frti 






frol 


1 


19 


D 


4 


L 


2 


(lc)6 xxx (lc)6,(la)6 xxx (13)25 


Vorstariung 0 / 5 dB 


Verstarkung 0 / 10 dB (3) 


(13)3 xxx (1a)N.(1c)2 xxx (1c)2 


2 


18 


C 


3 


3 


1 


frel 




Hasse II 


Strovversorgun; siehe ^l^tt 17 




17 


B 


2 


2 




Stroeversorgung siohe Blatt 17 


Masse II 


- 12 V 


StrMversorgung siohe Blatt 17 




16 


A 


1 


1 




Stroaversorgung sioho Blatt 17 


. 12 V 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnscNuOpunkte nnerholb Prufbereich 


1 


11 




11 


1 


nnerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Leiste 

Id 


♦ 12 V 


StrMversorgung siohe Blatt 17 




so 


s 


15 


15 




StrMversorgung sioho Blatt 17 


♦ 12 V 




frei 


1 


29 


R 


14 


«. 


1 


froi 






frel 


1 


28 


P 


13 


13 


1 


frai 




BL2? 




frei 


1 


27 


N 


12 


12 


1 


froi 






frei 


1 


26 


M 


11 


11 


1 


froi 




Ihtto II 


Stroaversorgung siehe Blatt 17 




25 


L 


10 


H) 




Stroaversorgung sioho Blatt 17 


Hass* II 




Masse H 


Stroaversorgung sieho Blatt 17 




24 


K 


9 


9 




Stroaversorgung sioho Blatt 17 


Matte II 




frai 


1 


23 


J 


8 


6 


1 


xxx 0)G1 131, IJ 


Uaschal tuna 

VergleiehsliniAiiMwiiima^ 


- - 




froi 


1 


22 


H 


7 


7 


1 


frei 






frol 


1 


21 


F 


6 


6 


1 


frei 






frti 


1 


20 


E 


5 


5 


2 


(lc)H xxx (lc)H.(1a)0 xxx (lj)l 


Verstarkung 0 / 20 dB 




frol 


1 


19 


D 


4 


4 


2 


(1c)J xxx (1c)J,(1a)C xxx (13)6 


Verstirkung 0 / 10 dB 




froi 


I 


16 


C 


3 


3 


3 


(8)F.(1c)K xxx (1c)F.(1a)B xxx (8)J 801/. 


Anzeiga • Jnstruaent / « 




frti 


1 


V 


B 


2 


2 


1 


frei 




. 12 V 


StrMversorgung sieho Blatt 17 




16 


A 


1 






StrMversorgung siehe Blatt 17 


. 12 V 



Signalbezeichnung 


ouflerholb Prufbereich AnscNuOpunkte merho lb Prufbereich 


1 


11 




11 


1 


nnerholb Prufbereich AnschluOpunkte ouflerholb Prufbereich 


Signalbezeichnung 


Laste 




frei 


1 


so 


s 


15 


15 




Stroaversorgung sieho Blatt 17 


♦ 12 V 


1c 


VoroUriiung 10 / 0 dB 


(13)19 xxx 




XXX 


(10)11 


2 


29 


R 


14 


14 


1 


frti 






Oiapfuag 5 / 0 dB 


(13)26 xxx 


(la)3,{lc)P 


xxx 


(10)10 


2 


28 


P 


13 


13 




Stroaversorgung sioho Blatt 17 


Hooao II 


B 1.25 


Vergitfehslinie (Laepa ) 


(8)SL 601 xxx(la)4,(lc)N,(l)Gl 1?1 


xxx 


(B)N. (Na)F 


3 


27 


N 


12 


12 




Stroaversorgung sioho Blatt 17 


Haste 1 1 


Anzelge - Jnstruaent / • 


(8)J 801/. xxx 


(la)5,(le)H 


xxx 


(8)12, (14*)E 


3 


26 


M 


11 


11 


2 


(8)11 


axx {lc)11,(lb)R 


xxx (lb)R,(12)4 


Anzoi gespannung 


Verstarkung 0 / 20 dB (4) 


(13)21 xxx 


(1a)A.(lc)L 


xxx 


(8)L 


2 


25 


L 


10 


K) 


1 


froi 




Anztig* • Jnstruaent / . 


(8)J 6Cl/« xxx 


(la)B.(lc)K 


xxx 


{18)3.(8)F 


3 


24 


K 


9 


9 




Stroaversorgung sioho Blatt 17 


- 12 V 


Verstirkung 0 / 10 dB 


(13)6 xxx 


(la)C.(le)J 


xxx 


(ld)4 


2 


23 


J 


8 


8 




Stroaversorgung sieho Blatt 17 


- 12 V 


Verstirkung 0 / 20 dB 


(13)1 xa 


(la)0,(lc)H 


xxx 


(ld)5 


2 


22 


H 


7 


7 


2 


(14o)C 




Verstirkung 20 / 0 dB (1) 


(13)22 xxx 


(la)E,(lc)F 


xxx 


(7)M 


2 


21 


F 


6 


6 


2 


(3)4 


xxx (lc)6,(la)6 


xxx (13)25 


Vorstaricung 0 / 5 dB 


Verstirkung 20 / 0 dB (2) 


(13)23 xxx 


(la)F.(lc)E 


xxx 


(7)L 


2 


20 


E 


5 


5 


2 


(3)M 


xxx (lc)5.(la)S 


xxx (13)4 


Vorttirkuna 9 / 29 ifi 


Verstirkung 0 / 20 dB (4) 


(13)16 xxx 


(la)H,(lc)D 


xxx 


(8)5 


2 


19 


D 


4 


c 


2 


(3)J 


ux (lc)4.(1a)R 


xxx (13)5 


Vorstirkmg 0 / 10 dB 


(1) 


Schreiber - Ausgang 


(8)Bu 601/axxx 


(la)J,(lc)C 


xxx 


(n?r- 


2 


18 


C 


3 


3 


2 


(3)F 


xxx (1c)3.(la)P 


xxx (1312 


Verstirkung 0 / 10 dB (2) 


JnstrMenten-Bereich (.1 bis •u) 


(8)S 801/1 xxx 


(la)K,(lc)8 


xxx 


(8)7 


2 


V 


B 


2 


2 


2 


(3)C 


xxx (1c)2,(1a)N 


xxx (13)3 


Vorstariung 0 / 10 dB 


(3) 1 




(8)S e.'1/S xxx 


(1a)l.(1c)A 


xxx 


(8)B 


2 


16 


A 


1 




2 


01)11 


xxx (le)l,(ll)Gl llOl/A.Gl 1102/A 


Steuorstgnal (Bandbrtitn 50/40QHzi 



Hinwtn II I Summ* dtr Vtrz«*igung«n inncrholb d«s Prufbtr«ich*» 

2) II Loufbnd* M«Apunktnumm«rn fur d»n Korftrtbctt - Prufoulomat 

3) Stritnindicts d»r gtdruckftr^ Scholfurtglz 8. 470 - Z ^l wtrdtn nichl nochgptrogvn 

4ll%l3«xx 1711 bzw (BISS XXX Bu SKI b«d*ut«t Ltitung vcrloflt b*i ISIS bzw. IBI SSdtn Pruf b«r*ich u fuhrl rtacM7l1b>«f Bu ' 
SI ISIS bzw IDIR bvdeutwt Stromloufplon S Pkt S bzw Karl* 0 Pkl R 
SIKonlakI ■ Nr X I Antphrrtol r AAlVolvol 

Indication : 1) Somme des dferivotions d I' intferieur de lo marge d* 6talonnoge 

2) Num6ro des points de mesure pour I' embose systdmc outomotique de contrdle 

3) Les indices de sferie du circuit imprim6 (par ex. 377 - Z 1) ne seront pas 
mentionn6s ult6rieurement 

4) (5) 3 XXX (7) 1 ou (B) 55 xxx Bu SK 1 signifie : la ligne quitte pour (5) 3 ou (B) 
55 la marge d' 6talonnage et conduit vers (^) 1 ou Bu SK 1 

5) (5) 3 ou (B) R signifie : schema de cfibloge 5 point 3 ou carte D point R 

6) Contact •• N° (Amphenol) = AA (Volvo) 

Buchsenbelegung PM-8 

Connector arrangement BN 436 (Q) 



INFORMATION 1) I sum of the branches within the test area 

2) II consecutive test point numbers for the card rack 
automatic tester. 

3) Series Indexes for the printed circuits (e.g. 377 - Zl) 
are not carried along. 

4) (5) 3xxx (7) 1 or (B) 55xxx Bu SKI means: conductor 
leaves at (5) 3 or B (55) of the test area and passes to 
(7) 1 or Bu SKI resp. 

5) (5) 3 or (D) R means: circuit diagram 5 point 3 or card D 
point R . 

6) Contact - No. A (Amphenol = AA (Volvo) 



Fortsetzung (continued) 
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10) 



23) lum PS -6/ BN 4.35 

I 12) 



c 




13) 



Forhetzung (continued) 

I 23) 24) 

g o /um SO - 2 od*r SG - 3 

t I 





Bu U05 



grsm 

2x wssw — , 

2x wsrt — 

wslge^ch; 

ISchirm) wss« 

(Schcrinl wsiw. 

grigpsch) 




10) Sweep"ON' 

11) Generator blocking 

1 2) C ban ge-over auto, control time constant 

1 3) Chassis-ground 

14) Change-over reference trace voltage-meter 

15) Change-over reference trace voltage-lamp 

16) Blanking pulse 

17) Frequency markers 

18) X Deflection voltage 

19) Y Measuring voltage 

20) Y Reference voltage 

21) Change-over auto, control time constant 

22) Y Measuring voltage (a) 

23) from OD-8/BN 377; to SG-2 or SG-3; to RU-3/BN 303 to AZD-l/BN 364; 
to PS -8/BN 435 

23) from/ to 

24) or 



10) Vobulation en service 

1 1) Arrfit Emission 

12) Commutation constante de temps 
de regulation 

13) Masse 

14) Commutation de la tension ligne 
de reference. Galvanomdtre 

15) Commutation de la tension ligne 
de reference. Voyant 

16) Impulsion de blanking 

17) Morqueurs de frequence 

18) Tension de deviation 

19) Tension de mesure verticale Y 

20) Tension de reference 

21) Commutateur de relais 

22) Tension de mesure verticale Y 

23) vom = de, Z. (zum) = vers 

24) ou 
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Buchsenbelegung PM-8 

Connector arrangement BN 436 (14) 






1 -MHz-Oszil lator PM-8 

1 MHz Oscillator BN 436 



Oscilloteur 1 MHz 

10) Entr6e 10) Input 

1 1) Sortie 11) Output 
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1. s C1 
l = C1 
3. = C1 

;.= c; 





0u 1502 




17) 1) Serie E: Si 1501/ T 3 A 
2) Serie E,F; |436-AJ| 





BN 427/12 
12-V-Regler (12 V stabilizer) 



wtigesch.) 
gr(gesch) j 




grrt 




» = It 




Circuit alimentation PM-8 



10) Tension r6seau en provenance 
OD-8/BN 377 

1 1) Fiche secteur 

12) Filtre r6seau 

13) COtfe primaire de I' alimentation 
suivant BN. . . 

14) R6gulateur 12 V 

15) Testeor 

16) Vue cdtfe soudure 

17) l)S6rieE; Si 1501/T 3 A 2)s6rieE,F: |436-AJ| 



10) Power supply voltage frony'to 

11) Power plug 

12) A.C. power line filter 

13) Power supply (primary side) according to BN 427/42 

14) 12 V stabilizer BN 427/12(F) 

15) . . .sensor. . . 

16) Seen from solder terminal 

17) 1) Series E: Si 1501/ T 3 A 2) series E,F; |436-AJ| 



Netzfell PM-8 

Power Supply BN 436 



CD Frequenzmorkenerzeugung 
Q) Steuercngslogik 
Q) Ablenkgenerctor 

Gesteuerte lodeschoitung 
® Frontplottenscholtuno 



Wobbelgrenzen / kHz 




S50U5.7.9.V © 

1 1 2 4 7. 6 2 1 


-a 


|0 6 2 1. 2 5 1 

5 502 4.6.6.10 12 






.. 0 jfloden " 








10) j 






.5 


.. otioden ' 


1 

1 







..SI bis SIG' sind elektronische Scholter und werilen 
von der Steuerungslogik 0 gescnoitet 



B j 501 
Frequenzmarken 46) 
5V. Ri = 5kQ 



(1^ Frequency marker generator 
Control logic 

( 3 ) Sweep voltage generator 
Controlled load circuit 
Front panel circuit 

10) load 

11) unload 

12) load stage (controllable) 

13) Limit buffer-store 

14) Sweep width 

15) width <10 kHz 

16) Differentiator circuit 

17) Sweep rate sweep OFF, Sweep man. 

18) Upper sweep limit 

19) Lower sweep limit 

20) Frequency manual 

21) Sweep limits / kHz 

22) Frequency nrarkers flip-flop 

23) Resonance check 

24) Pulse for ■ frequency too high/ too low ■ 

25) Sweep current 

26) Change load 

27) Digital FM at t >1 sec/ man. 

28) ResoTKince check 

29) Set 

30) Frequency markers buffer-store 

31) Time comparison circuit 

32) Gate time 

33) .. .auto, control voltage 

34) Comparator 

35) Arralog FM at t = 1 sec. 

36) Pulse shaper 

37) Control logic 

38) Set 

39) Counter 

40) Main frame 

41) Gate timing generator 

42) CP-generator and 4 to 6 MHz oscillator 

43) zero setting 

44) Enable manual setting 

45) Synchronization PM-4 

46) Frequency markers 5 V Zgut^ 5 kfl 

47) S 1 to S 16= "el. switches" which are 
controlled from the control logic 



Blockschaltplan ODW-81 
Block Diagram BN 553 



10) Manual -t digital manual 

11) Enable manual 

12) Frequency too high 

13) Frequency too low 

14) Digital FM 

15) Release load circuit Frequency marker 

16) ...control voltage from main frame 

17) Ground 

18) Special ground 

19) Analog FM 

20) FM, auto, controlling 
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10) Sweep OFF 

11) Digifal manual I CCO W 1 

12) Manual I 

13) Single + manual 

14) Single 

15) Start 

16) Reset upper 

1 7) Reset lower 

18) Manual + digital manual 

19) Sweep rate 0.1 sec. (S- 12 V) 

20) Remote ON 

21) Sweep ON 

22) Alignment value 

23) Zero setting clock 

24) Sweep width < 10 kHz 

25) Sweep limit attained 

26) Sync, sawtooth 

27) Upper sweep voltage ON 

28) Manual frequency ON 

29) Auto, sweep 

30) Sync, calibration clock 

31) Auto sweep 

32) X - Y recorder ON 

33) x) solder jumper brigde with; rec.ON for ; 
manual, digital manual sweep 

34) Load circuit" clamp" 

35) Release load 

36) Auto sweep 

37) Lower limit 

38) Upper limit 

39) Upper coincidence 

40) Lower coincidence 

41) Release manual 

42) Digital ON 

43) Stop sweep 

44) Block load circuit 

45) Sweep current ON 

46) Analog FM 

47) FM, auto, controlling 

48) Check oscillation 

49) Digital FM 

50) Fast sweep 

51) Slow sweep 

52) Blanking 

53) Frequency marker 

54) Pos. sweep voltage 

55) Frequency marker, release load circuit 






ngle, 
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(xl) Frequenz -Marke 



i® 




NBS as 

2 B 

3 C 

4 0 

5 E 

6 F 

7 H 
e J 
9 K 

10 L 

12 N 

13 P 

14 R 

15 S 

16 T 

17 U 

18 V 

19 W 

20 X 

21 V 

22 Z 







10) Sweep limit attained 

1 1 ) Check osci I lotion 

12) Sweep rate 0.1 s (=-12 V) 

1 3) Stop sweep 

14) Auto, sweep 

15) X voltage output 

16) X voltage 

17) ± 8 V-X-voltage 

18) Pos. sweep voltage 

19) + 5 V stabilized 

20) Manual frequency 

21) Special ground 

22) Manual frequency ON 

23) Upper sweep voltage ON 




tolenkzert 0 . 1 s (‘-12 V ) 

©blO.104 

?104 



s 8V-X- 

553 -V I 



Spann ng 



101 



17) 




pos Ablenkspng 



■18) 



C304 J. 




X-Sc:nnjngs-A'jsgcno 









R366 






A In I rtAnorn for 
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BS 

A 



10) + 5 V stabilized 

11) Frequency too low (main frame) 

12) Release load 

13) Frequency too high (main frame) 

14) Manuol frequency 

15) Neg. load current 

16) Lower limit 

17) Upper limit 

18) Pos. load current 

19) ±8V-X voltage 

20) Controlled load circuit 

21) X auto, control voltage 

22) Load circuit "C lamp" 

23) Single + manual 

24) ±8 V auto, control voltage (ntain frame) 

25) Limits buffer-store 

26) Limits current 

27) Offset 

28) Sweep width 



Gesteuerte Ladeschaltung ODW 81 
Controlled load circuit BN 553 ( 7 ) 







r 553-A1 1 
I 553-B1 I 
I 553-E1 I 
I 553-MI I 
I 553-N1 I 
I 553-01 1 
I 553-QI 
I 553-R I 
I 553-U I 

4 



©cu @bi ' 0aP 





10) Auto, control time constant FAST 

11) Lower coincidence 

12) Opper coincidence 

13) Slow sweep 

14) Limits current 

15) Limits buffer-store 

16) Sweep rate 0.1 s(=-12V) 

17) Sweep current 

18) Sweep current ON 

19) Sweep current 

20) Source of sweep current 

21) Sweep OFF 

22) Manual digital 

23) Manual 

24) Single 

25) Fast sweep 

26) Special ground 

27) ± 8 V-X-voltage 

23) X auto, control voltage 

29) STOP sweep 

30) Reset upper 

31) Reset lower 

32) Check 

33) START 

34) Frequency marker 




setzen _ 

RES=T Kontrolle/ check sjort _ 

»0 O 

S516 S517 

Freq j Morke ^ 

fREQ MARKER 



Bu5C1 



QO O 

JC- JT ^ 



© 7t 



Frontplattenschaltung ODW-81 
Front panel circuit BN 553 
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12) 13) 14) 



17) 



zumOO-0/BN 377 



s 


«o 

< 


s 


0 


S 


i 




a 




< 


1 


c 


S 


3 




5 


s 


csj 


1 l5 


s 


1 






*<2. 


•c. 










SL 








>r!_ 





























































I 18) 



22)-..,^. Ausfuhrung SandereustaKung b*i Fr*qu«i 







10) Carte support fS^-A 1 

1 1) Example d' 6quipement 

12) Coupure Emission 

13) Liberation manual le 

14) Num6rique en service^ 

15) Carte de court-circuit l 554-T1 

16) Carte de programmation BN 554/2 

17) Vers OD-8/BN 377 



18) Tel6commande e 

19) Libre de 15 d 22, P, R, T v 

20) Exemple 

21) F.equence fixe 18 d 5 

22) x) Pour r fequipement coupure du 
niveau d' emission lors du change- 
ment de fr equencel 554- E l est rem- 
placee par |554-D| (BN 554/1) 

23) xx) Carte de programmation 
(BN 554/2) est equipee suivant 
les desirs du client 



10) Mounting card |554-A| 

1 1) Assembly eMomple 

12) Generator blocking 

13) Enable manual 

14) Digital ON 

15) Short circuit card |554-E| 

16) Programing cord BN 554/2 

17) To OD-8/BN 377 

18) Remote control ON 

19) Free 15 to 22? P, R, T to Z 

20) Example 

21) Fixed frequency 18 to 5 

22) x) With model: Generator blockii 

1 554-PI (BN 554/1) 

23) xx) Programing card (BN 554/2) 



ng with frequency change |554-E | is replaced by 
assembled according to customers choice 



Festfrequenzzusatz 
Fixed frequency accessory 



ODF-81 
BN 554 © 




1554-Dl 




10) Generator blocking 

11) Fixed frequency buffer-store 

12) Latch 1 and 2 



M6moire d frequences fixes ODF-81 



10) Coupure emission 

1 1) Memoire d frequences fixes 

12) Verrou 1 et 2 



Festfrequenzspeicher ODF-81 

Fixed frequency store -register BN 554/1 (© 



FF 13.5 ...17,19 



FF 2.^.6 . 18,20 




Dioden IN <4<8 o.a. 




10) FF-1 1168.31 k Hz (Exam ple) 

11) Programing card | 554-B | 



10) Example 

11) Carte de programmotion 



Programmierkarte 
Programing card 



ODF-81 
BN 554/2 0 





Auxiliaire d frequences fixes ODF-81 



10) Carte support ] 554-A 1 

1 1) Exemple d' 6quipement 

12) Coupure emission 

13) Liberation manual le 

14) Numerique en service^ 

15) Carte de court-circuit |554-El 

16) Carte de programmation BN 554/2 

17) Vers OD-8/BN 377 



18) Telecommande en service 

19) Libre de 15 d 22, P, R, T vers Z 

20) Example 

21) Frequence fixe 18 d 5 

22) x) Pour I'equipement coupure Ai 
niveau d* emission lors du change- 
ment de fr equenc e |554-E |est rem- 
placee par r5^Dl (BN 554/1) 

23) xx) Carte de programmation 
(BN 554/2) est equipee suivant 
les desirs du client 



1 0) Mounting card | 554-A | 

1 1) Assembly example 

12) Generator blanking 

13) Enable manual 

14) Digital ON 

15) Short circuit card | 554-E | 

16) Programing card 554/2 

17) To OD-8/BN 377 

18) Remote control ON 

19) Free 

20) Example 

21) Fixed frequency 18 to 5 

22) x) With model: Generator blanking with frequency change, ! 554-E | replaced by 

1554-d| (BN 554/1) 

23) xx) Programing card (BN 554/2) assembled according to customer's choice 



22 ) 

23) 



Aut<uhrung S»''d«*tii«tastjng oe'i r«•e<^o•^v:wec^s»t wi'd 
SS4-E trwtzt durcn SSA- C ( 1 

ix) Pre9ro>nm>ei'ka>1cnlBN%A/2 1 oesnickt noch Kuod«nwu'>sch 



ODF-81 
BN 554/3 © 
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Festfrequenzzusatz 
Fixed frequency accessory 



12 ) 

Frequen^vervierfacher ( 



10) Bu3D1 

Zeichentnequenz 5 hH 
Emgong 
1 MHz 



11) Bu401 

Tragerfrequenz ^ 
Emgong r* 

4 biS 6 MHz 



10) Standard frequency input 1 MHz 

11) Carrier frequency input 4 to 6 MHz 

12) Frequency quadrupler 

13) Carrier limiter 

14) Mixer 

15) 2 MHz low-pass filter 

16) Preamplifier 

17) Final amplifier and level switch 

18) Output voltage 



Blockschaltplan ODS-81 
Block Diagram BN 555 




10) Standard frequency input 1 MHz from OP-8 

11) Level " fine" 

12) Frequency quadrupler 

13) Band-pass filter 4 MHz 

14) on mounting card | 555 -C I 

15) All transistors; BSX93 



Trcgerkorte |55S-C| 
1 5) — Alle Transistoren BSX 93 



fegel .. fern " 



Frequenzvervierfacher ODS-81 
Frequency quadrupler BN 555 






10) 1 Ferrite bead over feed-in v/ire^ 1 1) 

11) (3)(2)and on mounting cord | 555-C | (s).© u@ out Trogerkorfe |5S5-c| 




L 701 






16) 

+ Ausgongspegel 

0 J7O1 

Bv5W-8X)2 



S701 

Bv 555 -aOO? 



A 

Ausgong 

2fMHz bis 2 MHz 




10) Bal. 

11) Idlingcurrent 

12) Bias current I 701 

13) Output amplifier | 555-D I 

14) Approx. 6.2 P 

15) Cal. 

16) Output voltage I 701 Bv. 555-8101 

17) 2 Ferrite beads shrunk onto cable 

18) Output 200 Hz to 2 MHz 

19) x) Alignment value 

20) Attenuator 

21) xx) T 712^T 714 selected according to Bv 555-9360 

22) @and on mounting card ! 555-A I 




2 ftingki>rr« 
au< Kab«< 
Qu'irso rumpfl 



1555 -Al 





19) X I Abgleichwert 

21) kk) T 712.T7UOUS9WUC M n » 355 - 9360 

22) ®v© ov' Trog^korte 



Endverstdrker, Pegelschalter ODS-^ 
Final amplifier, level switch BN 555 



62 



12) 

Frequenzumsetzer (D 



10) Bu301 

Zeicnenirequenz 
Eingong y 

1MHz X 



11) Bu401 

Tragerfrequenz 



14) 

Mischer© 



J701 

0 18) 
Ausgongssponnung 






Eingong y- 
t bis 6 MHz J. 



- > 



> 



> 



JoSTO 

Jr 

T 10 m 



200 kHz- 
Tiefpon 0 

15) 



Vorver- EntJverslorker und Pegel- 
storkef© schoiter ® 

16) 17) 



wj /m ]9j 
Signolfrequenz - 

I Ausgong 
20 Hz bei 200 kHz 



10) Standard frequency input 1 MHz 

1 1) Carrier frequency inpyt 4 to 6 MHz 

12) Frequency converter(^ 

13) Carrier limiter 

14) Mixer (7) 

15) 200 kHz low^ss filter0 

16) Preamplifier 

17) Output am pi iner and level switch 

18) Output voltage 

19) Signal frequency output 20 Hz to 200 kHz 



4 



Blockschaltplon ODS-82 
Block Diagram BN 561 



Trogerbegrenzer © 

13) 




15) , , 

Abgleichwerte | 561 -D | ; 
e ^ fw i f 

1b~u'9 ~1 1 h 



C 317, C 318, R 334, R 335 unter (underneath) 1 561 -B I 



2\Z 
21 V 
20 X 
19 W 
18 V 
17 U 
16 T 
15 S 



6 r 

5 E 
4 0 
3 C 



O- 



55 

o 

54 

o 

S3 

o 

51 

o 












2 

3 ® 




® 




% 

— 





10) Carrier frequency input 4 to 6 MHz from OD-8 

11) 400 kHz standard frequency 

12) Mixer and carrier limiter 

13) Carrier bal . 

14) Counter 

15) ^Alignment value 

1 6) (5) 1 20 Hz to 200 kHz 



Mischer, Trogerbegrenzer ODS-82 
Mixer, carrier limiter BN 561 









®u 









(D 


St 301 Bii/St302 


,74 , 






j 




® 


Zeichenfrequenz - 


i 




b 


Einoong 




1 4 




It^z 

vcn 00-8 . 






10) 


! 















10) Standard frequency i nput 1 M Hz from OD-8 

11) Frequency converter | 561 -B | 

12) Counter 

13) Level " fine" 

14) 400 kHz band-pass filter 

15) All transistors = BSX-93 




.fein" 



t 'fransisloren : BSX 93 



Frequenzumsetzer ODS-82 

Frequency converter BN 561 






561 -A 




▲ 200-kHz-TiefpaS ODS-82 

^ 200 kHz low-pass filter BN 561 



D Bu50l 




[ seTin 



10) Approx. 18 K 

11) Bal. 

12) Preamplifier 561-5 

13) (6)Qnd @ on mounting card | 561 -K | 13) 0u0ouf Trbqwkort* feei-xl 



VorverstQrker ODS-82 
Preamplifier BN 561 





12) 

Vorstrom 

J731 





10) Bal. 

iT) Idling current 

12) Bias current 

13) Output amplifier [ 555 -D l1 

14) Calibrate 

15) Output voltage I 701 Bv. 555-8101 

16) 2 Ferrite beads shrunk onto cable 



17) Output 200 Hz to 2 MHz 

18) approx. 6.2 p 

approx. 82 P 

1 9) Attenuator | 555-E 1 I 

20) x) Alignment value 

21) xx) T 712, T 714 selected ac cording t o Bv. 555-9360 

22) @and @ on mounting card | 561 -K | 




13) 

Endverstorker 




! [5^^ 



2 RmoUerne 
cu« Kobe! 
cofgescfifump" 

16) 



f-- 




^20). Abgleichwert 
21)- KX) T 712. T 71t ousgesucht n 5E 
22y® u® out Trbgefkort* r^nicl 



Endverstarker, Pegelschalter ODS-82 
Final amplifier, level switch BN 561 




Anmerkungen zu den SchalHeil listen (Notes for Parts Lists) 



Belastbarkeit und GrbBenbezeichnung der WiderstSnde nach DIN 44050 ff. 



Loading capability and value designation of resistors corresponding to German 
Standard DIN 44050 ff. 



Ubersetzungstabelle ( List of translated terms) 



Abgleichwert 
Ansprecherregung 
ausgesucht auf 

Benennung 
Beste Manga ben 
Bezeichnung 
Buchse 

Diode 

Drahtwiderstand 

Drucktaste 

elektrische Werte 

Elko 

entfdl It 

Flanschdose 

Gerbtestecker 
Gleichrichter 
G .-Schmelzeinsatz 

Hersteller, Anmerkungen 

Instrument 
Integr. Schaltkreis 

Kaltleiter 

Ker ,-Kondensator 

Ker.-Trimmpot. 

Kf.-Kondensator 

Kontaktmaterial 

Kontaktstifte 



alignment value 
threshold energy 
selected and matched for 

designation 
ordering information 
nomenclature 
connector 

diode 

wire-wound resistor 
push button 

electrical value 
electrolytic capacitor 
deleted 

flanged chassis connector 

power line chassis plug 

rectifier 

fuse 

manufacturer, notes 
meter 

integrated circuit 

PTC resistor 

ceramic capacitor 

cermet trimmer potentiometer 

plastic foil capacitor 

contact material 

contact pins 



Lampe 

Lbtfahnen hochgebogen 

Metal I -Schichtwiders tend 
mit Lbngsschliff 

Netztrafo 

ohne Kappe 

Pegelschalter 



indicator lamp 
soldering tab (bent up) 

metallic film resistor 
with slide adjustment 

power transformer (mains transformer) 

without cover (without cap) 

level switch 



Reed-Kontakt 

Relais 



reed relay contact 
relay 



Schaltbuchse 

Schalter 

Schichtdrehwiderstand 

Schichtwiderstand 

Serieniinderung 

Signal leuchte 

Spannungswdhier 

Spi nde 1 wi derstand 

Spule 

Stecker 

Stuck 


chassis connector with switching contact 
switch 

carbon layer potentiometer 

film resistor 

series change 

signal lamp (pilot light) 

voltage selector switch 

variable slider resistor 

coil 

plug 

pieces 


Tell 

teilwelse 

Transistor 

Trimmer 


part (component) 
partially 
transistor 
tri mmer 


Ubertrager 

ungewendelt 


matching transformer 
unwound 


Widerstandselement 

wird vom PrUffeld eingesetzt 


resistance element 
adjusted and set at factory 




ooooooo 



E4 

El 

562nA1 



ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo 

> jc j I yirt. I i> JC5 I > JC6 I 

■ X J A A Ji - J. ' ’ ^ ^ ^ ^ x -x* 66 6 6 66 6 



6666606 000000 



jL_n 



Et 15 U 13 12 n 10 9 e 7 6 5 4 3 2 1 
ElSRPNMLKJ HFEDCBA 




10) Blocking PS 

11) Blocking 

12) Program sweep ON 

13) Sweep ON 

14) Digital ON 

15) Enable manual 

16) Program ON 

17) to OD-8/ BN 377 @ terminal strip "c ■ 

18) from PRA-30/ BN 530 

1 9) free 

20) All undesignated IC's = SN 7403 N 



20) All* mcM b«Z*>chn«t*n jC's : SN 7403 N 



Programmierkarte ODP-81 
Programing card BN 562 (T) 



Teii 


itdc 


Beztichnung 


Elfktriiche Werte 


gabtn lenennung 


Hersteller, Anmerkgn 


R 101 


1 


ScHIcMwId. 


100 u / 5 J / K1 2 / 0309 


0000 7VX3 13 




B 10? 


1 


Schfchtwld. 


720 fi / 5 X / K1 2 / C309 


0000 710C 17 




R 103 


1 


SeMcttwId. 


180 a / 5 ? / K1 2 / 0309 


OOOC 7100 IF 




R 10* 


1 


icHdtxld. 


18 kk / 5 t / K1 2 / 0309 


OCOC 71 DC *0 




R 105 


1 


SchicMwId. 


15 K / 5 T: / K1 2 / 03<^ 


rox 7130 39 




R 106 


1 


ScMchtwId. 


68 C / 5 t / K1 2 / 0309 


COOO 7100 11 




P 107 


1 


Schfchlwid. 


68 0 / 5 t / Kl 2 / 0309 


0000 7100 11 




R ice 


1 


ScMchtwtd. 


100 k / 5 t / K1 2 / 0309 




m 18 / 3 / 1 


R 109 


1 


SckieStwld. 


F,1 W 5 ? / Kl 2 / 03G9 


OOOC 7133 79 




R 110 


1 


Schlertwid. 


1 1 / 5 i: / Kl 2 / 03C9 


COOO 7129 79 




p in 


1 


Schichtwld. 


1 k / S 1 / Kl 2 / 0309 


OOOC 7129 79 




R 11? 


1 


ScMcHuld. 


1 a / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOOC 712° 7S 




P 113 


1 


ScMchtwi^. 


1 a / 5 X / Kl 2 / 0309 


OCOC 7129 79 




R 1U 


1 


'ic'-lcMwId. 


1 i / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOOC 7129 79 




R 115 


1 


Cc^’IchttHd. 


1 1. / 5 X / Kl 2 / 0309 


0000 7129 79 




0 116 


1 


SchletMd, 


1 t / 5 X / Kl 2 / 0309 


0000 7129 79 




R 117 


1 


'eHe*>tw1d. 


1 w / 5 X / Kl 2 / 0309 


0000 7129 79 




R 118 


1 


ScMcttxId. 


1 i. / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOOC 7129 79 




R 119 


1 


Sehichtkid. 


1 W 5 X / Kl 2 / 0309 


OOOC 7129 79 




R \r 


1 


SchlchtKld. 


1 k / 5 X / Kl 2 / 0309 


0000 7129 79 




. * in 


1 


5cMe''tvld. 


1 a / 5 X / Kl 2 / 0309 


0000 7129 79 




P 172 


1 


ScHditvId. 


1 k / 5 X / Kl 2 / 0309 


OCOO 7129 79 




R 123 


1 


Sehichttfid. 


1 t / 5 X / Kl 2 / C30S 


COOO 7129 79 




R 12* 


1 


Schlc'-Uid. 


1 a / 5 X / Kl 2 / C3(» 


0000 7129 79 
















C 101 


1 


K«r. Kond. 


*.7 nF / 450 -20 X / 50 V . 


COOO 71*9 *9 


SP b R 10 OOO 
RIG ; 


C 102 


1 


Ksr. Kond. 


*,7 nF / 450 -20 X / 50 V - 


OCOO 71*9 *9 


SP 5 R 10 000 j 

Pin 


C 103 


1 


Ker. Kond, 


*.7 nF / 450 -20 X / 50 V - 


OCOO 71*9 *4 


SP 5 R 1.0 COO 
810 


C 10* 


1 


Ktr. Kond. 


*.7 nF / 450 -20 X / 50 V - 


OOCO 71*9 *9 


SP 5 R 10 OCO 
__PJu 


C 105 


1 


Kar. Kond. 


*.7 nF / 450 -20 X / 50 V - 


COOO 7149 *9 


SP 5 R 10 KX) 

m 


C 108 


1 


Kor. Kond. 


*,7 nF / 450 -20 X / 50 V - 


OPOO 71*9 *9 


SP 5 R 10 000 
RIO 


C 107 


1 


Kar. Kond. 


*,7 rF / 450 -20 X / 50 V - 


0000 71*9 *9 


SP 5 R 10 COO 
RIG 


C 103 


1 


Kar, Kond. 


*,7 nf / 450 -20 X / 50 V - 


0000 71*9 *9 


SP 5 k 10 roo 
RIG 


C 109 


1 


Kar. Kond. 


39 pT / 2X / R 150 




WR 110 / 2 / 9 














C 111 


1 


Kar. Kond. 


1 rF / 10 X / K 2000 




VH 110/ 2/10 1 


C 117 


1 


Kar. Kond. 


100...350pf / lOX / K 750 


W 110 / 2 / 9 


Abglalchvart alfdn) ' 
ia Pruffeld aingasctrl 


C 113 


1 


Kar, Kond. 


120 rF / 10X / 63 V 




R 7W/IB, EOPli/0,6 
Raat 5 a*! Valeo 


c m 


1 


far. Kond. 


1 nF / 480 -20 X / 500 V - 


OCOO 7106 77 


Wl 110 / 2 / 3 


C 115 


_L_ 


Kf . Kond. 


UF / 20 X / 100 V - 


OCOO 7129 oa 


WH no / 3 / 7 


C 116 


1 


Ker. Kond. 


10 rF / .50 -20 X / 500 V - 


COOO 71C6 85 


kR 110 / 2 / * 


C 117 


_i_ 


Kor. Kond. 


10 nF / 450 -20 X / 500 V - 


0000 7106 05 


«N no / 2 / * 


C 119 


j 


Kar. Kond. 


10 nf / 450 -20 X / 500 V - 


OOOO 7106 85 


WH no / 2 / * 


C 119 


1 


Kar. Kond. 


10 nF / 450 -20 X / 500 V - 


OOOC 7106 85 


VH lie / 2 / * 


C 120 


1 


Kor. Kond. 


10 nF / 450 -20 X / 500 V - 


COOO 71X 85 


HK110/2/* i 


C 1?1 


j 

1 


Kar. Kond. 


10 nF / 450 -20 X / 500 V - 


COOO 710f 85 


VH no / 2 / * 


C 122 


Kar. Kond. 


10 nF / 450 -70 X / 500 V • 


0000 7106 85 


WN 110 / 2 / * 


C 123 


1 


Ker. Kond. 


10 nF / 450 -20 X / 500 V . 


OOOC 71C6 65 


ri no / 2 / * 


C 12* 




Kor. Kond. 


10 nF / »50 -20 X / 500 ¥ - 


OOCO 7106 85 


VN 110 / 2 / * 


C 175 


1 


Knr. Kond, 


10 nF / 450 -20 X / 500 y . 


OOCO 7105 85 


wi no / 2 / * i 



Serl« f ; k) 150 pF 5) 56 pf 



Tail 


Itck 


Bezeictinung 


Elaktriiche Warte 


gaban Benennung 


Htriteller.Anmerkgn 


C 126 


1 


Kar. Kond. 


10 nF / *50 -20 i / 500 V . 


OOOC 7106 85 


WN no ./ 2 / * 


C 127 


1 


Kor. Kond. 


1C nF / ,50 -20 X / 500 V . 


COOG 7106 85 


WN nr / 2 / * 


C 128 


1 


Kar. Kond. 


10 nF / «50 -20 I / 50C V . 


0000 7106 85 


WN 110 / 2 , * 


C 129 


1 


Kar. Kond. 


10 nF / *90 -20 t / 500 V . 


noot' 7196 85 


WH no / 2 / * 


C 130 


1 


Ker. Kond. 


10 nP / ^ -?0 1 / 50 V . 




R 10000 Sp 8 

PIC 


C 131 


1 


Flko 


15 wF / -20 475 1 / 15 ¥ - 


0000 7219 7* 


ET*H 1 - 15 / n 










































































L 10? 


1 


Spulo 


13 ^ / 3 A 


OOOC 7131 39 


8 8? sm - 8 - C 19 






























































G1 101 




Oiodt 


1 R 4**8 


0000 7122 76 












































































X 101 


1 


X 


SN 7*90 R 


OOOC 7127 15 




X 102 


1 


X 


SN 7*90 N 


0000 7127 15 




X 103 


1 


X 


SN 7*90 N 


0000 7127 15 




X 10* 


1 


X 


SN 7*90 N 


0000 7127 15 




X 105 


1 


X 


SN 7*90 N 


0000 7127 15 




X 106 


1 


X 


SN 7* H 21 N 


0000 7162 99 




X 107 


1 


X 


SN 7* N 21 N 


0000 7162 99 




X 108 


1 


X 


SN 7* H 11 N 


0001 720SGB 




X 109 


1 


X 


SN 7*02 N 


OOCO 7127 03 




X no 


1 


X 


SN 7*00 N 


0000 7127 01 




X 111 


1 


X 


SN 7*02 N 


0000 7127 03 




X 112 


1 


X 


SN "7*C2 N 


0000 7127 03 




X 113 


1 


X 


SN 7*02 N 


OOOC 7127 03 




X 11* 


1 


X 


SN 7*02 N 


0000 7127 03 




X 115 


1 


X 


SN 7*02 N 


0000 7121 03 




X 116 


1 


X 


SN 7*02 N 


OCOO 7127 03 




X 117 


1 


X 


SN7* H 21 N 


0000 7162 99 




X 118 


1 


X 


SN 7*72 N 


OOOC 7127 10 




X 119 


1 


X 


SN 7*51 N 


OOOC 7162 67 




X 120 


1 


X 


SN 7*00 N 


0000 7127 01 




X 121 


1 


X 


SN 7*00 N 


0009 7127 01 




X 122 


1 


X 


SN 7* N 51 N 


0000 7206 *9 




X 123 


1 


X 


SN 7*02 N 


0000 7127 03 




X 12* 


1 


X 


SN 7* S 10 N 


000( 7219 73 

















Zahler OD-8 

Counter BN 377 (J^ 



Teil 


ftck 


Bezcichnung 


Elektritche Wert* 


igebtn Renennung 


Hcrstrller.Anmerkgn 


R 201 


1 


SchlrhlMje*. 


4,7 kt / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 33 




R 2C2 


1 


ScMchtwld. 


100 kii / 5 t / K1. 2 / 0309 


0000 7100 49 




R 203 


1 


ScMchtvId. 


1 Kfi / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 61 




R 204 


1 


Schfchtwid. 


15 fl / 5 X / m. 2 / 0309 


0000 7100 03 




R 205 


1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 206 


1 


Schtchtvid. 


10 kfi / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 207 


1 


Schtchtvtd. 


68 Q / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 206 


1 


Schlchtvid. 


68 a / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 209 


1 


ScMchtvId. 


330 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 71X 19 




R 21C 


1 


Schlchtvid. 


330 a / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 19 




R 2n 


1 


Schlchtvid. 


4,75 kit / 1 X / kl.0,5 / 0309 


0000 7166 28 




R 212 


1 


Schlchtvid. 


18 kB / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 40 




R 213 


1 


Schlchtvid. 


22 kO / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 41 




R 214 


1 


Schlchtvid. 


2,2 kB / 5X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 215 


1 


Schlchtvid. 


33 a / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 216 


1 


Schlchtvid. 


1 Nfi / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 61 




R 217 


1 


Schlchtvid. 


27 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 42 




R 218 


1 


Schlchtvid. 


27 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 42 




R 719 


1 


Schlchtvid. 


1 NB / 5 X / kl. 2 / 0309 


onoo 7100 61 




R 220 


1 


Schlchtvid. 


33 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 221 


1 


Schlchtvid. 


68 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 11 




R 22? 


1 


Schlchtvid. 


68 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 223 


1 


Schlchtvid. 


82 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 12 




R 224 


1 


Schlchtvid. 


82 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 12 




R 225 


1 


Schlchtvid. 


15 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 03 




R 226 


1 


Schlchtvid. 


680 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 23 




R 227 


1 


Schlchtvid. 


3.37 kB / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 13 




R 228 


1 


Schlchtvid. 


3,3? kfl / 1 X / kl.0,5 / 0309 


0000 7166 1 3 




R 229 


1 


Schlchtvid. 


10 kB / 1 X / kl.0,5 / 0309 


0000 7129 52 




R 230 


1 


Schlchtvid. 


690 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 23 




R 231 


1 


Schlchtvid. 


33 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 232 


1 


Schlchtvid. 


33 a / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 233 


1 


Schlchtvid. 


150 B / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 15 




R 234 


1 


Schlchtvid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 49 
































































R 240 


1 


Schlchtvid. 


)2.4 kB / 1 X / IK 50 / SM OB 


17 


VI 11/4/1 


R 241 


1 


Schlchtvid. 


kfi / 1 X / TK 50 / SM C 


OT 


VI 18/4/1 














R 243 


1 


Schlchtvid. 


2.05 kfl / 1 X / kl.0,5 / 0309 


0000 7154 95 




R 244 


1 


Schlchtvid. 


1,21 kfl / 1 X / kl.C.5 / 0309 


0000 7165 79 




a 245 


1 


Schlchtvid. 


4.53 kfi / 0.5 X / Kl .0.5/0309 


0000 7206 92 




R 246 












P 247 


1 


Schlchtvid. 


9.09 kB / 0,5 X / Kl .0,5/0309 


0000 7206 93 
















R 249 


1 


Schlchtvid. 


18.2 kfl / 0.5 X / Kl .0.5/0309 


0000 7206 94 

















Teil 


Xttk 


Bczeichnung 


Elektriiche Werti 


Benennung 


Hers teller, Anmerkgn 


R 251 


1 


Schlchtvid. 


36.5 kfl / 0,5 X / Kl.0,5 /0309 


OOOC 7206 91 
















R 253 


1 


Schlchtvid. 


68 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 254 


1 


Schlchtvid. 


1.5 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 27 




R 255 


1 


Schlchtvid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R m 


1 


Schlchtvid. 


12,1 kfl / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 63 




R 257 


1 


Schlchtvid. 


1.8 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 259 


1 


Schlchtvid. 


1P.7 kfl / 1 X / K1.0.5 / 0309 


0000 7166 59 




R 259 


1 


Schlchtvid. 


33 fl / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 26^ 


1 


Schlchtvid. 


68 fl / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 261 


1 


Schlchtvid. 


150 B / 1 X / 0207 / TK 50 


0000 7220 07 


H1 18 / 4 /I 


R 262 


1 


Schlchtvid. 


8.2 kfl / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 36 




R 263 


1 


Schlchtvid. 


4.7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 33 




R 264 


1 


Schlchtvid. 


15 kfl / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 39 




R 265 


1 


Schlchtvid. 


330 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 55 




R 266 


1 


Schlchtvid. 


680 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 59 




R 267 


1 


Schlchtvid. 


100 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 268 


1 


Schlchtvid. 


2.7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 30 




R 269 


1 


Schlchtvid. 


33 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 270 


1 


Schlchtvid. 


33 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 












































































P 202 


1 


Schichtdrvhvid. 


10 kfl / 11n / 0,5 V 


0000 7104 47 


2 HI 17 / 2 / 8 


P 2C 3 


1 


Schichtdrvhvid. 


5 kfl / 11n / 0,5 V 


0000 7104 45 


2 HI 17 / 2 / 8 






































c ?ri 


1 


clko 


6,8 if / 20 X / 6,3 V . 


0000 7109 5? 


HI 110 / 5 / 61 


C 20? 


1 


Slke 


47 if / 20 X / 6,3 V . 


OOOC 7109 54 


HI lie / 5 / 61 


c m 


1 


k*r. kofld. 


3,3 If / »50 .20 X 


0000 7106 83 


HI 110 / 2 / 4 


C 204 


1 


kvr. fond. 


4,7 nf / .100 -20 X /| 10000 




HI 110 / 2 / ao 


C 205 


1 


Elko 


4,7 / / 20 X / 10 V . 


0000 7109 57 


HI no / 5 / 61 


C 206 


1 


Elko 


4,7 (/ / 20 X / 10 V . 


0000 7109 57 


HI 110 / 5 / 61 


C 2C7 


1 


Kf . koed. 


0,22 / 20 X / 100 V . 


0000 7107 42 


HI no / 3 / 7 


C 208 


1 


Elko 


3,3 if / 20 X / 16 V . 


0000 7109 62 


HI 110 / 5 / 61 


C 209 


1 


Elko 


3,3 if / 20 X / 16 V . 


0000 7109 6? 


HI 110 / 5 / 61 


C 210 


1 


Kf . Kond. 


10 if / 2 X / 250 V . 


0000 7182 63 


8 32355. J21 06.6 000 


C 211 


1 


Elko 


2? if / 20 X / 16 V - 


0000 7109 64 


HI no / 5 / 61 


C 212 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V - 


0000 7109 64 


HI 110 / 5 / 61 


















































C 217 


1 


Ker. kood. 


10 nf / .50 -20 X / 50 V . 


0000 7149 67 


SP 8 R 10000 RI6 


C 218 


1 


Elko 


3,3 if / 20 X / 16 ¥ - 


0000 7109 62 


HI 110 / 5 / 61 


C 219 


1 


GIlHtr . Kond. 


3,9 nf / ♦ 5 X / 100 V - 


0000 7206 99 


87.49.25-3/0 Jahrv 



Ladeschaltung, DAW, Anfangsfehlzeitspeicher 

Charging circuit, D/A conv., commencement time-error store-register 



OD-8 
BN 377 @ 



Fortsetzung (continued) 



2 



Fortsetzung (continued) 



— 

Ttil 


= »U 


Beinchnung 


ElektrijchrWerta &cntrnung j hcrstellfr.Anmerc^r | 




Tell 


Xttk 


Bextichnung 


Elf ktrlictie Worti •**♦•••* 


Benennung 


HerxtfHer.Anmfrkgn 


f 220 


1 


Kf • fond. 


1 iJ / 20 t / ino V . 


(COO 7129 08 


K6 110/5/7 ! 
















C ??1 


1 


[Ike 


22 Ilf / 20 X / 16 V - 


OCOC 7105 64 


XN no / 5 / 61 1 


[ 














C 222 


1 


Elko 


22 (/ / 20 X / 16 V - 


OCOO 71 : 3 64 


8'. no / 5 / £1 j 






























61 210 


1 


Olodo 


1 8 4448 


0000 7122 76 














i 

K 1 


I 


61 211 


1 


Olodo 


1 8 4448 


0000 7122 76 














1 


1 

j 

i 

i 


61 212 


1 


Olodo 


1 N 4448 


0000 7122 76 














. -i 


61 213 


1 


Olodo 


1 8 4448 


0000 7122 76 














1 

1 


61 214 


1 


Olodo 


1 8 4448 


0000 7122 76 




T 201 


1 


Transistor 


eCY 59 0 


0000 7202 85 


1 

! 


61 215 


1 


Olodo 


1 8 4448 


0000 7122 76 




T 202 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 


1 


61 216 


1 


Oioda 


FO 300 


0000 7123 79 




T 203 


1 


Transistor 


eFX 48 / 2 N 4035 




1 


61 217 


1 


Diode 


1 8 4448 


0000 7122 76 




T 2» 


1 


Transistor 


BFX 48 / 2 N 4035 




i 














T 205 


1 


Transistor 


2 N 3947 


0000 7123 59 
















T 206 


1 


Transistor 


2 N 3947 


OCCe 7123 55 
















T 207 


1 


Transistor 


BCY 78 0 


OOOC 7207 1C 
















T 208 


1 


Transistor 


BFX 73 / 2 fc 918 




bti Vu6 aussiicrion 
a. e». 377 . 9';62 


X 20V 


1 


X 


mA 741 C 




88 141 / 1 / 1 


T 209 


1 


Transistor 


kvr BFX 48 




bsi VoG aussudion 
n. Bv. 377 . 5343 














T 210 


1 


Transistor 


2 N 5519 


0000 7206 46 
















T 211 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 
















T 212 


1 


Trans stor 


BCY 78 0 


0000 7207 10 




Rol 201 


1 


Rolals 




0377 8201 00 




























T 2U 
























T 215 


1 


Transistor 


BCY 78 0 


n. B». 0377 9360 00 
















7 216 


1 


Transistor 


BCY 78 0 


n. Bv. C377 9360 00 
















T 217 


1 


Transi:tor 


BCY 78 0 


B. 8*. 0377 9350 00 
















T 218 


1 


Transistor 


BCY 73 r- 


n. 3v. 0377 9360 00 
















T 219 


1 


Transistor 


2 H 3251 


cnen 7123 35 
















T 220 


1 


Transistor 


BSX 93 / 2 4 ?359 


















T 221 


1 


Transistor 


BFX 48 / 2 M 4035 




bti StaC aufsacl>in 
n. Pv. 377 . 9351 














T 222 


1 


Transistor 


BFX 93 / 2 8 930 


















T 223 


1 


iranslstor 


BFX 93 / 2 8 930 


















I 22* 


1 


Transistor 


2 8 4220 


tOOO 7220 08 
















T 225 


1 


Translate' 


BCY 59 0 


OOOO 7202 85 




! 

i 

i 














































































































1 2C1 


1 


Rohrkrm 




noOO 7220 21 


862110 Kll 3,5*1, Ext 

greb ^l?nens 

8 6211'! « 11 3,5x1, f.M 
crot Sisaun; 














L 202 


1 


Rohrkorn 




cono 7220 21 














L 203 


1 


Rohrkern 




COM 7220 21 


B enic y. n 3 , 5*1 ,(v 

SrpS Fiaofns 














1 20* 


1 


Rchrkom 




OCCO 7?2C 21 


B 621 ic K 11 3i£ i,£>'. 
qrrb Si mens 






















































































G1 201 


1 


Z • Olodo 


ZPO B.2 






i 

1 

i 

! 














G1 2C2 


1 


2 . Olodo 


2P0 8,2 



















































































































Ladeschaltung, DAW, Anfangsfehizeltspeicher 

Charging circuit, D/A conv., commencement time-error store-register 



OD-8 
BN 377© 



3 



Tcil 


ink 


Beztichnung 


Elektriiche W*rt* ' 


gebcn Jenennung 


Hersttller, Anmtrkgn 


R 301 


1 


SeMettwid. 


l.tt kO / 1 1 / TK 50 / 0207 




M 11 / k / 1 


0 3® 


1 


ScMc*tvld. 


1.37 kO / 1 1 / T« 50 / 0207 




HN 18 / k / I 


P 303 


1 


ScMcMwid, 


27 kk / 5 X / n 2 / 0309 


OOOC 71* *2 




1 30* 












■» 305 


1 


Scktelittild. 


220 kfi / 5 X / rl 2 / 0309 


0000 71* 53 




t 306 


1 


SeHchtuld. 


15 ki. / 5 X / kl 2 / 0309 


OOOC 7100 39 




» 3C7 


1 


5chlchtki<d. 


33 9 / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 07 




’ 3C« 


1 


ScMchtwtd. 


9,2 k* / 5 ? / Rl 2 / 0309 


0000 71* 36 




f 309 


1 


5ehtehtvid. 


2.2 kk / 5 X / kl 2 / 0309 


00* 71* 29 




0 IIP 


1 


ScMe>'t«j4. 


100 fl / 5 X / kl 2 / 0309 


CO* 71* 13 




R 311 


1 


SeMehtwid. 


2.21 kt / 1 X / kl.^S / 0309 


00* 7165 99 




5 31? 


1 


ScHcttktd. 


9,2 kiJ / 5 X / Kl 2 /• ?3(6 


00* M* 36 




0 :131 


1 


xRtfRtrfid. 


1,2 kiJ / 5 X / in 2 / C309 


OCW 71* 26 




R 31* 


1 


'eMcMuld. 


1 kk / 5 X / Kl 2 / 0309 


00* 71* 25 




R 315 


1 


SektcMwld. 


33 fi / 5 X / Kl 2 / 0309 


90* 71* 07 




; .'16 


1 


ScHcsUld. 


1^ ki / 5 X / kl 2 / 0309 


0*0 71*27 


— 


r .<17 


1 


RcMehtwld 


560 Q / 5 X / <1 2 / 0309 


0*0 T1* 22 


7 318 


1 


FehIcHtwtd. 


59C IX' kl.\5 / 1)309 


00* 7155 7* 




R 319 


1 


ScHfehtwid. 


22 . / 5 X / Kl 2 / 0309 


00* 71* 05 




: 3?C 


1 


SctilehtHtd. 


22 fl / 5 X / m 2 / 0309 


00* 71* 05 




- n 












■ 32? 










— 


R 373 










• 3?* 












• 3?5 












R 3?6 


1 


Ochlehtvtd. 


82 fl / 5 X / *1 2 / 0309 


0*0 71* 12 




AlU. 

J 3^_ 

P 329 


1 


3cMcHtKld. 


33 2 / 5 X / Kl 2 / 0309 


OC* 71* 0? 




1 


5'hlchtwld. 


270 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


o r o 71C0 18 




1 


S'flehtiHd. 


562 fl / 1 X'/ 10.0,5/ 0309 


00* 7165 51 




R 330 


1 


Schtehtwtd. 


33 P / 5 X / Kl 2 / 0309 


00* 71* 0? 




R 331 


1 


ScMcRtwid. 


1,5 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


0*0 71* 27 




R 332 


1 


ScMcRtwtd, 


22 8 / 5 X / Kl 2 / 03M 


00* 71* C5 




R 333 


1 


ScMchtwtd. 


27 kU / 5 X 7 Kl 2 / 0309 


03* 71* 62 




R 33* 


1 


ScMchtMid. 


12 k9 / 5 X / Kl 2 / 0309 


0*0 71* 38 




R 335 


1 


S:Mehtw1d. 


68 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


00* 71CC 11 




R 336 


1 


SrMchliMd. 


2.21 kfl / 1 X i_Kl ^.5 yj3P9 


0*0 7165 99 




_P_33?_ 


i_ 


Schlihtvid. 


32* fli_l X / IK 50 / 0207 


RH li JAi) 




R 338 


1 


SeMchtv'd. 


*.*2 kfl / 1 X / kl.0.5 / 0309 


C*0 7166 25 




0 33.9 


1 


SfMcMvtd. 


68 C / 5 X / Kl 2 / C3C9 


COM 71* 11 




0 ?.o 


1 


Sc’nlehtwtd. 


180 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 






F 3*1 


1 


ScktchMId. 


68 fl / 5 X / Kl 2 / a' :3 


'1 




!! 3*2 


1 


Schlehtvid. 


*.*2 kfl / 1 X / Kl.0.5 / 0309 






0 3*3 


..I. 


SehIcMwtd. 


22 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 




Oix'C 71* C5 




_R_3M^ 


±_ 


SehleHtwId. 


22 C / 5 X / Kl 2 / C3C9 


00*71*35 




R 3*5 


1 


Sch(ch{«(d. 


100 C / 5 X / Kl 2 / 0309 


03* 710? 13 




R_3^_ 


_ i_ 


SdilcMkId. 


100 fl / 5 X / Kl 2 / C309 


00*71*13 




R 3*7 












R 3*9 












R 3*9 












R 350 













Tcil 


3tck 


Beztictinung 


Elektriiche Wort* 


ignben Jenennung 


Herstellrr, Anmerkgn 


P 351 


1 


ScHeMkId. 


1.5 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


00* 7199 27 




R 352 


1 


Seklchtwid. 


1* £• / 5 X / n 2 / 0309 


*TO 71* 13 




P 353 


1 


ScMehtdH. 


10 . / 5 X / m 2 / ai09 


** 71* 01 




R 35k 


1 


ScMcMwId. 


k7C K / 5 X / kl 2 / 0309 


OOOC 71* 21 




P 355 


1 


SehtchUld. 


3.3 kv / 5 X / Kl 2 / 0309 


00* 71* 31 




P 356 


1 


SeMct*vld. 


1.8 kw / 5 X / M ? / 0309 


00* 71* 28 




P 351 


1 


SektehUid. 


k70 fl / 5 X / Kl 2 / 0389 


** 71CC 21 




R 358 


1 


SckUMwtd. 


15 k. / 5 X / Kl 2 / 0309 


00* 71* 39 




P 359 


1 


Sct)te^tv(ri. 


10 w / 5 X / Kl 2 / 0309 


00* 71 JO 01 




P 36C 


1 


ScMchtvid. 


68 . / ? X / kl 2 / 0309 


00* 71* 11 




P 361 


1 


SektetiNH. 


22 - / 5 X / kl 2 / 0309 


00* 71* 05 


















































































































1 


Sektc»llr»Kkld. 


5* V / Hn / 0.5 d 


00* 71GA kl 


2 ^ 17 / 2 / 8 ^ 


P 30? 


1 


jc*'<ektsrth<1d. 


ir k. / lln / 0.5 M 


00*710A k7 








































C 3U1 


1 


Kt»*. KC"d. 


22 rf / ♦100 . 20 X /AO V / 


: 100* nvr EOPU / O.k 


V«l»« 


C 3® 


1 


Kf - Kond. 


1 lif / 20 X / 109 V - 


*99 7129 08 


110 / 3 7 7 


C 303 


1 


Kf . Kc«d, 


k.7 uF / 29 X / 63 V . 


on* 71 kP 92 


6 32 no - f 9A75-K 


C306 


1 


Kf . Kond. 


0.1 if / 2C X / 1* V . 


CO* 7107 AO 


no n n 


C 305 


1 


Kf . Kcnd. 


10 if / 20 X / 63 V - 


00* 71 A1 02 


8 32 no . F 91-K.K 

Si?*crt$ 


C 306 


1 


Trlntr 


10 / 60 dF / N IS* 


CO* 7150 60 


10 S . IrUc 20 
Sltitnnr 


C 307 


1 


Elko 


A7 uF / 20 X / 6.3 V . 


COM 7109 5A 


W 119 ; 5_/_£-. 


C 309 


1 


Elko 


A7 uF / 20 X7 6.3 V . 


00* 7109 5A 


WHO / 5 ; f, 


C 309 


1 


Kar. Kond. 


10 nF / .50 .20 1 / 50 V . 


00* 71A9 67 


Sp 8 R 10 *0 

EiC_. 


C 310 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V . 


*90 7Hfl 61 


VII no / 5 / 61 


C 311 


1 


Ker, Kord. 


22 if / ♦!* .20 X / AO V / 


i 10000 nur EDPU / O.A 


Vilvt 


C 312 


1 


Ktr. Kond. 


A7 nF / .80 .29 X / 50 V . 


0000 7255 78 


£p 12 U R K *0 
Rir. 


C313 












: 3H 












C 315 












C 316 












C 317 












C 318 


1 


Elko 


68 if / 20 f / 16 tf - 


nr«n i]y\ 6j 


in no / 5 / 61 


C 319 


1 


Ktr. Ko"d. 


A7 if / .80 .20 X / 50 V . 


. 00* 7205 78 


£p ir U R 10 000 
Rir, 


C 320 


1 


Ktr. Kond. 


lOnF/.SO -201/ 50 V. 


OC* 7U9 £7 


Sp 8 R 10 500 
Bir. 


C 321 


1 


Ktr, Kond. 


1 if y .80 ^0 1 / 5* V . 


DOM 71D6 77 


WN no / 2 /3 


C 322 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V . 


cnnn 7inq 61 


W no / 5 / 61 


C 323 


1 


Ktr. Kond. 


39 If / 2 1 / H 150 




HN no / 2 / 9 


C 326 


y 


Ktr. Kond. 


39 pF / 2 X / « 150 




n mjjj 9 


U2. 


) 


tf: . Kond. 


■ ntf 1 tn.72LUvm 




VK no / 2 / 10 



4 bis 6-MHz-Oszillat-or, Clockpuls-Erzeugung OD-8 
4 to 6 MHz oscillator, clock pulse generator BN 377 
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Fortsetzung (continued) 



Fortsetzung (continued) 



Tc.l 




B'rric/inung 


Eicktriioe Wert* gencnnung 


Htrstrllfr.Armircy' 


C 326 


1 


Ur. Kofld, 


10 nf / *50 .20 X / 50 V - 


COOC 71*9 67 


Sp 8 fi 10 CjC 
RIO 


c 


1 


Ktr. Kond. 


39 pf / 2 X / N 15a 




9K 110 / 2 / 9 


C '?8 


1 


K«r. Kond. 


*7 nF / 482 -?0 X / 50 V . 


0000 72f5 78 


£p 12 u R 10 i-c: 


C 3?9 













C 32C 












: 331 












_C 33? 
C 333 












1 


K#r. Kond. 


33 pF / 2 X / K 150 




KR no / 2 / 9 


C 33* 


1 


K»r. Kcod. 


*7 nF / 4«0 -20 X / 50 V . 


0000 r^05 78 


£P 12 . » 1C C.1 
PIC 


C 335 


1 


K#r. Kond. 


*7 nF / *80 -20 X / 50 V . 


0000 7205 78 


EP 12 U R 10 0:0 
ai5 


C 336 


1 


TrfoMr 


10 / *0 pF / h 750 


0000 7172 78 


10 S.Trlko ?.*! 
SloUrnr 


C 337 


1 


Ur. Kond. 


33 pF / 2 X / •» 150 




VR no J 2J 9 


C 328 


1 


Ur. Kond. 


*.7 nF / 450 -20 X / 50 V - 


COPC 71*9 *9 


Sp 5 R 10 003 

m 

■A 110 / 5 / £.1 


C 339 


1 


Flko 


*7 // 20 X / 6,3 V - 


CO-J3 7102 5* 


C 3*0 




Kor. Kond. 


22 nF / 4100 -20 X / *0 V 


' 5.MC0_nur FCPyXPj* 


Valvo 


























































































































J-IU 


_i 


i*b«rtroo«>r 




8v. 377 . 77-7 






1 


CbnrtroQor 




Bv. 377 - 7728 




0 303 


J_ 


Cbortraqor 




Bv. 377 . 7729 




























1 301 


1 


Sp-jlo 


220 iM 




VR 117/1/2 


1 302 


1 


Spula 




Bv. 377 . 7?'6 




L 303 


1 


Spulo 




Bv. 377 . 7i’7 




1 30* 


1 


Ringkarn 




8 6* 290 . * CO 55 - X C35 


Siaaens 


L 305 


1 


Rlnpkara 




B 6* 290 . A 0038 . X 035 


Sitnent 




































— 


61 301 


1 


Olodo 


1 H 4W 


OOCO 712? 76 


61 302 


1 


C - Oloda 


38 111 


croc 7 ?m P 3 




61 303 


1 


Oloda 


1 H *A*8 


0000 7122 76 




G1 30* 


1 


Ptode 


1 R ***8 


COCO 712? 7? 




61 305 


1 


Z • Oloda 


ZP3 5.1 






G1 306 


1 


Z . Oloda 


ZPD 6,8 iji.6,8 V * 2 X/J 2 •5oA 






Cl 307 


1 


Z • Diodf 


zrc 5,1 






61 303 


1 


Z • Oloda 


ZPD *.3 






01 309 












61 310 












61 311 


1 


Oloda 


1 11 *U8 


OOCO 7122 76 




61 31? 


1 


P<eda 


1 " ***8 


OOCO 7122 75 





Tt.l 


3tik 


Bezs'ciirung 


Eliktriicf!tWar1t 


8<r:?i:r.un5 




G1 313 












51 31* 












61 315 


1 


Oloda 


1 N ***8 


0000 712? 76 




61 3 I 6 


1 


Dioda 


HP 5082 . 2800 


00C*C 7121 6? 




61 317 


1 


Dioda 


1 R ***8 


CCOO 7122 76 




















































T 301 


1 


TrmlJtor 


ea 78 0 


0000 7203 87 




T -O? 


1 


Transistor 


BSX 93 / 2 R 2369 


PCK 7121 28 




r 303 


1 


Transistor 


B^X 93 / 2 R 2359 


COPO 7121 28 




T 30* 


1 


Trj-.sistor 


KX 93 / 2 R 2369 


CGOC 7121 28 




T 105 


1 


Transistor 


6CY 72 


PCJC 71 20 76 




T 306 


1 


Transistor 


STT 59 0 


'IX !?.P P5 




T 3C7 










— 


T 308 










T 2C9 












T 310 


1 


Irani Istor 


8SX 93 / 2 R 2369 


0000 7121 23 




T 311 


1 


Transistor 


BSX 93 / 2 R 2369 


COCO 7121 28 




T 312 


1 


Transistor 


RSX 93 / 2 R 2369 


COOO 7121 28 




T 315 


1 


Transistor 


BSX 93 / 2 R 2369 


OOOC 71 23 




T 31* 


1 


Transistor 


eSX 93 / 2 H 2369 


OOCO 7121 ?P 




T .116 


1 


Transistor 


2 R 3251 






r 316 
















































1 320 


1 


Translator 


3S,< 29 / 2 1 289* 


0000 7121 1? 




T 121 


1 


Iransislor 


BSX 29 / 2 » 289* 


OOOC 7121 11 




T 322 


1 


Transistor 


BSX 93 / 2 R 2369 


OOOC 7121 28 




r :.?3 


1 


Translator 


PS'' 95 / 2 R 2369 


0000 7121 28 




T 32* 


1 


Transistor 


BSX 29 / 2 R 289* 


OOOC 7121 19 
























































































9w i0i 


1 


nyr*-sa 


I'M 9 J 




RR 119 / 9 / * 


Pu 30 : 




9oe*sa 




00 . 1699.00 / * 




Bo 3''3 


1 


9oc‘>sa 


URI 9 A 




SR 119 / 9 / * 
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4 bis 6-MHz-Oszillator, Clockpuls-Erzeugung OD-8 
4 to 6 MHz oscillator, clock pulse generator BN 377 



Till 1 


Itilc 


Beitichnung 


EIfktriichc Werft 


Benennung- 


Htrtttllcr. Anmfrkgn 


R 401 


1 


Schichtvid«rttand 


150 B / 5 t / 0 2 / 0309 




M 18/3/1 














R 403 


1 


Sthichtvldtrtland 


1,5 kO / 3 X / H 2 / 0309 




Ml 18/3/1 


R 404 


1 


Schick tvidtrtiaad 


0,2 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 




MR 18/3/1 


R 403 


1 


SchichtHidarstand 


220 g / 3 X / a 2 / 0309 




W 18/3/1 


R 40C 


1 


SchichtwidersiaAd 


3,48 kO / 1 X / Ik 30 / 0207 




VN 10/4/1 


R 407 


1 


Schlchtvidarstand 


4,02 kfi / 1 X / IK 30 / 0207 




hi 18/4/1 


R 408 


1 


Schiehtaidcrstaad 


316 kfl / 0,3 X / IK 50 / C207 




Ml 10/4/1 


R 409 


1 


Schiehtwidarstaad 


31,6 kO / 0,5 X / IK 50 / 0207 




VI 18/4/1 


R 410 


1 


Schichtaidarstand 


3,16 kO / 0,3 X / IK 30 / 0207 




VI 18/4/1 


R 411 


1 


Schichtwidtrstand 


68 fl / 3 X / K1 2 / 0309 




hi 18/3/1 


R 412 


1 


Schichtviderstand 


2,2 kB / 5 X / K1 2 / 0309 




hi 18/3/1 


R 413 


1 


Schichtaidarstand 


332 B / 0,25 X / IK 25 


SMA 0617 


CRL 


R 414 


1 


Schichtaldarstand 


8,43 B / 1 X / IK 50 / 0207 




hh IS / 4 / 1 


R 413 


1 


Sehictitvidarstand 


47 k3 / 3 X / K1 2 / 0309 




hi 18/3/1 


R 416 


1 


Schichtaidarstaad 


68 B / 5 X / K1 2 / 0309 




hi 18 / 3 / 1 


fi 417 


1 


Schichtaldarstand 


3,4 k3 / 0,1 X / IK 50 


SHA 0207 


CRL 


R 413 
k 419 


1 

1 


Schichtaldarstand 


32,3 fl / 1 X / IK 50 / 0207 




hi 18/4/1 


Schichtaldarstand 


47 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 




hi 18/3/1 


R 420 


1 


Schichtaldarstand 


60 fl / 3 X / K1 2 / 0309 




hi 18/3/1 


R 421 


1 


Schlchtaidarstind 


34,8 kfl / 0,25 X/ IK 50 


SHA 0207 


CRL 


R 422 


1 


Schichtvidarstaad 


196 fl / 1 X / IK 50 / 0207 




hi 18/4/1 


R 423 


1 


Schichtaldarstand 


47 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 




hi 18/3/1 


























R42i 


1 


Schichtaidwvtaai 


2,2 kfl / 3 X / K1 2 / 0309 




Ml 10/3/1 


1421 


1 


i 

1 


1 kfl / 3 X / K1 2 / 0309 




H 10/3/1 


R42I 


1 


Schichtaldarataad 


22 kfl / 3 X / K1 2 / 0309 




Ifl 10/3/1 


R 429 


1 


Schichtaldarstand 


1 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 




IT 

n 10/3/1 


R430 


, 


Scbichtaidaratand 


271 fl / 3 X / a 2 / 0309 




■I 10/3/1 


8 431 


1 


Schichtaldarttand 


10 kfl / 3 X / K1 2 / 0309 




VI U/ 3/ 1 


R 432 


1 


Schichtaldarataad 


130 0 / 3 X / K1 2 / 0309 




Ml 11/3/1 


R 433 


1 


Schichtaldarataad 


2.49 kfl / 1 X / IK 30 / 0207 




Ml 10/4/1 


R 434 


1 


Schichtaldarttand 


10 kfl / 1 X / IK 30 / 0207 




» 11/4/1 


R 435 


1 


Schichtaldarttand 


1,0 kfl / 3 X / K1 2 / 0319 




Ml 10/3/1 


R43I 


j 


Schichtaldarataad 


12 kfl / 3 X / K1 2 / 1309 




M 11/3/1 


R 437 


1 


Schlchtaidarttaad 


2.2 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 




n 18/3/1 


R 431 


1 


Schichtaiiantaad 


5,6 kfl / 5 X / IQ 2 / 0309 




Ml 10/3/1 


R 439 


1 


Schichtaldarataad 


5.6 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 




M 11/3/1 


R 440 


1 


Schichtaldarataad 


1 0 / 3 X / K1 2 / 1309 




M 10/3/1 


R m 


1 


Schichtaldarttand 


2.2 kO / 3 X / IQ 2 / 0309 




n U/3/1 


R 442 


1 


Schlchtaidarttaad 


10 fl / 3 X / IQ 2 / 0309 




Ml ll/J/1 


R 443 


1 


Schlchtaidarataad 


100 kfl / 3 X / n 2 / 0309 




n 10/3/1 


R 4H 


1 


Schichtaldarataad 


0,45 kfl / 1 X / IK 30 / 0207 




hi 10/4/1 


R 443 


1 


Schichtaidaratand 


60 fl / 5 X / K1 2 / 0309 




n 11/3/1 


R440 


1 


SchichtaidaratMd 


1.40 kfl / 1 X / IK 30 / 8207 




M 10/4/1 


R447 


1 


ScMchtaidarstaad 


60 fl / 5 X / K1 2 / 0309 




M 10/3/1 


R44I 


1 


Schlchtaidarttaad 


60 fl / 3 X / K1 2 / 0309 




M 11/3/1 
























SariiE; 1) 2.2 kfl 



Ttil 


Itch 


Betaidmung 


Elektritche Werft 


igaben ttnennung* 


Htrslellrr.Anmtrkgn 


8 431 


1 


Sdiichtaidtntaad 


10 kfl / 3 X / K1 2 / 0309 




II 10/3/1 


R 432 


1 


Schichtaldarataad 


330 kfl / 3 X / Kl 2 / 0309 




W U/3/1 


R453 


1 


Schlchtaidarataad 


10 kfl / 3 X / K1 2 / 0309 




« U / 3 / 1 


R 434 


1 


Schichtaldarataad 


330 M / 5 X / Kl 2 / 0309 




II 18/3/1 


8 453 


1 


Schlchtaidarttaad 


10 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 




n 11/3/1 


R 436 


1 


Schichtaidarstind 


10 kfl / 3 X / Kl 2 / 0309 




H 18/3/1 


R457 


1 


Schichtaldarttand 


6.49 kfl / 1 X / IK 30 / 0207 




II 10/4/1 


R 436 


1 


Schlchtaidarttaad 


7,13 kfl / 1 X / IK 50 / 0207 




n 11/4/1 


R 459 


1 


Schichtaldarataad 


3,3 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 




II 18/3/1 


R 460 


1 


Schlchtaidarttaad 


12 0 / 5 X / Kl 2 / 6309 




II 18/3/1 


K 461 


j 


Schichtaidtrataad 


3,3 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 




II 18/3/1 


R 462 


1 


Schichtaidaratand 


60 0 / 3 X / Kl 2 / 0309 




II 18/3/1 


R 46) 


1 


Schichtaldarttand 


1 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 




II 18/3/1 


R 464 


1 


Schichtaldarttand 


1 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 




n 18/3/1 


R 463 


1 


Schichtaldarttand 


33 0 / 5 X / Kl 2 / 0309 




H 18/3/1 


R 466 


1 


Schichtaidtratand 


470 fl / 3 X / Kl 2 / 0309 




Ml 18/3/1 














































































































8 476 


1 


Sebichtaidarttand 


5,1 0 / 5 X / « 2 / 0309 




n 11/3/1 


R477 


1 


Schichtaldarataad 


4.73 kfl / 1 X / IK 30 / 0207 




M 10/4/1 


R 470 


1 


Schichtaldarataad 


6,65 kfl / 1 X / IK 30 / 0207 




II 10/4/1 


R479 


1 


Schichtaldarataad 


l.n kfl / 0.3 X / IK 30 / 8207 




« 10/4/1 


1 400 


1 


Schlchtaidarttaad 


14 kfl / 0.3 X / IK 30 / 0287 




M 11/4/1 


R 401 


1 


Schlchtaidarttaad 


60 0 / 3 X / Q 2 / 0309 




Mi 11/3/1 


R 402 


1 


Schlchtaidarttaad 


1,2 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 




Ml 10/3/1 


R 403 


1 


Schlchtaidarttaad 


3,6 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 




n 10/3/1 


R 404 


1 


Schichtaldarttand 


60 B / 3 X / Kl 2 / 0309 




H 11/3/1 


R 403 


1 


Schlchtaidarttaad 


68 fl / 3 X / Kl 2 / 0309 




M U/3/1 


0 406 


1 


Schlchtaidarttaad 


10 fl / 3 X / Kl 2 / 0309 




H 10/3/1 


R 407 


1 


Schichtaidtrtttad 


27,4 kfl / 1 X / IK 30 / 0207 




M U / 4 / 1 


R 408 


1 


Schichtaldarataad 


4,99 kfl / 1 X / IK 30 / 0207 




Ml 10/4/1 


R 409 


1 


Scklchtaldarattad 


1.69 kfl / 1 X / IK 30 / 0207 




II 10/4/1 


R 490 


1 


Schichtaidtratand 


3,3 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 




Mf 10/3/1 


R 491 


1 


Schlchtaidarttaad 


10 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 




M 10/3/1 


R 492 


1 


Schichtaldarataad 


10 kfl / 3 X / Kl 2 / 0309 




M 11/3/1 


R 493 


1 


Schichtaidtratand 


390 kfl / 3 X / Kl 2 / 0309 




II 11/3/1 


R 494 


1 


Schichtaldarataad 


10 B / 3 X / Kl 2 / 0309 




M 11/3/1 


R 493 


1 


Schlchtaidarttaad 


2.2 kfl / 3 X / Kl 2 / 0309 




W U/3/1 


R 496 


1 


Schlchtaidarttaad 


68 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 




II U/3/1 


R 497 


1 


Schlchtaidarataad 


2,7 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 




Ml U/3/1 


R 490 


1 


Schlchtaidarttaad 


1.4 kfl / 1 X / IK 30 / 0207 




Ml 10/4/1 


R 499 


1 


Sckichtaidarttiad 


3.32 kfl / 1 X / IK 30 / 0207 




H 10/4/1 


R41I0 


1 


Schlchtaidarataad 


1,5 kfl / 1 X / IK 50 / 0207 




Mi 10/4/1 



Zeitbasis II, Handabstimmung OD-8 
Time base II, manual tuning BN 377 (J) 



Forhetzung (continued) 
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Forhetzung (continued) 



Ten 


link 


Beitichnung 


Elekf riaehe Warn ***^*"' 


Kenennung- 


Herstrllar.Anmarkgn 


R *101 


1 


Scfiichtwidtrstand 


68 9 / 5 ? / K1 2 / 0309 




8N 18/3/1 


R 4102 


1 


Schichtwid«r$t«id 


1,2 k9 / 5 ? / K1 2 / 0309 




81 18/3/1 


R 4103 


1 


SchickteidtrstiNd 


5.6 k9 / 5 J / K1 2 / 0309 




81 18/3/1 


R 4104 


1 


Scfcicktwidarttand 


68 9 / 5 X / K1 2 / 0309 




81 18/3/1 


R4103 


1 


SchichtMiderstand 


2.2 k9 / 5 X / K1 2 / 0309 




88 18/3/1 


,R 4106 


1 


SchichtMidaritand 


5.6 k9 / 5 X / K1 2 / 0309 




88 18/3/1 


R 4101 


1 


Schichtwidarstand 


33 9 / 5 X / K1 2 / 0309 




81 18/3/1 


R 4106 


1 


Scbichtaidarstaad 


390 k9 / 5 X / K1 2 / 0309 




88 18/3/1 


R 4106 


1 


SchicktwidarftaMd 


10 k9 / 5 X / 0 2 / 0309 




88 18/3/1 


R 4110 


1 


Scklcktaidarstaad 


20 k9 / 1 X / TK 50 / 0207 




88 lf/4/1 


R4111 


1 


Schlchtwidarataad 


100 9 / 5 X / K1 2 / 0309 




88 18/3/1 


R 4112 


1 


Schicktwidarataad 


1 9 / 5 X / K1 2 / 0309 




88 18/3/1 


fi 4U3 


1 


Scklditvidaritaiid 


1 9 / 5 X / K1 2 / 0309 




88 18/3/1 


R 4114 


1 


Sckichtvidarataitd 


5.1 9 / 5 X / K1 2 / 0309 




88 18/3/1 


R 4113 


1 


Scklchtwldantaiid 


68 9 / 5 X / U 2 / 0309 




88 18/3/1 










































































P 401 


1 


Scklcbtdralwld. 


1 kfi / lia. / 0.5 8 




2 88 n 12 It 


P 402 


1 


SdilcktdrakMld. 


1 kO / lia. / 0.5 8 




2 88 17 y 2 y 8 














. P404 


1 


SckldiMrtlMid. 


2.5 kO / lia. / 0.5 8 




2 88 17 / 2 y 1 


P 405 


1 


Sckichtdrelniid. 


1 k9 / lia. / 0,5 8 




2 W 17/2/8 


















































C 401 


1 


Tlko 


22 1# / 16 V 




88 no / 5 / 61 


C4D2 


1 


Kf. • Kaodanaator 


0,1 // t 0,5 X / 63 8 




88 no / 3 / 10 


C 403 


1 


Kf. - Keadantator 


887 pf / t 1 X / 63 V 




88 no / 3 / 10 


C 404 


1 


Tplaaar 


10 / 60 pT / 8 1500 


10 S . Trlko 20 


Stattasr 


C 405 


1 


Kar, • Kondans^tor 


1 r.F / i 10 X / K 2000 




88 no / 2 / 10 


C 406 


1 


Kar. - Keadaniator 


15 j^/ t 2 X_/ kPO 




88 no / 2 / 9 


C407 


1 


Clkt 


220 if y 10 V 




vR no / 5 y 61 


C406 


\ 


Kf. - Kaadanaator 


0.33 tf / 20 X y 100 V 




88 no y 3 y 7 


C 409 




Clko 


4.7 ff / 35 V 




88 no / 5J 61 


C410 


1 


Kf. • KondtAiator 


33 r.F / 20 X / 250 » 




88 no y 3 / 7 


C 411 




Kf, . Koadansifflr 


22 bF / 20 X / 400 V 




VN no / 3 / 7 


C 412 


1 


UU 


4.7 if / 35 V 




88 no y 5 y 61 


.C413 


I 


Uka 


22 if / 16 V 




88 noj 5 y 61 


C414 


1 


Elko 


22 / / 16 V 




8f no m (1 


C415 


1 


ftr. - Kondaruaicr 


0 ... 100 pf 


8N 110 / 2 / 9 


Atiplaickvari aird i 
it Pryffald aipgaaata 


















































C 420 


1 


Kf. » Kond«ajalc«' 


0, ;3 if / t 20 X / ICO V 




88 no / 3 / 7 


C421 


1 


Kar.- KoBdaajJfer | 


i:o pF / 1 2 X / m 




88 no / 2 / 9 


C 422 


1 


Ker.. K&ndaatator 


100 pF / t 2 X / NW j 


1 8U10 / 2 / 9 


C 423 


1 


Ker.- Kondensato)* 


100 pF / t 2 X / 8 150 


1 


8K 119 / 2 / 9 


C 424 


1 


Ker.. Kondenaatop 


♦ICO 1 

22 rF 1 , 1 ICOCO | 




88 no / 2 / 10 


C 425 


1 


far.- KondanaatoP 


*.7 aF / X / K 10003 




•.8 no / 2 / 10 


C 426 


1 


[Iko 


4,7 if / 35 V 




88 no / 5 / 61 


C 427 


1 


Elko 


4.7 if / i 23 X / 35 V 




88 no / 5 / 61 


C 428 


1 


Kar.. Kordawaatc'- 


120 pf / J 2 X / tfO 




88 no / 2 / 9 


C 429 


1 


K<^r.- KoAdaniaic*- 


IM pF y 1 2 X / kPO 




8k no / 2 / 9 


C430 


I 


K”. • (Coadjv.iicr | 


li’O pF i i 2t 1 t 153 




88 no / 2 y 9 



T.-l 


^t6i 


Btzaichnung 


Elekf riichs Wirfa 


ingaten » 

Sfre nnui>3 • 


Htri*tllfr, Anmi''kgn 


C 431 


1 


Kar.. Kondaasatop 


2,2 Bf /no X / K 2000 




Vk no / 2 / 10 


C 432 


1 


Elka 


22 if / 16 V 




w no / 5 / 61 


C 433 


1 


Kar.» Kaadaasatar 


2.2 If / 10 X / K 2000 




w no / 2 / 10 


C 434 


1 


Kf. • Kaadaaaafop 


1 if / 10 X / 100 V 




Wk no / 3 / 6 


C 435 


1 


Ktp.. Kondaaaafr 


•20 

10 rf / ,50 X / R 4000 




M no / 2 / 4 


C 435 


1 


far.. Kondaaajtor 


-20 

10 bF / ,53 X / R 4000 




Wk no / 2 / 4 


C 437 


1 


Kar.. Kondanaator 


10 bF / X / K 10000 




Wk no / 2 / 10 


C 438 


1 


r.er,. Koadanaatcr 


47 pF / t 2 X / KPO 




WK no / 2 / 9 














L 401 
L402 


1 


Spult 


14 iJf / 0,5 A 


B e? 501 . A . c 5 


.SitecBs 


1 


Spult 


15pH / 1,5 A 


B 82 501 . A . c 24 


Sicaers 
















































T 401 


1 


IraasiaiuP 


0CY 78 0 






T 402 


1 


Tranaiatop 


BCT 59 0 






T 403 


1 


Iraasiatop 


BCY 78 0 






T 404 


1 


Transistor 


BCT 78 0 




^bci W.e.6 sussucSin 


1 405 


1 


Traasiator 


BCY 78 0 




C^77 . 9360 


T 406 


1 


Tra.i$istar 


BCY 59 C/C 






I 407 


1 


Iranaistor 


BCY 59 0 






T C,3 


1 


Iransiator 


2 8 3251 






T 409 


1_ 


Iranaistor 


BFX 48 / 2 N 4035 






T 410 


1 


Traasiator 


2 N 2894 A 






T 411 


1 


Transistor 


2 8 3547 






1 412 


1 


Transistor 


BFY 81 / 2 8 2915 






T 413 


1 


Transistor 


BCY 59 C/0 






T 414 


1 


Traasistor 


BCY 59 0 






I 415 


1 


Traasiator 


BCY 59 0 






.L*iL 

T 417 
T 418 


1 

1 

1 


Transistor 


BCT 59 0 






Traosioter 


8Cr 59 0 






Transistor 


PCY59 0 






T 4)9 


1 


Transistor 


2 8 2905 






1 420 


1 


Transistor 


RCY 79 0 


















T 422 


1 


Tra.i'iistor 


BCY 78 0 






I 423 


1 


•ransistor 


2 8 3251 






I 424 


1 


Trans,. Array 


CA 3046 




RCA 


I 425 


1 


Transistor 


BSX 29 / 2 K 2894 






I 426 


1 


Transistor 


B5X 93 / 2 k 2369 






T 427 


1 


Transistor 


BCT 78 0 






I 428 


1 


Transistor 


BSX 93 / 2 8 2369 






T 429 


1 


Transistor 


BSX 93 / 2 8 2369 






T 430 


1 


Transistor 


BSX 29 / 2 8 2394 






1431 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




— 








































































61 401 


1 


Oiodo 


1 8 4448 






G1 402 


1 


Oiodo 


1 8 4448 






61 403 


1 


Oiodo 


1 8 4448 






Cl 404 


1 


Oiodo 


1 8 4U8 






61 405 


1 


Oiodo 


1 8 4448 






61 406 


1 


fiiode 


1 K 4M3 
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Forhetzung (continued) 



Zeitbasis II , Handobstimmung OD-8 

Time base II, manual tuning BN 377 (4) 



Fortsetzung (continued) 



Tfil 


ittk 


Sfzeichnung 


Elektriiche W»rti 


igeben lenennung • 


Htrstrlirr, Anmrrkgn 


G1 «07 


1 


Oitdi 


1 1 6668 






U «0B 


1 


0i«<l* 


ff 1,5 






61 kC9 


1 


Oiodt 


1 1 U68 






61 610 


1 


OlMto 


1 1 6668 






61 611 


1 


Z«Mr-0io4t 


2P0 5,1 rot 




88 160 / 3 / 2 


61 612 


1 


Oiodt 


1 8 6668 




























* 


61 613 


1 


Oiodt 


1 a 6U8 






61 616 


1 


Dltd* 


1 8 6^ 






61 617 


1 


01ad« 


1 8 66^ 






61 618 


1 


Oioda 


1 8 m 


































































1C 601 


1 


1C 


S8 7626 8 






IC 60? 


1 


1C 


S8 766? 8 






1C 60) 


1 


1C 


S8 7610 8 


















1C 605 


1 


1C 


S8 7676 8 






1C 636 


1 


IC 


S8 7692 8 






1C 607 


1 


IC 


S8 7600 8 






1C 600 


1 


IC 


S« 7600 1 







T»il 


ItO: 


Bezkichnung 


tltktrijche W»rtf 


Sf-ennung- 


Htrjtellff, Anmrrkijn j 


IC609 


1 


IC 


S8 7610 8 






1C 610 


1 


IC 


S8 7600 8 






































































































St 601 


1 


Sttcktr 




2 88 119 / 8 / 3 













































































































































































Zeitbasis II , Handabstimmung OD-8 

Time base II, manual tuning BN 377 (J) 



Ten 


ink 


Bcztichnung 


Elektriieke WtrU 


igekcn ijnennung • 


Hersttllcr. Anmrrkgn 


R 501 


1 


SchicMwi8«rtta«8 


22 0 / 5 X / n 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 502 


1 


SckickttfidarstMd 


180 fi / 5 X / 81 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 503 


1 


SchlchtmdwttMk 


150 0 / 5 X / 81 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 506 


1 


SchicktvidirstMid 


33 kO / 5 X / 81 2 / 0309 




» It nil 


R 505 


1 


SchichtHideritMd 


22 kO / 5 X / 81 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 506 


1 


SckickttfidarstMid 


150 0 / 5 X / 81 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 507 


1 


Sckichtwidarstind 


12 fcfl / 5 X / 81 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 508 


1 


SckicktwidtrstaRd 


12,1 kO / 1 X / T8 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 509 


1 


Schichtwidarttaad 


12,1 kfl / 1 X / T8 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 510 


1 


Sckickt«ider<tMid 


33.2 kO / 1 X / T8 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 511 


1 


Sckichtwidarttaed 


22,1 kfi / 1 X / T8 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


^ 512 


1 


SckicktMidarstMd 


1,3 kS / 1 X / T8 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 51) 


1 


Schicktriddrstaad 


2.21 kO / 1 X / T8 50 / 0207 




W 18 / 6 / 1 


K 516 


1 


Sckichtwiderttand 


33 0 / 5 X / 81 2 / 0309 




88 18 y 3 / 1 


R 515 


1 


Sdilcktwlderttaiid 


2.2 kB / 5 X / 81 2 / 0309 




• 11/3/1 


R 516 


j 


SchicbtMidM^tMd 


1 kfi / 5 X / 81 2 / 0309 




«■ 18 / 3 / 1 


-R517 


1 


ScUckt«id«r*tud 


3.9 kfi / 5 X / 81 2 / 0309 




81 18 / 3 / 1 


-R5U 


\ 


SchlcktviOdrttMd 


61 0 / 5 X / 81 2 / 0309 




88 U / 3 / 1 


0 519 


1 


Schick twlOantMd 


68 B / 5 X / 81 2 / 0309 




81 11 / 3 / 1 


8 520 


1 




276 fl / 1 1 / II 50 / 0207 




AkgUickeert 
81 18 / 6 / 1 































































Ten 


Jttk 


Ocztidtnung 


Elektriiche Werte ***^*“* 


igakan fijnennung • 


Herstelirr. Anmerkgn 














































































































8 535 


1 


Schicktwidarstaiid 


22 11 / 5 X / U 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 536 


1 


SckichtwidcrstMid 


100 fi / 5 X / a 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 537 


1 


Sckicktwidarstaiid 


2,2 fcfl / 5 X / n 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 538 


1 


ScklcktvidarstMd 


126 fl / 1 X / TK 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 539 


1 


SckicktMdarstaad 


1 fl / 5 X / U 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 560 


1 


Sckichtwidaratand 


1 fl / 5 X / «1 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 561 


1 


Schichtwidaratand 


1 a / 5 X / 81 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 56? 


1 


Sckichtwidarstand 


5.1 fl / 5 X / 81 2 / 0309 




88 18 / 3 / 1 


R 56) 


1 


Scklcktaidarstaad 


10 fl / 5 X / 81 2 / 0309 




tt It nil 


R 566 




Sekicktvidarstand 


6.98 kfl / 0.5 X / T8 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 565 


1 


Schicktaidarataed 


2.8 kfi / 0.5 X / T8 50 / 0207 




M 11 / 6 / 1 


R 566 


j 


Schicktaidarataad 


2 kfi / 0.5 X / Tl 50 / 0207 




M 11 / 6 / 1 


R 567 


1 


Sckicktridarataad 


1 kfi / 5 X / Q 2 / 0309 




M 18 / 3 / 1 


R 568 


1 


Sckicktaidarataad 


67 kfi / 5 X / 81 2 / 0309 




W 18 / 3 / 1 



























l“MHz-Oszillator, Zeitbasis I 
1 MHz oscillator, time base I 



OD-8 
BN 377 © 



Fortsetzung (continued) 
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Forhetzung (continued) 



Teii IjHk 


Rextidmung 


Eltktriichf Wcrf* 


igabvn fttnennung- ] Htfdellrr. Aniitrk^n 


C 501 


1 


K«r. . Keadoiutot 


77 oF / *100-20 ? / 50 V / 


K liVW» cur E0PU/0> 


Valo 


C 502 


1 


Ok* 


68 / / 20 W 16 V . 


MB 110 / 5 / 61 


C 50) 
C 5M 


1 


Elk* 


(A 1 7 ^ t ! 't • 




MM no / 5 / 61 
3*10' liPO/1 B 

V*lv9 


1 


K»r. • Kondtosilor 


13 pf / 5 W 500 V . 




C 505 


1 


GliiMr'Kond. 


430 pF / U / 250 V . 




friJT 

Jxhrt 


C 506 


1 

1 


Trlwwr 


2,5 / 25 pf 




6 MN 111 / 2 / 1 


C 507 


CliMtr.KMitf. 


*30 pf / 1 ? / 250 V . 




Tf,‘53.'r 

Jahr* 


JM. 
C 509 


X- 

1 


Kf. • Kondaiiiator 


0.1 if / 20 ^ / 100 V - 




MB no / 3 / 7 


Elk* 


6.8 pF / 20 X / 35 V . 




MN no / 5 / 61 


C 510 


1 


Kar. • Kondcnsator 


10 nf / *50-20 ^ / 50 V - 




SP 8 R 10 000 
RIO 


C 511 




Elk* 


22 if / 20 X / 16 V - 




MB no / 5 / 61 


C 512 










C 513 












-C Wi_ 

C 51i 












1 




22 rf /*100.20 X / *0 V / 


K 10000 nur EDPU/0.4 


Valvo 


0 516 


1 


Kf, - Kondensiitar 


7.2 nf / 1 X / 63 V - 




4“ noy 3 L3 


C 517 


1 


Elko 


22 Lf / 20 X / 16 V . 




_w liOXL/ 6L_ 


C 518 


1 




10 nf / *50-20 X / 50 V . 




SP 8 R 10 000 

... m 


c 511 


1 




10 eF / *50.20 X / 50 » . 




SP8 RIO 000 
RI5_ - 


CJ?0 


1 




10 nF / «5!).?0 1 / 50 V - 




SP 8 R 10 COO 
RIfi_ . - 


_C_52l 
C 522 
C 523 


1_ 

1 








8 32 llO-f 9105-K 
SitniUL _ 


Kf. - Koiidcwitor 


10 ftT / 20 X / 630 V - 




MM no / 3 / 7 


Kf. • KoiuJersator 


0.1 |/ / 20 X / 100 V - 




MB no / 3 / 7 
























T 501 


1 


IraMiitar 


BSX 93 / 2 1 2369 






T 502 


1 


Ir*Miit*r 


BSX 93 / 2 « 2369 






I 503 


. 1 


Tranister 


2 1 3251 






T 5(M 


1 


Tranaisttr 


2 « 3251 






I 505 


1 


Ir*Miat*r 


8CT 59 0 






T 506 


1 


Traatiitar 


BSI 93 / 2 1 2369 






T 507 


1 


Iraasittor 


BCY 70 






































































































X 501 


1 


X 


SB 7490 B 






X 502 


1 


X 


SB 7490 B 






X 503 


1 


X 


SB 7490 B 






X 506 


1 


X 


liA 741 C 




MB 1*1 / 1 / 1 











































































T<il S 


tck 


Krzkichnung 


ElektriicheWerf* ' 


''**’*'’ benfnnung- 


Hfrstfllfr.Anmcrkqn j 


G1 503 


1 


Diod* 




1 N 4448 




61 50* 


1 


Oiftd* 




1 N 4448 




61 505 
61 506 


1 


Oiod* 




1 N 4448 




1 


Died* 




1 N 44 48 




























1 501 


1 


Spul* 


220 pH 




MM 117 / I / 2 


L 502 


1 


Spul* 


15 pH / 1.5 A 




“nnoi-iucT* 

SUmrs 


L 503 


1 


fiiagktra 




B 64290 - A 0038 . X 035 


SiHons 


1 504 


1 


Ringktni 




B 64290 - A 0038 . X 035 


Si**ent 


























0 501 


1 


Ob*rtriq*r 




8*. 377 - 7726 




























0 jni 


1 


Cuarx 


( 1 refx 1 


6f. 341 . 9701 




















































8* 501 


1 


Bvdis* 


UNI 9 A 




MM 119 / 9 / * 


Bu 502 












Ba_5W 
Bu 504 


1 


Bachs* 


UBI 9 J 




MM 119 / 9 / 4 


1 


Bachs* 




00 . 1699.00 / 4 


























































































































• 



































































































































































































1 -MHz-Oszil lator, Zeitbasis I OD-8 

1 MHz oscillator, time base I BN 377 
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Till 


6Hk 


6cztidmun| 


Elektriiehe Warti 


i 9 «lan Jenennutifl • 


HersteHf r, Anmarkqn 


R 601 


1 


Schichtvidarstud 


6,7 kO / 3 ? / O 2 / 0309 




Ml 18 / 3 / 1 


R 60? 


1 


Sdiidttvidtrstaiid 


6,7 kfi / 5 1 / « 2 / 0309 




Ml 18 / 3 / 1 


R 603 


1 


SeUetit«idM^ta«8 


6,7 kO / 3 X / H 2 / 0309 




Ml 18 / 3 / 1 


R 606 


1 


SchiclitaldM-stMiJ 


18 0 / 3 X / «1 2 / 0309 




Ml 18 / 3 / 1 


R 603 


1 


SckichtMidarstanJ 


10 kfl / 3 1 / Kl 2 / 0309 




Ml 18 / 3 / 1 


R 606 


1 


SchlchtMldarttaad 


1,3 kO / 3 X / Q 2 / 0309 




Ml 11 / ) / 1 










































































R 612 


1 


SckicktwidarstMj 


1 0 / t 3 X / Kl 2 / 0309 




Ml 18 / 3 / 1 


























R613 


1 


ScklchtwidarstiMi 


93) 0 / 1 X / TK 30 / 0207 




Ml 18 / 6 / 1 


R 616 


1 


SckicktvidwvtaMd 


1 kO / 1 X / IK 50 / 0207 




Ml 18 / 6/1 


K 617 


1 


SchichtviJcrsltnd 


100 0 / 1 X / IK 30 / 0207 




Ml 18 / 6 / 1 


R 618 


1 


Sckicfctvidtrstud 


10 kQ / 5 X / Kl 2 / 0)09 




Ml 18 / ) / 1 


R 619 


1 


Sckicktiddarttaad 


10 kfl / 3 X / a 2 / 0)09 




Ml 18 / 3 / 1 


R 620 


1 


Sckicktuidarstaiid 


10 kfl / 3 X / Kl 2 / 0)09 




Ml 11 / ) / 1 














f 601 












P 602 


1 


Schlcktdrtkvid. 


2.3 kfl / ha / 0,3 k 




2 M 17 / 2 / 8 


P 603 


1 


Sckichtdrtktfid. 


1 kfl / 20 X / lia 




OPIfi PC 2 A 

a 8 1 2S Ir. 


X601 


1 


X 


SI 760) 1 






JC 602 


1 


X 


SI 760) 1 






X 603 


1 


X 


SI 7603 1 






X 606 


1 


X 


SI 7603 1 






JC 603 


1 


X 


$1 7603 1 






X 606 


1 


X 


SI 7603 1 


















T 601 


1 


Traamtar 


2 1 2903 


















C 601 


1 


Rf. • Koadaaaatar 


1 / / 10 X / 100 V 




M no / 3 / 8 














61 601 


1 


Diada 


1 1 6668 






€1 602 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 603 


1 


Olada 


1 1 6668 






61 606 


1 


Diada 


1 1 6661 






61 605 


1 


Diada 


1 1 6661 






61 606 


1 


Diada 


1 1 6661 






61 607 


1 


Diada 


1 1 6661 






61 601 


1 


Diada 


1 1 6661 






61 609 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 610 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 611 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 61? 


1 


Diada 


1 I 6668 






61 613 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 616 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 613 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 616 


1 


Olada 


1 1 6668 






61 617 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 618 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 619 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 620 


1 


Diada 


1 1 6668 







Tad 


iHk 


Bczaidinuni 


EliktriiehaWarta 


ifditn lenennung • 


Herstfllrr.Anmfrkqn 


U 821 


1 


Olada 


1 1 6668 






61 82? 


1 


Olada 


1 1 6668 






£1 823 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 826 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 823 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 626 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 627 


1 


Olada 


1 1 6668 






61 628 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 629 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 8)0 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 831 


1 


Oiada 


1 1 6668 






61 8)2 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 833 


1 


Oiada 


1 1 6668 






61 8> 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 833 


1 


Oiada 


1 1 6668 






£1 6)6 


1 


Oiada 


1 1 6668 






61 637 


1 


Oiada 


1 1 6668 






61 638 


1 


Olada 


1 1 6668 






61 639 


1 


Oiada 


1 1 6668 






61 660 


1 


Oiada 


1 1 6668 






61 661 


1 


Oiada 


1 I 6666 






61 662 


1 


Oiada 


1 1 6668 






61 663 


1 


Olada 


1 I 6666 






61 666 


1 


Oiada 


1 1 6666 






61 663 


1 


Diada 


1 1 6666 






61 668 


1 


Oiada 


1 1 6666 






61 667 


1 


Diada 


1 1 6666 






61 668 


1 


Oiada 


1 1 6666 






61 869 


1 


Oiada 


1 1 6666 






61 630 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 631 


1 


Oiada 


1 1 6666 






61 632 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 633 


1 


Diada 


1 1 U66 






61 636 


1 


Oiada 


1 1 6668 






61 633 


1 


Oiada 


1 1 6668 






61 638 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 637 


1 


Diada 


1 1 6668 






61 638 


1 


Oiada 


1 1 6668 






61 639 


1 


Diada 


1 1 6668 


















SI 601 


1 


Laapa 


6 »/ 0,05 A 




Ml 116 / 1 / 6 














•a 601 


1 


Backsa 






A Ml 119 / 1 / 6 


























S 601 


1 


Sckaltar 


If. 377 • 8002 


\ 




S 802 


1 


Sckaltar 


If. 377 • 8002 


\ 




S 603 


1 


Sckaltar 


If. 377 - 8002 


\ e— i- c. 1 1 * 




S806 


1 


Sckaltar 


8f. 377 . 8002 






S805 


1 


Sckaltar 


If. 377 • 8002 


/ 




S806 


1 


Sckaltar 


8f. 377 - 8002 


/ 
















S 608 


1 


Sckaltar 


2 1 6 Kaat. Adli 


lyp 1702 k. Aekal.: 20 ■ 


III 


S 609 


1 


Sckaltar 






5 HI)/ 5/ 2 



























Anzeigeschalfung OD-8 
Readout circuit BN 377 



Tcil 


jtck 


Bezeichnung 


EI.Hn.ch.W.r« 


«g*bfn lenennung 


Htrsttller.Anmrrkgn 


R 701 


1 


SchIcMwid. 


?,? W / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 29 




» 70X 


1 


ScMchi»td. 


?.? kfl / 5 J / n 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 7T3 


1 


Schichtwid. 


2.2 kU / 5 X / K1 2 / 0309 


OOOC 7100 29 




0 70^ 


1 


5cMd.tw1d. 


2.2 kk / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 705 


1 


Schlchtwtd. 


2.2 k8 / 5 X / PI ? / 0309 


0000 7100 29 




R 70fc 


1 


SchIcMpId. 


2.2 kk / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 707 


1 


Schkhtvtd. 


2.2 kfl / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 708 


1 


SehlcMwId. 


2.2 kii / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 709 


1 


SchIchMd. 


2.2 kfi / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 71C 


1 


Schlchkid. 


2.2 kt / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 29 




P 711 


1 


Sc»i1e6tw1d. 


2.2 kfl / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 29 




P 71? 


1 


Sdilctitvid. 


2.2 k£ / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 713 


1 


SchIcMvId. 


2.2 kfl / 5 X / PI 2 / 0309 


OOOC 7100 29 




R 7U 


1 


Schlehkld. 


2.2 kfl / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 715 


1 


SeMehNId, 


2.2 kC / 5 X / PI 2 / 0309 


OOOC 7100 29 




R 716 


1 


5chtchtv1d. 


2.2 kfl / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 717 


1 


ScMchtvId. 


2.2 kw / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 718 


1 


SeMeMnid. 


k.7 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 33 




R 719 


1 


ScHchtwId. 


*.7 kfl / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 33 




R 7?C 


1 


Sehlchtvid. 


4.7 kfl / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 33 




p 7?1 


1 


SehlcMwId, 


4.7 kfl / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 33 




fi 7?7 


1 


ScMchtwid. 


820 B / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 24 




R 7?3 


1 


ScHchkid. 


3.3 kfl / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 31 




R 7?6 


1 


ScMchMd. 


3.9 kfl / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 32 




R 7?5 


1 


ScMehfwId. 


2.2 0 / 5 X / PI 2 / 0309 


0000 7100 67 





Tell 1 


ittk 


Beztichnung 


Elekiriieht Work 


Benennuog- 


Htrjtellfr, Anmerkgn 


R 1001 




Oraktvld. 


1 0 / 10 X 




SKA . 1 


R 1002 


1 


Draktuid. 


1 0 / 10 t 




SKA . 1 


R1003 


1 


Drahtvid. 


0,1 fi / 3 X / 3 V 




"T23 E 0 R loo F 
Spragat 


























R 1006 


1 


Schichtwlderetand 


390 fi / 5 X / PI 2 / 0309 




VN 18 / 3 / 1 


R 1007 


1 


Schichtwiderstaad 


390 fl / 5 X / PI 2 / 0309 




VI 18 / 3 / 1 


R icoe 


1 


Stkichtwiderstaad 


390 fi / 5 X / PI 2 / 03C9 




VN 18 / 3 / 1 


R 1009 


1 


Schichtvidentand 


390 fi / 5 X / PI 2 / 0309 




W 18 / 3 / 1 


R 1010 


1 


Schichtwidarstand 


220 fi / 5 X / PI 2 / 0309 


Stria E; antfillt. 


VN 18 / 3 / 1 














S 1001 


1 


SchalUr 




a. Zcl»»r00 . 1500.38 / 3 




S 1002 


j 


Schalter 






VN 13 / 10 / 2 


C 1001 


1 


Elko 


1000 / / *50 .10 X / W V - 




VN no / 3 / 20 


C 1002 


1 


Elko 


1000 / .M) .10 X / 40 V - 




VN no / 3 / 20 


C 1003 


1 


Elko 


2200 1/ / .30 .10 X / 16 V . 




VN no / 3 / 20 


C 1004 


1 


Elko 


2200 / .30 .10 X / 16 V . 




VN no / 3 / 20 














C 1006 


1 


Papior-Kood. 


10 If / 20 X / 250 V .- 




VN no / 1 / 2 


C 1007 


1 


Papier-lofld. 


10 nF / 20 X / 250 V 




VN no / 1 / 2 


Si 1001 


1 


Go.Sckcelzci'is. 


no.. .127 V: 1 0.6 B 
220... 253 V: T 0.4 B 


Srrit E; T 3 0 


VN m / 2 / 1 




























2 


Raglor 


12 » 


B». 377 . 9301 






1 


Roglor 


3 V 


8v. 377 . 9302 





Tail 


3ttk 


Beztichnung 


EleklrlieheWtrte 


Benennuog 


HersPeHer.Anmerkgn 


R 726 


1 


Schlchtuld.. 


1,2 kfl / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 26 




R 727 


1 


Schichtaid. 


1.2 kfl / 3 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 26 




R 728 


1 


Sdiichtaid. 


1,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 26 




























C 701 


1 


Kf . Kond. 


1 mF / 10 X / 100 V . 


0000 7107 46 


VN 110 M / 6 






































61 701 


1 


Oloda 


1 N 4448 


OOOO 7122 76 




61 702 


1 


Diodt 


1 N 4448 


0000 7122 76 




















































X 701 


1 


X 


SN 7404 N 


0000 7162 33 




X 702 


1 


X 


SN 7404 N 


0000 7162 33 




X 703 


1 


X 


SN 7404 N 


0000 7162 35 




X 704 


1 


X 


SN 7402 N 


0000 7127 03 













































































Zahleransfeuerung OD-8 
Counter drive BN 377 (t) 



Tcil 1 


Xttk 


Beztichnung 


Elektriiehe Werte 


Benennung • 


He rste Her, Anmerkgn 


61 1001 


1 


filaicbrichtar 


BY 164 






61 1002 


1 


filalcNricbtar 


BY 164 






61 1003 


1 


Blaichrichtar 


8 40 C 3200 • 2200 










































T loa 


1 


Traaaiatar 


2 1 3055 






1 1002 


1 


IrMalater 


2 1 3035 






T 1003 


1 


Iraailstor 


2 N 3055 


















Eh 1001 


1 


Buchsa 


1 


t.Zclmg. 377. 8550.00 /4 




Bu 1003 


1 


1 

Buclita 


14 • polig 1 


1 VN 119 / 5 / 5 


I) 1001 


1 


Ubartragar 




8*. 377 - 7701 1 


1 










1 1 


1 


St 1001 


1 


Stacker 


3 polig / 6 A 




Nr. 6049 - 3 
Fa. Hail 














L 1001 


1 


S»«la 


3 |dl / 10 A 




B 82 301.8^: 21 


1 1002 


1 


Spala 


25 idl / 3 A 




6 82 301.I.C 24 


1 1003 


1 


Spelt 


25 Id! / 3 A 




B 82 301.8.C 24 


1 1004 


1 


Spelt 


25 mH / 3 A 




1 82 301.8.C 24 


L 1005 


1 


Spelt 


25 idl / 3 A 




B 82 301.8.C 24 


L 1006 


1 


Spelt 


23 idi / 3 A 




8 82 501.B.C 24 


L 1007 


1 


Spelt 


23 Idl / 3 A 




8 82 38144; 24 


1 1008 


1 


Spelt 


25 mH / 3 A 




8 82 3(tt44 24 


L 1009 


1 


Spelt 


25 Idl / 3 A 




0 

B e 501.B4 » 
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Netzteil, Verdrahtungsebene OD-8 
Power supply, wiring plane BN 377 (J^ 



Tfil 


3tck 


ftezeictinung 


EUktriiche W»rt» 


lenennung 


HerstrHer.AnmerkfM 


R 1 


1 


IcMchMrf. 


68 Q / ? X / K1 ? / 0309 


0000 7100 11 




R 2 


1 


'■.chtchtwld. 


1,’ hfl / 5 X / K1 2 / C3C9 


0000 7100 26 




3 ' 

R k 


] 

1 


-cMchtwid. 


56 « / 5 X / K1 2 / 0309 


OOOC 7100 10 




ScMchUld. 


1,5 kW 5 X / n 2 / 0309 


OOOC 7100 27 




R 5 


1 


ScMcht«ild. 


5,9 kt / 1 X / Tk 50 / 0207 




n 18 / k / 1 


P 6 


1 


Schick Iwld. 


2>3 kC / 1 X / Tk 50 / 0207 




M 18 / k / 1 



























Tti( 


Xttk 


Bezticttnung 


Eltktriiche Wort* 


ifldbcn lenennung 


HtrsttNer.Aninfrkgn 


P 1 


1 


1 

SchicStdrirm:. 


■,5 k- lln / C,5 M 




2 «•. 17 / 2 / 8 


T 1 


1 


Tririi:t:r 


2 k 5323 


OCOC 7156 37 




X 1 


1 


X 


U 300 


0000 7206 98 




C 1 


1 


Ktr. Kord. 


k.7 If /*100 -K X /R 10000 




M 110 / 2 / ID 


C 2 


1 


Kf - fend. 


:,1 J f7r<i • 


OOOC 7107 kC 


dk lie / 3 / 7 


C 3 


1 


Rir. 


k,7 nf / ,50 -2C X / 50 V . 


0000 71k9 k9 


Sp 5 R ir 000 

m 

« lie / 5 / 61 


C k 


1 


Clke 


J.3 ^ / ,20 X / 35 V . 


OOOC 7109 81 


C 5 


1 


Elko 


IX uF / ,50 .10 X / M • 


0000 7108 76 


W lie / 5 / kO 



5-V-Regler OD-8 
5 V stabilizer BN 377 



Tcil 


Itck 


Beztichnung 


Elektriiche W»rt» 


igeben Jenennung 


Hersteller.Anmfrkgn 


R 1 


1 


Schicht.id. 


68 fc / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 11 




R ? 


1 


Schichtwi \ 


1,2 kw / 5 X / M 2 / 0309 


OOOC 7100 26 




9 3 


1 


ScHcr.txi.!. ' 


56 B / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 71W 10 




R k 


1 


SekterUid, 


1,5 W. / 5 X / Rl 2 / 0309 


OOM 7100 27 




H 5 


1 


SeMchUH, 


13,3 kt / 1 X / Rl.0.5 / 0309 


0000 7166 66 




0 i 


1 


ScMchMd. 


2 kfl / 1 X / Rl.0,5 / 0309 


0000 7130 26 




























? 1 


1 


Sc»'lchtdr*t'«(td. 


1 k!< / lln / n,5 M 


OOOC 710k k3 


2 «17 / 2 / 8 



























Tcil 


Jttk 


Beztichnung 


Elektriiche Werte ®«*^*'‘* 


Benennung 


Hersteller.Anmerkgn 


C 1 


1 


Ktr. Kond. 


A, 7 nf /,100 .2C X /R 10000 




n 110 / 2 / 10 


C 2 


1 


*f • <onc. 


C,1 */ / 2C X / IT d - 


OOOC 7107 kC 


Wk 110/3/7 


C 3 


1 


Ktr. Korc. 


'•,7 nf / ,5C .20 X / 50 V . 


0000 71k3 k9 


Sp 5 R 10 OOC 
RIG 


C k 


1 


Elko 


3.3 */ / i?C X / 35 V . 


0000 7109 SI 


dk 11? / 5 / 61 


C 5 


1 


Elko 


k7 ./ / ,50 .10 X / IE V . 


0000 7159 91 


dk lie / 5 / kO 


























T 1 


1 


Trinolstor 


2 N 2905 


0000 7123 17 




























X 1 


1 


X 


LR 3C0 


0000 7206 98 





12-V-Regler OD-8 
12 V stabilizer BN 377 



12 



Tcil 


jtdc 


Bczcichnung 


EIckf rische Wort* 


iQPbin Benennung 


Herstrller.Anmerkgn 




T*il 


Sttk 


Bczaictinung 


Elaktriiclie Wert* ***^*''* 


igaben Benennung 


Herst*llrr,Anm*rkgn 


R 101 


1 


Schichtwid. 


39 kfi / 5 W hi 2 / 0309 


0000 7100 44 






L 101 


1 


Spula 


100 mH 




KK 117 / 1 / 2 


R 102 


1 


Schichtvid. 


15 kfl / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 39 


















R 103 


1 


Sditditvld. 


100 fi / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 13 


















R 104 


1 


Sdilehtvld. 


390 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 20 


















R 105 


1 


Schichtwid. 


120 a / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 14 


















R 106 


1 


Schichtwid. 


1 ka / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 25 


















R 107 


1 


Schichtwid. 


120 a / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 14 






ii 101 


1 


Qbartragsr 




B». 375 - 7726 




R 1C8 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 11 






0 102 


1 


Obartragsr 




Bw. 375 - 7727 




R 109 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 11 






0 103 


1 


libartragar 




Bv. 375 - 7727 




R 110 


1 


Schichtwid. 


18 ka / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 40 






1) 104 


1 


Obartragsr 




Bv. 375 - 7731 




R 111 


1 


Schichtwid. 


18 kw / 5 X / hi 2 / 0M9 


0000 7100 40 






0 105 


1 


Obartragsr 




8v. 375 - 7732 




R 112 


1 


Schichtwid. 


12 ka / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 38 


















R 113 


1 


Schichtwid. 


1,5 ka / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 27 


















R 1U 




Schichtwid. 


68 a / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 11 


















R 115 


1 


Schichtwid. 


3,3 ka / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 31 






Bu 101 


1 


Buchss 




375.4460.00/4 




R 116 


1 


Schichtwid. 


2,7 ka / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 30 






Bu 102 


1 


Buchsa 




0000 2665 00 


2 M 119 / 8 / 4 


R 117 


1 


Schichtwid. 


1,5 ka / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 27 




Bu 103 


1 


Buchss 




0000 1671 20 


7 Ml 119 / 8 / 1 


R 118 


1 


Schichtwid. 


1 ka / 1 X / K1 0,5 / 0411 


0000 7142 34 


















R 119 


1 


Schichtwid. 


22 a / 5 X / hi 2 / 0309 


0000 7100 05 




. 






































































St 102 


, 


Stackar 




0000 2684 00 


2 UN 119 / 8 / 3 
1 hh 119 / 8 / 3 












— 


St 103 


1 


Stscksr 




0000 2682 00 












































’ 


C 101 


1 


Kcr.Kond. 


1 nF / .50 -20 X 


0000 7106 81 


«110 / 2 / 4 
















C 102 


1 


Kf.^ond. 


2,45 nf / 1 X / 63 V - 


0000 7182 09 


W no / 3 / 3 
















C 103 


1 


Ktr.Kond. 


3,3 nf / .50 -20 X 


0000 7106 83 


ah 110 / 2 / 4 














C 104 


1 


Xwr.Kond. 


1 nf / .50 -20 X 


0000 7106 81 


« 110 / 2 / 4 
















C 105 


1 


Xf .Kond. 


500 pf / 1 X / 63 V - 


0000 7182 1C 


wi no / 3 / 3 
















C 106 


1 


Kf -Kond. 


505 pF / 1 X / 63 V . 


0000 7182 11 


W 110 / 3 / 3 
















C 107 


1 


Kwr.Kond. 


1 / .50 -20 X 


0000 7106 81 


w no / 2 / 4 
















C 108 


1 


Kf 4ond. 


1 i/ / 20 X / 63 V - 


0000 7140 65 


8 32 110-f 9105-h 
















C 109 


1 


Kf 4ond. 


0,1 / / 20 X / 100 V- 


0000 7107 40 


W 110 / 3 / 7 




































































































































































































T 101 


1 


Tramistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 


















T 102 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 


















T 103 


1 


Transistor 


8SX 88 


0000 7121 27 


















T 104 


1 


Transistor 


8SX 88 


0000 7121 27 










































— 














































— 















































Frequenzvervierfacher PS-8 

Frequency multiplier BN 435 (T) 



13 



Teil 




Brzeichnung 


Eltktrisch* Wert* 


igabcn genennung 


Htrsftlle r, Anmerkgn 


R 201 


1 


Schichtwid. 


68 U / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 202 


1 


Schtchtwid. 


33 Q / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 203 


1 


Schlehtvld. 


33 fi / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 20* 


1 


ScMchtwid. 


680 C / 1 X / K1 0,5/ 0*11 


0000 7182 08 




R 205 


1 


SchkhUld. 


560 a / 1 X / K1 0,5 / 0*11 


0000 7179 21 




R 206 


1 


Schiehtwld. 


680 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 23 




R 207 


1 


Schick twld. 


6,8 ka / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 35 




R 208 


1 


Schichtvid. 


120 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 1* 




R 209 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / K1 2 / 0309 


OOM 7100 11 




R 210 


1 


Schichtvid, 


120 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 1* 




R 211 


1 


Schichtvid. 


600 a / 1 X / K1 0,5 / 0309 


0000 7172 00 




R 212 


1 


Schichtvid. 


680 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 23 




R 213 


1 


Schichtvid. 


68 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 21* 


1 


Schichtvid. 


68 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 215 


1 


Schichtvid. 


6,8 ka / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 35 




R 216 


1 


Schichtvid. 


1,8 kw / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 217 


1 


Schichtvid. 


8,2 ka / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 36 




R 218 


1 


Schichtvid. 


*7 ka / 5 X / K1 2 / 0309 


OOOO 7100 *5 
















R 220 


1 


Schichtvid. 


22 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 05 




R 221 


1 


Schichtvid. 


22 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 05 




R 222 


1 


Schichtvid. 


390 a / 1 X / K1 0,5 / 0309 


0000 71*2 20 




R 223 


1 


Schichtvid. 


22 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 05 


— 




















































































P 201 


1 


Schichtdrvhwid. 


10 ka / lln / 0,5 H 


0000 710* *6 


1 17 / 2 / 8 


































. 




C 201 


1 


Kf . Kond. 


0,1 // 20 X / 100 V - 


0000 7107 *0 


« no / 3 / 7 


C 202 


1 


Elko 


10 pF / 20 X / 25 V , 


0000 7158 30 


WHO / 5 / 61 


C 203 


1 


Elko 


10 / 20 X / 25 V - 


OOOC 7158 30 


W no / 5 / 61 


C 20* 


1 


Kar. Kond. 


1 nf / *50 .20 X 


0000 7106 81 


« no / 2 / * 


C 205 


1 


Kf • Kond. 


0,1 i/ / 20 X / 100 V . 


0000 7107 *0 


w no / 3 / 7 


C 206 


1 


Kf - Kond. 


0,1 i/ / 20 X / 100 V - 


0000 7107 *0 


MMIO / 3 / 7 














C 208 


1 


Kf - Kond. 


0,1 i/ / 20 X / 100 V . 
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82 8 / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 12 




R 614 


1 


Schtchtvid. 


27 kQ / 5 X / n 2 / 0309 


0000 7100 42 




R 615 


1 


Schtchtvid. 


22 8 / 5 X / n 2 / 0309 


0000 7100 05 




R 616 


1 


Schtehtvtd. 


820 8 / 1 X / TR 50 / 0207 


¥¥18/4/1 




R 617 


1 


Schtchtvid. 


220 8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 17 




R 618 


1 


Schtchtvid. 


180 8 / 1 X / TR 50 / 0207 


¥¥18/4/1 




R 619 


1 


Schlehtvtd. 


22 8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 05 




R 620 


1 


Schtehtvtd. 


1 k8 / 1 X / TR 50 / 0207 


¥¥18/4/1 




R 621 


1 


Schtchtvid. 


470 8 / 1 X / TR 50 / 0411 


¥¥18/4/1 




R 622 


1 


Schtchtvid. 


220 8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 17 




R 623 


1 


Schtehtvtd. 


82 8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 12 




R 624 


1 


SchtehtvR 


27 k8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 42 




R 625 


1 


Schtchtvid. 


1 k8 / 1 X / R1 0.5 / 0309 


0000 7144 59 





Teil 


Itck 


Brzeirhnunp 


ElektriicheWefte 


igabtn Renennung 


Htrjrellfr, Anntrkgr. 


R 626 


1 


Schtchtvid. 


180 8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 16 




R627 


1 


Schtchtvid. 


33 8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 628 


1 


Schtchtvid. 


10 kQ / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 629 


1 


Schtchtvid. 


68 8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 630 


1 


Schlehtvtd. 


68 8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 631 


1 


Schtchtvid. 


5.6 kQ / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 34 




R 632 


1 


Schtehtvtd. 


100 8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 1 3 




R 633 


1 


Schtehtvtd. 


68 8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 634 


1 


Schtehtvtd. 


47 8 / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 09 




R 635 


1 


Schtchtvid. 


390 8 / 1 X / TR 50 / 0411 


¥¥18/4/1 




R 636 


1 


Schtehtvtd. 


5.1 8/5X/R12/ 


0000 7133 79 


LU 0309 


R 637 


1 


Sebichtvid. 


68 0 / 5 X/R1 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 638 


1 


Schtchtvid. 


c«. 18 kQ / 5 X / R1 2/0309 


M 18 / 3 / 1 


AbQletchwrt 


































































































P601 


J--, 


Sehtchtdrvhwtd. 


100 8 / Itp / .1 ¥ 


0000 7104 10 


J ¥NJ7 L.2 1 6 












- — 
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Fortsetzung (confinued) 



Fortsetzung (continued) 



Te.l 


3ttk 


Bezeichnung 


Elektriiche Werte 


igoben Renennung 


Heritfller.Anmerkgn 


C 601 


1 


Elko 


22 t/ / 20 X / 16 V - 


0000 7109 64 


« 110 / 5 / 61 


C 602 


1 


Ktr.Kond. 


47 pF / 2 X 


0000 7106 70 


VN 110 / 2 / 3 


C 603 


1 


Kcr.Kofld. 


82 pF / 2 X 


0000 7106 73 


W 110 / 2 / 3 


C 604 


1 


Elk* 


1 1/ / 20 X/ 35 V . 


0000 7109 78 


m 110 / 5 / 61 


C 605 


1 


lar.KMd. 


47 pF / 2 X 


0000 7106 70 


wi no / 2 / 3 


C 606 


1 


Ktr.Kand. 


82pf / 2X 


0000 7106 73 


W no / 2 / 3 


C 607 


1 


Elko 


3,3 ^/ / 20 X / 16 V . 


0000 7109 62 


MN 110 / 5 / 61 


C 600 


1 


Kor.Kond. 


3 pf / rC,5 pf 


0000 7106 55 


M no / 2 / 3 


C 609 


1 


Elko 


2,2 ,/ / 20 X / 35 V - 


0000 7109 80 


M 110 / S / 61 


C 610 


1 


Elko 


2.2 (# / 20 X / 35 V . 


0000 7109 80 


M 110 / 5 / 61 


CJ11 


1 


n^o 


2,2^/20J/3L»- 


0000 7109 80 


M 110 / 5 / 61 


C 612 


1 


_£1^ 


JOO mF y_2^J 16_V ^ 


0000 7206 63 


« 110 y 5 / 61 


£613_ 


_1 


Elko 


15 / / 20 X / 35 V, 


0000 7109 85 


W 110 / 5 / 61 






































L 601 


1 


Sp«1o 




B». 375 . 7880 




























61 601 


1 










Oltdo 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 602 


1 


Dtodo 


1 N 4448 


0000 7122 76 




































1 



Vorverstdrker PS-8 

Preamplifier BN 435 



Teil 


itck 


Btzeichnung 


Elektriiche Wrrte ^**^''‘* 


'*****” Benennung 


Herstfller.Anmerkiir 


R 701 


1 


Schfchtvld. 


27 kO / 1 X / K1 0.5 / 0209 


core 7131 17 


i 


R 702 


1 


Schichtwid. 


47 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


OPOC 7100 09 


i 


R 703 


1 


SeMchtwld. 


680 C / 5 X / K1 2 / 0309 


OOCO 7100 23 


1 


R 704 


1 


Scklchtwld. 


180 C / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 16 


i 


R 705 


1 


SehJcHtwtd. 


2.2 kfl / 5 X / m 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 706 


1 


Schichttild. 


33 C / 5 X / K1 2 / 0309 


OCW 7100 07 




R 707 


1 


Schichtvid. 


22’ll/5X/K1 2 / 0309 


0)00 7100 05 




R 708 


1 


Sehfchtuld. 


22 fi / 5 X / n 2 / 0309 


0000 7100 05 




R 709 


1 


Schlchtwid. 


2.2 kfi / 5 X / K1 2 / 0414 


0000 7100 97 




R 710 


1 


Schichtvid. 


39 fi / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 09 




R 711 


1 


Schichtvid. 


3.3 kfi / 5 X / n 2 / 0309 


0000 7100 31 




R 712 


1 


Schichtvid. 


56 fi / 1 X / K1 0.5 / 0309 


0000 7154 56 




R 713 


1 


Schichtvid. 


220 fl / 5 X / K1 2 y 0414 


0000 7100 R5 




R 714 


1 


Schichtvid. 


2.2 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 715 


1 


Schichtvid.* 


680 fi / 5 X / M 2 / 0309 


0000 7100 23 


i 


R 716 


1 


Schichtvid. 


220 fi / 5 X / n 2 / 0309 


0000 7100 17 


1 


R 717 


1 


Schichtvid. 


470 fl / 1 X y K1 C.5 y 0414 


0000 7172 06 


1 

1 


R 718 


1 


Schichtvid. 


68 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


CCOO 7100 11 


1 

i 


R 719 


1 


Schichtvid. 


220 fi y 5 X y K 1 2 y 0309 


0000 7100 17 




R 720 


1 


Schichtvid. 


470 fi / 1 X / TK 50 / 0411 


WI18 / 4 y 1 




R 721 


1 


Schichtvid. 


18 fi / 5 X y K 1 2 y 0309 


OOCO 7100 04 




R 722 


1 


Schichtvid. 


91 fl / 1 X / K1 0.5 y 0309 


0000 7144 67 




R 723 


1 


Schichtvid. 


15 c / 5 X y la 2 y 0309 


ooon 7100 03 




R 724 


1 


Schichtvid. 


15 fl / 5 X / K 1 2 y 0309 


OCOO 7100 03 


! 


R 725 


1 


Schichtvid. 


91 0 / 1 X y K 1 ^5 y 0309 


CCOO 7m 67 


1 

« 



Teil 


Sttk 


Bezeichnung 


Elektriiche Werte ®**^*“* 


igaben Benennung 


Heriteller, Anmerkgn 


























T 601 
T 602 
T 603 


1 

1 

1 


Trantlstor 


BFX 97 


0000 7121 03 




Traatltter 


BSX 93 


0000 7121 2B 




Treat liter 


BSX 93 


0000 7121 28 




T 604 


1 


Trentittor 


Ba 59 0 


0000 7202 85 




T 605 


1 _ 


Trenilitor 


2R 3251 


0000 7123 35 




T 606 


1 


Treaslitar 


2 11 3251 


0000 7123 35 




T 607 


1 


Treaileter 


flCY 59 0 


0000 7202 85 




T 606 


1 


Treailster 


BFX 97 


OhQO 7121 03 




T 609 


1 


TrensUter 


BFX 97 


0000 7121 03 




— 


— 






















































8« 601 


1 


Buchei 




0000 2685 00 


2 VN 119 / 8/ 4 


























St 601 


1 


Stacker 




^ _ 0000 2W 00 


^VI(n9/fl/3 
























































1 



Teil 


Jtek 


Bezeichnung 


Elektriiche Werte 


igeben tenmnung 


Heriteller, Anmertqn 


R 726 


1 


Schichtvid. 


100 fi / 5 X / K1 2 / 0303 


0000 7100 1 3 




R 727 


1 


Schichtvid. 


100 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 728 


1 


Schichtvid. 


10 kfi y 5 X / n 2 / 0309 


0000 7101 05 




R 729 


1 


Schichivid. 


68 fi / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 730 


1 


Schichtvid. 


68 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 731 


1 


Schichtvid. 


2,2 fi / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7163 67 




R 732 


1 


Schichtvid. 


2.2 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7163 67 




R 733 


1 


Schichtvid. 


100 fi / 5 X / K1 2 / 0309 


OCOO 7100 13 




R 734 


1 


Schichtvid. 


100 fi / 5 X / HI 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 735 


1 


Schichtvid. 


120 fi / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 14 




R 736 


1 


Orahtvid. 


18 fi/5X 


0000 7172 79 


GOA 6.5/18 RIG 














R 739 


1 


Schichtvid. 


5,1 fi / 5 X / K1 2 / 0719 


0000 7172 10 


LCA 0719 RIG 


R 739 


1 


Schichtvid. 


10 Q / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 01 
















R 741 


1 


Orahtvid. 


18 fl / 5 X 


0000 7172 79 


GOA 6.5/lB RIG 


R 742 


1 


Schichtvid. 


22 fl y 5 X y K1 2 / 0309 


COOO 7100 05 




R 743 


1 


Schichtvid. 


15 fi / 5 X / XI 2 / 0309 


OCOO 7100 03 




1 R 744 


1 


Schichtvid. 


22 fl / 5 X / XI 2 / 0309 


0000 71C0 05 




R 745 


1 


Schichtvid. 


470 fi / 5 X / XI 2 / 0414 


COOO 7100 89 




R 746 


1 


Schichtvid. 


470 fi / 5 X / XI 2 y 0414 


0000 7100 89 


! 

4 


1 

1 R 747 


1 


Schichtvid. 


6,3 kfi / 5 X / XI 2 / 0309 


0000 7100 35 


1 

i 


: R 748 


1 


Schichtvid. 


820 Q / 5 X / XI 2 / 0309 


OOOO 7100 24 




I R 749 


1 


Schichtvid. 


15 U / 5 X / XI 2 / 0309 


0000 7100 03 




[ R 750 


1 


Schichtvid. 


15 D / 5 X y ri 2 y 0309 


OOfO 71C0 03 
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Fortsetzung (continued) 



Tell 


3tc>( 


Beztichnung 


Elektriiehe Wertt 


Bfnennung 


Herjtfller.Anmef k*’ 1 


Teil 


Sttk 


Bezeichnvng 


Elektriiehe Werte ' 


geben lenennong 1 


Hersteller.Anmerkqr 


R 751 


1 


Schichtvid. 


15 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


COOO 7100 03 


) 




L 701 


1 


Spule 


27 |il 


0000 7112 15 : 


IW 117/1 /I 


R 75? 


1 


Schlchtwld. 


15 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 03 


■] 




L 702 


1 


Spule 


27 idl 


0000 7112 15 : 


MU 117 / 1 / 1 


R 753 


1 


Schichtvid. 


15 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 03 


) 




1 703 


1 


Spule 


0.47 Idl 


M in / 1 / 2 




R 754 


1 


Schichtvid. 


15 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 03 


i 




L 704 


1 


Spule 


27 Idl 


0000 7112 15 


MM 117 / I / I 


R 755 


1 


Schichtvid. 


47 a / 5 X / K1 2 / 0309 


MN 18 / 3 / 1 


i 




1 705 


1 


Spule 


27 Idl 


0000 7112 15 


2 Ml 117 / 1 / 1 


R 756 


1 


Schichtvid. 


27 kO / 5 X / K1 2 / 0309 


VN 18 / 3 / 1 


i 


























i 
























1 
























! 


T 701 


1 


Traneiftor 


8FT 82 


0000 7121 08 














1 

i 


T 702 


1 


Transistor 


8SX 27 


0000 7121 17 


















T 703 


1 


Transistor 


2 N 2905 


0000 7123 17 


















T 704 


1 


Transistor 


2 N 2905 


0000 7123 17 














i 

{ 


T 705 


1 


Transistor 


BSr 56 


0000 7126 16 














f 

\ 


T 706 


1 


Transistor 


2 N 4036 


0000 7123 64 














i 




T 707 


1 


Transistor 


2H 3053 


0000 7123 24 


















T 708 


1 


Transistor 


BSY 56 


0000 7126 16 


















T 709 


1 


Transistor 


BSY 56 


0000 7126 16 














i 


i 


T 710 


1 


Transistor 


BSY 56 


0000 7126 16 














! 


T 711 


1 


Transistor 


2 1 2906 


0000 7123 17 




P 701 


1 


Schichtdrehvid. 


10 ke / 18/ lin 


0000 7104 22 


1 ;.■« 17 / 2 / 6 ' 


1 


T 712 


1 


Transistor 


2 N 2905 


0000 7123 17 




P 702 


1 


Schichtdrehvid. 


50 a / 1 K / lin 


1 Wii 17 / 2 / 6 




T 713 


1 


Transistor 


2 H 2905 


0000 7123 17 














1 


i 

1 

i 

! 

1 

i 

1 

i 
























1 






























































C 701 


1 


Rer. Kofld. 


33pF /2X 


COOO 7106 68 


W lie / 2 / 3 i 


0 701 


1 


Ringkem 




B 64 290 . A 0038 . X 038 


Sieeens | 


C 702 


1 


Ker. Kofld. 


680 pf / 10 X / M 7- 


0000 7172 64 


CLU 815 Resists i 


0 702 


2 


Ringktmo 




B 64 290 . A 0037 • X 038 


Sieeens 


C 703 


1 


Ker. Kond. 


15pF /5X 


0000 7106 64 


w no / 2 / 3 














C 704 


1 


Ker. KMd. 


1.5 nf / 20 X / 400 V . 


0000 7220 90 


2R RDQU 3 X 12 














C 705 


1 


Ker, Kond. 


1.5 1# / 20 X / 400 V . 


0000 7220 90 


2R RDQU 3 X 12 


G1 701 


1 


Diode 


1 N 4448 


0000 7122 76 




C 706 


1 


Ker. Kond. 


180 pF / 2X/63V/I 750 




E0PU/D.6 • Rest 5 n : 


G1 702 


1 


Diode 


BAY 72 


0000 7120 62 




C 707 


1 


Kf . Kond. 


4.7 (f / 20 X / 63 V - 




8 32 116-F '»<-7SH 

Slews 1 


61 703 


1 


Diode 


BAY 72 


0000 7120 62 




C TOO 


1 


Elko 


100 I# / 20 X / 10 V . 


0000 7109 60 


M 110 / 5 / 61 ' 


61 704 


1 


Diode 


ZPO- 3.9 






C 709 


1 


Elko 


100 if / 20 X / 10 V - 


0000 7109 60 


W 110 / 5 / 61 


G1 705 


1 


Diode 


2P0. 3.9 






C 710 


1 


Kf . Kond. 


4.7 if / 20 X / 63 V - 




Sierer.j 1 

8 32 110-F 9475-“ 


61 706 


1 


Diode 


1 N 4448 


0000 7122 76 




C 711 


1 


Elko 


10 if / 20 X / 25 V - 


0000 7158 30 


W no / 5 / 61 


61 707 


1 


Diode 


1 N 4448 


0000 7122 76 




C 712 


1 


Elko 


10 if / 20 X / 75 V - 


0000 7158 30 


W 110 / 5 / 61 














C 713 


1 


Kf . Kond. 


10 if / 20 X / 63 V - 




Sieners 

1 32 11C-F S10&.M 














C 714 


1 


Kf . Kond. 


10 if / 20 X / 63 V - 




Sieicr.s 

i 32 IIC-F 910M 


i 

) 

1 














C 715 


1 


Kf . Kond. 


1 if / 20 X / 100 V • 


0000 7129 08 


WJ no / 3 / 7 














C 716 


1 


Kf . Kond. 


1 if / 20 X / 100 V - 


0000 7129 08 


«N 110 / 3 / 7 




8u 701 


1 


Buchse 




0000 2685 00 


2 M 119 / 8 / 4 


C 717 


1 


Kf • Kond. 


0,22 if / 20 X / 100 V - 


0000 7107 42 


dH 110 / 3 / 7 


8h 702 


1 


8uchse 




0000 2685 00 


2 MN 119 / 8 / 4 


C 718 


1 


Kf - Kond. 


0.22 if / 20 X / 100 V • 


0000 7107 42 


M 110 / 3 / 7 










































































St 701 


1 


Steckar 




0000 2684 00 


2 WN 119 / 8 / 3 














St 702 


1 


StKker 




0000 2684 00 


2 Ml 119 / 8 / 3 
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Tell 


3ttk 


Bezeidmung 


EIcktriicheWerte ®****“* 


Benennung 


Herzteller.Anmtrkgn 


R 8C1 


1 


SchtchtMid. 


*7 U / 5 ? / R1 2 / OJ09 


CCOO 7100 09 




R 802 


1 


— 1 

Schichtvtd. 


*7 C / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 09 




R 803 


1 


Scblchtwld. 


100 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 80* 


1 


Sehichtvid. 


100 fi / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 1 3 




R 805 


1 


Scblchtwld. 


*7 fl / 5 X / m 2 / 0309 


0000 7100 09 




R 806 


1 


Scblchtwld. 


100 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 607 


1 


Scbfcbtvid. 


100 0 / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 808 


1 


Scblchtwld. 


100 fl / 5 X / n 2 / 0X9 


0000 7100 1 3 




R 809 


1 


Scblchtwld. 


100 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 71M 13 




R 610 


1 


Scblchtwld. 


IX B / 5 X / K1 2 / 0X9 


0000 7100 13 




R 811 


1 


Scblchtwld. 


33 fl / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 07 




















































R 81<> 


1 


Scblchtwld. 


100 C / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 817 


1 


Scblchtwld. 


10 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 816 


1 


Scblchtwld. 


18 kC / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 *0 




R 819 


1 


Scblchtwld. 


5,6 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 3* 




























R 8?2 


1 


Scblchtwld. 


2.7 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


OOCC 7100 30 




R 823 


1 


Scblchtwld. 


7*. 75 fl / 9,1 X 


0000 7198 62 


HFE 0eO9_R]G 


R 82* 


1 


Scblchtwld. 


5,6 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 3* 


R 825 


1 


Scblchtwld. 


75 fl / 1 X / K1 0,5 / 0309 


0000 71*3 36 




R 826 


1 


Scblchtwld. 


8.2 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 36 




R 827 


1 


Scblchtwld. 


390 Q / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 20 
















R 829 


1 


Scblchtwld. 


61,78 D / 0,1 X 


0000 7198 63 


HFE 0809 RK 


R 8X 


1 


Scblchtwld. 


12 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 831 


1 


Scblchtwld. 


12 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 832 


1 


Scblchtwld. 


61,78 fl / 0,1 X 


0000 7198 63 


HFE 0609 RI6 














R 83* 


} 


Scblchtwld. 


12* Q / 1 X / K1 0.5 / 0301 


0000 716* 96 
















R 836 


1 


Scblchtwld. 


5,6 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


OOOO 7100 3* 




R 837 


1 


Scblchtwld. 


68 fl / 5 X / m 2 / 0309 


0000 7100 11 




R e» 


1 


Scblchtwld. 


2.2 kfl / 5 X / 11 2 / MOQ 


0000 7100 29 




R 839 


1 


Scblchtwld. 


2.2 kfl / 5 X / K1 2 / 0300 


0000 7100 29 




R 8*0 


1 


Scblchtwld. 


5.6 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 3* 




R 8*1 


1 


Scblchtwld. 


120 fl / 5 X / R1 2 / 0*11 


0000 7198 6* 




R 8*2 


1 


Scblchtwld. 


120 fl / 5 X / Rl 2 / 0*11 


OOOO 7198 6* 




R 8*3 


1 


Scblchtwld. 


120 U / 5 X / Rl 2 / 0*11 


0000 7198 6* 




R 8** 


1 


Scblchtwld. 


120 B / 5 X / Rl 2 / 0*11 


0000 7198 6* 




R 8*5 


1 


Scblchtwld. 


120 fl / 5 X / Rl 2 / 0*11 


0000 7198 6* 




R 8*6 


1 


Scblchtwld. 


120 S / 5 X / Rl 2 / 0*11 


0000 7198 6* 





















































T<tl 


itcJc 


Beztichnung 


Elektritche Wertf SureiU 


nj.ib«n Jr-cnrtung 


HerstcHrr, Armerkgn j 












! 














































































































R 861 


1 


Scblchtwld. 


*8.9 fl / 0.5 X / IK 50 


SHA 0*11 


nicht nach lEC 


R 662 


1 


Scblchtwld. 


59,9 fl / 0,5 X / IK 50 


SNA 0*11 


nicht nach lEC 


R 863 


1 


Scblchtwld. 


7*,8 fl / 0.5 X / IK 50 


SNA 0*11 


nicht nach lEC 


R 86* 


1 


Scblchtwld. 


525 fl / 0,5 X / IK 50 


SKA 0*11 


nicht nach lEC 


















































R 869 


1 


Scblchtwld. 


5.5 fl / 0.5 X / Rl 0.5 / 0309 


0000 7172 21 




R 870 


1 


Scblchtwld. 


13 fl / 0.5 X / Rl 0.5 / 0309 


0000 7172 22 




R 871 


1 


Scblchtwld. 


238 fl / 0,5 X / IR 50 


SNA 0*11 


nicht na^h lEC 


R 872 




Scblchtwld. 


238 3 / 0.5 X/ IK 50 


SNA 0*11 


nicht nach lEC 


R 873 


1 


Scblchtwld. 


13 3/0.5 X./Rl 0.5 / 0309 


0000 7172 22 




R 87* 


1 


Scblchtwld. 


5.5 fl / 0.5 X / Rl 0.5 / 0309 


0000 7172 21 
















j 








































































P 801 


1 


Schichtdrebwid. 


10 kfl / 1 M / lln 


1 kR 17 / 2 / 10 




P 802 


1 


Schicbtdrchwid. 


10 kfl / 1 R / lln 


1 VN 17 / 2 / 10 
































































C 801 


1 


Rf - Rond. 


0.1 if / 20 X / 100 V . 


0000 7107 *0 


W 110 / 3 / 7 


C 802 


1 


Rtr. Rond. 


1 nF / flOO -20 X 


0000 7106 77 


m 110 / 2 / 3 


C 803 


1 


Rwr. Rond. 


1 rf / *100 .20 X 


OOOO 7106 77 


RN 110 / 2 / 3 


C 80* 


1 


Rer. Rond. 


1 tf / flOO .20 X 


0000 7106 77 


RN 110 / 2 / 3 


C 805 


1 


Rsr. Rond. 


1 rf / «100 .20 X 


0000 7106 77 


RN no / 2 / 3 


C 806 


1 


Ror. Rond. 


1 rf / «100 .20 X 


OCM 7106 77 


RN no / 2 / 3 


C 807 


1 


Ker. Rond. 


1 rf / *100 .20 X 


0000 7106 77 


RN no / 2 / 3 


C 808 


1 


K«r. Rond. 


1 rf / *100 .20 X 


0000 7106 77 


RN no / 2 / 3 


C 809 


1 


Ror. Rond. 


1 rf / flOO .20 X 


0000 7106 77 


RN 110 / 2 / 3 


C 810 


1 


Ker. Rond. 


1 rf / «100 .20 X 


0000 7106 77 


RN no / 2 / 3 


C 811 


1 


Ker. Rond. 


1 rf / *100 .20 X 


0000 7106 77 


RN no / 2 / 3 


C 812 


1 


Elko 


1 if / 20 X / 35 V . 


0000 7109 78 


RN no / 5 / 61 



I 
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Fortsetzung (continued) 



Tcil 


ink 


Bcztichnung 




igpben Jenennung 


HersttlIrr.Anmtrkgn 


C 813 


1 


Elko 


1 / / 20 1 / 35 V . 


0000 7109 78 


VK 110 / 5 / 61 


C 814 


1 


Elko 


1 if /20W35V- 


. 0000 7109 78 


Ml no / 5 / 61 


C 815 


1 


Elko 


1 ^ / 20J / 35 V . 


OOM 7109 78 


VN 110 / 5 / 61 


C 816 


1 


Elko 


\ if 120 1 ns i- 


0000 7109 78 


W no / 5 y 61 


C 817 


1 


Elko 


1 if 1 20tl 35 V, 


0000 7109 78 


MMIO / 5 / 61 


C 818 


1 


Elko 


1 if /20J/35V- 


0000 7109 78 


WN 110 / 5 / 61 


C 819 


1 


Elko 


1 1# / 20 X / 35 V . 


0000 7109 78 


W 110 / 5 / 61 


C 8?0 


1 


Elko 


1 t# / 20? / 35 V . 


0000 7109 78 


W 110 / 5 / 61 


C B?1 


1 


Hko 


1 if / 20 1 / 35 V . 


0008 7109 78 


Ml 110 / 5 / 61 


C 8?2 


1 


Clke 


.1 if / 20 X / )5 V - 


0000 7109 78 


MB 110 / 5 / 61 


C 823 


1 


Elk* 


,1 ^ / 20 X / 35 V . 


0000 7109 78 


Ml 110 / 5 / 61 


C 824 


1 


TriHor 


10 / 40 pf / K 750 


0000 7172 78 


10 S-Trlko 20 10/40 
Stottnor 


C 825 


1 


Trloeor 


10 / 40 pf / » 750 


0000 7109 92 


W 111 / 1 / 2 


C 82S 




Kor. Kor8. 




81110/2/3 


tt«1tlclNMri,irird It 
Froffold oippmtit 














C 828 


1 


Triooor 


4 / 20 pF / N 470 


0000 7172 80 


10 S-Trlko 20 4 / 20 
Stottnor 


C 829 


1 


Kor. Kend. 


}otf nt 


0000 7106 63 


Ml no / 2 / 3 


C 830 


1 


Trlaor 


10 / 40 pF / N 750 


0000 7172 78 


10 S-Trlko 20 10 / V 
Stottnor 


C 831 


1 


611oMr<Kond. 


470 pf / 5 X / 250 V . 


0000 7206 12 


Bf. 53.1 Jthri 


C 832 


1 


Kor. Kond. 


47 pf / 2 X / 1 198 


81 110 / 2 / 3 


Abclolcliwort 


C 833 


1 


GIlMor-Kond. 


120 pF / 5 X / 250 V . 


0000 H72 82 


Bf. 53.1 Jihro 


C 834 


1 


Kor. Kond. 


21 If 121 


0000 7106 67 


Ml no / 2 / 3 


C 835 


1 


TriMor 


10 / 40 pF / » 750 


0000 7172 78 


10 S-Trlko 20 10 / 41 
Stottnor 


C 836 


1 


Triooor 


10 / 40 pF / N 750 


0000 7172 78 


10 S-Trlko 20 10 / 41 
Stottnor 


C 837 


1 


Kor. Kond. 


. 100PF/2X/I150 


Ml IIJ / 2 / 3 


Abololchoort 


C 838 


1 


Kor. Kond. 


18 pF / 5 X 


0000 7106 65 


Abglolchoort 
88110 y 2 / 3 


C 839 


1 


Kor. Kond. 


10 pF / t 0.25 pF / 63 V^ 1 


M) 


Ml 110 / 2 / 9 


C 840 


1 


Kor. Kond. 


1 nf / -20 «S0 X 


0000 7106 81 


Ml 110 / 2 / 4 


C 841 


1 


Kor. Kond. 


39 pF / 2 X / 63 V / 1 150 




mm II n 


C 842 


1 


Kor. Kond. 


1.5 If / 20 X / 400 V - 


0000 7220 90 


2R ROOU 3 I 12 


C 843 


1 


Kor. Kond. 


1.5 if / 20 X / 400 V • 


0000 7220 90 


2R ROOU 3 X 12 


C 844 


1 


Triooor 


10 / 40 / a 750 


0000 7172 78 


10 S-Trlko 20 10/40 
StPttMf 


C 845 


1 


61 looor-Kood. 


220 pf / 1 3 pF / 250 V . 


0000 7131 20 


Bf. 53.1 John 


C 846 




Kor. Kond. 


47. 220pf2 X / 1 150 


MN 110 /? / 9 


AkflolMiwr^ 














C 848 


1 


Triooor 


3 / 9 pF / 1 075 


0000 7143 00 


7 S-Trlko 06 3 / 9 
Stottnor 


C 849 


1 


Kor. Kond. 


390 pF / 10 X / X ¥ . 


0000 7172 67 


ao 710 Era 


C 850 


1 


Kor. Kond. 


390 pF / 10 X / X V . 


0000 7172 67 


au 710 Era 


C 851 


1 


Kor. Kend. 


1 if / * 100 -20 X 


0000 7106 n 


Ml 110 / 2 / 3 


C 852 


1 


Kor. Kond. 


1 nf / * 100 -20 X 


0000 7106 77 


Ml 110 / 2 / 3 


C 853 


1 


Kor. Kond. 


1 If /♦ 100 -20 X 


0000 7106 77 


Ml 110 / 2 / 3 


C 854 


1 


Kor. Kend. 


1 If / * 100 .20 X 


0000 7106 n 


Ml 110 / 2 / 3 


C 855 


1 


Kor. Kend. 


1 if / t 100 -20 X 


0000 7106 77 


Ml 110 / 2 / 3 


C 856 


1 


Kor. Kond. 


1 if / * 100 .20 X 


0000 7106 77 


Ml no / 2 / 3 











































































Tril 


Stck 


B'reichn'jng | 


EIfktmche Werte 


B::::.ir,ong 


Herstcl!^r,A^m^rkqn ‘ 


C 86? 


1 


Elko 


1 (f / 20 X / 35 V - 


0000 7109 78 


Mi no / 5 / 61 1 


C P64 


1 


Elko 


1 if / 20 X / 35 V - 


0000 7109 78 


IW no / 5 / 61 


C 865 


1 


Elko 


Ilf / 20 X/ 35 V- 


0000 7109 78 


ua 110 / s / 61 


C 866 


1 


Elko 


Ilf / 20 X/ 35 V. 


0000 7109 78 


aa 110 / 5 / 61 


C 667 


1 


Elko 


1 If / 20 X / 35 V - 


0000 7109 78 


Ml no / .5 / H 


C 868 


1 


Elko 


1 if / 20 X/ 35 V. 


0000 7109 78 


aa 110 / 5 / 61 










































































C 875 


1 


Triooor 


10 / 40 pf / R 750 


0000 7172 78 


10 S-Trlko 20 10/40 
Stettnar 


C 876 


1 


61iMor-Kond. 


180 pf / 5 X / 250 V - 


0000 7172 83 


8f.53-1 Jahre 


C 877 


1 


Kor. Kond. 


68 pF / 2 X / K 150 


aa no / 2 / 3 


AI>o1elchwart 














C 879 


1 


Ker. Kond. 


120 pF / 2 X / 63 V / a 750 




EOPU/0.6 . Rast 5 n 


C 880 


1 


Kor. Kond. 


18 pf / 5 X 


0000 7106 65 


WN no / 2 / 3 ! 


C 8S1 


1 


Kor. Kond. 


120 pF / 2 X / 63 V / a 750 




E0PliA).6 - Rast 5 no 


C 882 


1 


Kor. Kond. 


2X / a 150 


va 110 / 2 / 9 


Abqlf Ichoert^vlrd In 
Pruffeld cingttotzt 












1 












j 












! 












i 

i 












i 


61 801 


1 


Olodo 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 802 


1 


Olodo 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 803 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 804 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 805 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 806 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 807 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 808 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 809 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 810 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 811 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 812 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 813 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 814 


1 


Olodo 


BAV . 21 


















61 816 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 817 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 818 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 819 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




SI 820 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 821 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 322 


1 


Died# 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 623 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 824 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 76 




61 825 


1 


Olodo 


1 a 4448 


0000 7122 78 
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Fortsetzung (continued) 



Teil 


3t(k 


Bcztichnung 


Elektriiehe Wert* 


igaben Jenennung 


HtrjteUer.Anmerkgn 














61 826 


1 


Olod* 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 827 


1 


Diode 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 828 


1 


Olodt 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 829 


1 


Oiodo 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 830 


1 


Oiodo 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 831 


1 


Diode 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 832 


1 


Diode 


1 R 6668 


0000 7122 76 




61 833 


1 


Diode 


1 N 6668 


OOOC 7122 76 




61 83» 


1 


Diode 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 835 


1 


Diode 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 836 


1 


Diode 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 837 


1 


Diode 


1 R 6668 


0000 7122 76 




61 838 


1 


Diode 


1 N 6668 


0000 7122 76 




















































L 801 


1 


Spele 


220 id1 


W 117 / I / 2 




L 802 


1 


Spele 


6.8 mN 


HN 117 / 1 / 2 




L 803 


1 


Spule 




8v. 375 . 7895 




L 8(H 


1 


Spvie 




8v. 375 • 7896 




L 80S 


1 


Spule 




8*. 375 . 7897 




L 806 


1 


Spule 




8v. 375 . 7898 




L 807 


1 


Spule 




8v. 375 - 7899 




L 808 


1 


Spule 




8v. 375 - 7892 




























L 811 


1 


Spule 




8v. 375 . 7886 




L 812 


1 


Spule 




8v. 375 . 7885 




L 813 


1 


Spule 




B«. 375 - 7886 




L 8H 


1 


Spule 




8». 375 - 7887 




L 815 


1 


SnIo 




Bv. 375 . 7888 
























































































L 823 


1 


Spule 




8v, 635 - 7881 




L 826 


1 


Spule 




8*> 635 - 7826 






























1 


Dbertrager 




6v. 635 . 7702 




D S02 


1 


Cbertraser 




8v. 375 - 7703 




_yp3 


_! 


ilbertraser 




Bv. 375 . 7706 




9 806 


1 


Obertrager 




Be. 635 - 7703 




0 805 


,3 


Riegktre 




8 66 290 •« 0038 . X 038 


SitMAS 


0 606 


1 


Rinikem 




8 66 290 . A 0037 - X 038 


Sieeere 


ii 807 


1 


Rir.gkern 




6 66 290 . A 0037 • X 038 


Sif»A"S 


0 808 


1 


Ringkero 




8 66 290 . A 0038 . X 038 


Sittane 


1^'? 


1 


Ringkern 




8 66 290 . A 0038 - X C38 


1 iieAcns 


0 810 


1 


Ringkern 




B 66 250 - A 0038 - X 038 


1 Siewn* 


f(i1 601 


1 


Relals 




Bv. 375 . R203 


i 


K«1 892 


1 


Relals 




Bv. 375 . 8203 


1 

i 


603 


1 


Relalt 




Bv. 375 - 8203 


i 


8e_1 


1 


Relate 




Bv. 375 - 8203 




Pil 805 


\ 


Relals 




8v. 375 . trJl 


i 



Tcil 


Stek 


Bezeichnung 


ElektrischeWerte ®*^*"*' 


iguben lenennung 


HersttHer.Anmerkgn 


lei 806 


1 


Relali 




Bv. 375 . 8203 




Rel 807 


1 


Relate 




Bv. 375 . 8203 




Rel 808 


1 


Relate 




Bv. 375 . 8203 




Rel 809 


1 


Relals 




Bv. 375 . 8203 




Rel 810 


1 


Relate 




Bv. 375 - 8203 




Rel 811 


1 


Relate 




Bv. 375 • 8203 




Rel 812 


1 


Relate 




Bv. 375 • 8203 




Rel 813 


1 


Relate 




Bv. 375 . 8203 




R;1 815 


1 


Relate 


RA 1662/ 12 


DOOO 7110 76 


MN 118 / 2 / 1 


Rel 816 


1 


Relate 


RA 1662/12 


Q000 7110 76 


« 118 / 2 / 1 


Rel 817 


1 


Relate 


RA 1662/ 12 


0000 7110 76 


MN 118 / 2 / 1 


Rel 818 


1 


Relate 


RA 1662 / 12 


0000 7110 76 


MN 118 / 2 / 1 


Rel 819 


1 


Relate 


RA 1662 / 12 


OOOC 7110 76 


MN 118 / 2 / 1 


Rel 82C 


1 


Relate 


RA 1662 / 12 


OOCO 7110 76 


MN 118 / 2 / 1 


Rel 821 


1 


Relate 


RA 1662 / 12 


0000 7110 76 


• 118/2/1 


Rel 822 


1 


Relate 


RA 1662 / 12 


0000 7110 76 


• 118/2/1 


Rel 823 


1 


Relate 


RA 1662 / 12 


0000 7110 76 


• 118/2/1 


Rel 826 


1 


Relate 


RA 1662 / 12 


0000 7110 76 


• 118/2/1 


Re1 82! 


1 


Relate 


RA 1662 / 12 


0000 711C 76 


• 118/2/1 


























































































































8u 801 


1 


Buebse 




OOrC 2685 00 


Z MN 119 / 9 / 6 


6u 802 


1 


Buchse 




0000 2685 00 


2 • IIS / 8 / 6 


6u 8C3 


1 


Buchse 




0000 2685 00 


2 • ns / 3 / 6 


Bu 806 


1 


Buchsa 




OOGO 7683 on 


L * ’iL' LI * 


Bu 805 


1 


Buchse 




SOOC 2688 wO 


2 MN 119 / t / 6 


Bu 806 


1 


Buchse 




OOOC 268 5 00 


2 MN 119 / S / 6 


Bu 607 


1 


Buchse 




0000 2685 00 


2 MN 119 / 8 / 6 


Bu 808 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 MN 119 / 8 / 6 


Bu 809 


1 


Buchse 




0000 2685 00 


2 MN 119 / S / 6 


Bu 810 


1 


Buchsa 




0000 2685 ra 


2 MN 119 / 8 / N 


Bu 811 


1 


Buchsa 




OOOC 2685 00 


2 MN 119 / 8 / N 


Bu 812 


1 


Buchsa 


UNI 9 A 


0000 1678 or* 


MN 119 / 9 U 


BU 813 


1 


Buchsa 




OOOC 3713 OC 


MN 119 / 1 / 5 


























St 801 


1 


Stacker 




0000 2686 00 


2 • 119 / 8 / 3 


St 802 


1 


Stacker 




OOOO 2686 00 


2 • 119 / 8 / 3 


St 803 


1 


Stacker 




0000 2686 00 


2 W 119 / 8 / 3 


St 806 


1 


Stacker 




0000 2686 00 


2 M 119 / 8 / 3 


St 8C5 


1 


Stacker 




0000 2686 00 


2 M 119 / 8 / 3 


St 806 


1 


Stacker 




0000 2686 00 


2 M 119 / 8 / 3 


St 807 


1 


Stacker 




OOa 2686 00 


2 • 119 / e / 3 


St 808 


1 


Stacker 




0000 2686 00 


2 •119/8/3 


St 809 


1 


Stacker 




COOO 2686 00 


2AJ19_/813 


St 810 


1 


Stacker 




0000 2686 00 


2 • 119 / 8 / 3 


St 611 


1 


Stacker 




0000 2686 00 


2 « 119 / 8 / 3 














St 813 


1 


Stccker 




0000 2686 00 


2 • 119 / R / J 
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T«il 


ink 


Bezeichnung 


Elektniche W»rte 


gabcn Jenennung 


Herstellfr.Anmerkgn 




T».l 


Sick 


Bezeichnung 


ElektnzcheWerte 


igaben Benennung j 


herstelirr, Annierkgn ! 


R 901 


1 


Sctitchtvld. 


2,7 kt / 5 J / R1 2 / 0309 


0000 7100 X 






R 951 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / kl 2 / 0309 


OOM 71M 37 




R 902 


1 


SchIchtMid. 


270 fl / 5 t / kl 2 / 0309 


0000 7100 18 






R 952 


1 


Schichtwid. 


82 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 12 




R 903 


1 


Sctifchtwld. 


27 kfl / 5 ? / R1 2 / 0309 


0000 TIM 62 






R 953 


1 


Schichtwid. 


10 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM TIM 01 




R VA 


1 


Schiclitvid. 


3,3 kU / 5 X / kl 2 / 0309 


MM 71M 31 






R 956 


1 


Schichtvid. 


3,3 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 7129 76 




R 90S 


1 


Schtchtwfd. 


3,9 kfl / 5 X / kl 2 / 0309 


OOM 71M 32 






R 955 


1 


Schichtvid. 


1,2 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM TIM 26 




R 906 


1 


Sehichtvid. 


270 a / 5 X / kl 2 / 0309 


OOM 71M 18 






R 956 


1 


Schichtwid. 


1,5 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM TIM 27 




R 907 


1 


SchkhtMid. 


27 kQ / 5 X / kl 2 / 0309 


OOM 7100 62 






R 957 


1 


Schichtwid. 


732 fl / 1 X /IK 50 / 0207 


WN 18 / 6 / 1 




R 906 


1 


Schichtvid. 


3,3 ka / 5 X / kl 2 / 0309 


OOM 71M 31 






R 958 


1 


Schichtwid. 


120 fl / 5 X / R1 2 / 0309 


OOM 7100 16 




R 909 


1 


Schichtwid. 


3,9 ka / 5 X / kl 2 / 0309 


OOM 7100 32 






R 959 


1 


Schichtvid. 


1 W / 5 X / Kl 2 / 0309 


MM 7100 61 




R 910 


1 


ScMchtwId. 


27 kB / 5 X / kl 2 / 0»9 


OOM 71M 62 






R 960 


1 


Schichtvid. 


3.3 Rfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 7100 65 




R 911 


1 


ScMchtvid. 


39 kB / 5 X / Kl 2 / 0309 




WN18 / 3 / 1 




R 961 


1 


Schichtwid. 


670 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 57 




R 912 


1 


Schichtwid. 


2,7 kfi / 5 X / kl 2 / 0309 


OOM 71M 30 






R 962 


1 


Schichtvid. 


1,8 kfl / 5 X / Kl 2 / Q309 


MM 7100 28 




R 913 


1 


Schichtwid. 


68 0 / 5 X / kl 2 / 0309 


OOM 71M 11 






R 963 


1 


Schichtvid. 


670 kfl / 5 X / Kl 2 / 0X9 


OOM 7100 57 




R 9U 


1 


Schichtvid. 


5,6 kB / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 36 






R 966 


1 


Schichtvid. 


33 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM TIM 63 




R 915 


1 


Schichtwid. 


10 kB / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 37 






R 965 


1 


Schichtvid. 


67 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 7100 09 




R 916 


1 


Schichtwid. 


90.9 fi / 1 X / Kl 0.5 / 0309 


OOM 7166 85 






R 966 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


MM 7100 37 




R 917 


1 


Schichtvid. 


670 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 21 






R 967 


1 


Schichtwid. 


68 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


MM 71M 11 




R 918 


1 


Schichtwid. 


560 fl / 5 X / kl 2 / 0309 


MM 71M 22 






R 958 


1 


Schichtvid. 


220 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 7100 53 




R 919 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / Kl 2 / 0309 


MM 71M 11 






R 969 


1 


Schichtvid. 


560 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 58 




R 920 


1 


Schichtvid. 


1,2 kB / 5 X / kl 2 / 0719 


(WM 7101 62 






R 970 


1 


Schichtwid. 


3,3 Rfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 65 




R 921 


1 


Schichtwid. 


39 ka / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71 M 66 






R 971 


1 


Schichtvid. 


18 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 7100 60 




R 922 


1 


Schichtwid. 


6,7 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 33 






R 972 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 37 




R 923 


1 


Schichtwid. 


68 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


MM 7100 11 






R 973 


1 


Schichtwid. 


82 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 12 




R 926 


1 


Schichtvid. 


67 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 65 


















R 925 


1 


Schichtvid, 


68 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 11 


















R 926 


1 


Schichtwid. 


180 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 16 




















R 927 


1 


Schichtwid. 


2,2 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 29 




















R 928 


1 


Schichtwid. 


82 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 12 




















R 929 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 11 


















R 930 


1 


Schichtwid. 


82 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


MM 7100 12 








P 980 


1 


Schichtvid. 


237 fl / 1 X / Kl 0.5 / 0616 






R 931 


1 


Schichtwid. 


1 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 25 






i 


R 981 


1 


Schichtwid. 


2.63 fl / 1 X / Kl 0.5 / 0616 






R 932 


1 


Schichtwid. 


6,7 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 7100 33 








R 982 


1 


Schichtvid. 


110 fl / 1 X / Kl 0,5 / 0309 


COM 7169 38 




R 933 


1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 25 






R 983 


1 


Schichtvid. 


2,63 fl / 1 X / Kl 0,5 / 0616 






R 936 


1 


Schichtwid. 


1 kfl / 5 X / XI 2 / 0309 


OOM 71M 25 






R 986 


1 


Schichtvid. 


167 C / 1 X / Kl 0,5 / 0309 


MM 7165 03 




R 935 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM TIM 37 




. 1 














R 936 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OMO 7100 37 


















R 937 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 7100 37 


















R 938 


1 


Schichtwid. 


68 0 / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 11 


















R 939 


1 


Schichtvid. 


68 fl / 5 X / kl 2 / 0309 


OOM 71M 11 


















R 960 


1 


Schichtwid. 


390 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


MM 7100 20 


















R 961 


1 


Schichtwid. 


169 fl / 1 X /IK 50 / 0207 


HN 18 / 6 / 1 


















R 962 


1 


Schichtwid. 


390 fl / 5 X / Kl 2 / 0616 


OMO 7100 88 


















R 963 


1 


Schichtwid. 


169 C / 1 X / IK 50 / 0207 


WN 18 / 6 / 1 






P SOI 


1 


Schichtdrehvid. 


250 fl / lin / 1 a 


1 RR 17 / 2 / 10 




R 966 


1 


Schichtwid. 


390 U / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 20 


















R 965 


_i_ 


Schichtwid. 


68 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 11 


















R 966 


1 


Schichtwid. 


68 fl / 5 X / kl 2 / 0309 


OOM 71M 11 


















R 967 


I 


Schichtwid. 


68 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 71M 11 


















R 968 


1 


Schichtwid. 


1,8 W / 5 X / Kl 2 / 0309 


MM 71M 28 


















R 969 


1 


Schichtwid. 


1,8 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM TIM 28 
















R 950 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


OOM 7100 37 1 

















23 



Fortsetzung (continued) 



Signalgleichrichter, RegeltiefpaS 
Signal rectifier, low-pass filter for auto. 



PS-8 

con trol BN 435® 



Fortsetzung (continued) 



T«il 


itck 


Eeztichnuo) 


EIcktriicheWorre 


igabcn Renennung 


Hfrjtfllrr.Anir.fkjr I 


C 901 


1 


Kf^ond. 


0.1 if / 20 )t / 100 » . 


0000 7107 60 


Ml 110 y 3 / 7 


C 902 


1 


Kf-Kond. 


10 if / 20 X / 630 V - 


0000 7156 90 


Ml no / 3 / 7 


C 903 


1 


Kf.Kofld. 


10 if / 20 {/ 630 V - 


0000 7156 90 


VN 110 / 3 / 7 


C 9M 


1 


Kf^ond. 


0.33 if / 20 t / 100 V - 


0000 7150 12 


HI 110 / 3 / 7 


C 905 


1 


TritMT 


10 / 60 pf / » 750 


0000 7172 78 


10 S . Triko TO 


C 906 


1 


Ktr.Kond. 


-- 33pf /2;t 


0000 7106 68 


UN 110 / 7 / 1 


C 907 


1 


Kf-Kond. 


3.3 if / 20 1 / 63 » - 




8 3? lin.F 933-,-* 


C 908 


1 


Kf-Kond. 


68 if / 20 t / 100 V - 


0000 7107 39 


VN 110 / 3 / 7 


C 909 


1 


Elko 


6.8 If / 20 X / 35 V . 


0000 7109 83 


W 110 / 9 / n 


C 910 


1 


Kf4(ond. 


0.1 If / 20 t / 100 V - 


0000 7107 60 


Ml 110 / 3 / 7 


C 911 


1 


Elko 


2.2 if / 20 X / 35 If . 


0000 7109 80 


VN 110 / 5 / 61 


C 912 


1 


Elko 


2,2 If / 20 X / 35 » - 


0000 7109 80 


Vk no / 5 / 61 


C 913 


1 


Kf-Kond. 


22 If / 20 X / 600 V - 


0000 7107 58 


VN no / 3 / 7 


C 9U 


1 


Elko 


33 If / 20 X / 25 » - 


0000 7206 65 


VN no / 5 / 61 


C 915 


1 


Elko 


33 If / 20 X / 25 » - 


0000 72X 65 


VN 110 / 5 / 61 


C 916 


1 


Kf-Kond. 


10 If / 20 X / 63 V - 




8 32 nO-F 9106-H 


C917 


1 


Kf-Kond. 


10 If / 20 X / 63 ¥ . 




8 32 110-f gia-R 


C 918 


1 


Elko . 


2.2 if / 20 X / 20 ¥ - 


DODO 7109 68 


VN 110 / 5 / 61 


C 919 


1 


TrloMT 


6 / 20 If / 1 670 


0000 7172 80 


10 S-Triko 20 6 / 2j 


C 920 


1 


Elko 


2.2 If / 20 X / 35 ¥ - 


0000 7109 80 


VN liy 5 / 61 


C 921 


1 


Kf-Kond. 


0,1 If / 20 X / 100 ¥ i 


0000 7107 60 


VN no / 3 / 7 


C 922 


1 


Kf-Kond. 


2.2 If / 20 X 7 63 ¥- 




6_32J10-f_9225-V 

1* 110 /J/_61 

aU 710 


C 923 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 ¥ - 


0000 7109 66 


C 926 


1 


Kor.Kond. 


670 pf / 10 X / 30 ¥ - 


0000 7130 62 


C 925 
C 926 


1 


Elko 


6.8 if y 20 X / 35 ¥ - 


0000 7109 83 


W 110 / 5 / 61 


Kor.Kond. 


22 pF / 2 X / 63 ¥ / » 150 




VN no / 2 / 9 


C 927 


1 


Kf-Kond. 


68 If / 20 X / 100 ¥ . 


0000 7107 39 


VN 110 / 3 / 7 


C 928 


1 


Kf-Kond. 


3,3 if / 20 X / 63 ¥ - 




8 32 110-f 9335-N 


C 929 


1 


KMond. 


0,1 if / 20 X / 1W ¥ - 


0000 7107 60 


VN lie / 3 / 7 


C 930 


1 


V=-Kond. 


2.1 If / 2 X / 160 ¥ . 


0000 7170 66 


VN no / 3 / 3 


C 931 


1 


Kf-Kond. 


1 if / 20 X / 100 ¥ . 


0000 7129 08 


VN no / 3 / 7 


C 932 


1 


Kf-Kond. 


6.0 If / 2 X / 160 ¥ . 


0000 7160 66 


VN 110 / 3 / 3 


C 933 


1 


Kf-Kond. 


15 If / 20 X / 600 ¥ . 


0000 7107 57 


Ml no / 3 / 7 


C 936 


1 


Kf-Kond. 


2.9 If / 2 X / 160 ¥ . 


0000 7170 65 


VN 110 / 3 / 3 


C 935 


1 


Kf-Kond. 


0,15 If / 20 X / 100 ¥ - 


0000 7107 61 


VN 110 / 3 / 7 


C 936 


1 


Elko 


2.2 If 7 20 X / 20 ¥ - 


0000 7109 68 


VN 110 / 5 / 61 






































C 960 


1 


Kor.Kond. 




¥N 110/2/3 


Abgldehvtrt^vird In 
Priiffeld nlBMintzt 


C 961 


1 


Kor.Kond. 


67 pf 7 2 X 


0000 7106 70 


VN no / 2 / 3 






























































G1 901 


1 


7 - Otodo 


7^ 5,6 f 1 : bci .5 e4 






61 00? 


1 


Diodo 


1 8 3062 


7122 76 


• i 


G1 903 


1 


Olodo 


1 N 6668 


CC«l 7122 76 


i 


G1 906 
G1 905 


J_ 

1 


Z-0<odo 


ZPD 6,2 






Olodo 


1 N 6668 


0000 7122 76 




G1 906 
GJJ08 


1 

1 


Oiodo 


1 N 6668 


0000 7122 76 




Olodo 


1 K 6668 


0000 7122 76 




J_ 


Olodo 


1 N 6668 


OCCO 7122 76 




Cl 909^ 


1 


Olodo 


1 N 6668 


0000 7122 76 




G1 910 


1 


Olodo 


hp 5082 . 2800 


0000 7121 62 




G1 911 


1 


Olodo 


hp 5082 - 2800 


0000 7121 62 




G1 912 


1 


Olodo 


1 N 6668 


OCCO 7122 76 


i 


Cl 913 


1 


Oiodo 


hp 5082 - 2800 


0000 7121 62 


1 



Tcil 


SUk 


EezeichiMing 


EIcktriicheWort* 


lenennung 


Herstellrr.Anmrrkgn 


61 916 


1 


01 ode 


hp 5082 - 2800 


0000 7121 62 




61 915 


1 


Diode 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 916 


1 


Z • Oiodo 


Zn 12 






61 917 


1 


Z • Diode 


ZPD 9.1 






61 918 


1 


Oiodo 


1 h 6668 


0000 7122 76 




61 919 


1 


Oiodo 


1 N 6668 


0000 7172 76 




61 920 


1 


Oiodo 


1 N 6668 


OOOG 7122 76 




61 921 


1 


Oiodo 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 922 


1 


Oiodo 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 923 


1 


Oiodo 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 926 


1 


Z • Oiodo 


Zffl 2,7 












































































T 901 


1 


Transistcr 


2 N 3251 


0000 7123 35 




T 902 


1 


Transistor 


2N 3251 


0000 7123 35 




T 903 


1 


Transistor 


B5X 93 


0000 7121 28 




T 906 


1 


Transistor 


OV 7156 


0000 7121 52 




T 905 


1 


Transistor 


BCr 59 0 


0000 7202 85 




T 906 


1 


Transistor 


2 N 3053 


0000 7123 26 




T 907 


1 


Traneistor 


Oa 59 0 


0000 7202 85 




T 908 


1 


Transistor 


BCT 59 0 


0000 7202 85 




T 909 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 910 


1 


Transistor 


2 N 3251 


0000 7123 35 




1 911 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




T 912 


1 


Transistor 


2 N 2219 


0000 7126 26 




T 913 


1 


Transistor 


2N 3251 


OOOO 7123 35 




1 916 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




T 915 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 916 


1 


Transistor 


2 N 3251 


0000 7123 35 




T 917 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 918 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 919 


1 


Transistor 


2 N 3251 


0000 7123 35 










1 
















X 901 


1 


X 


NIC 709 - 5 c 


0000 7127 S3 








































St 901 


1 


Stocksr 




0000 2686 00 


2 VN 119 / 8 / 3 


St 902 


1 


Stockor 




0000 2686 00 


3 VN 119 / 8 / 3 


























Bii901 


1 


Buchso 




0000 2685 00 


2 VN 119 / 8 / 6 


8« 902 


1 


Bucks* 




0000 1671 20 


2 VN 119 / 8 / 1 


8u 903 


1 


Buchso 


Uni 9 A 




VN 119 / 9 / 6 



























































































































Signalgleichrichter, RegeltiefpaB PS-8 

Signal rectifier, low-pass filter for auto, control BN 435 



24 



Tfii 


StU 


B(z«!chnung 


EIfktmcheWfrt* ' 


Btncnnung 


Htrstflicr.Anmwrtqn 














R 100? 


1 


Schtchtvld. 


100 kU / 5 t / K1. 2 / 0309 


OOCO 7100 *9 


1 


R 1003 


1 


Sckichtvid. 


3,3 kti / 5 t / R1. 2 / 0309 


COOO 7100 31 


\ 


R 100* 


1 


Schkhtwid. 


3,3 kC / 5 t / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 31 


1 


R 1005 


1 


Schichtuld. 


27 kfi / 5 t / K1. 2 / 0309 


OOOO 7100 *2 


f 


R 1006 


1 


ScMchMd. 


120 kQ / 5 ; / K). 2 / 0309 


0000 7100 59 




R 1007 


1 


Schichtwid. 


27 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOCO 7100 *2 




R 1008 


1 


Schichtwid. 


270 kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCOO 7100 5* 


! 


R 1009 


1 


Schkktwid, 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOCO 7100 *9 


1 


R 1010 












R inn 


1 


Schichtwid. 


2,7 kfl / 5X / Kl. 2 / 0309 




: 


R 1012 


1 


Schichtuld. 


2,2kfl/5X/Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 29 


1 


R 1013 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




9 101* 


1 


Schichtwid. 


3,3 kfl / 0,1 X /Kl.0,5/ 0*1* 


0000 7171 81 


1 


R 1015 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 




W 18 / 3 / 1 


























9 1018 


1 


Schichtwid. 


3,73 kU / 0,2 X / K1.G,5 /0*1* 


OOCC 7220 88 




9 1019 


1 


Schichtwid. 


8,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 y. 


i 


9 1020 


1 


Schichtwid, 


220 kfl / 5 X / Kl. 2 / 03C9 


OCOO 7100 53 




f. 1021 


1 


Schichtwid. 


32,5 kt / 0,2X / Kl.0,5 /0*1* 


OOCO 7220 89 


! 


R 102? 


1 


Schichtwid. 


8,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


COOO 7100 36 


i 


9 1023 


1 


Schichtwid. 


220 kB / 5 X / Kl. 2 / C309 


0000 7100 53 


1 


R 102* 


1 


Schichtwid. 


75 kB /0,5 X / Kl.0,5 /03C9 


OCCfi 7129 67 




9 1025 


1 


Schichtwid. 


8,2 kB ,'5 X / Kl. 2 / 0309 


COCO 7100 36 




R v.yi 


1 


Schichtwid. 


220 kJ / 5 X / Kl. 2 1 C3M 


rcVJ 7K:0 53 




5 KV? 


1 


Schichtwid. 


8,*9 kU /0,1 X/ Kl,0,5 /«T*1* 


CC'JO 7220 86 


; 


R 


1 


Schtchtwid. 


8,7 kB / 5 f. / Kl. 2 / 0209 


COOO 7100 36 




R 1C29 


1 


ScS'Ciiwid. 


220 kV / 5 X / Kl. 2 / C3CS 


COCO 71C0 53 




R 1C30 


1 


Schichtwid. 


5,6 kli / 5 X / Kl. 2 / 0509 


OOCO 7100 3* 




R 1051 


1 


Seiichtwid. 


ICO kU / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCM 7100 *9 




R K 5? 


> 


Schichtwio. 


560 kB / 5 X / Kl. 2 / 03C9 


COCO 7ICO 58 




R 1033 


1 


Schichtwid. 


120 kB / 5 X / Kl. 2 / 0300 


OCOO ?10C 50 




9. 103* 


1 


Schichtwid. 


ICO a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOCO 7100 13 




R 1035 


1 


Schichtwid. 


39 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


03.10 7100 08 














; 


R 1037 


1 


Schichtwid. 


6,8 kB / 5 X / Kl. 2 / 03C9 




j 


7 1'39 


1 


Sc‘‘ichtwid. 


10 fct / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 37 




" 1C3? 


1 


Schtchtwid. 


3.3 NO / 5 X / Kl. 2 / 03C9 


OOOO 71 00 65 




I- i:*o 


1 


Schichtwid. 


1,5 kfl / 5 X / Kl. 2 / C3C9 


0000 7100 27 




K ]?M 

1 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCOO 7100 *1 




9 l.i2 


1 


Schichtwid. 


*,12 ku / 1 X / Kl.0,5 /0309 


0( 00 7156 2? 




. f< 1 *3 


1 


Schichtwid. 


1,91 k£ / 1 t / Kl.0,5 /C309 


OOCO 7165 95 




• R 10** 


1 


Schichtwid. 


1,1 kB / 0,1 X/ K1.0,5/D*l* 


OCOO 7220 87 




R 10*5 


1 


Schichtwid. 


150 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 71K IS 


i 

t 


R 10*0 


1 


Schichtwid. 


2,2 kl! / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 29 


I 


R 10*7 


1 


Schichtwid. 


1.705 kk / C,1 X/Kl.0,5/ 0*1* 


0000 7171 86 




R 10*8 


1 


Schichtwid. 


1,5 IC / 0,1 X /K1.0,5/0*l* 


OOOO 7171 68 


! 


R )tJ*9 


1 


Schichtwid. 


536 B / 1 X /Kl.0,5 / 0309 


OOCO 7165 *9 


i 


R 1050 


1 


Schichtwid. 


22 kl! / 5 X / Kl. 2 / 0309 


COOO 7100 *1 


j 

1 



Tcil 


Jtck 


Brceichn-jng 


Eltkfmche Werie 


'^**’*” Beiiennunq 


Herstclifr.Annieritqi: i 


R 1051 


1 


Schichtwid. 


220 kB / 5 X / Kl. 2 / 03C9 


COOO 7100 53 




R 105? 


1 


Schichtwid. 


3,3 kV / 5 X / Kl. 2 / C309 


OOOO 7100 31 




R 1053 


1 


Schichtwid. 


820 kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 60 




R 105* 


1 


Schichtwid. 


3,3 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 31 




R 1055 


1 


Schichtwid. 


22 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOW 71C0 05 
















R 1057 


1 


Schichtwid. 


6,8 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


COOO 7100 3S 




R 1058 


1 


Schichtwid. 


33 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 *3 




R 1059 


1 


Schichtwid. 


270 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCOO 7100 18 




R 1060 


1 


Schichtwid. 


1,0*7 kfl / 0,1 X /K1.0,5/0*1* 


OOX 7220 85 




R 1061 


1 


Schichtwid. 


13,7 kfl / 1 X / TK 50 / 0207 


VN 18 / * / 1 




R 1062 


1 


Schichtwid. 


100 kfl / 1 X / TK 50 / 0207 


MI18 / * / 1 




1 1063 


1 


Schichtwid. 


1 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


VN 18 / 3 / 1 




U 106* 


1 


Schichtwid. 


5.6 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


K« 18 / 3 / 1 




< 1065 


1 


Schichtwid. 


100 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 


BN 18 / 3 / 1 




R 1066 


1 


Schichtwid. 


5.6 kfl / 5 X / Kl 2 / 0X9 


WI18 / 3 / 1 




R 1067 


1 


Schichtwid. 


1 kfl / 5 X / Kl 2 / 0X9 


WN 18 / 3 / 1 












































































R 10130 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 


« 18 / 3 / 1 
















9 KCl 




Sc‘'ic! IRrunwid. 


1 ki / 1 W / lin 


1 1? / 2 / 10 


7 


!> !W2 


1 


ScMchtdrsKwid. 


250 B / IK/ lin 


1 KN 17 / 2 / 10 




1 R VX»5 


1 


Schichtdrwhwid. 


500 B / lin / 5 X 


od 


3 K Iw 2151 R A’th-i-5: 

If lyp 6*00 Vitrc.‘^ • 












1 












i 


















































C IKl 


1 


Kf . Kond. 


C,1 if / 20 X / 100 V . 


OOCO 7107 *0 


WN no / 3 / 7 




1 


Kf . Kon.t. 


3,3 hF / 1/ C3 V - 




”T35irr:? 9335-N ! 
Siensns ' 












1 


C IOC* 


1 


Elko 


22 uf / 20 X / 16 V - 


C3CC 7109 6* 


Wh 110 / 5 / 51 














C 1006 


1 


Kf • Kond. 


0,1 1/ / 23 X / ICO V - 


0300 7107 *0 


M'l no / 3 / 7 


C 1007 


1 


Kf - Kond. 


3.3 yf / 20 X / bJ V - 




B 3?nC-f 9335-N 
Sicwons 


C 1003 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V - 


OOOO 7109 6* 


w no / 5 / 81 


C 1009 


1 


Kf . Kond. 


0.1 |/ / 20 X / ICO V . 


0090 7107 *0 


w no / 3 / 7 j 




1 


Kf . Kond. 


0,1 Ilf / 20 X / 100 V . 




KN no / 3 / 7 1 








i 
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Forfsetzung (continued) 



Regelspannungsverstdrker 

Automatic control voltage amplifier BN 435 (l^ 



Fortsetzung (continued) 



7fil 


5tu 


BrzncOnung 


tiektruche Wer*e itpcnnun-j 


HsrjtfSIrr Ar.r;?rtc.7 


G1 1001 


1 


Diodt 


1 N 4448 


COCO 7122 ’6 


1 


G1 ICO? 


1 


Dlod* 


1 N 4448 


OOCfl 7122 76 




G1 1003 


1 


Oiode 


ZPO 7,5 




I 


G1 100^ 


1 


Died* 


1 N 4448 




i 


G1 1C05 


1 


0lod« 


1 N 4448 


0000 7122 76 




G1 1006 


1 


Died* 


1 N 4448 


0000 7122 76 




G1 1007 


1 


Oiods 


1 N 4448 


0000 7122 76 




Cl 1006 


1 


Olodfl 


1 N 4448 


0000 7122 76 




G1 1009 












61 1010 


1 


Diode 


1 N 4448 


0000 7122 76 




G1 1011 


1 


Diode 


1 N 4448 


0000 7122 76 




G1 1012 


1 


Oiode 


1 N 4448 


0000 7122 76 




G1 1013 


1 


1 • Diode 


ZPO 4.7 






G1 101^ 


1 


Oiodo 


1 N 4448 


OCOO 7122 76 




G1 1015 


1 


2 • Oiode 


ZPO 2.1 






G1 1016 


1 


Oiode 


1 N 4448 


C(>0C 71 ?2 76 




G1 1017 


1 


Z • Diode 


ZPO 12 






G1 1018 


_u 


Z • Oiodo 


ZPO 5.1 rt 






Cl 1019 


1 


Oiode 


1 N 4448 


COOO 7122 76 




61 1020 


1 


Oiode 


1 R 4448 


nnrr nn n 


j 


iUM 


-U 


Diode 


1 R 4448 


OOnn 712? 76 


J 


(il-l322 


JU 


Diode 


1 R 4448 


nnnn 7122 76 


i 

j 


G1 1023 


1 


Oiode 


1 N 4448 


0000 7122 76 




G1 1074 


1 


Diode 


1 N 4448 


0000 7122 76 


'! 


61 1P» 


1 


Oiode 


1 K U46 


OCCO 71 ?2 76 


t 


G1 1026 


1 


Z - Oiode 


zr0 3,9 






61 1C27 


1 


Diode 


1 R 4448 






Cl 1028 


1 


Oiode 


1 N 44 48 




*5 


















































Cl 1081 


1 


Oiode 


1 R 4448 


OCOO 7122 76 




Cl 108? 












61 1063 


1 


Diode 


1 R 4448 


0000 7122 76 








































X 1001 


1 


X 


nA 741 . C 


VR 141 / 1 / 1 




























j roi 


1 


Jnstrueent 




Ov. 435 - fnoi 




























SI 1001 


1 


Lacpe 


14 V / C.08 A 


0000 7141 23 


WR 114 / 1 / 3 


SI 1002 


1 


laepe 


14 V / 0,08 A 


COOO 7141 23 


Wl 114 / 1 / 3 


























S 1001 


1 


Schalter 




0000 7140 97 


4 KN 13 / 5 / 2 















Regelspannungsverstdrker PS-8 

Automatic control voltage amplifier BN 435 (j^ 



1(il |lttk 


Brieichnung j Elcktriichc Wrrte Deatelu 


igaben ienennung 


Htrsielirr.Ar.merkqn 


T1001 


1 


Transister 


ICY 59 0 


0000 7202 85 




T 1002 


1 


Tnnaistor 


2 R 2905 


OODO 7123 17 




T1003 


1 


Transister 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1004 


1 


Trenslster 


2 R 3251 


0003 112 3 35 
















T1006 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1007 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0030 7202 85 




T 1008 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1009 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1010 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0030 7202 85 




T 1011 


1 


Transistor 


ea 59 0 


0003 7202 85 




T 1012 


1 


Transi stor 


2 R 2905 


0000 7123 17 




T1013 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




1 1014 


1 


Transistor 


BCY 59 D 


OOOC 7202 85 




T 1C15 


1 


Transister 


ea 59 0 


0000 7202 85 




T 1016 


1 


Transister 


BSY 54 


0000 7121 30 




1 1017 


1 


Transister 


BCY 59 0 






1 1018 


1 


Transister 


BCY 78 0 






1 1019 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


















tel 1001 




Relais 




RHO . 12 V 


SOS - Elektro 














8u 1031 


1 


Buchse 


14 pollg 


0000 7111 23 


RR 119 / 5 / 5 







































































































































































































































































































































T«il 


lUk 


Bezeichnung 


ElekirUcheWtrie ®«*»*«* ' 


g«btn Benennung 


Herzteller.Anmerliqn 


61 1?01 


1 


Olod* 


1 N 6668 


0000 7122 76 




G1 1?02 


1 


Oioda 


1 6 6668 


0000 7122 76 




61 1703 


1 


0tod« 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 12(M 


1 


Dtodt 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 1205 


1 


0lod« 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 1206 


1 


Olod* 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 1207 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 1206 


1 


Diodt 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 1209 


1 


Oiodt 


1 II 6668 


0000 7122 76 




61 1210 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


0000 7122 76 




yjiii 
61 1212 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


0000 7122 76 




1 


Oiodt 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 1213 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


0000 7122 76 
























































































61 1221 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 1222 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 1223 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


0000 7122 76 


— 


61 1226 


1 


Diode 


1 N 6668 


0000 7122 76 i 


61 1225 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


1 

0000 7122 76 




61 1226 




Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 




61 1227 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 




61 1228 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 




61 1229 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 




61 1230 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 




61 1231 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 




61 1232 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 




61 1233 


1 


Oiodt 


1 8 6668 


00® 7122 76 




61 1236 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 




61 1235 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


W® 7122 76 




61 1236 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 




61 1237 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


(JO® 7122 76 




61 1238 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 




61 1239 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 




61 1260 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


®® 7122 76 




61 1261 


1 


Oiodt 


1 N 6668 


00® 7122 76 
































































































1 










1 



Ttil 


Sttk 


Bezeidinung 


Elektriiche Warte ***♦*"• 


Benennung 


Hersteller.Anmerkgn 


SI 1201 


1 




12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


W 11* / 1 / * 


SI 1202 


1 


Lttpt 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


Wl 11* / 1 / * 


SI 1203 


1 


Lan)t 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


UN 11* / 1 / * 


SI 120A 


1 


Laipt 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


W 11* / 1 / * 


SI 1205 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


UN 11* / 1 / * 


SI 1206 


1 




12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


dll 11* / 1 / * 


SI 1207 


1 


La^)t 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


W 11* / 1 / * 


SI 12® 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


W( 11* / 1 / * 


SI 12® 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


MN 11* / 1 / * 


SI 1210 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


W 11* / 1 / * 


SI 1211 


1 


Latpt 


17 V / 50 tA 


00® mi 9* 


W 11* / 1 / * 


SI 1212 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


m 11* / 1 / * 


SI 1213 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


0®0 71*1 9* 


VN 11* / 1/ * 


SI 121* 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


Wl 11* / 1 / * 


SI 1215 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


®® 71*1 9i 


VN 11* / 1 / * 


SI 1216 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


VN 11* / 1 / * 


SI 1217 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


VN 11* / 1 / * 


SI 1218 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


W® 71*1 9* 


VN 11* / 1 / * 


SI 1219 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


00® 71*1 9* 


VN 11* / 1 / * 


SI 1220 


1 


Latpt 


12 V / 50 tA 


OMO 71*1 9* 


VN 11* / 1 / * 














































i 














S 1201 


1 


Schti ttr 




*35 . 0320.® / St 




S 1202 


1 


Schaittr 




00® 1112 0* 


A2 VN13 / * / 1 


S 1203 


1 


Schti ttr 




8*. *35 - 8002 




S 120* 


1 


Schti ttr 


6 X 2 k; Au 

Aehil: 10 h, tit fiehrauhtehli 


0®0 7159 79 


lyp 17® K SEL 


























































































































































































































































i 



Grobpegel- 
Ccxirse leve 



-Schalter PS-8 

Zout swUch BN 435 @ 
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/ 



T«il 


jtck 


Bezeichnung 


Elekfriiche Wort* 


ngaben Jenennung 


Herstfllfr, Anmfrkgn 


























R 1703 
R 17C* 
R 1705 
R 1706 
R 1707 
R 1708 


1 

1 

1 

1 

1 

1 


Schichlvldtrstand 

Scblchlwldirstand 


4.7 kR / 5 t / K1 2 / 0414 


0000 7101 01 




3,3 a / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7129 76 




Drahtvidirstand 


1 a / 10 X 


0000 7163 61 


SKA . 1 


Schlebtvtdirstand 

Drahtnidtrsland 

Schichtkidarstand 


fi.? kB / 5 X / R1 ? / 0309 


0000 7100 36 




1.5 a / 10 X 


0000 7172 84 


SKA . 1 


3.9 ka / 5 X / K1 2 / 0309 


0000 7100 r 










— 








































C 170? 
C 1703 


1 

1 


(Iko 


10 i/ / *50 .10 X / 70 V . 


0000 7108 87 


MN 110 / 5 / 40 


Elko 


10 t# / tSO -10 X / 70 V . 


0000 7108 87 


W no / 5 / 40 


C_ITC6_ 


1 


Elko 


470 1/ / *50 .10 X / 70 V . 


0000 7159 27 


dtMlO / 5 / 20 


C 1705 
C 1706 


1 

1 


Elko 


470 i/ / «50 -10 X / 70 V . 


0000 7159 27 


W no / 5 / 20 


Elko 


470 »# / .50 .10 X / 70 V . 


0000 7159 27 


Wf no / 5 / 20 


C 1707 


1 


Elko 


1000 t/ / *50 .10 X / 60 V . 


0000 7107 70 


» no / 5 / 20 














--- 






















U 1701 


1 


Ubortragor 




8«. 435 . 7704 

















Netzteil PS-8 

Power supply BN 435 (j^ 



Tail 


Xtac 


Bertichnung 


Elektrische Wtrf* *«*1*''* 


igebcn Sfnennung 


HerstrHrr.Anmerkqn 


R 201 


1 


jchichtwiJorstand 


820 i / 5; / K1 2 / 0309 


WN 18 / 3 / 1 




R 2C2 _ 


1 


SchicMwiderstand 


lOu ka /5X / Kl 2 / 0309 


an 18 / 3 / 1 




R203 


^‘1 


Schichtktd>rst3nd 


180 a / 5X / Kl 2 / 0309 


41 18 / 3 / 1 




R .'04 


•! 


Schichtwiderstand 


15 kQ / 5X / Kl 2 / 0309 


an 18 / 3 / 1 




R 205 


1 


ochichtwidcrstvid 


10 fl / 5X / Kl 2 / 0309 


al 18 / 3 / 1 


• 


R 206 


1 


Schichtvidtrstand 


10 kO / 5X / Kl 2 / 0309 


aN 18 / 3 / 1 




» 207 


1 


Schichtwiderstand 


2/0 a / 5X / Kl 2 / 0309 


aN 18 / 3 / 1 




U08 


1 


Scbichtwidtrstand 


4,7 kC/ 5X / Kl 2 / 0309 


ai 18 / 3 / 1 




< 209 


1 


Schichtwiderstand 




L C A 0309 


R I 6 


i 210 


1 


Schichtwiderstand 


1.8 ka / 5X /Kl 2 / 0309 


8N 18 / 3 / 1 




1 211 


1 


Schichtwiderstand 


2,2 ka / 5X /Kl 2 / 0309 


a* 18 / 3 / 1 




» 212 


1 


Schichtwidarstand 


1,5 kQi 511*121 m _ 


aN 18 / 3 / 1 






1 


Schichtwiderstand 


1 ka / 5X / Kl 2 / 0309 


NR 18 / 3 / 1 




R 214 


1 


Schichtwiderstand 


0,33 a / 10 X / 1 R 


Rn 3 


Resist a 


1215 


I 


_^c.*'mtwllerstand 


47 a / 5X / Kl 2 / 0309 


ak 18 / 3 / 1 








































P 201 


i_ 


Schichtdrahwiderst 


300 Qflin/ lx 




Steaiag 






































C 2^01 


1 * 


Ker. . kond. 


68 pF/2X/ » 15C 


aN no ( 2/3 




C 202 




Kf. . Kond. 


22 nf / 20X/ 400 V 


aN no / 3 / 7 




C 203 


: 1 
j 


Elko ' 


/ . 50 . 20j(/l5 V 


nK nT7 5 / 40 





T«.l 


xtu 


Brzeichnung 


Elsktriiehe Werte 


igaben Bjnennung 


Herjteller, Anmerkqn 


T 1701 


1 


Transistor 


2 N 3055 


0000 7123 26 




T 1702 


1 


Transistor 


2 N 3055 


0000 7123 26 




T 1703 


1 


Transistor 


2 N 3055 


0000 7123 26 




















— 




















B1 1701 












1 


Diode 


1 N 4^ 


0000 7122 76 




51^1702 


1 


Diode 


1 N 4448 


0000 7122 76 




SI 1703 
SI 1704 
B1 1705 


1 

i_ 

1 


Sleickhchter 

Diode 

Glalchrichter 


8 40 . C 600 SI 


0000 7129 40 




zn 5,6 






8 40 . C 3200 . 2200 


OOUO 7129 38 




El 1706 


i_ 


Glslchriehter 


B 40 . C 3200 . 2200 


0000 7129 38 














































' 






it 1701 


T 


6a4chas1ie1ns. 


T 3 D 


0000 7110 64 


NN 115 / 2 / 1 




1 


Natztall (prlair) 


1,5 kV (senkrecht) 


nach BN 427 / 42 






2 


lerragler 


24 a . 


nach BN 427 / 32 




— 


1 

1 


Neraraglar 


12 V. 


each BN 427 / 1? 




Spannungsvlhler 


( S fr31 ) 


slehe 427.7606.42 








Bwchsa 




0000 7110 94 


1 8N 119 / 2 / 5 










^ 



Ten 


Sttk 


Brzeichnung 


Elektrische Werte 


ngaben lenennung 


Herstrller, Anmerkqn 


C 204 


1 


Elko 


100 lif / . 5O.10X / 16 V 


•N no / 5 / 40 








































bl 2t.<l 


1 


Uiods 




1 h wwid 


i.OSWB 


&1 202 


1 


Diode 


780 5.1 rot 


aN 140 / ) / 2 








































T 201 


1 


Transistor 




2 N 3906 


S6 S 


I 202 


1 


Transistor 




aCY 59 D 


Intoraotall 


1 .’03 


1 


Iransl:tor 


troeversfarkwopsoruope 16 


BSA 45 




T .04 


1 


Iransistjr 




BCY 59 D 


Intoraotall 


T 205 


I 


Iranstslor 


'troev*rslarkii«.jS9ru!i,ie 16 


BSX 45 




I AH) 


1 


irdnsistr.r 


'trc.vorsti'-kiir^^gri.^;* !6 


BSX 45 





























































































































BN 427/12 

12-V-Regler (12 V stabilizer) 



Tf.» 


Jfdt 


krtichnunf 


Elektrnche Werte 


&enennur )9 


HtrttfHrr.Rnmtrkfii 


« Ml 




bichlditMidtrstMd 


820 B / 5X / Kl 2 / 0309 


R« 18 / 3 / 1 




R M2 




xhicbtNldarstMd 


10 b kg/ $91 / M 2 / 0309 


M 18 / 3 / 1 




R M3 


1 


XtiichtwidtrstaRd 


180 a / » / K1 2 / 0309 


Rd 18 / 3 / 1 




R M4 


1 


ichiditwid«rstMd 


a kO / 5X / Kl 2 / 0309 


R« 18 / 3 / 1 




R M3 


1 


Schiditwldw-stMid 


10 a / » / IQ 2 / 0309 


Rl 18 / 3 / 1 




R M6 


‘ 


Schlditwidtrstwid 


10 afl / 591 / IQ 2 / 0309 


rt 18 / 3 / I 




R M7 


. 


Sciiiclttwld«rttaiid 


270 a / 5)1 / IQ 2 / 0309 


M 18 / 3 / 1 




R M8 




- 

Sdiichtwidarstwd 


12 kB / 5X / W 2 / 0309 


Wl 18 / 3 / 1 




R M9 


1 > 


khlchtnid«r3t»nd 


5,1 a / 5)1 / K1 2 


L C 4 0309 


R 1 6 


R 410 


r'^ 

> 


Schictitvldtrstand 


3.9 ka/ 5J / W 2 / 0309 


rt 18 / 3 / 1 




R ^11 


1 


ScRlcbtwidtrstand 


2,2 ka/ » / U 2 / 0309 


Rll 18 / 3 / 1 




R M2 


1 ^ 


1 SchictitnidtrstMd 


5,6 ka/ 5X / K1 2 / 0309 


R« 18 / 3 / 1 




1 

R 413 1 


^ : 

1 


' SdtichUidtrstaml 


1,2 kO /5i / U 2 / 0309 


R« 18 / 3 / 1 




R 414 


1 


ochicMwidarstand 


0,33 a/ 10 ; / i w 


R n 3 


Raalata 


.... . ^ 

R %IS 1 


1 1 


SchichtMidtrstand 


R7 P / 5)1 / Rl 2 / 0309 


WN 18 / 3 / 1 




... 1 

1 


r 1 

L H 










j 


r~ - 








' 


1 












P Ml 1 


t 

, 1 


Schicktdrahaidtrsi 


, 1 kO / lia / 1 R 


RR 17 / 2 / 6 




I 


i 


■■ * 








i 












1 












C Ml 


1 


Kar. - KMd. j 


66 pF / 2)1 / N 150 


RN no / 2 / 3 




C M2 


1 


! Kf. • Rond. 1 


22 nf /20? / 400 9 


RR no / 3 / 7 






1 


1 Elko 1 


tTo pf / . » - 1« / 40 V 


WN no / 5 / M 




c m; 1 


l1 1 


1 







Tttl 


itcki Rezfidtnung 


1 ElektrisclK Wortf 


ifnennung 


H(rstrUrr.Amft«rk«i , 


C M4 J 


[ 1 ' Elko 


100 liF / *50-10} / 40 V 


Rl 110/ 5 /m 






1 i ■ 

[ - 1 : 


i 








[ t 

[ T - ■ 1 

! 


t .. 


— 


■ 


61 Ml 


1 Oiodt 


1 


iJ_44M 


COIM 


61 M2 


1 Olodo 


1 Zl>0 5,1 rot 


Rl IM / 3 / 2 






1 ^ 
1 - 1 


1 


- - 


— 




1 

1 






T Ml 


1 ^ Iraaaittor 


1 


2 I 2907 A 


Iiotorola 


T M2 


1 Transistor 




dSA 52 A 


Oitrathoro 


TM3 j 


^ 1 ' Transistor 




BfT 56 A 




T M4 ^ 


. 1 1 Transistor 




SSJf 52^ 


Oitrattior* 


I M5 


' I 

1 Transistor 


1 


. ^ 

BFY 56 A 


r 


T 406 


f 

1 transistor 


I 

L . 


SFY 56 A j 


! 


- 

;• 1 

) 

! 

i 

:■■■ i 

J 


It : 

I* ♦ 

1 1 . . . 

i i 

i ! . ■ 

llJ 


1 





. 



BN 427/32 
24-V-Regler (24 V stabilizer) 



Toil 


ink 


Bezoichnung 


Elektriiche Wert* ***»»"• 


iQSbtn Benennung 


Herstdler, Anmcrkgn 


R 601 


1 


SchichtMidorst. 


390 a / 5 )1 / Rl 2 / 0309 


WN 18 / 3 / 1 




B 60? 


1 


Schiditwidtrst. 


1 

3 

i 


RN 18 / 3 / 1 








































C 601 


1 


Pabitrkon'isnsator 


10 nF / 20 ; / ICCO V 


WN no / 1 / 1 




























L 601 


1 


Si-ula 


45 pH / 1.5 A 


B 82501 - C • C 12 


Sitaens 


L 602 


1 


Spult 


45 uM / 1.5 A 


B 82501 - C - C 12 


SlCMMS 


L 603 


1 


Spuls 


5 pH / 10 A 


8 82501 - 8 - C 21 


Sisncns 


1 604 


1 


Spult 


45hH / 1.5 A 


3 82501 . C • C 12 


Sientns 


L 605 


1 


Spule 


45 jiH / 1,5 A 


8 8^501 • C • C 12 


SicMns 








































1 


jpannungswahltr 




B WN 13 / 10 / 1 
















St bbl 


1 


ijeratsstecktr 




WN 119/3/5 













































































Teil 


itck 


Bezeictmung 


Elektriiche Werte ®**^'"* 


igobon genennung 


Heriteller.Anmerkgn 
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BN 427/42 

1 ,5-kV-Netzfilter, Spannungswahler (a.c. line filter 1.5 kV, voltage selector) 



Tcii 


3t(k 


Beztichnung 


Elektriiche Wcrte 


iQibcn Benennung 


Herstellrr, Anmerkgn 


R 101 


1 


Sdiichtvld. 


10 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 102 


1 


Sctilchtvid. 


10 W / 5 X / R1. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 103 


1 


Sc4<c*itw<d. 


39 fl / 5 X / Kl. 2 / 0JC9 


0000 7100 01 




R 1(H 


1 


Schichtvid. 


100 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 105 


1 


Schtehtwid. 


00 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 69 




R 106 


1 


ScMclitwtd. 


28 kfl / 1 X / K1.0,5 / 0309 


0000 7166 93 




R 107 


1 


Sc-lebtwld. 


100 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 106 


1 


SehfcHtwid. 


506 B / 0,5 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7218 16 




R 109 


1 


Sehtehtvld. 


100 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 110 


1 


ScMehtvId. 


27 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 06 




f 111 


1 


Sctiichtwifi. 


10 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R n? 


1 


‘cMchtwK-. 


1,17 kfl / 0,5 X /Kl.0,5 /0309 


0000 7218 17 




R 113 


1 


ScMehHtd. 


505 a / 0,5 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7218 16 




R 1U 


1 


Schichtvid. 


27 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 06 




R 115 


1 


Schichtnid. 


560 V / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 22 




R 116 


1 


SchicMvId. 


10 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 117 


1 


ScMchtwtd. 


10 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R lie 


1 


SchlehtKid. 


10 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 119 


1 


Schichivid. 


10 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 120 


1 


Schichtui j. 


76,9 fl / 0,1 X 


0000 7218 22 


HFE H13 


R 121 


1 


ScMchtvId. 


126 fl / 0,1 X 


0000 7218 23 


HFf 1613 


R 122 


1 


Schicktwid. 


135 B / 0,1 X 


0000 7210 26 


irt 1613 


R 123 


1 


Schichtwid. 


150,1 w / 0,1 X 


0000 7218 25 


0609 


R 126 


1 


SchicMwid. 


603,1 fl / 0,1 X 


0000 7218 26 


IfE 0609 


R 125 


1 


Schichtwid. 


820 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 60 




R 126 


1 


Schichtvid. 


100 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 69 




R 127 


1 


Schichtvid. 


90 kfl / 0,1 X 


0000 7218 27 


HFE 2013 


R 1?8 


1 


Schichtvid. 


11,1 kfl / 0,5 X / Kl.0,5/0309 


0000 7131 39 




R 129 


1 


Schichtvid. 


33 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 130 


1 


Schichtvid. 


10.9 kfl / 0,5 X / KV. 0 , 5/0309 






R 131 


1 


Schichtvid. 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 132 


1 


Schichtvid. 


90 kfl / 0.1 X 


0000 7218 27 


HFE 2013 






















































































R HO 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R HI 


1 


Schichtvid. 


33 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 63 




R H2 


1 


Schichtvid. 


lOOB / 5X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R H3 


1 


Schichtvid. 


12 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 02 




R m 


1 


Schichtvid. 


10 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 145 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / O 309 


0000 7100 37 




R 166 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R H7 


1 . 


Schichtvid. 


1 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 168 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 169 


1 


Schichtvid. 


1.8 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




Rjsa 


_L 


Schichtvid. 


Im/St/Kl.i/Diw 


0000 7100 25 





Tcil 


Stdc 


Bezeictinung 


Elektriiche Werte 


igeben Benennung 


Hersteller.Anmerkgn 


R 151 


1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 152 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 ' 0309 


0000 7100 37 




R 153 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 156 


1 


Schichtvid. 


3,9 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 32 




R 155 


1 


Schichtvid. 


3,9 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




HN 18 / 3 / 1 














R 157 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 158 


1 


Schichtvid. 


3,9 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 32 
















R 160 


1 


Schichtvid. 


5,6 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7218 29 




R 161 


1 


Schichtvid. 


10 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 162 


1 


Schichtvid. 


33 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 63 




R 163 


1 


Schichtvid. 


10 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 166 


1 


Schichtvid. 


33 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 63 




R 165 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 166 


1 


Schichtvid. 


10 Hfl / 5 X / Kl. 2 / 0616 


0000 7101 36 




R 167 


1 


Schichtvid. 


100 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 69 




R 168 


1 


Schichtvid. 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 169 


1 


Schichtvid. 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




















































R 176 


1 


Schichtvid. 


15,6 U / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 13 




R 175 


1 


Schichtvid. 


15,6 fl / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 13 




R 176 


1 


Schichtvid. 


10 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 177 


1 


Schichtvid. 


10 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 81 




R 178 


1 


Schichtvid. 


82 kfl / 0,5 X / Kl.0,5 /0309 


0000 7218 38 




R 179 


1 


Schichtvid. 


56 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 66 




R 180 


1 


Schichtvid. 


39 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 66 




R 181 


1 


Schichtvid. 


220 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 17 




R 182 


1 


Schichtvid. 


560 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 22 




R 183 


1 


Schichtvid. 


5.6 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 36 




R 186 


1 


Schichtvid. 


150 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 15 




R 185 


1 


Schichtvid. 


220 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 17 




R 186 


1 


Schichtvid. 


100 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 187 


1 


Schichtvid. 


68 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 188 


1 


Schichtvid. 


150 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 15 




R 189 


1 


Schichtvid. 


1.5 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 27 




R 190 


1 


Schichtvid. 


3.3 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 31 




R 191 


1 


Schichtvid. 


2.7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 30 




R 192 


1 


Schichtvid. 


100 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 193 


1 


Schichtvid. 


100 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 196 


1 


Schichtvid. 


120 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 16 




R 195 


1 


Schichtvid. 


12 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 196 


1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / *1. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 197 


1 


Schichtvid. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 198 


1 


Schichtvid. 


82 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 1 2 




R 199 


1 


Schichtvid. 


680 fl / 5 X / Kl. 2 / 0308 


0000 7100 23 




R 1101 


1 


Schichtvid. 


670 fi / 0.5 X / Kl .0.5/0309 


OOff 7131 61 





f 
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Fortsetzung (continued) 



Fortsetzung (continued) 



Tcil 


3tU 


Bezeidinung 


EI«ktriicheW»rt* ***^*“* 


igetcn ijnennung 


Htrsteller.Anmerkqn 


R 1101 


1 


SchichtMid. 


100 h / 0,5 J / Kl.n,5/0309 


0000 7131 42 




R 1102 


1 


Schichtvld. 


330 fl / 5 ? / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 19 




R 1103 


1 


Schtchtwid. 


100 2 / 5 t / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 13 




R 1104 


1 


Schichtvld. 


68 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 1105 


1 


Schichtvid. 


330 2 / 5 t / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 19 




R 1106 


1 


Schkhtvid. 


1,8 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 1107 


1 


SeliichWd. 


560 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 22 




R 1108 


\ 


Sehtchtwld. 


499 V /O.l X / I* 50 




S(tt 0207 


R 1109 


1 


ScMchtvfd. 


229 e / 0,1 : . U 50 




SW 0207 


R 1110 


1 


Schichtvfd. 


54.'* 0 / 0,1 ? / Ik 50 




SM 0207 


R nil 


1 


Schichtvid. 


10 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 1112 


1 


Schichtwid. 


4,7 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 71W 33 




R 1113 


1 


Schictitvtd. 


100 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 49 




R IIU 


1 


Schichtvid. 


56 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 46 




R 1115 


1 


Schichtvid. 


100 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 1116 


1 


Schichtvid. 


4,7 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 33 




R 1117 


1 


Schichtvid. 


68 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 47 




R 1118 


1 


Schichtvid. 


1,8 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 1119 


1 


Schichtvid. 


100 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 1 3 




R 1120 


1 


Schichtvid. 


10 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 1121 


1 


Schichtvid. 


68 b / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 1122 


1 


Schichtvid. 


493 b / 0,5 X / Kl. 0,5/0414 


0000 7218 33 




R 1123 


1 


Schichtvid. 


82 w / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 12 




R 1124 


1 


Schichtvid. 


100 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 1125 


1 


Schichtvid. 


100 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 1 3 




R 1126 


1 


Schichtvid. 


680 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 23 




R 1127 


1 


Schichtvid. 


15 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 39 




R 1128 


1 


Schichtvid. 


1 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 1128 


1 


Schichtvid. 


2,7 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 30 




R 1130 


1 


Schichtvid. 


100 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 13 




R 1131 


1 


Schichtvid. 


100 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 1132 


1 


Schichtvid. 


120 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 14 




R 1133 


1 


Schichtvid. 


150 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 15 




R 1134 


1 


Schichtvid. 


1,5 kb / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 27 




R 1135 


1 


Schichtvid. 


3.3 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 31 




R 1136 


1 


Schichtvid. 


100 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 1137 


1 


Schichtvid. 


82 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 12 




R 1138 


1 


Schichtvid. 


560 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 22 




R 1139 


1 


Sc’-lchtvld. 


5,6 kb / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 34 




R 1140 


1 


Schichtvid. 


150 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 15 




R 1141 


1 


Schichtvid. 


68 b / 5X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 11 




R 1142 


1 


Schichtvid. 


2,7 kb / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 30 




R 1143 


1 


Schichtvid. 


56 k9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 46 




fi 1144 


1 


Schicliivid, 


82 k2 /C,5 X / kl. 0,5/0309 






R 1145 


1 


Schichtvid. 


56 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 46 




R 1146 


1 


Schichtvid. 


220 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 17 




R 1147 


1 


Schichtvid. 


10 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 1148 


1 


Schichtvid. 


10 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 1149 


1 


Schichtvid. 


10 2 / 5 * / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 1150 


1 


Schichtvid. 


10 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 





T*.l 


iUk 


Bezvichnung 


ElektriicheWarte ®**^*“* 


iQtben lenennung 


Htrstfllfr.Anmfrkgn 


R 1151 


1 


ScMchtvidtrttar.d 


3.3 kO / 5 X / Kl 2 / 0109 


NR 10/3/1 








































P 101 


1 


Schichtdrahvid. 


500 b / lln / IN 


NR 17/2/10 
















P 103 


1 


Schichtdrabvid. 


25 kb / lln / 0,5 N 


0000 7104 48 


2 NR 17 / 2 / 8 






































C 101 


1 


Kar. Kond. 


22 af / ^.100 X/ 40 V / R : 


0000 


com / 0.4 


C 102 


1 


Kar. Kofid. 


22 aF / ^0*100 X/ 40 V / fi ] 


0000 


EOn / 0.4 


C 103 


1 


Kar. Kond. 


22 aF / ^0.100 X/ 40 V / fi 


OPOP 


[■■FH , ?.4 


C 104 


1 


Kar. Kond. 


22 nf / -20.100 X/ 40 V / fi 


COOO 


EOPU / 0.4 


C 135 


1 


Kar. Kond. 


22 nF / -20.100 X/ 40 V / R 


0000 


■ EOPU / 0.4 


C 106 


1 


Kar. Kond. 


22 af / -20.100 X/ 40 V / fi 


OOOO 


EOPU / 0.4 


C 107 


1 


riko 


1C mF / 20 X / 25 V - 


0000 7158 30 


NR no / 5 / 61 


C 108 


1 


[Iko 


68 mF / 20 X / 16 V - 


0000 7109 65 


NR no / 5 / fl 


C 109 


1 


Kar. Konc. 


120 pF / 2t 


0000 7106 75 


NR no / 2 / 3 


C 110 


1 


[Iko 


68 .J / 20 X / 16 V - 


0000 7109 65 


NR no / 5 / 61 














C 112 


1 


Iriaaar 


4 / 20 pf / N 470 




NR 111 / 1 / 2 














C 114 


1 


IriaMr 


3 / 10 of / N 033 




NR 111 / 1 / 2 


C 115 


1 


Iriaaar 


4 / 20 pF / R 470 


OOOC 7109 91 


NR 111 / 1 / 2 


C 116 


1 


IriaMr 


10 / 40 pF / N 750 


0000 7109 92 


NR 111 / 1 / 2 


C 117 


1 


Iriaaar 


10 / 40 pF / « 750 


0000 7109 92 


NR 111 / 1 / 2 


C 118 


1 


IriaMr 


10 / 40 pF / R 750 


0000 7109 92 


NR 111 / 1 / 2 


C 119 


1 


IrliMr 


10 / 40 pF / R 750 


0000 7109 92 


NR 111 / 1 / 2 


C 120 


1 


Kar. Kond. 


91 pF / 2 X 


OOOC 7132 65 


RPO/11 RDOk 3 X 18 


C 121 


1 


Kar. Kond. 


91 pF / 2 X 


0000 7132 65 


NPO/11 ROOk 3 X 18 


C 122 


1 


Kar. Kond. 


91 pF / 2 X 


0000 7132 65 


RPO/18 RDQk 3 X 18 


C 123 


1 


Kar. Kond. 


91 pF / 2 X 


0000 7132 65 


mnt ROQk 3 X 18 


C 124 


1 


Kar. Kond. 


82 pF / 2 X 


0000 7106 73 


NR no / 2 / 3 


C 125 


1 


Kf - Kond. 


0,1 J / 20 X / 100 V - 


0000 7107 40 


NR no / 3 / 7 


C 126 


1 


Kf - Kono. 


0,1 uF / 20 X / 100 V - 


0000 7107 40 


NR no / 3 / 7 


C 127 


1 


Kar. Kond. 


27 pF / 2 X 


0000 7106 67 


NR 110 / 2 / 3 


C 128 


1 


Kf . Kond. 


200 pF / 1 X / 250 V - 


0000 7218 34 


8f. 53. 1 Jahra 


C 129 


1 


Iriaaar 


10 / 40 pF / R 750 




RRJIIJ.] /_? 


C 130 


1 


Kf - Kond. 


200 pF / 1 X / 250 V . 


0000 7210 34 


8f. 53. 1 Jahra 


C 131 


1 


IriMor 


10/60 pF / R 1500 


0000 7172 78 


10 S-Trlko 20 Stattnai 


C 132 


1 


Kar. Kond. 


?7 pF / 2 X 


0000 7106 67 


NR no / 2 / 3 


C 133 


1 


IriaMr 


3 / 10 pf / R 033 




RK 111 / ] / 2 














C 135 


1 


Elko 


22 liF / 20 X / 16 V - 


0000 7109 64 


NR 110 / 5 / 61 


C 136 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 16 V - 


0000 7109 64 


NR no / 5 / 61 


C 137 


1 


Kar. Kond. 


22 nf / -20.100 X/ 40 V / R 


10000 EOPiJ / 0,4 


NR 110 / 2 / 10 


C 138 


1 


Kar. Koad. 


1C nf / -2C .80 X / 50 V - 


0000 7214 18 


Sfi 8 Ut R 10000 itl6 


C 139 


1 


Elko 


10 -F / 20 X / 25 V - 


0000 7158 30 


NR no / 5 / 61 


C 140 


1 


Elko 


22 tJ / 20 X / 16 V - 


0000 7109 64 


NR 110 / 5 / 61 



Eingangsteil PM-8 
Input stage BN 436 (T) 
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Fortsetzung (continued) 



Teil 


3ttk 


Bezeichnung 


El.k.mrt.W.r.. 


igabcn lenennung 


Herstellrr.Anmerkqn 


C HI 


1 


Ktr. Kond. 


22 nf / .20.100 J /40 V / R 


10000 


EOPO / 0.4 


C H2 


1 


Elko 


22 mE / 20 t / 16 V - 


0000 7109 64 


VN 110 / 5 / 61 














c m 


1 


Elko 


22 uF / 20 ? / 16 V - 


0000 7109 64 


VN 110 / 5 / 61 














C 


1 


Kf • Kond. 


1,5 .jF / 20 X / 63 V - 


OOOC 7147 33 


B 32110 . E 9155 - 0 


C H7 


1 


k«r. • Kond, 


22 If 1 -20.100 X/40 V / R K 


000 


EOPU / 0.4 


C H8 


1 


Elko 


22 nF / 20 X / 16 V . 


0000 7109 64 


VR lie / 5 / 61 


C H9 


1 


Elko 


22 mF / 20 X / 16 V - 


0000 7109 64 


VN 110 / 5 / 61 


















































r 134 


1 


Elko 


22 / / 20X / 16 V - 


0000 7109 64 


VR nn / 5 / 61 


C 155 


1 


Kor. Kond. 


10 nE / .20 t80 X / 50 V • 


OOOC 7214 18 


RIG 

So 8 Ut ?■ 10000 


C 156 


1 


(or. Kond. 


22 nF / .20*100 X / 40 V / ( 


10000 


EDPU / :.4 


C 157 


1 


Ktr. Kond. 


10 nF / .21 *80 X / 50 V . 


0000 7214 18 


RIG 

Sp 8 lit R IQflOfl ■ 


C 150 


1 


Kor. Kond. 


22 nf / J0.100 X / 40 V / ( 


10000 


EDPU / 0.4 


C 159 


1 


Elko 


22 mF / 20 X / 16 » - 


0000 7109 64 


VR no / 5 / 61 


C 150 


1 


Ef - Kr^jd. 


r.oS.r / 2 (. X / 1W V . 




V. 110/3/7 


C Itl 


1 


Ktr. Kond. 


30 oF / 2 X / 400 V . 


0000 7225 51 


R 150/18 R03U 3*12 


C 162 


1 


TrIoMr 


3 / 10 pf / R 033 


0000 7109 90 


VR 111 / 1 / 2 














C 164 


1 


Elko 


22 (/ / 2C X / 16 V . 


0000 7109 64 


VR lie / 5 / 61 


C 165 


1 


Elko 


68 mF / 20 X / 16 V . 


0000 7109 65 


MR 110 / 5 / 61 


C 166 


1 


Ktr. Kond. 


27 pf / 2 X 


0000 7106 67 


MR lie / 2 / 3 


C 167 


1 


Kor. Kond. 


15 pF ' 5 X 




MR lie / 2 / 3 


C 166 


1 


Elko 


68 pf / 20 X / 16 V . 


GOOD 7109 65 


MR 110 / 5 / 61 


C 169 


1 


Elko 


68 ^ / 20X / 16 V . 


0000 7109 65 


MR 110 / 5 / 61 


C 170 


1 


Elko 


22 pF / 20 X / 16 V . 


0000 7109 64 


MM 110 / 5 / 61 


C 171 


1 


Elko 


330 / 20 X / 6 V . 


0000 7109 07 


MR 110 / 5 / 60 


C 172 


1 


Elko 


10 pf / 20 X / 25 » - 


OOOC 7158 30 


MR 110 / 5 / 61 


C 173 


1 


Trlnwr 


10 / 40 pf / « 750 


0000 7109 92 


MR ill / 1 / 2 


C 17* 


1 


Ktr. Kond. 


fC pf /2X 


0000 7106 7 3 


MR lie / 2 / 3 


C 175 


1 


Elko 


10 pf / 20 X / 25 » - 


0000 7158 30 


MR 110 / 5 / 61 


C 176 


1 


Ktr, Kond. 


10 nF / .20tMX /50 V . 


0000 7214 18 


Sn'i Ut R 10000 


C 177 


1 


Ktr. Kond. 


39 pf / 2X 


0000 7106 69 


MR no / 2 / 3 














C 179 


1 


Kf . Kond. 


1.5 nf / 1 X / 63 V - 


0000 7147 03 


MM lie / 3 / 3 


C 19C 


1 


Elko 


68 pf / 20 X / 16 V . 


0000 7109 65 


MR 110 / 5 / 61 


C 161 


1 


Elko 


68 ;/ / 20 X / 16 V . 


0000 7109 65 


MR no / 5 / 61 


C 182 


1 


Elko 


150 / / 20 X / 16 V . 


0000 7109 66 


MR lie / 5 / 61 


C 183 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 16 V . 


0000 7109 64 


MR no / 5 / 61 


c 


1 


ilKo 


150 pf / 20 X / 16 V . 


gtriel; |<f 


MR n-J / 5 / 61_ 


C 185 


1 


TrtnMr 


3 / 10 pf / » 033 


0000 7109 90 


MR 111 / 1 / 2 


C 186 


1 


Ktr. Kond. 


30 pf / 2 X / 400 V . 


000( 7225 51 


1 150/18 ROOD 3*12 


C 187 


1 


Ktr. Kond. 


12 pf /5X 


0000 7106 63 


MR no / 2 / 3 


C 188 


1 


Elko 


68 pf / 20 X / 16 V - 


0000 7109 65 


MR 110 / 5 ; 61 


C 189 


1 


Ktr. Kond. 


33 pf / 2 X 


OOOC 7106 68 


MR 110 / 2 / 3 


C 1H0 


1 


Elko 


1,5 if / i'OX / 25 V_2 




MK nn / 5 / 61 





3ttk 


Brzi'Khnung 


E!rktrtjfheV,>rr» 


brnu.npog 


Htrsii’iirr An-^fr*.(jii i 


C 191 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 16 V . 


0000 7109 64 


MR no / 5 / 61 j 


C 192 


1 


Kf . Kond. 


0,68 pf / 20 X / 100 V - 




MR no / 3 / 7 { 


C 193 
C 194 


1 

1 


Ktr. Kond. 


22 of / .20.100 X / 40 V / 1 


10000 


EOPU / 0,4 1 


Ktr. Kond. 


10 nf / .20 .50 X 


0000 7106 85 


MR 110 / 2 / 4 


C 195 
C 196 
C 197 


1 


Ker. Kond. 


22 nf / .20.100 X / 40 V / 1 


10000 


EOPU / 0,4 ! 


1 


Ktr. Kond. 


10 nf / .20 *50 X 


0000 7106 85 


MR 110 / 2 / 4 


i) 

1 


Elko 


220 pf / 16 V - 


B 45 175 . A 3227 • » 


Sitntns 






>) !i -Jitltyp 


•if E: 227 pE/.U V/3 412S3-* 422 


^•l/SUr.Ens od.r 220 uf/)5 V/E9 220/16/RCC 


C 198 ! 


1 


\ 

Eikp 


330 pf / 28 X / 6 V - 


Serlt E; er.tfa’lt. 


Mil no / 5 / 60 










































































D 101 


1 


libtrtrtgtr 




Bv. 436 - 7702 
















































































































T 101 


1 


Transistor 


2 R 3947 


0000 7123 59 




T 102 


1 


Transistor 


2 R 3251 


0000 7123 35 
















1 104 


1 


Transistor 


PM 7094 


0000 7121 51 




1 105 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




1 106 


1 


Transistor 


DM 7094 


0000 7121 51 




T 107 


1 


Transistor 


OM 7094 


0000 7121 51 




T 108 


1 


Transistor 


DM 7094 


0000 7121 51 




1 109 


1 


Transistor 


!)M 7094 


0000 7121 51 




T no 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




1 1ll 


1 


Transistor 


DM 7094 


0000 7121 51 




T 112 


1 


Transistor 


OM 7094 


0000 7121 51 




T 113 


1 


Transistor 


DM 7154 


0000 7121 52 




1 114 


1 


Transistor 


2 K 3251 


OOOC 7123 35 




T 115 


1 


Transistor 


OM 7094 






















































T 120 


1 


Transistor 


2 R 3947 




!.»r 2 R 3947 vim 

Kotcrpla Vtrurrden 


1 121 


1 


Transistor 


2 R 3251 


OOOC 7123 35 




T 122 


1 


Transistor 


2 R 3251 


0000 7123 35 




1 123 


1 


Transistor 


BfR 37 






T 124 


1 


Transistor 


2 R 3947 


0000 7123 59 




1 125 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 
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T«1 


ink 


Bezeichnung 


EIcktriiche Worta ®«*^*“* 


igobtn lenennung 


Herstfllrr.Anmerkgn 


T 1% 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 127 


1 


Transistor 


2 II 39^7 


0000 7123 59 




T 128 


1 


Transistor 


OK 715* 


0000 7171 52 




T 129 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 130 


1 


Transistor 


ON 715* 


0000 7121 52 




1 131 


1 


Transistor 


2 8 39*7 


0000 7123 59 




T 132 


1 


Transistor 


2 8 39*7 


0000 7123 59 




T 133 


1 


Transistor 


BFR 37 






1 


1 


Transistor 


2 8 3251 


0000 7123 35 




1 135 


1 


Transistor 


2 8 39*7 




1 kr 2 A 19*7 von 
futbrols vervi-ndon 


T 138 


1 


Transistor 


2 8 3251 


0000 7123 35 
































































G1 101 


1 


Olodo 


1 N ***8 


0000 7122 76 




G1 102 


1 


Olodo 


1 8 ***8 


0000 7122 78 




























61 105 


1 


Oloda 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




61 106 


1 


Oloda 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




G1 107 


1 


Olodo 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




61 108 


1 


Oloda 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




61 109 


1 


Oloda 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




61 110 


1 


Olodo 


1 8 ***8 


0000 7122 76 
























____ ___ 




113 


1- 


7 • Olodo 


ZD Il/O; -11 V XI i J/.25 sA odar 
ZY 11 V/1 i tri 53 nA{J'.unsts1aflt«‘iaoio) 




il. Ill 


1 


2 • Olodo 


70 Ill'll -11 V X JZ-i5 aA ot 

Z.Ul Uy t 53j!A(!i«.'';;tstof 


rehiusa) 




61 115 


1 


Oloda 


BAY 18 


0000 7120 57 




61 118 


1 


Olodo 


BAY 18. 


0000 7120 57 




61 117 


1 


Olodo 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




61 118 


1 


Olodo 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




61 119 


1 


Oloda 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




61 120 


1 


Olodo 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




61 121 


1 


Olodo 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




61 122 


1 


Olodo 


1 8 ***8 


0000 7122 76 








































61 128 


] 


Z - Olodo 


ZP0 2.7 






61 127 


1 


Olodo 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




61 128 


1 


Olodo 


1 8 ***8 


0000 7122 76 




61 129 


1 


Olodo 


BAY 18 


0000 7120 57 




61 130 


1 


Oioda 


BAY 18 


0000 7120 57 




61 131 


1 


Olodo 


1 8 *4*8 


0000 7122 76 




61 132 


1 


Olodo 


1 8 *4*8 


0000 7122 76 




61 113 


1 


Clods 


1 8 ***8 


















L 101 


1 


Spula 


2*0 til 


0000 7131 26 


80.1537 - 9* Oalavsn 


1 102 


1 


Spula 


2*0 mH 


0000 7131 26 


80.1537 , 9* ^lavan 


L 103 


1 


Spuls 


2*0 mH 


OOOO 7131 26 


80.1537 . 9A Oalavan 


1 


1 


Spula 




B«. *36 . 7882 




1 105 


1 


Spula 




8*. *36 • 7883 




L 108 


1 


Spula 




Bv. 376 - 788* 




1 107 


1 


Spula 




8*. *36 - 7885 




L 108 


1 


Spula 




Bv . *36 - 7886 
















L 110 


1 


Spult 


2»0 uH 


nc:0 7131 26 


80.1537 . 9* Oalavan 



Tail 


ink 


Beztictinung 


ElektrlseheWarte ®**^*“* 


igaban lenennung 


Htataller, Anmarkgn 


L 111 


1 


Spula 


24C til 


0000 7131 26 


Ro.1537 • 9* Oalavan 






































t 115 


1 


Spula 


2*0 mH 


0000 7131 26 


No.1537 - 9* Oalavan 


L 116 


1 


Spula 


2*0 mN 


0000 7131 26 


No.1537 . 9* Oalavaa 


L 117 


1 


Spula 




Bv. 376 - 7883 




L 118 


1 


Spvla 




Bv. 376 . 7883 




L 119 


1 


Spula 




Bv. *36 - 7887 




L 120 


1 


Spula 




Bv. *36 - 7888 




L 121 


1 


Spula 




Bv. *36 . 7889 
















L 123 


1 


Spula 




Bv. 376 . 7883 




L 12* 


1 


Spula 




Bv. 376 . 7883 




1 125 


1 


Spula 


2*0 uH 


0000 7131 26 


No.1537«9* Oalavan 


1. 126 


1 


Spula 


2*0 iiB 


(1D«! 71 .n 26 


*.'o.1‘ Ddlevan 


1 127 


J 


Spula 


1 10 pH 


kk 117_ / 1./.2 










t 




' 


R«1 101 


1 


Ralala 


1* 19QIBB SB 




Ml 118 / 2 / 1 


Ral 102 


1 


Ralata 


RA 19QQ2 8 58 




Ml 118 / 2 / 1 


Ral 103 


1 


Ralala 


RA 19002 B 58 




W 118 / 2 / 1 


Ral 10* 


1 


Ralats 


RA 19002 B 58 




m 118 / 2 / 1 


Ral 105 


1 


Ralala 


RA 190D2 8 58 




WIIB / 2 / 1 


















































Ral 110 


1 


Ralata 




Bv. 376 - 8201 




Ral 111 


1 


Ralala 




Bv. 376 - 8201 








































S 101 


1 


SdMltar 




antlisitan In Bu 102 




S 102 


1 


Schaltar 




anthaltan In Bu 103 




S 103 


] 


Schaltar 


1 X U 




»1 ill3/*/l 














Bu 101 


1 


Buchsa 




0*36 0*12 00 




Bu 102 


1 


Buchaa 




0000 371* 00 


1 « 119 / 1 / 8 


Bu 103 


1 


Buchsa 




*36 . OkOl.OO / 5 


2) 

nit Slucklisla 


?.. 1J* 


1 


Buchso 




*36 . CA09.13 / 5 












Si-rjyf^F; 2) ODOO J’llE Tii/* »K Ii'i/1/8 


Bu 106 


1 


Buchsa 






2 MR 119 / 8 / 1 


Bu 107 


1 


Buchsa 




OOn 1637 00 


1 MN 119 / 8 / 1 


Bu 108 


1 


Buchsa 




0000 1637 OO 


1 MR 119 / 8 / 1 


Bu 109 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 MR 119 / 8 / * 


Bu 110 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 MR 119 / 8 / * 


Bu 111 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 MR 119 / 8 / * 






























































St 106 


1 


StacAar 




0000 2686 00 


3 MR 119 / 8 / 3 


St 1C7 


1 


Stackar 




0000 2686 00 


3 MR 119 / 8 / 3 


St 108 


1 


Stackar 




0000 2686 00 


3 MR 119 / 8 / 3 


SI 109 


1 


Stackar 




0000 268* 00 


2 MR 119 / 8 / 3 


St no 


1 


Stackar 




0000 268* 00 


2 MR 119 / 8 / 3 


St 111 


1 


Stackar 




0000 268* 00 


2 MR 119 / 8 / 3 
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T»il 




Brzeicfinunj | 


Eifktrijcht Wjrte > > ■■•r-'iiut'i fefn^nnun^ 


Htrifflifr, An.-nm;- . 


R ?01 


1 


Schtchtwid. 


390 C / 5 1 / K1 2 / 0329 


COCO 7100 X 


j 


R 202 


1 


H«tallschicntki3. 


162 0 / 1 ? / 1h 50 




Wit 13 / * / 1 


R 203 


1 


Schtchtvid. 


150 C / 5 X / K1 2 / 0505 




flRia / 3 / 1 


R 20* 


1 


ScMchtvId. 


220 fl / 5 X / n 2 / 03M 


OCX 7100 17 




R 205 


, 


SchIchUld. 


220 fl / 5 X / R1 2 / C>3S 


or-o 7100 17 




R 206 




Schichtvid. 


220 fl / 5 X / K1 2 / 03C5 


COM 7100 17 




R 207 


1 


Schtchtwid. 


150 C / 5 X / R1 2 / 0309 




«N 18 / 3 / 1 


R 208 


1 


Schtchtwtd. 


6,8 kfl / 5 X / K1 2 / 0M9 


C'500 7100 35 




R 209 


1 


Schtchtwid. 


3,9 W / 5 X / W 2 / 0X9 


Or-00 TIM 32 




R 210 


1 


Schtchtwid. 


2,2 kO / 5 X / K1 2 / 0309 


OCtO 7100 29 




R 211 
R 212 
R 213 


1 : SchIcKtvId. 


*,7 k2 / 5 X / m 2 / 0309 


COM 7100 33 




1 


Schtchtwid. 


150 B / 5 X / m 2 / 0309 




RN 13 / 3 / 1 


1 


Schtchtwid. 


22 fl / 5 X / n 2 / 0309 


0000 71C0 05 




R 2U 


1 


Schtchtwtd. 


22 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


CCOO 7100 C5 




R 215 


1 


Schtchtwtd. 


220 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


CC-3C 7100 17 




R 216 


1 


Schtchtwtd. 


150 B / 5 X / n 2 / 03C9 




RN 18 / 3 / 1 


R 217 


1 


Schtchtwtd. 


33 fl / 5 X / Id 2 / 03C9 


OCX 7100 07 




R 218 


1 


Schtchtwtd 


*75 fl / 1 X / K1 0,5 / 0309 


OOCO 715* 7* 
















R 220 




Schtchtwid 


10 fl / 5 X / R1 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 221 
R 222 


1 


Schtchtwtd 


*12 fl / 1 X / K1.0,5 / 0309 


COCO 7165 *0 




1 ' 

1 ' Schiditvtd. 


ICO fl / 5 X / n 2 / 0X9 


0000 7100 13 




R 223 


1 1 ScMchtvid 


1 kfl / 5 X / m 2 / 0X5 


ceoc 7100 X 




R 22* 


1 


Schtchtwtd. 


100 t / 5 X / n 2 / 0X9 


OCOO 71X 13 




R 225 


1 


Schtchtwtd 


1,2 kC / 5 X / r,1 2 / CX9 


0000 7100 X 


i 


R 25 ’ 


1 


Sthit'lwid. 


*100 i / 5 X / Id 2 / C309 


1 cc:3 71 CC 13 




a 227 


1 


Schtchtwtd. 


1,8 kfl / 5 X / K1 2 / 0509 


COCO 71C0 X 




R 228 


1 


Schtchtwtd. 


1,73 kfl / 1 t / n 0,5 / 0309 


OOCO 715* 75 




R 229 


1 


Schtchtwid. 


100 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


OOCO 7100 13 
















R 231 


1 


Schtchtwid. 


10 fl / 5 X / rl 2 / OX-9 


0000 7100 01 




R 232 


1 


Schtchtwid. 


r “ ■ 

10 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


OOCO 71 M 01 




R 233 


1 


Schtchtwid. 


10 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


OCCO 7100 01 
















R 235 


1 


Schtchtwtd. 


7,83 kfl / 1 X / Id 0,5 / 0X9 


OOOC 715* 76 




R 236 


1 


Schtchtwtd, 


17,75 kfl / 1 X / K1 0,5 / 0309 


0000 715* 77 




R 237 


1 


Schtchtwid. 


IX C / 5 X / m 2 / 0309 


0000 7100 1* 




R 238 


1 


Schtchtwtd. 


' 2X fl / 5 X / R1 2 / 03C9 


0000 71M 17 




R 239 


1 


Schtchtwtd. 


i 100 fl / 5 X / R1 2 / 03C9 


OOCO 7100 13 




R 2*0 


1 


Schtchtvjd. 


1 680 fl / 5 X / Id 2 / 0309 


0000 7100 23 




R 2*1 


1 


Schtchtwtd. 


% fl / 5 X / K1 2 / 0309 


0X0 71X 10 




R 2*2 


1 


Schtchtwtd. 


10 fl / 5 X / Id 2 / C309 


OOCO 71 CO 01 




R 2*3 


1 


Schtchtwid. 


1 22 fl / 5 X / K1 2 / C309 


0X0 71M 05 




R 2** 


1 


Schtchtwtd. 


' 22 fl / 5 X / K1 2 / 0309 


0X0 7100 05 













































































Teii 


Sttk 


Bezeichnung 


EIcktrijche Warte ***♦*“» 


igabcn Rfnennung 


Herjtfller, Arimarkgn 


R 250 


1 


Schtchtwid. 


*99 fl / 1 X / Il(.50 / 0207 


RR 18 / * / 1 




R XI 


1 


Schtchtwid. 


100 fl / 5 X / 11. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R »2 


1 


Schtchtwid. 


3,9 kfl / 5 X / Id. 2 / 0309 


0000 7100 32 




R X3 


1 


Schtchtwid. 


100 B / 5 X / K1. 2 / 0X9 


0000 7100 13 




R 25* 


1 


Schtchtwid. 


10 fl / 5 X / K1. 2 / 0309 


OCOO 7100 01 




R X5 


1 


Schtchtwid. 


10 fl / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 256 


1 


Schtchtwid. 


56 0 / 5 X / la. 2 / 0309 






R 257 


1 


Schichtwid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0X9 


















































































































































































































C 201 


1 


*»f. Ka«d. 


15 ef / 2 X / *M V . 


0000 72C? 63 


1 Valvo 

KP 0 / IB ROM 3 X 13 


C X2 


1 


Trtrjer 


3/10 (^ / 1 0 33 


0000 7109 90 


RR 111 / 1 / r 


C X3 


1 


Trfwtr 

6U«MP-«cnd. 


3/10 pf / 1 0 33 


0000 7109 90 


RR 111 / 1 / 2 


C 20* 


1 


215 pf / 1 X / 5X V . 


OOCO 715* SO 


Jahra 

Bf. 51.15/3/215/1/::' 


C 205 


1 


R»r. kond. 


21 pF / 2 X / 5X V . 


R 075 / IB ROlU 3 x 10 


CRL 


C 206 


1 


Trlfcdr 


3/10 pf / R 0 33 


OCOO 7109 90 


W 111 / 1 / 2 


C X7 


1 


61iMir>.Cond. 


193 pf / 1 X / 5M V - 


0000 715* 91 


Jahrw ! 

Sf. 51.15/G/l?:/!/: 


C 208 


1 


TrtiMr 


3/10 pf / 1 0 33 


0000 7109 90 


RR 111 / 1 / 2 j 


C 209 


1 


Rtr. kort-i. 


31,2 pf /1X/5XV . 


R 075 / IB RXO 3 x 12 


■ ! 


C 210 


1 j 


Glt»o«r.T.ond. 


169 pf / 1 X / 5X V . 


0000 715* 92 


Jahra 

87.51.15^/163/1/500 


C 211_ 
_C 21 2_ 


I i 

II 


Kir. Kertd. 


10 pf / ♦ 0,X pf / 500 V . 


R 075 / IB ROlU 3 x 10 


J 

CRL 


1_ IrtiMP 


3/10 pf / R 0 33 


0000 7109 90 


RR 111 / 1 / 2 


C 213 


1 


Ktr, ro«d. 


52,3 pf / 1 X / 500 V . 


NPO / IB ROLU 3 X 1* 


CRL 


C 21* 


1 


1 Trictdr 


3/10 pf / R 0 33 


0000 7109 90 


k-R 111 / 1 / 2 


C 215 


1 


E1ko 


10 pf / 20 X / 16 V . 


0000 7109 63 


RN 110 / 5 / 61 


C 216 


1 


Kar. Kaed. 


68 of / 2 X / 63 V / R 150 j 


EORU / 0.6. Rait 5 m 




C 217 


1 


K<>r. Kond. 


ICO pf / 2 X / 63 V / H 150 * 


ED.RU / 0.6. Rlit 5 m 




C 218 


1 


Elko ‘ 


1 (/ / 20 X / 35 V . 


0000 7109 78 


RR no / 5 / 61 














C 2X 


1 


Kf .Koad. 


10 f/ / 20 X / 630 V - 


0000 71X SO 


RR no / 3 / 7 


C 221_ 
C 222 


1^ 

1 


Kf. Kond. 


10 nf / 20 X / 6M V . 


0000 7156 90 


RN 110 / 3 / 7 


Elko 


1 pf / 20 X / 35 V - 


OCOO 7109 78 


RR lie / 5 / 61 


C 223 


1 


Elko 


1 / 20 X / 35 V . 


0000 7109 78 


RR 110 / 5 / SI j 


C 22* 


1 


Kf . Ko»wf. 


C,1 if / 20 X / 100 R . 


0000 7107 *0 


RN 110 / .3 / 7 1 


C 2X 


1 


1 Ker. Kond. 


22 nf / -20.100 X / *0 V / R ! 


lOCOO 


EOPO / 0.* i 
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Toi 


JfUi CtintOnurg 


Eltktrutht Wtr*i ji-tr; j rtrs?rlitr, *.• rf; i.;r 


C 2^ 


1 ! Ker, Ko-nd. 


22 nf / J0.100 1 / *0 V / « 


f 

ICOQO 


EOPU / 0,* 














C 229 
C 229 


1 

1 


EUo 


22 »/ / 20 X / 16 V • 


COCO 7109 6* 


W 113 / 5 / 61 


Trlmr 


1.7 /3pf 




1 HI 111/2/2 


C 23C 
C 231 


1 


Kf - Koad. 


0,1 >/ / 20 X / 100 V . 


OOCO 7107 *0 


W no / 3 / 7 


1 

1 


Kf • Kond. 


1 / / 10 X / 100 » - 


COCO 7107 *6 


HM no / 3 / 6 1 


C 232 


Kf • Kond. 


0,1 / / 20 X / 100 » . 


CCOO 7107 *0 


HU no / 3 / 7 j 


C 233 


1 


Kf • Kond. 


0,1 i/ / 20 X / 100 » . 


CXO 7107 *0 


t 

n ilO / 3 / 7 1 


C 23* 


1- 


Kf • Kond, 


1 if / 10 X / 100 V . 


OOCO 7107 *6 


W no / 3 / 6 ! 


C 235 




Kir. Kond. 


22 «F / .20.100 X / *0 V / 1 


I ICOCO 


EOPU / C.* 


c :?5 
C 227 
C 238 


1 ' 
M 


K«r. Kond. 


22 nF / .20*100 X / *0 V / 


ICCOO 


EOPU / 0.* 


Ker. Kood. 


10 If / - 20 . 50 X 


OOCO 7106 65 


w lie / 2 / * i 


1 j Ttr. Kcnd. i 


22 bF / -20.100 X / *0 V / 


; ICCCO 


EOPU / O.H 


C 239 


1 ' t.»r. Kond. 


10 nF / . 20 * 50 X 


CX3 7I» 65 


HU no / 2 / * 














C 2*1 


1 


IrlMOr 


3/10 pF / 1 0 33 


CCC.: 7109 SO 


« 111 / 1 / 2 


• C 2*2 : 


1 


Kor. Kond. 


*7 pf / 1 X / *00 V . 


OOCO 715* es 


Valts 

IP 0/18 9 'M 3 t U 1 














c 


1 


Kir. Kond. 


88,7 pF / 1 X / 500 V . 


N 075 / 16 ROlU 3 I 20 


CRt 


C 2*5 


1 


IrliMT 


3/10 pF / II 0 33 


0000 7109 90 


tt 111 / 1 / 2 














C 2*7 


1 


Ktr. Kind. 


63,* pf / 1 X / 500 V . 


N 075 / IB BOlU 3 X 16 


CRl 


C 2*3 


1 


Trinmr 


3/10 pf / N 0 33 


OOa 7103 90 


HU in / 1 / 2 


C 2*9 


1 


TrlMir 


3/10 pf / 1 0 33 


OOOC 7109 90 


W 111 / 1 / 2 


C 250 


1 


Iir. Kcf.d. 


11 pF / 2 X / *00 V . 


COCC 715* 86 


Valvo 

IP C/IS R®K 3 X 1C 


C 251 


1 


Ktr. Kond. 


3pf /iO.5 pf 


COB 71:6 55 


;'*K.-.w;rt 

1 no / 2 / 3 1 


C 252 




Kir. Kond. 


63,* pf / 1 X / 500 V . 


1 075 / 16 fOLU 3 1 16 


e. ] 


_C_253 
C 255 


1 


Trluir 


3/10 pf / K 0 33 


OOOJ 7109 90 


HI 111 / 1 / 2 1 


1 








i 


Kir. Kond. 


113 pf / 1 X / 500 V . 


N 075 / IB ROLU 3 x 25 


CRl 


_C256 


J._ 


Trtinr 


3/10 cf / N 0 33 


0000 7109 90 


HI 111 / 1 / 2 










_C 258_ 


1 


Kir. Kond. 


100 pf / 1 X / *00 V - 


0000 7158 22 


1 150/18 ROOU 3 X la 


C 259 


1 TrUf*r 


*/20 if / 1 *70 


0000 7109 91 


HI 111 / 1 / 2 










^251 


!i 


Kf . Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V - 


0000 7107 *0 


HlllO / 3 / 7 


C 262 


1 

: 1 


Kf • Kond. 


0,1 if / 20 X / IM V • 


0000 7107 *0 


HI no / 3 / 7 


C 263 
_C_26*_ 


1 

1 


n*e 


1 if / 20 X / 35 V . 


00® 7109 78 


HI 110 / 5 / 61 


1 Kir. Kond. 


22 nf / .20.100 X / *0 V / R 


lOOM 


EOPU / C.* 










































































— 
































































St. 375 . '::f 


L 


1 202 ! 1 


1 Spul* 




S». 375 . 7.27 


r~ 


J ’ 


Spuli 




6>. 378 . 7.C:8 


r 


1 20* j 


1 


Spoil 




Ev. 376 . 7i:9 


r 

1 


- 


1 








1 


1 2C7 


1 


Spoil 


15 pH 


*H 117/1/2 




1 


' Spoil 


2*0 pH 


®M 7131 25 


Caitvaa 

! Ir. 1537 . 9* 


L 209| 1 1 


! _Spo]i 


2*0 pH 


COOC 7131 26 


Dtitvin 
Sr. 15^7^5* 


! 

L 209 . 1 


_^pjilo 


2*0 pH 


00® 7131 26 


Saltfan 

Hr. 1537 - 9* 


1 210 • 1 


Spoil 


! 2*0 pH 


K® 7131 26 


Dal tv an 
»r. 1537 . Si 





Te.i 


1 


8fTPichnv.nj \ 


Eltkfr.sthe Wtrrt 


Jfr.ennong ; 


Hfrjftii ' injTieri.in | 




un! 


Spul a 


2*0 mN 


®® 7131 26 


Otitvan 1 

Ir. 1537 . 9* 




1 








.. -1 




1 213* 


1 


SmIp 


2*0 pH 


0000 7131 26 


Dninan < 

Ir. 1537 - S* 




1 2U 1 


1 


Spuln 


2*0 pH 


00® 7131 26 


Cal nan 

Ir. 1537 . 9* 




L 215 i 


1 


Spnln 




9v. 376 - 78® 






L 216< 


1 


Sp«l« 




8v. 376 . 7631 






1 217 


1 


Sppln 




B». 376 . 7532 






1 218 1 


Spuln 




8*. 376 . 7833 




1 219' 1 


Spuln 




Bt. 376 - 783* 






1 220‘ 1 


Spuln 


2*0 idi 


0000 7131 26 


Hr. 1537 - 9* 






















i 

j 


























,_J 


L : 








P 7M ! 


1 


Ubtrirac.- j 


i 


e». 375 . 7726 | 






K2 
0 203 


1 

1 


■.9trtr.'.:;ar I 




B». 375 . 7727 ! 




G^trtragar 




' j 

8». 37S . 7728 | 






0 20* 


1 


['Inrtra^tr 




e». 375 . 7729 




















































61 201 


1 

X 

1 


Oladn 


FO 777 


00® 7123 81 




SI ?02 


Oipdn 


FD 777 


DO® 7123 81 


bei Wu6 ausgesuctit 


61 233 


,* 


Ofodt 


FD 777 


00® 7123 81 


nodi Bv. *36-9360 


61 20* 


J 


Dtcdn 


FO 777 


COM 7123 81 




















































T 201 


1 


Tranalstor 


try 90 


00® 7121 12 




1 202 


1 


Transistor 


BfY ® 


a® 7121 12 




7 203 


1 


Transistor 


BFT « 


00® 7121 12 




T 20* 


1 


Transistor 


8FT « 


00® 7121 12 




T 205 
T 206 


1 


; Transistor 


2 1 39*7 




Nur Hotorola 


1 


Translator 


2 1 39*7 




lur Hotorcla 


T 207 


1 


Tra.nsistor 


2 1 ®*7 




lur Hptorola 


_L??. 


1 


Transistor 


2 1 iS*7 


00® 7123 59 




1 209 j 


1 1 


Transistor 


2 1 39*7 




lur "otoroln 


ii 


! 1 


1 -incFt' 


j 


icyj 2G8* ' 2 HI 119 nil • 




1 ! SltcHar 




CCCO 2??* rr j 2 HH119 / 8 / 3 


St 203 


1 


1 Stocktr 




O'®:. :■•■'* ® ! 2 HV 119 / 8 / ) 


St 20* 


1 


1 SteeVer 




CCOO 2hZ* CO 


2 HI119 / 8 / 3 


























8u 201 


i ■ 

J..L. 


Buchsa 




0000 2535 M 


2 HI 119 / 6 * * 




1 


[ Sedilt 




C-C® 2585 ® 


2 H’1119 / 8 / * 


8u 203 


1 


^ Buchst 




OMO 2655 00 


2 HI 119 / 8 / * 


9u 20* 


L 


Cuchso 




00® 2685 M 


2 HI 119 / 8 / * 
























— 














i 

1 












r 

j 








— 


— 
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T»it 


5fOc; KfZficfinunj 


Ellktniihi! Vf'»rt< 


ttnenni'ng 


Hcr$ff!lfr, An:n»th.iii 


R 3C1 


I 


Schichtvid. 


100 kli / 5 t / rl. 2 / 03!-5 


OCOO 7100 59 




R jOZ 


1 


IcHclitwld. 


330 kO / 5 j: / K1. 2 / C309 


0000 7100 55 




R 333 


1 


Schlchtwld. 


100 fl / 5 t / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 33R 


1 


SchicMvid. 


5,7W/5X7R1. 2 / 0309 


0000 7100 33 




R 305 


1 


Schlchtvld. 


100 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 306 


1 


Schkhtwid. 


256 0 / 0,1 X / TK 50 / 0207 


MN 18 / 5 / 1 


Abglwlchwert 


R 307 


1 


SchkMvId. 


505 a / 0,5 X / IR 50 / 0207 


VN 18 / 5 / 1 


3) 


R 306 


1 


Schk5t«id. 


305 a / 0,1X /IR 50 / 0207 


KK 18 / 5 / 1 


Abglaichveri 


R 309 


1 


ScMc5f«1d. 


100ka/5X/Rl. 2 / 0309 


CO:0 7100 59 




R 310 


1 


Schid^tvld. 


1,8 ka / 5X / Kl 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 511 


1 


ScMchtvtd. 


100 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 59 




R 512 


1 


SchtcMvid. 


390 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 56 




R 313 


1 


ScSichtdld. 


100 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OODO 7100 13 




R 3U 


1 


SchIchKid. 


5,7 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 33 




P 515 


1 


Schtchtutd. 


100 a / 5 X / Rl. 2 / 03.'^ 


OCOO 7100 13 




P jIC 


1 


Schichtwid. 


10 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOCO 7100 01 




R 217 


1 


ScMchlwId. 


593 a / 0.1 X / TR 50 / 0207 


KN 18 / 5 / 1 




P 316 


1 


Schlchtvld. 


505 a / 0.5 X / TK 50 / 0207 


WN 16 / 5 / 1 


3; 


R 319 


1 


Schichtwid. 


10 a / 5X / Rl. 2 / 0309 


CCCO 7100 01 




1^520 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 n 














Srria.C; 3) IK 100 


P 32? 


1 


Schichfwid. 


221 a / 0.1 X /IK 50 / 0207 


VK 18 / 5 / 1 




P 323 


1 


S'.hithifciti. 


68 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 71C0 n 
















P 3?5 


1 


SrSirhivId. 


100 la / 5 X / Kl. 2 / C3D3 


r.r/.O 7100 59 




R 326 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / Kl. 2 / C309 


oooc 7100 n 




R 3?7 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 71 CO 11 




L R 328 


1 


Schichtwid. 


10 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




;« 329 


1 


Schichtwid. 


100 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 59 




R 330 


1 


Schichtwid. 


390 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 71 CO 56 




R 331 


1 


Schichtwid. 


10 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 332 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCOO 7100 13 




R 333 


1 


Schlchtvld. 


1,8 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 535 


1 


Schlchtvld. 


5,7 kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 33 




R 335 


1 


Schlchtvld. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOC? 71C0 13 




J^336^ 


1 


Schichtwid. 


593 a / 0,1 X /IK 50 / 0207 


WH 19 / 5 / 1 


Abgl»ichwcrt 


R 337 


1 


Schichtwid. 


505 a / 0,5 X / IR 50 / 0207 


VK 18 / 5 / 1 


3) 


R 338 


1 


Schichtwid. 


221 a / 0,1 X / TR 50 / 0207 


1 

» )8 M / 1 


' ^^3*kchv®rt 


R 339 


1 


Schlchtvld. 


100 kB / 5 X / Kl. 2 / 03C9 


0000 7100 59 




R 350 


1 


Schichtwid. 


1.8 kt / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 351 


1 


Schichtwid. 


100 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCOO 7100 59 




R 352 


1 


Schichtwid. 


390 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 56 




P 353 




Schichtwid. 


100 a / 5 X / Rl. 2 / 03C9 


OCM 71 CO 13 




R 355 


1 


Schichtwid. 


5,7 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0CO3 7100 33 




R 355 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 356 


1 


Schichtwid. 


5P3 5 / 0,1 X / IK 50 / 0207 


WN 18 / 5 / 1 


Abgltichvart 


R 357 


1 


Schichtwid. 


1,01 iu / 0,5 X / IR 50 / 0207 


KM 18 / 5 / 1 


3) 


R 358 


1 


Schichtwid. 


_221 a / 0,1 X / IK 50 / 0207 


VN 18 / 5 / 1 


Abgleichwarl 


R 359 


1 


Schichtwid. 


ICO ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


COCO 7100 59 




R 350 


1 


Schichtwid. 


1.8 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


COCO 7100 ?8 





Tf.l 


itck 


Bfze.ohnong 


Elthtuuhf W?rf» j Mc'sftli.f.A.m, err.gr 


R 351 


1 


SchicMwid. 


820 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 




K:C /I'.'O 25 i 


ft 352 


1 


Schichtwid. 


10 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCOO 7100 37 




— 


















































































R 360 


1 


Schichtwid. 


1,01 kS / 0,5 X/TK 50 / 0207 


NN 18 / 5 / 1 


Ssrlfll: IK iOO 


R 361 


1 


Schichtwid. 


15 kC / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 39 




R 362 


1 


Schichtwid. 


120 kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 


COOO 7100 50 




R 363 


1 


Schichtwid. 


82 kO / 5 X / Rl. 2 / C309 


GOTO 7100 5S 




R 365 


1 


Schichtwid. 


560 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


uOOO 7100 22 




R 365 


1 


Schichtwid. 


5,6 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOGO 71C-0 35 




R 366 


1 


Schichtwid. 


150 a / 5 X / Kl. 2 / C3M 


OOCO 7100 15 




R 367 


1 


Schichtwid. 


10 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCOO 7100 01 




R 268 
R 369 


1 

1 


Schichtwid. 


10 a / 5 X / Kl. 2 / 03C9 


COOO 7100 01 




Schichtwid. 


570 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


COOO 7100 21 




R 370 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOCO 7100 13 




R 371 


1 


Schichtwid. 


56 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0003 7100 10 




R 372 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / C309 


0003 7100 13 




R 373 


1 


Schichtwid. 


1,5 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC. 7100 27 




R 375 


1 


Schichtwid. 


_3,3_W25 X / Kl. 2 / 0309 


OOCO 7100 31 




R 375 


1 


Schichtwid. 


ICO a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


GO O D ?1«1 13 




R 376 


1 

1 


Schichtwid. 


570 a / 5 X / Kl. 2 / C309 


OCCiO 7100 21 




R 377 


Schichtwid. 


2,7 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOGO 7100 30 




R 378 
R 379 
R 380 


1 

1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCCO 7100 13 




Schichtwid. 


3.9 kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCCO 7100 32 




1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


COOO 7100 13 




R 381 


1 


Schichtwid. 


505 a / 0,5 X / TK 50 / 0201 


' NN 18 / 5 / 1 


Swriel: IK 100 


fi 382 


1 


Schlchtvld. 


505 a / 0,1 X / 0207/Tk 50 




SNA 0207 


R 383 


1 


Schlchtvld. 


72,2 a / 0.1 X / 0207/Tk 50 




SNA 0207 


R 385 


1 


Schlchtvld. 


72,2 a / 0,1 X / 0207/Tk 50 




SNA 0207 


R 385 


1 


Schlchtvld. 


3,3 kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 


S*r: 


le tfilw. £: 10 l:Q 


R 386 


1 


Schichtvid. 


68 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 387 


1 


Schichtwid. 


259 a / 0,1 X / 0207 /Tk 50 




SNA 0207 


P 388 


1 


Schlchtvld. 


3,3 k£ / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0030 7100 31 




R 359 


1 


Schlchtvld. 


68 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 390 


1 


Schichtwid, 


72,2 a / 0,1 X / IK 50 




m 0207 


R 391 


1 


Schichtwid. 


72,2 a / 0.1 X / TK 50 




SNA 0207 


















































P 301 


1 


Schlchtdrohwld. 


250 a / 20 X / lln 




2 NN 17 / 2 / 8 



















































37 



Fortsetzung (continued) 



Breltbandverstdrker PM-8 

Wideband amplifier BN 436 



Fortsetzung (continued) 



Tfil 


Ittk 


Beztictinung 


El.ktn,rt.W,rf, 


Senennung 


HtrsteMer.Anmerkgn 


C 301 


1 


Elko 


1 pf / 20t / 35 V . 


0000 7109 78 


n 110 / 5 / 61 


C 302 


1 


Trltoor 


10 / 40 pf / K 750 


0000 7109 92 


RRIll / 1 / 2 


C 303 


1 


Ktr. Kofld. 


27 pf / 2 ? 


0000 7106 67 


RR 110 / 2 / 3 


C 304 


1 


Elko 


1 nf / 20 X / 35 V . 


0000 7109 78 


RR 110 / 5 / 61 


C 305 


1 


Itr. Kond. 


22 nF / ^0.100 X / 40 V 7 R 1 


lOOOO 


EOPU / 0,4 


C 306 


1 


Trioaor 


10 / 40 pf / R 750 


0000 7109 92 


RR 111 / 1/2 


C 307 


1 


Kor. Kofld. 


22 nf / .20*1W X / 40 V / R ] 


iOOOO 


EOPU / 0,4 


C 308 


1 


Elko 


150 pf / 20 X / 16 V - 


0000 7109 66 


RR 110 / 5 / 61 


C 309 


1 


Kor. Ko«id. 


27 pf / 2 X 


0000 7106 67 


RR 110 / 2 / 3 


C 310 


1 


Elko 


150 pf / 20 X / 16 V . 


0000 7109 66 


RR no / 5 / 61 


C 311 


1 


Kir. Kofld. 


22 nf / ^0*100 X / 40 V / R ] 


IOOOO 


EOPU / 0,4 


C 312 


1 


Elko 


1 pf / 20 X / 35 V . 


0000 7109 78 


RR 110 / 5 / 61 


C 313 


1 


Kor. Kond. 


22 of / ^0*100 X / 40 V y R I 


10000 


EOPU / 0.4 


C 314 


1 


Kf . Kond. 


390 pf / 2 X / 160 V . 


0030 7107 22 


RR 110 / 3 / 1 


C 31^ 


1 


Kor. Kond. 


27 pf / 2 X 




RR 110 / 2 / 3 


C 316 


1 


Elko 


1 pf / 20 X / 35 V . 


0000 7109 78 


RR 110 / 5 / 61 


C 317 


1 


TrioMr 


10 / 40 pf / N 750 


0000 7109 92 


RR 111 / 1 / 2 


C 318 


1 


Ktr. Kond. 


27 pf / 2 X 




RR no / 2 / 3 


C 319 


1 


Elko 


150 pf / 20 X / 16 V . 


0000 7109 66 


RR 110 / 5 / 61 


C 320 


1 


Elko 


150 pf / 20 X / 16 V . 


0000 7109 66 


RR 110 / 5 / 61 


C 321 


1 


IrtoMr 


10/ 40 pf / R 750 


Srrie.X; 4/20 pi 


«R 111 / 1 / 2 


C 322 


1 


Trlonor 


10 / 40 pf / R 750 


0000 7109 92 


RR 111 / 1 / 2 


C 323 


1 


Kor, Kond. 


22 it 1 ^0*100 X / 40 V / R 


10000 


EOPU / 0.4 


C 324 


1 


Kf . Kond. 


0,1 pf / 20 X / lOO V . 




RR 110 / 3 / 7 
« » Iflji 














C 326 


1 


Kor, Kond. 


39 pf / 1 X / 400 V . 


00*30 7225 53 


RP0/1S P05U 3x12 


C 327 


1 


Ktfr. Kord. 


2 pf / J 0,25 pf / 4C3 V - 


OOCO 7217 49 


RPO/18 R? ;J 5.12 


C 328 


1 


Kir. r.end. 


91 pf / 2 X / 400 V - 


0000 7225 54 


kPO/18 ROOU 3x18 


C 329 


1 


Ker. Kond. 


22 pf / 2 X / 400 V . 


OCCO 7217 50 


NP0/1B ROCU 3x10 


C 330 


1 


Kir. Kond. 


27 pf / 2 X / 400 V . 


OCCO 7202 63 


kPO/lB Root! 3x10 


C 331 


1 


Elko 


1 ^f / 20 X / 35 V . 


0000 7109 78 


RR no / 5 / 61 


C 332 


1 


Elko 


68 pf / 20 X / 16 V •. 


OCOO 7109 65 


RR no / 5 / 61 


C 333 


1 


Kir. Kond. 


10 nf / .20 X 


0000 7106 85 


RR no / 2 / 4 


C 334 


1 


Kir. Kond. 


10 nf / -20 ♦SOX 


0000 7106 85 


RN no / 2 / 4 


C 335 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 16 V . 


0000 719g 64 


RR no / 5 / 61 


C 336 


1 


Kir. Kond. 


15pf /5X 


0000 7106 64 


VR no / 2 / 3 


C 337 


1 


Kir. Kond. 


22 nf / .20.100 X / 40 V / 


: 10000 


EOPU / 0,4 


C 338 


1 


Elko 


68 pf / 20 X / 16 V . 


0000 7109 65 


WR no / 5 / 61 


C 339 


1 


Kir. Kond. 


22 nf / .20.100 X / 40 V / 


' IOOOO 


EOPU / 0,4 


C 340 


1 


Kir. Kond. 


6,2 pf / ! 0,5 pf 


0000 7140 93 


m 110 / 2 / 3 


C 341 


1 


Kir. Kond. 


6,2 pf / ! 0,5 pf 


OOOC 7140 93 


kh no / 2 / 3 


C 342 


1 


Elko 


330 pf / 20 X / 6 V - 


0000 71 W 07 


VR 110 / 5 / 60 


C 343 


1 


Elko 


330 pf / 20 X / 6 V . 


0000 7109 07 


wniO / 5 / 60 


C 344 


1 


Kf . Kond. 


220 pf / 2 X / 160 V - 


OCCO 7107 19 


RR110/3/1 


C 345 


1 


Elko 


1 pf / 20 X / 35 V . 




’~t) Tr 
RN 110 / 5 / f.l 


C 346 


1 


Elko 


22 / / 20 X / 16 V . 




RR no / 5 / 61 


C 347 


1 


Kor. Kond. 


22 nf / -20.100 X / K lOCOO 




MR IIP / 2 / 10 


C 348 


1 


Kor. Kond. 




Serii E: 15 P?/' 


2 pf/ii 15G/wli 110/2/9; 
J 


C 349 


1 


Kir. Kond. 




Scrir E: 5) 4? pf/:2 ;f/R 150/RR 110/2/9 
! 1 


C 350 


1 


Kir. Kond. 




Sen. f. 18 pf /12 pf/tt 150/KR 110/2/9 


C 331 


1 


Ker. Kond. 


22 nf / .20.100 X / K 10000 


MR 110 / 2 / 10 




C 3K 


1 


Kir. Kond. 


22 nf / .20.100 X / K lOOCO 


RH 110 / 2 / 10 


,\_ 


C 353 


1 


Elko 


330 pf / 20 X / 6 V . 


vH no / 5 / 60 


/Siriif: intfalll 


C 354 


1 


Elko 


330 // 20 X / 6 V - 


w no / 5 / 60 


■/ .. 














T 301 


1 


Trinsi&ior 


2R 3251 


COOO 7123 35 


nwr Rotorola 


T 302 


1 


Transistor 


2 R 3251 


0000 7123 35 


n«r Rstorela 


1 303 


1 


Transistor 


2R 3251 


0000 7123 35 


nur Motorola 


T 304 


1 


Transistor 


2 R 3251 


0000 7123 35 


nar Motorola 















rerjt t»j]v.E: ?) 22 V ,8) hKl.Koiid./0,22 tf/63 V-/ B 321104 9224.M 



Till i 


lick 


brreichnunQ j E'cktriiche Wirtc ' 


9 iben RenennuoQ 


Hmlfilt'.Anmerxqn 


I 306 


1 


Trfansistor 


2 R 3251 


OCOO 7123 35 


nur Hotoroli 














1 33 


1 


Transistor 


2 r. 3251 


0000 7123 35 


Mr Patoroli 


























T 311 


1 


Transistor 


2 N 3251 


OCCO 7123 35 


nur Hotorola 


1 312 


1 


Tnnsisior 


2 R 3251 


0000 7123 35 


mir Hotoroli 


1 313 


1 


Transistor 


2 K 3251 


OCCO 7123 35 


nur Hotoroli 


I 314 


1 


Transistor 


2 N 3251 


OOPO 7123 35 


nur Motorola 


1 515 


1 


Transistor 


2 N 3251 


0000 7123 35 


nur Motorola 


T 316 


1 


Transistor 


2R 3251 


OCOO 7123 35 


nur Motorola 






































I 320 


1 


Transistor 


BfR 37 






I 321 


1 


Transistor 


2 R 3251 


0000 7123 35 




7 522 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


OOCO 7202 85 




1 323 


1 


Transistor 


2 N 3947 


0(00 7123 59 




T 324 


1 


Transistor 


2 H 3947 


OOCO 7123 59 
















G1 301 


1 


Diodi 


1 N 4448 


COOC 7122 76 




Cl 302 


Piodi 


1 k 4448 






Cl 303 
G1 304 


1 


Diodt 


1 N 4446 






1 


Dicda 


1 N 4448 


(OOO 7122 76 




G1 305 
G1 3C6 


1 


Diodi 


1 N 4443 


COOO 7122 76 




1 


Oiodi 


1 N 4448 


0000 7122 76 




Cl JOl 


1 


Ciodi 


1 R 4448 






61 338 


1 


Diodi 


1 N 4446 






Cl 3t;9 


1 


Diode 


1 N 4448 


0000 712? 76 




Cl 310 


1 


Diodo 


1 N 4448 






G1 311 


1 


Oioda 


1 N 4448 






Cl 312 


1 


Diodi 


2E 2 






Cl 313 


1 


Oibdi 


n 2 






G1 314 


1 


Diodi 


1 N 4448 


















L 301 


1 


Spule 




Bv. 436 - 7830 




1 3C2 


1 


Spula 




Be. 436 . 7831 




L 303 


1 


Spuli 


240 pH 


OCOO 7131 26 


O.levan No.1537-94 


1 304 


1 


Spule 




8v. 376 . 7633 




1 305 


1 


Spule 


240 pH 


0000 7131 26 


Oelevan No.1537.94 


L 306 


1 


Spule 




£t». 436 . 7831 




1 307 








Seri.f; Spuli / ICO pH/WRll7/l/2 


1 308 


1 


Spule 




Bv. 436 . 7884 




1 3C9 


1 


Spuli 


IPO pH 


mmnit 


Ssrii E: in.'fallt 














'.t\ 301 


1 


Relsis 




E». 37C - £7C1 
































































8p 301 


1 


Buchsa 




COOO 2685 00 


2 WR 119/8/4 


9y 3C2 


1 


Bbchse 




0000 2685 00 


2 RN 119/8/4 


















































St 301 


1 


StccTer 




COOO 2684 00 


2 VR 119 / 8 /_3 


St 302 


1 


Stfccker 




OOCO 2684 00 


2 RN 119 / 8 / 3 















Breitbandverstdrker PM-8 

Wideband amplifier BN 436 
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Ten 




Brzeichnung 


Elektriiche W»rte 


igetotn ijnennung 


Htrjtellfr, Anmerkgn 




T»il 


Sttk 


Bezeichnung 


Elekf niche Werte *«»»•”» 


i 9 «bcn itnennung 


Htnttllrr. Anmerkgn 


R VI 


1 


Schichttfid. 


39 kw / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 ** 






B *61 


1 


Schichtwid. 


390 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


nooo 7100 20 




R 


1 


Schichtwtd. 


15 W / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 39 






r *62 


1 1 Schichtwid. 


1,2 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 26 




R VJ 


1 


Scliichtwtd. 


180 9 / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 16 








R *63 


1 j Schichtwid. 


1,5 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


WW 7100 27 




R VA 


1 


jchichtvtd. 


10 C / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOOC 7100 01 








R *6* 


1 


Schichtwid. 


1,8 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R *05 


1 


Schtc^tvid. 


100 tt / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 


















9 


1 


Schichtwtd. 


390 a / 5 X / M. 2 / 0309 


0000 7101 20 


















R *07 


1 


Schichtwid. 


100 kO / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 71 CO *9 




















R *P'8 


1 


Schichtwtd. 


120 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 710C 50 




















R *C9 


1 


Schichtwid. 


1 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


COOO 7100 25 


















R *10 I 1 


Schichtwid. 


120 U / 5 X / Rl. 2 / 0309 


COOO 7100 1* 






R *70 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R *11 1 1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / Rl. 2 / 03C9 


0000 7100 11 






R *71 


1 


Schichtwid. 


6,8 kC / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 35 




RAi: 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 11 






R *72 


1 


Schichtwid. 


560 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


WW 7100 22 




R *13 


1 


Schichtwid. 


18 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 *0 








R *73 


1 


Schichtwid. 


3,3 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 31 




R *1* 


1 


Schichtwid. 


18 ka / 5 X / K1. 2 / 03C9 


0000 7100 *0 








R *7* 


1 


Schichtwid. 


330 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 19 




R *15 


1 


Schichtwid. 


63 w / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 11 






R *75 


1 


Schichtwtd. 


560 Q / 5 t / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 22 




R *16 


1 


Schichtwid. 


1.5 ka / 5X / Rl. 2 / 0309 


WOO 7100 27 






R *76 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


WOO 71W 13 




R *17 


1 


Schichtwid. 


12 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOOC 7100 38 








fi *77 


1 


Schichtwid. 


150 w / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 71W 15 




R *18 


1 


Schichtwid. 


2.7 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOOC 7100 30 








P *78 


1 


Schichtwid. 


6,8 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 71W 35 




R *13 


1 


Schichtwid. 


1.8 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 28 






R *79 


1 


Schichtwid. 


3,3 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 71W 31 




fi *?P 


1 


Schichtwid. 


3.3 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 31 








R *80 


1 


Schichtwtd. 


68 w / 5 X / Rl. 2 / 0309 


WOO 71C0 11 




R *21 


1 


Schichtwid. 


10 kw / 5 X / Rl. 2 / 03C9 


0000 7100 37 








R *51 i 


1 


{ Schichtwid. 


10 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOW 71 W 01 




R *2? 


1 


Lchichtwit*. 


1 kfl / 5 X / i*:. 2 ;■ C3.05 


CifO 25 








R *82 


1 ! Schichtwid. 


39 a / 0,5 X/ IK 50 / 0207 


VMS / * / 2 1 


1 


R *23 


1 


^C’ ic twi '. 


lOOfl /5X / ►!. 2 / DOT 


71CG 13 








R *83j 


1 1 ^ SchicPtwid. 


39 a / 0,5 X/ IK 50 / 0207 


VK 18 / * / 2 




















1 

R *6* 


1 ' Schichtwid. 


*7 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


WOO 71W 09 




R *25 


1 


Schichtwid. 


10 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 01 








R *85 


1 1 Schichtwid. 


*7 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 09 




R *26 


1 


Schichtwid. 


10 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 37 






R *P6 


1 Schichtwid. 


180 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOOO 71W 16 




R *27 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 13 








1 


ScMchtwid. 


150 V / 5 1 / Rl. 2 / C?.G? 


ooro 71W 1b 




R *28 


1 


Schichtwid. 


1 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 25 






R *88 I 


1 


Schichtwid. 


390 fi / 5 X / Rl 2 / 03-39 


VN 10 / 3 / 1 




R *29 


1 


Schichtwid. 


1,2 kB / 5X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 26 






R *8* j 


1 


Schicntwid. 


39 kf< / 5 X / Rl. 2 / 0X9 


C- .i; 7100 ** 




R *30 


1 


Schichtwid. 


1 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 25 






- i 












R *31 


1 


Schichtwid. 


3,9 kw / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7130 32 






1 












R *32 


1 


Schichtwid. 


180 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


WOO 7100 16 






; 1 








- 


R *33 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 71W 13 






P *t l 1 


Schichtdrwhwtd. 


5 ka / t 5 X 


VK 17 / * / 2 




R *3* 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOW 7100 13 






1 












R *35 


1 


Schichtwid. 


2,21 ka /C.5X/TK 50 / 0207 


VR 18 / * / 1 


















R *36 


1 


Schichtwtd. 


10 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 01 






C *01 


1 


R«r. Rond. 


1 nF / .20 *50 X 


WW 7106 61 


WX 110 / 2 / * 


R *37 




Schichtwid. 


100 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 13 






__C *02 


1 


Rf • Rond. 


2,5 nF / 2 X / 63 V - 


WW 71*7 79 


vx no / 3 / 3 


R *38 


1 


Schichtwid. 


5,6 ka / 5 X / * 1 . 2 / 0309 




RR18 / 1 / 3 




J *03 


1 


Kf • Rond. 


1 (/ / lOX / IW V - 


OOOO 7107 *6 


VK 110 / 3 / 6 


R *.19 


1 


Schichtwid. 


390 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


now 71 w 20 








_C * 0* 


1 


Ror. Kond. 


77 nF ' .20.100 X / *0 V / R 


OOOC 


EDPU / 0,* 


P **0 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / K1. 2 / 0309 


OOOO 7100 13 








C *05 


1 


Ror. Kond. 


1 nF / .20 *50 X 


OOOO 7106 81 


VK no / 2 / * 


R **1 


1 


Schichtwid. 


82 kw / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 *8 








C *06 


1 


Kf - Kond. 


510 pf / 1 X / 63 V . 


OOOO 7153 08 


KK no / 3 / 3 


R **2 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


ncoo 7100 13 








c *n7 


1 


Ktr. Kond. 


1 nF / .20 *50 X 


WW 7106 81 


WK 110 / 2 / * 


R **3 


I 


Schichtwid. 


560 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 22 








t *W 


1 


Rf - Kond. 


510_pf / 1 X / 63 V . 


OOOO 7153 06 


VK no / 3 / 3 


R *** 


1 


Schichtwid. 


120 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 50 








_C_*0_9_ 


J 


Ker. Kond. 


1 nF / .20 *50 X 


WW 7106 81 


VN no / 2 / * 


R **5 


1 


Schichtwid. 


56 ka / 5 X / K 1 . 2 / 0309 


WOO 7100 *6 


















R **6 


1 


Schichtwid. 


33 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 71M W 




















R **7 


1 


Schichtwid. 


6,8 ka / 1 X / Rl.0,5 / 0309 


0000 7130 27 _ 




















R **8 


1 


Schichtwid. 


6,8 ka / 1 X / K1.0,S / 0309 


0000 71 3U 27 




















R **9 


2 


Schichtwid. 


*,12 ka / 1 X / Rl.0,5 / 0309 




nup LCA 0309 
RN 18 / 1 / 3 








k-i 


1 








R *50 


I 


Schichtwid. 


*,12 ka / 1 X / Rl 0,5 / TR 50 




nur SNA 0207 
MK 18 / * / 1 




*15 


1 

.i. 


'or. ‘ond. 


22 ti J .20*100 Z / *0 V / R 


lOGCl 


EOfU / O.A 










































C *17 


























_C_*18^ 


1 


1 Kf * Kond. 


0,1 Mf / 20 X / IW V - 


OOOO 71C7 *0 


VN nc / 3 / 7 
















C *1^ 


1 


1 Kf - Kond. 


0,1 Mf / 20 X / 100 V . 


OOW 7107 *0 


VN 110 / 3 / 7 


R *55 


1 


Schichtwid. 


10 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 37 






_C_*2^ 


1 


|_ ’riower 


3 / 10 y In 033 


OOOO 7109 90 


VK in / 1 / 2 


R *56 


1 


Schichtwid. 


100 w / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOOC 7100 13 






C *21 




[ Kf . Kond. 


0,1 ,/ / 20 X / IW V . 


OOOO 7107 *0 


VK 11C / 3 / 7 


R *57 


1 


Schichtwid. 


15 ka / 5 X / Rl. 2 / 0309 


WW 7100 39 






C *22 


1 


Ker. Kond. 


22 nF / .20.100 X / *0 V / R i 


OOOO 


EOPU J 0,* 


R *58 


1 


Schichtwid. 


100_a /_5_X / Rl. 2 / 0309 


WW 7100 13 






C *23 


1 


Kf . Kond. 


0,1 liF / 20 X / IW V . 


woo 7107 *0 


VN no / 3 / 7 


1 

R *59 


1 


Schichtwid. 


392 a / 1 X / Rl.0,5 / 0309 


OOW 7155 1* 






C *2* 


_1 


Kf . Kond. 


1 y / lOX / IW V . 


OOOO 7107 *6 


KK 110 / 3 / 6 


R *60 


1 


Schichtwid. 


10 a / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 01 






C *25 


1 


Kf - Kond. 


0.1 1/ / 20 X / IW » . 


OOOO 7107 *0 1 


VN 110 / 3 / 7 



39 



Fortsetzung (continued) 



Eichmischer PM-8 

Calibrate mixer BN 436 (7) 



Fortsetzung (continued) 



•r.l 


StO. 


BrifichJtu.’i 


EIrctfitcht Wfpir &et»*.-an9abtn Rtnannung j 


herittllrr.An.’i^fdr.r. 


























— 






















c 


1 


Kop. Kcnd. 


64,9pF / It / 500 V . 


NPO / IB ROlO 3 K 16 


CRL 


C 

C 


1 


Triwur 


3 / 10 pF / NO 33 


0000 7109 90 


VN 111 / 1/ 2 


1 


Her, Kond. 


33,2 pf / 1 t / 500 V . 


N 075 / 18 ROLO 3 * 20 


CRL 


.SJilL 

C 


1 

1 


K«r. Kond. 


83,5 pF / 1 t / 500 V • 


NPO / IB ROLU 3 X 20 


CRL 


IriiMP 


3 / 10 pF / NO 33 


0000 71P9 90 


NN 111 / 1 / 2 


( «s 

C <.27 


1 


>»r. Kcnd. 


20 pF / 2 t / 500 V • 


N 075 / 18 ROLO 3 X 10 


CRL 


1 

1 

1 


K«r. Kond. 


78,7 pF / 1 t / 500 V . 


NRO / IB ROLU 3 X 20 


CRl 


IpIotcp 


3 / 10 pF / NO 33 


OOCO 7109 90 


ws in / 1 / 2 


r t 3 f. 
c «0 


K«p. Kond. 


8 pF / ! 0,25 pF / 500 V . 


N 075 / 18 ROLU 3 x 10 


CRL 


1 


1r<«MP 


3 / 10 pF / KO 33 


OCOO 7109 90 


W4 111 / 1 / 2 


C 


1 


K*r. Kond. 


10 pF / 2 t / 400 V - 


OOCO 7155 21 


Vaivo 

•sc 0 / IB RCC' 3»V 


















































C 

C iitt 
C M7 


1 


Elko 


1 pF / 20 t / 35 V - 


OCOO 7109 70 


H lie / 5 / n 


1 


Kf . Kond. 


10 nF / 20 t / 630 V - 


0000 7156 90 1 


\e.( no lip 
^ EOPu / 0,4 


1 


Ktr. Kond. 


22 nF / .20*100 X / 60 V / R 


10000 I 










"■ 1 














c *so 


1 


Kf . Kond. 


10 nF / 20 X / 630 V . 


0000 7156 90 1 KN IIC / 3 / 7 


C «1 


1 


Kf - Kond. 


ir. nF / r - ,w f.ij V . 


f r :c >■. ll" / 5 / ; 


C 452 


1 


Kf .’^Kond. 


0,1 J / 20 X / ICO y - 


cc:c 7107 40 


|r\ nc ./ 3 . 7 


C «3 


1 


Kf > Kond. 


1C nF / 20 X / 63C' V - 


OCCO 7156 Sr.' 


j-7 no /ill 


C ^54 


1 


Kf - Kond. 


1C nF / 20 X / 630 f . 


PO&D 7156 :.-3 


L-i no / 3 / 7 


C 455 


1 


Kf . Kond. 


1 pF / 10 X / 100 V - 


OCOO 7107 40 


|« no / 3 / 6 


C 456 


1 


Ker. Kond. 


22 nF / .20*100 X / 40 V / R 


10000 


; Eoru / 0,4 


C 457 


1 


K«r. Kond. 


1C nF / .20 *50 X / 


0000 7106 85 


« no / 2 / 4 


C 453 


1 


Kf - Kond. 


10 nF / 20 X / 630 V - 


OOCO 7156 90 


wi no / 3 / 7 


C 459 1 


1 


Kfp. Kond. 


68 pF / t2 X / kPO 




(H 110 / 2 / 9 


C 46D 1 
C 461 1 


1 


Kf>‘. Kond. 


39 pF / 2 X 


0000 /tC6 69 


2 U 10 / 2 / 3 


A... 


Kor. Kond. 


100 pF / #2 X / NrO 




Rh no / 2 / 9 






















ta 4C1 
' j 4C2 


1 


BiiChst 




0000 263S CD 


2 NN 119 / 8 / 4 


1 


Puchso 




CCOO 2685 GO 


2 NN 119 / 8 / 4 


Sa 403 


1 


Buct&o 




COOO 2685 00 


• 2 VN 119 / 8 / 4 


5u 404 


1 


Buc*>ji 




376 . O'.OP.OO / 4 




tj 4C5 


1 


Boots# 






1 VN 119 / 8 / 1 


























5t 4j)l 


i 


Stscksr 




0000 2684 OU 


2 VN 119 / 8 / 3 


SI 40.? 


1 


SUcler 




0000 2684 00 


2 NN 119 / 8 / 3 


St 4C3 


1 


Stacker 




000 0 2664 00 


2 VN 119 / 8 / 3 














St 4C.5 


1 


Stic4*r 




OOUO 26S 00 


1 VN 119 / E / 3 




1 


icoptr»Qcr ! 




R». -K . 7 J .15 




IJ 42 ' 


1 


i.bnrtr*c*r 




Bv. 375 . rn-* 




C 4C3 


j_ 


Obortragcr 




8/. 376 . 7724 
















1 


‘Jtertragsr 




Bv. 336 . 7737 




ii 4^6 


1 


‘borlragtr 




Br. 375 - 7732 ’ 




_ji_407 


1 


I'bortrOQsr 




i'j. 3 J 5 ..-. 273 J 
















L 4?1 


1 


Spot# 




Bv. 376 . 7335 


1 


1 *''2 










i 



T«<! 


Stek 


BerPitOr.'vnj j £'cktr:scht W»rl» 


Etrennung 


‘itfrstvI'tr.Anmf*'^.;'! 














L 4 04 




Spuli 




Bv. 376 - 7836 




L 4?5 


1 


Spul# 




Bv. 376 - 7837 




L 406 


1 


Spul# 




Bv. 376 . 7838 




L 407 


1 


Spul# 


12 pH 


VN 117 / 1 / 2 




L 408 


1 


Spul# 


50 |dl / 0.3 A 


OOCO 7149 21 


Si eeens 

8 82 SOI . A . C 17 














1 41 C" 


1 


Soul# 


240 pH 


OOCO 7131 26 


No. 1537.94 D»1#van 

























1_ 


iMirhlor 


ON 7274 


ce:? n:i 5i 




J 402 


1 


Transistor 


eCY 59 D 


OOCO 7202 85 




1 403 


1 


Transistor 


UN 7094 


core 7121 51 






l_L. 


Transistor 


2 N 7 08 


OCOO 7126 25 1 




T 405 


1 


Transistor 


2 N 708 


CGOC 7126 ! 




T 4CS 




Transistor 


2 N 7C8 


COCO 7126 25 




T 4'7 


1 


Irantistor 


BCY 59 0 


COCO 7202 85 




























T no 




Transistor 


OV 7094 


COC O 7121 51 




I 411 


..L 


Transisior 


BFR 37 






JJJl. 


1 


Transistor 


BfR 37 




1 


T 415 




Trar.islor 


BFR 37 






I i.H _ 


1 


Tr.-sister 


BFR 37 


















T 06 


1 


Transistor 


DN 7M4 


CCOO 7121 51 




T 417 


1 


Trarsistcr 


BCY 59 0 


COOO 7202 85 




T 418 


1 


Traniistcr 


BFY 81 


CCCO 7121 07 







































































T 425 


1 


Tr.vri' tor 


2 N 3251 


0000 7123 35 


- 




^ 1 


LJr^iiA T. 





ir: -^i; • Vi 














I.'-::® 


L 


Jp^sistff 


i N.7r? 


CCOD 7126 ?f 




1 


Iran: if tor 


2 N 708 


ai:c 7126 25 




I 4-3 


1 


Transistor 


2 N 7C8 


ccrc 7126 25 




_M31 


J. 


Tranfistor 


2 N 708 


OOCO 7126 25 
















































Gl.Cl 

,.y_s’ 


i 1 
;,J. 


7 . 9ir> 


2P0 7.5 


0000 7149 05 




2 - Cisdo 


7P0 5.1 


0003 7123 64 




.JV'-"; 




Z . CieJo 


2P0 5.1 


OOCO 7126 30 




4 . >4 


J_ 


2 . Cioda 


ZPO 5.1 


COCO 7126 30 




:: 4C5 




Z - Cir'o 


H . CR 2225 


OGOT 7121 77 






1 


CioJe 


1 K 4448 


OCOO 7122 75 












01 4<1 


1 


Oiod# 


HP 2?eo . 


OCOO 7201 £9 




81 4T. 


1 


Oioiie 


hP 2500 


CCOC 7203 E9 




.ilAl'Ix 

G1 411' 1 


Oiod# 


HP 2 SOD 


OCOO 7201 69 




Oiod# 


HP ?4C0 


0000 7203 89 




Cl 412 


1 

1 


Oiodo 


1 N 4448 
































\ 



Eichmischer PM-8 

Calibrate mixer BN 436 (J) <o 



T«il 


3td( 


Beztichnung 


EIcktritchc Wert* ®**^*l'* 


ngehcn jenennung 


Hersttllcr.Anmerkgn 


R 501 




Schichtvid. 


10 kw / 5 ? / Rl. 2 / 0309 


OOOO 7100 37 




R 502 


1 


Schiehtvtd. 


1,» kw / 5 r / R1. 2 / 0309 


COOO 7100 28 




R 503 


1 


Schtchtwid. 


1 kW / 5 X / m. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 50* 


1 


ScMchtvtd. 


220 U / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 17 




R 505 


1 


Schichtvid. 


10 kt / 5 X / R1. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 506 


1 


Schichtvid. 


100 k / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 507 


1 


Schichtvid. 


10 kw / 5 X / R1. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 506 


1 


Schichtvid. 


27,1 kfi / 0,5 X/Rl. 0,5/0309 


0000 7202 60 




R 509 


1 


Schichtvid. 


2,7 kk / 5X / R1. 2 / 0309 


0000 7100 30 




R 510 


1 


Schichtvid. 


15 kk / 5 X / R1. 2 / 0309 


oom 7100 39 




R 511 


1 


Schichtvid. 


100 fl / 5 X / R1. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 51? 


1 


Schichtvid. 


2,7 kv / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 30 




R 513 


1 


Schichtvid. 


6,8 kk / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 35 




R 51* 


1 


Schichtvid. 


4,7 kk / 5 X / Rl. 2 / 0309 


MOO 7100 33 




R 515 


1 


Schichtvid. 


1,2 kk / 5 X / Rl. 2 / 0309 


MM 7100 26 




















































R 520 


1 


Schichtvid. 


33 fl / 5 X / Rl. 2 / 0309 


MM 71M 07 




R 521 


1 


Schichtvid. 


33 U / 5 X / Rl. 2 / 0309 


DOM 7100 07 








































R 525 


1 


Schichtvid. 


100 fl / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 526 


1 


Schichtvid. 


10 kk / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 527 


1 


Schichtvid. 


330 k / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 19 




R 528 


1 


Schichtvid. 


68 k / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOM 71M 11 




R 529 


1 


Schichtvid. 


1 kk / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 71M 25 








































P 5J3 


1 


Schichtvid. 


10 fl / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 TIM 01 
















R 535 


1 


Schichtvid. 


220 U / 5 X / Rl. 2 / 0309 


MM 7100 17 




R 536 


1 


Schichtvid. 


33 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOM TIM *3 








































R 5*0 


1 


Schichtvid. 


1 kk / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOM 71M 25 




R 5*1 


1 


Schichtvid. 


*7 fl / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOM 7100 09 




R 5*2 


1 


Schichtvid. 


560 U / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOM 7100 22 




R 5*3 


1 


Schichtvid. 


100 U / 5 X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 5** 


1 


Schichtvid. 


4.7 kfl /5X/R1. 2 / 0309 


MM 7100 33 




R 5*5 


1 


Schichtvid. 


3.9 kfl / 5X / Rl. 2 / 0309 


OOM 71M 32 




R 5*6 


1 


Schichtvid. 


680 fl / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOM TIM 23 




R 5*7 


1 


Schichtvid. 


68 fl / 5 * / R,. 2 / 0309 


MM 71M 11 




R 5*8 


1 


Schichtvid. 


560 k / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOM 71M 22 




R 5*9 


1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 


OOM 71M 25 

















Tcil 


Sttk 


Bezeichnung 


Elektriiche Wert* *«*♦•••* 


igebtn Benennung 


Herstcllcr.Anmtrkgn 


























R 553 


1 


Schichtvid. 


10 fl / 5 X / k1. 2 / 0309 


MM 71 M 01 




R 55* 


1 


Schichtvid. 


10 k / 5 X / K,. 2 / 0309 


OOM 71M 01 




R 555 


1 


Schichtvid. 


IM k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 13 




R 556 


1 


Schichtvid. 


IM k / 5 X / kl. 2 / 0309 


OOM 71M 13 




R 557 


1 


Schichtvid. 


IM k / 5 X / Kl. 2 / O 3 O 9 


OOM 71M 13 




R 558 


1 


Schichtvid. 


10 kk / 5 X / Kl. 2 / 03‘'9 


OOM 71M 37 




R 559 


1 


Schichtvid. 


820 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 24 




R 560 


1 


Schichtvid. 


10 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71 M 37 




R 561 


1 


Schichtvid. 


27 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71 M 4? 




R 56? 


1 


Schichtvid. 


27 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 42 




R 563 


1 


Schichtvid. 


27 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


MM 71 M 4? 




R 564 


1 


Schichtvid. 


820 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 2* 




R 565 


1 


Schichtvid. 


15 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 39 




R 566 


1 


Schichtvid. 


IM k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


MM 71M 13 




R 567 


1 


Schichtvid. 


IM k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


MM 71M 13 




R 568 


1 


Schichtvid. 


IM k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


MM 71M 13 




R 569 


1 


Schichtvid. 


1 kw / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 7100 25 




























R 57? 


1 


Schichtvid. 


1 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 26 




R 573 


1 


Schichtvid. 


IM fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 13 




R 574 


1 


Schichtvid. 


1,8 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 28 




R 575 


1 


Schichtvid. 


2.2 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 29 




R 576 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


MM 71 M 37 




R 577 


1 


Schichtvid. 


IM fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 13 




R 578 


1 


Schichtvid. 


2,2 kfl / 5X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 29 




R 579 


1 


Schichtvid, 


2,2 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OMO 71M 29 




R 580 


1 


Schichtvid. 


IM Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 13 




R 581 


1 


Schichtvid. 


6,8 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 35 




R 582 


1 


Schichtvid. 


3,3 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 7100 31 




R 583 


1 


Schichtvid. 


150 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


MM 71 M 15 




R 584 


1 


Schichtvid. 


1,5 kfl / 5 X / '^1. 2 / 0309 


OOM 7100 27 




R 585 


1 


Schichtvid. 


4,7 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 33 




R 586 


1 


Schichtvid. 


IM k /'5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 7100 13 




R 587 


1 


Schichtvid. 


1,2 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 7100 26 




























R 590 


1 


Schichtvid. 


10 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 01 




















































R 595 


1 


Schichtvid. 


560 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 22 




R 596 


1 


Schichtvid. 


2,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 30 




R 597 


1 


Schichtvid. 


1,5 kk / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


OOM 7131 18 




R 598 


1 


Schichtvid. 


1,2 kfi /0,5 X /Kl.0,5 / 0309 


OOM 7202 61 




R 599 


1 


Schichtvid. 


IM fl / 5 X / Kl. 2 ' 0309 


OOM 71M 13 




R 51M 


1 


Schichtvid. 


18 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 7100 40 
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Fortsetzung (continued) 



Tragererzeugung, Demodulatorzusatz PM-8 

Carrier generator, demodulator accessory BN 436 



Fortsetzung (continued) 



Ten 


Itck 


Beztidiming 


Elektriiche Wirte 


igaben gjnennung 


Hcrstellrr.Anmerkgn 


R 5101 


1 


Schlchtvld, 


10 kfi / 5 J / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 5102 


1 


SchichtHid. 


2,2 kh / 5 t / K1. 2 / 0309 


0000 7100 29 




























R 5106 


1 


Schfchtwtd. 


10 U / 5 t / K1. 2 / 0309 


0000 7100 01 








































R 5109 


1 


Schtelitwtd. 


33 kfi / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 43 




R 5110 


1 


SchIcMvId. 


h7 kfi / 5 t / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 45 




R 5111 


1 


Schichtvtd. 


100 0 / 5 X / Kl, 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 5112 


1 


Schlditvld. 


27 kfl / 5 t / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 42 




R 5113 


1 


Schlchtvld. 


2,2 kU / 5 t / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 51H 


1 


Schichtvtd. 


k7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 45 




R 5115 


1 


Schichtvtd. 


100 fl / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 5116 


1 


Schtchtwtd. 


27 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 42 




R 5117 


1 


Schichtvtd. 


2,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 5118 


1 


Schichtvtd. 


2,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 5119 


1 


Schichtvtd. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 5120 


1 


Schichtvtd. 


270 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 18 




R 5121 


1 


Schichtvtd. 


56 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 10 




R 5122 


1 


Schichtvtd.. 


1,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 26 




R 5123 


1 


Schichtvtd. 


100 S / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




























C5pi 


1 


Rer. Kaed. 


10 aF / .20 «50 X 


0000 7106 85 


w no / 2 / 6 


C 502 


1 


Elk* 


22 ./ / 20 X / 16 » . 


OOOO 7109 64 


m 110 / 5 / 61 


C 503 


1 


Ker. Kend. 


10 aF / .20 «50 X 


OOOO 7106 85 


UK 110 / 2 / 6 


C 50« 


1 


Ker. Kead. 


22 aF / .20*100 X / hO V / R 


10000 


EOPU / 0,6 


C 505 


1 


Kf - Koad. 


0,1 »/ / 20 X / 100 V . 


0000 7107 40 


M 110 / 3 / 7 


C 506 


1 


Elko 


22 1/ / 20 X / 16 V . 


0000 7109 64 


n 110 / 5 / 61 


C 507 


1 


Kf - Koad. 


0,1 mF / 20 X / 100 V . 


0000 7107 40 


«R no / 3 / 7 


C 508 


1 


Ker. Koad. 


6,2 pF / J 0,5 pF/ 600 V . 


0000 7140 93 


MR 110 / 2 / 3 


C 509 


1 


Gltaaor - Koad. 


220 pF / : 3 pF / 250 V . 


0000 7131 20 


8f. 53.1 


C 510 


1 


Kor. Koad. 


33 pF / 2 X 


0000 7106 68 


KK no / 2 / 3 


C 511 


1 


Kor. Koad. 


68 pF / 2X 


0000 7106 72 


m 110 / 2 / 3 






































C 515 


1 


Kor. Koad. 


22 aF / .20*100 X / 40 V / R 


10000 


EOPU / 0.6 


C 516 


1 


Kf . Koad. 


0,1 »/ / 20 X / 100 V . 


0000 7107 40 


UtniO / 3 / 7 


C 517 


1 


Kor. Koad. 


100 pF / 2X 


0000 7106 76 


IrtI 110 / 2 / 3 


C 518 


1 


Kf - Koad. 


0,1 t/ / 20 X / 100 V . 


0000 7107 60 


WR 110 / 3 / 7 


C 519 


1 


Kf . Koad. 


1 mF / 1C X / 100 V . 


0000 7107 66 


HR 110 / 3 / 6 






























































C 525 


J_ 


Kf . Koad. 


10 aF / 20 X / 630 V . 


0000 7156 90 


HN 110 / 3 / 7 



Tcil 


Xttk 


ftezeictmung 


Elektriiche Werte 


ienennung 


HenteHer, Anmerkga 


C 526 


1 


Ktr. Kond. 


1 nf / .20 *50 X 


0000 7106 81 


HR 110 / 2 / 6 






































C 530 


1 


Kf . Koad. 


10 •# / 20 X / 630 V . 


0000 7156 90 


HR no / 3 / 7 


C 531 


1 


Kf > Koad. 


0,1 t# / 20 X / 100 V - 


0000 7107 40 


HR 110 / 3 / 7 






































C 535 


1 


Kor. Kond. 


22 aF / .20*100 X / 40 V / R 


iOOOO 


EOPU / 0,6 


C 536 


1 


Kf - Koad. 


1 mF / 10 X / 100 V - 


0000 7107 46 


HR 110 / 3 / 6 


C 537 


1 


Kf . Kond. 


1 i/ / 10 X / 100 V - 


0000 7107 66 


HR 110 / 3 / 6 


C 538 


1 


Kf • Kond. 


1 (# / 10 X / 100 V - 


0000 7107 66 


HR 110 / 3 / 6 


C 539 


1 


Kf . Kond. 


1 t# / 10 X / 100 V . 


0000 7107 66 


HR 110 / 3 / 6 


C 560 


1 


Kf - Kond. 


0,1 t# / 20 X / 100 V . 


OOOO 7107 60 


HN 110 / 3 / 7 


C 561 


1 


Kor. Kond. 


1 nf / -20 *50 X 


0000 7106 81 


HR no / 2 / 6 


C 542 


1 


Kor. Kond. 


22 aF / .20*100 X / 40 V / R 


10000 


EOPU / 0.6 


























C 545 


1 


Kor. Kond. 


22 aF / .20*100 X / 40 V / R 


10000 


EOPU / 0,6 


C 566 


1 


Kor. Road. 


1 nF / .20 *50 X 


0000 7106 81 


HR 110 / 2 / 6 


C 567 


1 


Kf . Kond. 


0,1 / 20 X / 100 V . 


0000 7107 60 


HR no / 3 / 7 


C 568 


1 


Kf • Kond. 


0,1 |/ / 20 X / 100 V . 


0000 7107 60 


HN no / 3 / 7 


C 569 


1 


Kor. Kond. 


47 pF / 2 X / RP 0 


0000 7131 23 


HR no / 2 / 7 


C 550 


1 


Kor. Kond. 


27 pF / 2 X / RP 0 


0000 7131 25 


HR no / 2 / 7 


C 551 


1 


TrtoMr 


2.3 ... 20 pF 




5 HR 111 / 2 / 1 , 


C 552 


1 


Kf . Koad. 


0.1 if / 20 X / 100 V . 


0000 7107 60 


HR no / 3 / 7 


C 553 


1 


Elko 


1 if / 20 X / 35 V . 


0000 7109 78 


HN 110 / 5 / 61 


C 556 


1 


Kf . Koad. 


0.1 if / 20 X / 100 V . 


0000 7107 60 


HR no / 3 / 7 






























































C 560 


1 


Kor. Kead. 


22 aF / .20*100 X / 40 V /Hi 


10000 


EOPU / 0.6 


C 561 


1 


Kf . Kead. 


10 aF / 20 X / 630 V . 


0000 7156 90 


HN no / 3 / 7 


C 562 


1 


Kf . Koad. 


0.22 if / 20 X / 100 V . 


0000 7107 62 


HR no / 3 / 7 


C 563 


1 


Kor. Koad. 


39bF / 2X 


0000 7106 69 


HR 110 / 2 / 3 










































































C 570 


1 


Elko 


4.7 if / 20 X / 35 » . 


0000 7109 t> 


HN 110 / 5 / 61 


C 571 


1 


Kf . Koad. 


10 aF / 20 X / 630 V . 


0000 7156 90 


HN 110 / 3 / 7 


C 572 


1 


Kf . Koad. 


10 aF / 20 X / 630 V . 


0000 7156 90 


NR 110 / 3 / 7 


C 573 


1 


Kf . Koad. 


1 if / 20 X / 100 V . 


0000 7129 08 


HI no / 3 / 7 


C 576 


) 


Kf - Kond. 


0.1 if / 2 X / 63 V . 


0000 7171 36 


636 /7/6 

xN no / 3 / 3 


jLas- 


_L 


_UlU 


6.7if / 20 X/ 35 H> 


0000 7109 82 


HN 110 / 5 / 61 



Trdgererzeugung, Demodulatorzusatz 
Carrier generator, demodulator accessory 



PM-8 
BN 436 0 
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Fortsetzung (continued) 



Fortsetzung (continued) 



Tcii 


3ttk 


Bezeichnung 


EIcktrischc Wartt 


i««btn Jenennung I Hersteller.Anmfrkgn 


T 503 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 




T S(A 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 




T 505 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 




























T 508 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 




T 509 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 2B 




T 510 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 




T 511 


1 


Transistor 


eSX 88 


0000 7121 27 




























T 5U 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 




T 515 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 




T 516 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 




I 517 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 




























T 520 


1 


Transistor 


BFX 93 


0000 7121 01 




T 521 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 522 


1 


Transistor 


8CY 59 0 


0000 7202 85 




T 523 


1 


Transistor 


BFX 93 


0000 7121 01 




























T 526 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 




T 527 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 528 


1 


Transistor 


eSX 88 


0000 7121 27 
















T 530 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




1 531 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 532 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 








































St 501 


1 


StKkor 




0000 2686 00 


2 MM19 / 8 / 3 


St 502 


1 


Stockar 




0000 2686 00 


2 WK 119 / 8 / 3 


St 503 


1 


Stockor 




0000 2686 00 


2 UK 119 / 8 / 3 


St 506 


1 


Stacker 




0000 2686 00 


2 BIM19 / 8 / 3 


















































Bu 501 


1 


Buchta 




0000 2685 00 


2V1I 119 /8 / 6 


Bu 502 


1 


Buckaa 




0000 26S5 00 


2n 119 / 8 / 6 


By 503 


1 


Bodisa 




0000 2685 00 


2m 119/8/ 6 


Bu 506 


1 


Bvchta 




0000 2685 00 


2milB / 8 / 6 


Bu 505 


] 


Budiaa 




0000 3713 00 


m 119 / 1 / 5 


















































S 501 


1 


Sehaltar 


SB 16,Typ 1706 K.6>| Kant. 
AmK, idiil .. XI M 


0000 7166 32 


SEL 



































































































Till 


Itfk 


Bezfichnung 


Elektriichf Werta 


igaben lenennung 


Herstfller.Anmerkgn 


C 576 


1 


Kf . Kami. 


1 pf / 20 J / 100 V . 


0000 7129 08 


HR 110 / 3 / 7 


C 577 


1 


Kf . Kond. 


1 uF / 20 t / 100 V - 


0000 7129 08 


RR no ' 3 / 7 


C 578 


1 


Kar. Kond. 


6,7 nF / .20 450 t / 500 V - 


0000 7106 86 


RR no / 2 / 6 














C 580 


1 


Far. Kond. 


22 nF / .20.100 X / *0 V / R 


lOCOO 


EDPC / 0.6 


C 581 












C 582 




































L 501 


1 


Spult 


260 liH 


0000 7131 26 


Ro. 1537 . 96 


L 502 


1 


Spain 


260 pH 


0000 7131 26 


Ro. 1537 . 96 


L 503 


1 


Spyla 


75 Mb / 0,5 * 


0000 7131 27 


8 82501 . A . C 36 


L 506 


1 


Spulo 




Bv. 636 . 7828 




1 505 


1 


Spula 




B». 636 . 7829 




















































0 501 


1 


iibartragar 




Bv. 376 . 7761 




G 502 


1 


Obartragor 




B». 376 . 7760 




0 503 


1 


iibartragar 




8*. 636 . 7727 




0 506 


1 


Obartragor 




8*. 636 . 7728 








































61 501 


1 


Oloda 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 502 


1 


Oloda 


1 R 6668 


0000 7122 76 




61 503 


1 


Diodo 


1 I 6668 


0000 7122 76 
















61 505 


1 


Oloda 


1 n 6668 


0000 7122 76 




61 506 


1 


Oiedo 


FO 777 


0000 7123 81 




61 507 


1 


Oloda 


FO 777 


0000 7323 81 




61 508 


1 


Oloda 


FO 777 


0000 7123 81 




61 509 


1 


Oloda 


FO 777 


0000 7123 81 




























61 512 


1 


Oloda 


1 N 6668 


0000 7122 76 
















G1 516 


1 


Z . Oloda 


BA 1^ / 65 


0000 7225 68 




61 515 


1 


Z • Oloda 


BA 150 / 65 


0000 7225 68 




























61 518 


1 


Oloda 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 519 


1 


Oloda 


1 R 6668 


0000 7122 76 
































































61 525 


1 


Olada 


1 R 6668 


0000 7122 76 




61 526 


1 


Oloda 


1 R 6668 


0000 7122 76 








































X 501 


1 


X 


SR 7690 R 


0000 7127 15 




























T 501 


1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 




T 502 


1 1 


Transistor 


BSX 88 


0000 7121 27 





Tragererzeugung, Demodulatorzusatz PM-8 

Carrier generator, demodulator accessory BN 436 



Tcil 


itck 


BeztidHHini 


ElektriicN W*rt» 


i 9 «hcn Benennun 9 


Hfrjtfllfr.Anmerkgii 


ft bc1 


1 


ichicbtwid. 


W kft / 5 i / iit. ? 1 03^19 


XOO 7100 45 




ft b'J? 


1 


Schicfttwid. 


17 W / 5 ? / kt. ? / U309 


0000 7100 39 




ft bo3 


1 


Scbicftttfid. 


b8 0 / 5 t / kl. 7 / l'3>9 


0000 7100 11 




M b04 


J 


Scftichtwid. 


12 kC / s i / kl. ? / oyi9 


0000 7100 38 




R bi'J 


1 


Scftichtbid. 


68 0 / 5 ? / k). 2 / 


0000 71C0 11 




ft bCb 


1 


Schichtwid. 


82C 0 / J ? / kl. 2 / 03"9 


0000 7100 24 




R bC7 


1 


Scbiehtwid. 


180 B / S i / kl. 2 / P3^ 


0000 7100 16 




ft bu8 


1 


Scbtchtvid. 


68 Q / 5 X / kl. 2 / 03P9 


OOOC 7100 11 




ft b<)9 


1 


bcMcbtwid. 


2.1 kl! / s: / kl. 2 / 


none 7IX 30 




ii blO 


1 


ScMchtbid. 


b.d k'> / 5 X / kl. 2 / U309 


0000 7100 35 




» ri| 


! 


Schichtwid. 


ft? ft / S X / kl. 2 / U3fl9 


0000 7100 09 


























R bH 


1 


Schichtwid. 


612 ^ M.r,5 / 330S 


•jroo 7196 21 




























ft bi? 


1 


Schichtwid. 


If. J / 5 X / M. 2 / . 3T'9 


rcfft* Vd^ 01 




R bl: 


1 


jcnlehtwin. 


10 fl / 5 ' / kl. 2 / >.K9 


OIH'O 7100 01 




























B 












1 


ichKhtwid. 


to B / 5 X / kt.*2 / 0309 


(■HMO 7U10 01 




K b/3 


1 


Schichtwid. 


100 B / S X / kl. 2 / f |.9 


0000 7100 13 




R t:'4- 


J 


Schichtwid. 


68 U / 5 X / k(. 2 / 0309 


0000 7100 11 




ft (.2^ 




Schichtwid. 


68 a / 3 X / kl. 2 / 03i9 


00( 0 7100 11 




R r.?b 


1 


Schichtwid. 


220 B / 5 4 / kl. 2 / 03"9' 


0000 7100 17 




ft b7/ 


1 


Schichtwid. 


1.8 kO / 5 X / kl. 2 / 11319 


0000 7100 28 




R b7B 


J 


Schichtwid. 


2,2 kO M X / kl. 2 / 0309 


oorc 7100 29 




ft b?<) 


1 


Schichtwid. 


1 kfi / > ;•; / kl. 7 / C309 


iHlOn 7100 25 




ft b3)> 


I 


Schichtwid. 


loip fi / J ; / kl. 2 / 0309 


«Vio 71 DO 13 




















































ft t3t 


1 


Schichtwid. 


10 C / S X / kl. 2 / 1I3"9 


OIOO 71 HI 01 




R bJb 


1 

1 


Schichtwid. 


180 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R U7 


Schichtwid, 


100 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




ft b3ft 


i 


ScMchtwid. 


*,7 kfi / 5 X / kl. 2 / OJfl 


0000 7100 3) 




ft 1.3V 


1 


Schichtwid. 


2,1 kfl / I X /kl.0.5 / 0309 


0000 7130 30 




i tKiC 


1 


Schichtwid. 


k,7 kC / 5 J / kl. 2 / 03i<( 


OOOP 7100 33 




ft thl 


1 


Schichtwid. 


h70 k8 / S X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 57 




ft b‘.' 


1 


Schichtwid. 


820 C / 5 i / kl. 2 / 03P9 


0000 7100 24 




ft bft3 


1 


Schichtwid. 


wc ka / 3 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 57 




ft b*4 


1 


Schichtwid. 


680 kiJ / 3 ; / kl. / 0309 


0000 7I0C 39 




R SRi 


] 


Schichtwid. 


680 kC / 3 ' / kl. 2 1 0309 


0000 71 JO S9 




' bftb 
< 4/ 




.khichtwi'i. 


87C 9 / 3 5 / iil. 2 / 0309 


OOOfl noo 24 




1 


Schichtwid. 


82 a / 3 X / kl. 2 / •■'yi9 


owe 7100 12 




i« bs8 


1 


Schichtwid. 


9.7 k9 / 3X / kl. 2 / '309 


0000 TIOP; 3) 




ft bR'? 


1 


Schichtwid. 


10 k(i / 3 X / kl. 2 / 0X19 


0000 7100 37 




R b5C 


1 


Schichtwid. 


k.lk'i Ibt ! kl. 2 / 0309 


OOOf 7100 33 







itdc 


Bcitichnuni 


Elekf rueh« W»rM 


ifa^tn Benennung 


Htrtftllrr, Anmcrkgn 


R 631 


1 


Schichtwid. 


3,9 kfl / 5 X / kl. 2 / 0X9 


0000 7100 32 




R 652 


1 


Schichtwid'. 


1,8 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 653 


1 


Schichtwid. 


2,2 kC / I X / Kl.0,5/ 0309 


0000 7130 30 




R 634 


1 


Schichtwid. 


68 fl / 5 X / kl. 2 / 0309 


nooo 7100 11 




R 633 


1 


Schichtwid. 


1 kC / 3 X / kl. 2 / 0309 


UOCO 7100 23 




R 636 


1 


Schichtwid. 


2,2 kfl / 5 X / kl. 2 / 0309 


OOOn 7100 29 




R 637 


1 


Schichtwid. 


2.2 kfl / 5 X / kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 29 




R 63 


1 


Schichtwid. 


68 C / 5 X / kl. 2 / P309 


OOOTp 7100 ii 




R 63 . 


1 


Schichtwid. 


2,38 kfl / 1 X / kl.0.5 / 03r>9 


0000 7131 53 




R 660 


1 


Schichtwid. 


3.9 kfl / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 32 




R 661 


1 


Schichtwid. 


82 0 / 3 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 12 




t 662 


1 


S-.i'i'-.htw'id. 


27 kfl / 3 X / ki. ft / li? » 


HOC /iO* 42 




t 663 


1 


Schichtwid. 


3,9 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 32 




R 664 


1 


Schichtwid. 


27 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 710U 42 




R 663 


1 


Schichtwid. 


10 0 / 5 X / kl. 2 / 0309 


nnoo 7100 01 




R 666 


1 


Schichtwid. 


10 0 / 5 X / kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 
























































































P 601 


1 


Schichtdrthwid. 


1 kfl / lin / 0.8 N 


0000 7104 18 


17 / 2 ■ 6 










































































C 6'’! 
C 602 


1 

1 


ftcr. Kciid. 


10 nf / ,50-20 X 


HRIO 71 •’6 85 


.c no / 2 / 4 


K«r. Kond. 


lUjif / .50-20 1 


0000 71% 85 


r nr / 2 / 4 


C ‘6b3 


1 


kf . Kond. 


1 / 10 ; / 100 V - 


0000 7107 46 


R5 r.O / 3 6 


C 6t<4 


1 


ktr. kofld. 


33 pf / 2 X 


0000 71- 6 68 


<•! no / 2 / 3 


C 603 


1 


Ktr. Kond. 


165 / 1 X / 500 V 


ft 150 / 18 ROIU 3 X 30 


CRL 














C twi7 


1 


Kf - Kond. 


L.l // 20 ; / 100 k - 


•JOOO 71:7 40 


W 11 : 1 3/1 


C 6f8 


1 


ftf - Kond. 


1 tif / 10 X / 110 V . 


0T(.fi 7107 46 


HH iir / 3 / s 


C 6119 


1 


Kf - Kond. 


1 ,iF / 1. X / ino f - 


OUno 7li,7 16 


ws no / 3 L 


C 61U 


1 


Kcr. Kc'nd. 


22 nf / -20.100 X / wO V / R 


lOOOC 


EDPU / 0,4 


C 611 


1 


K«r. kond. 


22 nF / .20.100 X / *0 V / R 


lOOOO 


EOPU / 0,4 














C 613 


1 


(iko 


22 mF / 20. ' / 1C V - 


jyo 71 64 


KN no , 4 / 61 


C 614 


1 


kl • Kond. 


wF / ’01 / V - 




Rft 110 / 3 / 6 


C 615 


1 


m' - Kond. 


11.^ wF / 2" X / ’; r V - 


Mfi- IVl (.0 


ww no / 3 / 7 . 


C 616 


1 


kf - Koril. 


0,1 lif / 2< X / hv V . 


ocro 7107 40 


k‘l 110 / .3 / 7 


b 6:7 


1 


EKo 


22 hF / 20 X / 16 V . 


(W 71 '9 64 


110/5 / 61 














C MS 


1 


K*r. Kord. 


22 nf / .20.100 X / 40 V / R 


lOOOO 


EOPU / 0,4 


C 620 


1 


Elko 


1 wf / rc V / 33 V - 


CHC 71.(9 78 


ft4 110 / 5 / 61 



Mischer II, 200-kHz-Bandpa(J PM-8 

Mixer II, 200 kHz band-pass filter BN 436 



Forfsetzung (continued) 



Tcit 


ittk 


Beztictinung 


Elfktriiehe Wtrte 


igabtn lenennung 


HerstrHer.Anrnrrkgn 


c epi 


I 


Kf . Ki)nd. 


0,1 .i / ?(' X / 1(10 V . 


00«l 7U'7 tC 


KN no / j / 7 


C 6?7 


1 


Elko 


1 tif / ; / 36 V . 


000(1 7109 7f 


« no / 5 / 61 


t b?3 


J 


Kf • Kond. 


n,22»iF / ?0 X / lOP V . 


0000 71(17 b2 


dH no / J / 7 


C 6?4 


1 


Elko 


?2 ^ / ?P X / 16 V . 


00(K> 7109 bb 


«■: no / 5 / 61 


C 


] 


Kf . Kond. 


0,1 mE / X / 100 V . 


oooc mi bo 


d‘ no / 3 / 7 


C b?b 


1 


Elko 


22 lif / 2C X / lb V . 


0000 7109 bb 


K9 no / 5 / 61 


C b?7 
C b?A 


1 


Kf . Kond. 


0,1 mF / 20 X / 100 V . 


0000 7107 bO 


«i no / 3 / 7 


1 


Kf. »0M. 


22 nf / -20.ro X / bO V / B 


1CC30 


EOPU / O.b 


C b?9 


1 


Kor. Kono. 


22 nf / -20.1X X / bC » / « 


lOOC'O 


EDPU / O.b 


























C fcj? 


1 


bliMtr • Kond. 


b,8 nf / 1 X / 260 V - 


PiiPO 7131 62 


Bf. 53.2 


C 613 


1 


Kf . Kond. 


b,3 nf / 1 X / 1WI V - 


0(100 7131 67 


WN 110 / 3 / 3 














C fc3> 


1 


CIlMor • Kond. 


6bC of / 1 X / 2 .0 V - 


.di iO 7131 63 


ftf. 5j.l 


t, ^Ib 


1 


Kf ■ Kond. 


bbt; .f / 1 X / lOf' K - 


onco 7131 bf 


dbllO / 3 / 3 














c bie 


1 


Glinorr - Kond. 


lb nf / 1 X / 125 V . 


0000 7131 6b 


3f. 53.3 


C b3V 


1 


Kf • Kond. 


5 nf / 1 X / !b0 V - 


(JOCO 7131 69 


110 / 3 / 3 














C n*' 


1 


ulinnor • Kond. 


6b0 pf / 1 X / 250 V - 


nPOO 7131 63 


3f. 53.1 


C bi? 


1 


Kf. • Kond. 


bbO pf / 1 X / IbO V - 


0000 7131 68 


KN no / 3 / 3 














C bbb 


I 


Gliontr . K",t.f. 


560 pf / 1 X / 250 V . 


rmoo 7131 63 


Df. 5i.1 


C bb> 


1 


Kf . Komi 


bbO pf / 1 X / IbO V - 


000(1 7131 68 


KMIO / 3 / 3 


C t-^b 


I 


Kor. Kond. 


b5 pf / 1 X / 500 V - 


b I- ' .d W U 


C-. 


C b<>7 


1 


CliMor • Kond. 


3X' pf / 1 X / ?5!) V . 


i>pnr 7131 65 


Bf. 5j.1 


C 6,9 












1 


i:f - Kond. 


5,b nf / 1 ? / W V . 


oocn 7131 7C 


WN 110 / 3 / 3 


C bbl 


1 


Glinoor - Kond. 


a nf / 1 X / ‘Kf V . 


(fK'n 7131 bb 


3f. 5J.2 






























































■ - 














































































il f t 


1 


Di o»( 


fD ?// 


nono 7123 81 




Cl 6(7 


1 


Jiooo 


fci in 


(K<XI 7123 81 




111 fc 3 


1 


Jicrtf 


fO w 


roni 71 23 81 




i.1 V l> 


1 


Jiod* 


»D in 


dOid' 71 .’3 «i 



















































Tf.i 


Jtfk 


BczficOnung 


Eltkfriiche Wartf 


i 9 «bcn Itnennung 


Htrstrller.Anmtrugn 


L bil 


1 


Spuic 


oH 


Of«C 7131 26 


(( •. 1557 . flb 


L 6( 7 


1 


Spuin 


?b0 


(■(•or 7131 ?b 


Vo. ri.=7 - :b 


1 b(3 
L (>IK 


1 


Spult 




Bv. 37b . 78b? 




1 


Spule 




Bv, 37b - 79b 1 




1 bCK 


1 


Spule 




Bv. 37b . 78b0 




1 6(6 


1 


Spult 




Bv. 376 - fbbr 








































1- br.i 


1 


ibnrtragnr 




Rv. 37b - 77s2 




1 b02 


1 


Lbertrjgtr 




Bv, 37b - 775(' 




u 6( 3 


1 


Ubtrtrager 




By. 37b - 77b3 




(1 bl>b 


1 


bbertrager 




Bv. 376 .77bi 




b bi'5 


1 


ilbcrtragtr 




6v. 37b - 77bb 




U bl6 


1 


(ibarlragtr 




Bv. 37b - 77b5 












































































fi 6M 


1 


Filter 




By. 376 - 9202 








































I ‘/•I 


1 


Irarst'tor 


RS« 93 


rnof 7ri 78 




I bt / 


1 


Ir.rjistur 


6SX it 


rfKMl 7121 2? 




I (k.J 


1 


Iransittor 


85/ 88 


'K-r 71-1 /? 




I all- 


1 


Iransisto'" 


2 K >(./ 


fH-0 ' 71? 3 59 




I (^ j 


1 


I'^ansi itor 


2 b 39*7 


(W 71.3 59 




. «.t 


1 

1 


transistor 


2 S 3251 


.'nc( 7123 )•> 




I oC7 


Iransistor 


2 8 3251 


.r., js 




: t 1 


1 


Iransistor 


fcSJt 93 


••.'yif 71 ?i -I- 




1 t..o 


1 


Transistar 


2 K 3251 


(ini, 7P3 35 




T bi 


1 


Iransistor 


ESX 91 


.•(h.-''. /PI ;? 






1 

1 


Iransistor 


2 8 3251 


.(•Pf 71 ’3 Is 




Iransistor 


i 8 3251 


.'p:o '123 35 




Iransistor 


2 8 3251 


'•iKH' 712? 35 




r..i; 


1 


Iransistor 


2 9 32*1 


riKKi 7123 35 




I 615 


I 


Transistor 


2 8 3^51 


0000 7123 35 
























b:b.; 


1 


Steckar 




PiiPO 2b8s ;ui 


2 88 119 / 8 y 3 


)l fl? 


1 


Sfsc^e*' 




0000 268b OC 


2 81. 119/8/3 


i ; t»' 3 


1 


Sfa.ker 




OOOT 268b 00 


2 88119 / 8 / 3 














bo ( 1 


1 


Burhse 




(100(1 26b5 CC 


1 •: 119 / . ■ !. 


6u b(v 


1 


Butbs* 




.ICOC! \8S ■ (1 


2 •• in ; ? . 


8u tc3 


1 


bucbss 




UCfiO 2fc85 00 


2 t'. 119 ; 5 * 















Mischer II, 200-kHz-Bandpa(3 PM-8 

Mixer II, 200 kHz band-pass filter BN 436 



Tcil 


Jtck 


Beztidtnung 


ElektriicheWirte 


igaken lenennung 


He rstrllf r, Anmerkgn 


R 701 


1 


Sctichtvtd. 


56 U / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 10 




R 70? 


1 


ScHchtwld. 


39 U / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 08 




R 703 


1 


Sci-lchtwid. 


12 kR / 5 X / <1. 2 / 0309 


(XXX) 7100 38 




R 70* 


1 


ScnIchtwiJ. 


*7 kk / 5 X / O. 2 / 0309 


OOOC. 7100 *5 




R 705 


1 


Schichtwid. 


150 k^ / 5 X / Kl. 2 { 0309 


0000 7100 51 




R 706 


1 


Schic6tw(d. 


10 kfi / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 37 








































R 71(1 












R 711 


1 


Schichtwid. 


1? k'J / 5 X / PI. 2 / 0309 


OOOC 7100 38 




R 712 


1 


Sehichtvid. 


18 k« / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 *0 




R 713 


1 


SchlcHwid. 


10 kfi / 5 X / P’. 2 / 0309 


OOOC 7100 37 




R 71* 


1 


SchicHtwId. 


5,6 k2 / 5X / PI. 2 / 03(^ 


0000 7100 3* 




R 715 


1 


SchfcHtwfd. 


10 kw / 5 X / PI. 2 / 0309 


OOOC 710C 37 




R 716 


1 


SchicttwJd. 


19 kw / 5 X / PI. 2 / C309 


0000 7100 *0 




R 717 


1 


ScMcMwld. 


15 k11 / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 71X 39 




R 718 


1 


Schlchtwld. 


100 H / 5 X / PI. 2 / 0309 


OGOO 7100 13 




R 719 


1 


ScMchhild. 


1 kU / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 71W 25 




R 7?0 


1 


Schichtwid. 


100 8 / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 71X 13 




R 721 


1 


Seh(ehtw(d. 


5,6 k8 / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 3* 




R 722 


1 


5ch«clitv(d. 


5,6 ku / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 3* 




R 723 


1 


ScMchtwid. 


12 k8 / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 72* 


1 


Seh(cht«lo. 


56 ki^ / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 *6 




R 725 


1 


ScMcHwtd. 


120 2 / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 1* 




R 726 


1 


Schichtvtd. 


820 2 / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 71W 2* 




R 727 


1 


Schichtvld. 


2,2 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 728 


1 


Schfchtwid. 


221 2 / 1 X / Pl.0,5 / 0309 


0000 7155 78 




R 729 


1 


Schichtwid. 


2 k2 / 1 X / Pl.0,5 / 0309 


0000 7130 26 




R 730 


1 


Schtchtvfd. 


1 k8 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




P 731 


1 


Sch(chtv(d. 


120 W / 5 X / Pi. 2 / 0309 


0000 7100 1* 




R 732 


1 


Schichtwid. 


220 2 / 5 X / PI. 2 / 0309 


OOOC 7100 17 




R 733 


1 


Schlehtvid. 


18 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 710C *0 




R 73* 


1 


Schichtwid. 


1,8 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 735 


1 


SchicMwld. 


2,7 k2 / 5 X / PI. 2 / 0309 


OOOC 7100 30 




R 736 


1 


Schichtwid. 


18 k8 / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 *0 




P 737 


1 


Schicttwid. 


39 B / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 08 




R 738 


1 


Schichtwid. 


18 k2 / 5 X ; Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 *0 




R 739 


1 


Schichtwid. 


2,7 kfc / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 30 




R 7*0 


1 


Schichtwid. 


56 8 / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 10 




fi 7*1 


1 


Schichtwid. 


39 2 / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 08 








































R 7*5 


1 


Schichtwid. 


56 2 / 5 X / PI. 2 / C3f/9 


0000 7100 10 




S 7*6 


1 


Schichtwid. 


39 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 G8 




fi 7*7 


1 


Schichtwid. 


12 k2 / 5 X / PI. 2 / 0309 


OOOO 7100 38 




R 7*8 


1 


Schichtwid. 


150 kw / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 51 




R 7*9 


1 


Schichtwid. 


*7 kfi / 5 X / Kl. 2 ' 0309 


OOOO 7100 *5 




« 750 


1 


Schichtwid. 


10 k& / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 37 





Teil 


ink 


Beztidmung 


Elektriiche W»rte *****"* 


igabtn Benennung 


Htrsttller.Anmerkgn 


R 751 


1 


Schichtwid. 


5,6 k2 / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 3* 




R 75? 


1 


Schichtwid. 


10 8 / 5 X / PI. 2 / 0309 


OOOC 7100 01 








































R 756 


1 


Schichtwid. 


12 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 757 


1 


Schichtwid. 


18 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 *0 




fi 758 


1 


Schichtwid. 


10 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 759 


1 


Schichtwid. 


10 k9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 37 




R 760 


1 


Schichtwid. 


18 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 *0 




R 761 


1 


Schichtwid. 


15 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 762 


1 


Schichtwid. 


100 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 13 




R 763 


1 


Schichtwid. 


1 kO / 5 X / PI. 2 / 0309 


OOOC 7100 25 




R 76* 


1 


Schichtwid. 


100 fi / 5 X / PI. 2 / 0309 


OOOO 7100 13 




R 765 


1 


Schichtwid. 


5,6 ku / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 71(X) 3* 




R 766 


1 


Schichtwid. 


5.6 kfi / 5 X / PI. 2 / 0309 


OOOO 7100 3* 




R 767 


1 


Schichtwid. 


820 fi / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 2* 




R 761 


1 


Schichtwid. 


221 fi / 1 X / Pl.0,5 / 0309 


0000 7155 78 




R 769 


1 


Schichtwid. 


1,5 kfi /5X/ PI. 2 / 0309 


0000 710C' 27 




R 770 


1 


Schichtwid. 


2 kfi / 1 X / Pl.0,5 / 0309 


0000 7130 26 




R 771 


1 


Schichtwid. 


1,5 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 27 




R 772 


1 


Schichtwid. 


560 U / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 22 




R 773 


1 


Schichtwid. 


8,2 kw / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 36 




R 77* 


1 


Schichtwid. 


2,7 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 30 




R 775 


1 


Schichtwid. 


18 kfi / 5 X / PI. 2 / 0309 


OOOO 7100 *0 




R 776 


1 


Schichtwid. 


39 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 08 




R 777 


1 


Schichtwid. 


39 B / 5 X / PI. 2 / 0309 


0000 7100 08 




R 778 


1 


Schichtwid. 


18 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 *0 




R 779 


1 


Schichtwid. 


2,7 kfi / 5 X / PI. 2 / 0309 


OOOO 7100 30 




R 78C 


1 


Schichtwid. 


180 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 


































































C 701 


1 


Clke 


22 mF / 20 X / 16 V - 


OOOC 7109 6* 


PP 110 / 5 / 61 


C TO? 


1 


Elko 


22 i# / 20 X / 16 V . 


OOOC 7109 6* 


BN no / 5 / 61 


C 703 


1 


Elko 


*7 1 .10 fSO X / 16 V . 


0000 7159 91 


Bk 110 / 5 / *0 


C 7C* 


1 


Kf • Pond. 


R20 pF / 2 X / 160 V - 


nOOC 7107 26 


BN no / 3 / 1 


C 705 


1 


Kf - Pond. 


820 pF / 2 X / 160 V . 


0000 71C7 26 


BN 110 / 3 / 1 


C 706 


1 


Ptr. Pond. 


100 pF / 2 X / 63 » / 1 750 


EOW / 0,6 , Rut 5 m 




C 707 


1 


Kf . Pond. 


220 pF / 2 X / 160 V . 


0000 7107 15 


BN no / 3 / 1 


C 708 


1 


Kf - Pond. 


220 pf / 2 X / 160 V - 


OOOC 7ir7 19 


BN nc / 3 / 1 


C 709 


1 


Elko 


68 J / 20 X / 16 V . 


OOOC 7109 65 


BN nc / 5 / 61 


C 710 


1 


Elko 


15C mF / 20 X / 16 V . 


0900 7159 66 


BN n'' / 5 / 61 














C 712 


1 


Elko 


22tl ! 20% V V • 


ncOO 7109 6* 


BN lie / 5 ' 61 


C 713 


1 


Elko 


22 / / 20 X / 16 V . 


0000 7109 6* 


Bh nc / 5 / 61 


C 71* 


1 


Kf - Pond. 


*70 pF / 2 X / 160 V • 


0000 7107 23 


A 110 / 3 / 1 


C 715 


1 


Kir. Pond. 


68 pF / 2 X / 63 V / U50 




mm 12 19 



1 . und 2. ZF-Verstdrker 20 dB PM-8 
1st and 2nd IF amplifier 20 dB BN 436© 



Fortsetzung (continued) 
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Fortsetzung (continued) 



Tfil 


ink 


Beztictmung 


Elektriich* Worte 


igebcn lenennun^ 


Herstfller.Anmfrkgn 


C 716 


1 


Kt . Kon-. 


390 pE ; 2 < / 150 V - 


COCO 7107 22 


w*! no ■ 3 • 1 


C 717 


1 


Elko 


68 / 2T 1 / 16 V . 


OCOC 7109 65 


A lie ; 5 ' Si 


C 718 


1 


Elko 


159 J / 2C X / 16 V - 


OOCC 71C9 66 


no / 5 / 61 






























































1 7 1 


1 


Gpule 


260 


OOnC' 7131 26 


Oelpvan No 15:7.96 






































r 701 


1 


(Jbertrager 




Bv. 636 . 7730 




L 702 


1 


bortrager 




Bv. 37f. - 7770 








































G1 701 


1 


Diodo 


1 n 6668 


0000 7122 76 




r.l 702 


1 


Olodo 


1 N 6668 


OOCC 7122 76 




G1 7C1 


1 


Olodi 


1 N 6668 


76 


— 


G7 70^ 


1 


Oisd* 


1 *1 6668 


OCnO 7122 76 



















































Ten 


jtdc 


Bezfichnung 


ElektriieheWerte **‘^*“* 


» 9 *ben Rjnennung 


HersteMer, Anmrrkgn 


3 801 


X 

1 


SchlcMwid. 


15 kW / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 39 




P 8C2 


X 

1 


Schlcttwld. 


Ifl kS/ / 5 X / Kl. 2 / C3C9 


XOO 71 OC 60 




R a:3 


X 

1 


Schlchtwld. 


10 ki / 5 X / Kl. 2 / 03^9 


OOOC 7100 37 




R 806 


X 

1 


Schichtwld. 


10 ku / 5 X / n. 2 / 0309 


0000 7100 J7 




R 805 


X 

1 


Schichtxld. 


18 kk ; 5 X / Kl. 2 ! 03C9 


OOOC 710C 60 




R 8'^ 


X 

1 


SchtcliUld. 


12 kk . 5 X / n. 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 807 


X 

1 


Schick twid. 


5,6 kk / 5 X / Kl. 2 y 0309 


0000 7100 36 




R 


X 

1 


Schichtwid. 


100 k / 5 X / Kl. 2 / C309 


OOOC 7100 13 




R 8::9 


X 

1 


Schichtwid. 


1 kt / 5 X y Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




» 810 


X 

] 


SchicStwid. 


100 u y 5 X y Kl. 2 y 03C9 


0000 7100 13 




H °11 


X 




5,6 kM y 5 X / Kl. 2 y 0309 


0000 7100 36 




fi. fll? 


X 

1 


Srhiehtwte. 


8M w y 5 1 / Kl. 2 y 0309 


QOOC 71QC 26 




R pn 


X 

1 


PrKiphiuill 


W1 U / 1 X / K1-D,s / 03DC 


anco 7155 78 


> x) 2 X pro Gorit! 


R 816 


X 

1 


Schichtwid. 


1.5 k. ; 5 X / <1. 2 / 0309 


OCfH' nco 27 




R 315 


X 

1 


Schichtwid. 


2 kk / 1 X / Kl.^5 / 03c9 


0C0»' 7130 26 




R RIO 


X 

1 


ScHchtwId. 


1.S kl. / 5 X / Kl. 2 y 0309 


OOCC 7100 27 




R 317 


X 

1 


Schichtwid. 


560 k' / 5 X y Kl. 2 / 0309 


0000 7100 22 




R 818 


X 

1 


Schicht.id. 


a.2k. / 5 X / M. 2 / 0309 


OCiOO noc 36 




R 819 


X 

1 


Schichtwid. 


2.7 kW 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 30 




P B2- 


X 

1 


Schichtwid. 


18 ki. / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 71CC 60 




R 821 


1 


Schichtwid. 


39 w / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 08 




R 822 


X 

1 


Schichtwid. 


39 w / 5 X / il. 2 / 9309 


0000 7100 oe 




R 823 


1 


Schichtwid. 


18 kw / 5 X / Kl. 2 C3i'9 


0000 7100 60 




S 826 
B 8» 


J 

_L_ 


SchtcMwiJ. 


3,7 kk 5 X y Kl. 2 / 0309 


OPOC 7100 30 




SihicMylJ- 


180 ^ / 5 X . M. 2 1 C3C9 


OOOC noi: 





Tcii 


Xtde 


Beztichnung 


Elektrische Warte 


• 9 «ben Jenennung 


Hersteller.Anmerkgn 


T 701 


1 


Transistor 


BCY 59 D 


0000 7202 85 




T 702 


1-. 


Trensistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




I 703 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 706 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 705 


1 


Transistor 


BFY 81 


0000 7121 07 




T 706 


1 


Transistor 


2 H 3251 


0000 7123 35 




T 707 


1 


Transistor 


2 N 3251 


0000 7123 35 




T 708 


1 


Transistor 


BCY 59 D 


0000 7202 85 




T 709 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




I 710 


1 


Transistor 


2 N 3251 


0000 7123 35 




T 711 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




























T 716 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 715 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 716 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 717 


1 


Transistor 


BCY 59 D 


0000 7202 85 




T 718 


, 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




T 719 


1 


Transistor 


2 N 3251 


0000 7123 35 




T 720 


1 


Transistor 


BCY 59 D 


0000 7202 85 








































X 701 


1 


X 


kA 709 ( U 5 8 7709 31 X ) 


WN 161/1/1 

















1 . und 2. ZF-Verstdrker 20 dB PM-8 
1st and 2nd IF amplifier 20 dB BN 436 (t) 



Tell 


Xtek 


Beztichnung 


Elektriiche Werte **‘^'“* 


igaben Rjnennung 


Herjteller, Anmerkgn 


















































R 830 


1 


Schichtwid. 


56 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 10 




R 831 


1 


Schichtwid. 


10 kt / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 832 


1 


Schichtwid. 


67 kw / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 65 




R 633 


1 


Schichtwtd. 


150 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 51 




R 836 


1 


Schichtwid. 


5.6 ki / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 36 




R 935 


1 


Schichtwic. 


12 k; / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 836 


1 


Schichtwid. 


56 fi y 5 X / Kl. 2 / 0300 


0000 7100 10 




R 837 


1 


Schichtwid. 


lo w y 5X / Kl. 2 y 0309 


0000 7100 37 




R 838 


1 


Schichtwid. 


67 kw / 5 X / Kl. 2 ; 0309 


0000 7100 65 




R 839 


1 


Schichtwid . 


150 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 51 




R B60 


1 


Sctiditwid. 


5,6 kfi y 5 1 y Kl. 2 / 0309 


0000 710C 36 




R b*l 


1 


Schichtwid. 


12 kw y 5 X / Kl. 2 y 0309 


0000 7100 38 




R 862 


) 


Schichtwid. 


10 fi / 5 X . Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 01 








































R 8w6 
R 967 


1 

1 


Schichtwid. 


3,3 kfi /C,l X / 0,25 K 


0000 7198 65 


ip,.r Ti y. 


Schichtwid. 


13.R k. / 0,: X / 0,25 K 


OCCf 7193 66 


MVAO Tk so 


B 068 


1 


Schichtwid. 


18 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 60 




R 969 


1 


Schichtw id. 


220 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 53 




9 850 


1 


Sc^'ici.twid. 


32.R k. / 0.5 X y \?5 N 


0000 7198 67 


M/AO Tk 50 
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Fortsetzung (continued) 



3. und 4. ZF-Verstdrker 20 dB, Anzeigeverstdrker PM^ 
3rd and 4th IF amplifier 20 dB, meter amplifier BN 436 



Fortsetzung (continued) 



Ten 


itik 


Bfitichnonj 


tlfktruchf Werff 


Benennung 


Htritfllfr.Anmririi- 


R 8bl 


1 


Srhicttwld, 


18 k6 / 5 Jt / Kl. ? / C309 


OCOO 71 CP 43 




?. 85? 


1 


SchicMuld . 


??0 kO / 5 K / K1. ? / 0309 


OCOO 7100 53 




R 853 


1 


ScMchtvId. 


75.9 w/ 0.5 31/ TK 50 / 0207 


W 18 / 4 / 1 




R 854 


1 


Schtchtwld. 


18 kC / 5 ? / Kl. ? / 0309 


PCOO 7100 40 




R 855 


1 


Sc*i(cMw1d. 


??0 kS / 5 3t / Kl. ? / 0309 


fOOC 7100 53 




R 856 


1 


S:hichtnid. 


8.6 kS / 0.1 i / 0.25 « 


CCOC 7225 48 


IWAO Tk 50 


4 857 


1 


SrRteMwid. 


18 k5 / 5 X / Kl. ? / 0309 


OCOO 7100 40 




.R.858_ 
R 856 


JL. 

1 


SchicMwtd^ 

SchicMwId. 


220 kC / 5 X / Kl. ? / 0309 


COOO 7100 53 




3.9 kC / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOPC 7100 32 




R 860 


1 


Schiihtvid. 


3.003 kC / 0.1 X / 0.25 H 


0000 7225 49 


RVAO Tk 50 


R 861 


1 


ScRichtvid. 


4.7 kC / 5 X / Kl. 2 / C309 


0000 7100 33 




P 86? 


] 


ScHichtwld. 


5,6k0J5XyKl. 2 / 0309 


COCO 7100 34 






1_ 


.JthichiMli, 


28.12 k1< / OJ X / 78 50X020 


wi8/>y.i _ 




BttD-JkJC. 




ie«_ 

R 866 


1 


_S£tkywliL. 

Schichtwld. 


. 3^kS.jLD.LXX0.25 A 

100 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


_ JKQC.7225 50 


ncoo 71 CO 49 




R 867 


1 


SchichtwH. 


56 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 46 




S 868 


1 


Schichtwid. 


47 kP / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCPC 7100 45 




R 669 


1 


Schichtvid. 


4,7 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 33 




a P70 


1 


ScMc'.twld. 


4.99 kfi / 1 X / K1.0.5 / 0309 


OCOO 7166 30 




R 871 


1 


Schichtwid. 


lUO kt / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 40 




^ 87? 


1 


Schichtwid. 


5.6 kO / 5 X / Kl. 2 / C309 


OOOC flOO 34 




R 673 


1 


Schichtwid. 


100 kJi / 5 X / rl. 2 / 03D9 


CT,00 7103 49 




R 874 


1 


Schichtwid. 


1.2 kQ / ^ X / Kl. 2 / C309 


0000 71 ro 26 




P 875 


1 


ScrlfhtwH. 


5.« IP / 1 X / TK 50 / 0207 


« 18 y 4 y 1 




R 876 


1 


Schichtwid. 


100 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OPOO 7100 49 




R 877 


1 


Schichtwid. 


68 W / 5 X / Kl. 2 / 0309 


CCOO 71CC 47 




R 878 


1 


Schichtwid. 


15 kC / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 39 




R 879 


1 


Schichtwid. 


39 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 08 




R i80 




Schichtwid. 


_29 g / 5 X / Kl._I/_.0309 


COPO 7100 08 






1 


Schichtwid. 


39 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 08 




JJSQ. 




Schichtwid. 


too kg / 5 X / Kl. 2 / 0309 






AM.. 


J. 


ScUchtwid. 


56 M y 5 X / Kl. 2 / 0309 






.R 89?„ 




_Sehiehtw1d.. 


10 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 893 


1 


Schichtwid. 


10 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






P 801 


1 


Schichtdrflhwid. 


1 kfi / lln / Ifi 


VR 17 / 2 y 10 




P 80? 


1 


Schichtdrthwid. 


2,5 kfi / lln / 1 K 


NN 17/2/10 
















c ecl 


1 


Kf - Kond. 


470 of / 2 X / 160 V . 


OOOC 71 P7 23 




k’R 110/3/1 

_ Ak mi.u9 

KR lie / 3 / 1 


C 80? 


1 


Kcr. Kond. 


68 pf / 2 X / 63 V / N 150 






s 803 


1 


Kf - Kond. 


390 cF / 2 X / ICO V . 


OCPC 7107 22 


r ^ 


C 804 


I 

] 


Elko 


68 if / 20 X / 16 V - 


OOOC 7109 65 


.C 


m nn / 5 / 6i 


L805_ 


1_ 


Jlko 


.X5fiXX20JZ,)LIs 


OOOC 7109 66 y 




wx no / 5 / 61 


C 806 


1 


Elko 


?0ii_16 V - 


00C3 7109 64 


fiNllD / 5 / 6L 


C 8C7 


1 


Elko 


_ 47 if / -IP tSO X / 16 V - 


POOO 7159 91 


wi no / 5 y to 


C 808 


J_ 


_Elka 


2? J / 20 X / 16 V . 


D0Cd71Q2.64 


_.v;t.iip.yji.6i 














C 810 


1 


Kf . Kond. 


0.?2jf J.2fiX.7J00 


mon 7107 4? 


ilJLllll./Ju/ J 














C 81? 




Flko 


22 J 7.20 ;_/ LLLr . 


OOnp 7109 64 


Ilf. no y 5 y fi 














C 814 


1 


EUo 


2? if/ ?r X / 16 V . 


OOCO 7109 64 


WM no / 5 - Cl 


C 815 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V . 


OOX 71C9 64 


M 1107 5 y Cl 


1 801 












1 


Spulo 


240 iiH 


OOOC- 7131 26 


Ctitvan Ro 153/-S4 














1) 801 


X y 


Lbertragir 




9v. 376 - 7770 














]t) 2 X pro 1 














G18C1 


1 


Oiodo 


1 N 4448 


0000 712? 76 


i 


81 BC2 


X 

1 


Cisdo 


1 N 44h8 


0000 7122 76 


: u 



Tell 




Bezpictinung 


Eltktriiclif Werte 


•y-.pfn '^',f;;~^•nung 


Htritchrr.Anmerxgfl 1 














Cl 805 


1 


Dicdc 


1 N 4448 


0000 7122 76 


1 


61 8C6 


1 


Ciodt 


1 N 4448 


OOOC 7122 76 




61 807 


1 


01 ode 


1 N 4448 


XDO 712? 76 




61 808 


1 


01?de 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 809 


1 


Diode 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 810 


1 


Z - Diode 


ZPO 6,2 


OOOC 7123 90 




61 811 


1 


Diode 


T N 4448 


0000 7122 76 
















61 8i: 


1 


Dl'.de 


1 N 4448 




























1 


I 801 


1 


Tr.nristor 


PCY 5-! 0 


(K’OO 7202 85 




1 


T 802 


1 


Iranslslor 


PCY 59 0 


OCX 7202 85 






T 803 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


XM 720? 85 




i 


T 804 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


XX 7202 85 






T 805 


1 


Transistor 


BSX 93 


XX 7121 28 






1 806 


1 


Transistor 


2 N 3?51 


COX 7123 35 






1 607 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0X0 7202 85 


1 


T 808 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


XX 7202 85 
















1 810 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


COX 7202 85 




T 811 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


XX 7202 85 




T 812 


1 


Transistor 


BCY 59 D 


XX 7202 85 




T 813 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


OOX 7202 85 




T 814 


1 


Transistor 


2 R 3251 


XX 7123 35 




T 815 


1 


Transistor 


2 8 3251 


COX 7123 35 




I 816 


1 


Transistor 


2 N 4036 


XX 7123 64 




T 817 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


XX 72X 85 




T 818 


1 


Transistor 


2 N 4036 


XCO 7123 64 




T 819 


1 


Trinsfstor 


BCY 59 D 


COX 7202 85 
















T 821 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 82? 


1 


Transistor 


BSY 54 










































S.l'A 


j. 


_ Schaltrr 


111), Lulfahnen hocegakogon 




H •P-.JjLi.VIJ ! 






































SL 8C1 


1 


Larpo 


12 V / 50 c4 


OOX 7135 04 


W 114 / 1 / 3 


SL 8C2 


1_ 


Larpo (f. J 8^T ) 


14 V / 0,C8 A 


0X0 7141 23 


WN 114 / 1 / 3 


^8J13_ 


J 


gp.l.l 


14 V / O.CB A 


OCX 7141 23 


WR 114 / 1 / 3 














J801 


J_ 


Jnstrunent 




Bv. 436 • 8101 








































Bu 901 




Buchso 




OOX 3717 X 


WW 119 / 1 / <i 


































JC 601 


1 


X 


iJi 70? ( ;'5? 77M 31 x ) 


WN 141/1/1 


2 * ore Cer.nt 


X 90? 


1 


X 


mA 741 C. 


OXC 7163 43 






































i 

1 












i 

j 












j 












_ . J 



3. und 4. ZF-Verstarker 20 dB, Anzeigeverstdrker PM-8 
3rd and 4th IF amplifier 20 dB^meter amplifier BN 436 



Tcil 


Jtch 


Beztidinung 


Elektriiche Werte 


Benennung 


Herstrllcr, Anmerkgn 


R 901 


1 


Schichtwtd. 


1 kw / 5 ? / H. ? / 0309 


0000 7100 25 




9 90? 


1 


Schtchtvtd. 


?,7 kC / 5 X / <1. ? / 0309 


0000 7100 30 




R 903 


1 


Schtchtwid. 


10 ki / 5 I / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 90* 


1 


Schirhtwtd. 


10 kw / 5 X / m. ? / 0309 


0000 7100 37 




R 905 


1 


Schichtwtd. 


?,? k£ / 5 X / K1. ? / 0309 


0000 7100 29 




R 906 


1 


Schtchtwto. 


1 kC / 5 X / m. ? / 0309 


0000 7100 25 




R 907 


1 


Schichtwtd. 


?,7 kU / 5 X / Kl. ? / 0309 


0000 7100 30 




R 906 


1 


Schichtwtd. 


10 kfl / 5 X / kl. ? / 0309 


nooc 7100 37 




R 909 


1 


Schichtwtd. 


IOC k / 5 X / Kl. ? / 0399 


0000 7100 13 




R QIC 


1 


Schichtwtd. 


10 kfi / 5 X / Kl. ? / 0309 


0000 7100 37 




9 911 


1 


Schtchtwid. 


?,? kU / 5 X / Kl. 2 / C309 


0000 7100 29 




R 91? 


1 


Schict.twid. 


820 w’ / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 2* 


• 






































R 916 


1 


Schichtwtd. 


33 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 917 


1 


Schtchtwid. 


10 w / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 91S 


1 


Schtchtwid. 


100 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 919 


1 


Schtchtwlo. 


2,58 kw / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7131 53 




R 9?C 


1 


Schtchtwid. 


68 U / 5 X / K1..2 / 0309 


0000 7100 11 




5 5?1 


1 


Schtchtwid. 


180 w / 5 X / Kl, 2 / 0309 


0000 7100 16 




R 9?? 


1 


Schichtwtd. 


*70 k / 5 X / Kl. ? / 0309 


0000 7100 21 




R 9?3 


1 


Schtchtwid. 


390 k / 5 X / Kl. ? / 0309 


0000 7100 20 




9 9?* 


1 


Schtchtwid. 


390 k / 5 X / Kl. ? / 0309 


0000 7100 20 




9 9?5 


1 


Schichtwtd. 


390 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 20 




R 9?6 


1 


Schtchtwid. 


390 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 20 




R 9?7 


1 


Schtchtwid. 


2,? kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 928 


1 


Schtchtwid. 


68 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 929 


1 


Schichtwtd. 


12 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 9X 


1 


Schichtwtd. 


68 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 931 


1 


Schichtwtd. 


1,2 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 26 




R 93? 


1 


Schtchtwid. 


180 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 16 
















R 034 


1 


Schtchtwid. 


33 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 *3 




? 935 


1 


Schichtwtd. 


33 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 *3 




9 936 


1 


Schichtwtd. 


1*5 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 27 








































R 9*0 


1 


Schichtwtd. 


68 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 11 




R 5*1 


1 


Scotch twod. 


100 k / 5 X / K1..2 / 0309 


0000 7100 13 




R 9*? 


1 


Schtchtwid. 


120 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 1* 




R 5*3 


1 


Schichtwtd. 


IM k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 13 




P 9** 


1 


Schichtwto. 


68 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 9*5 


1 


Schtchtwid. 


66 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 9*6 


1 


Schtchtwid. 


3,9 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 32 




R 5*7 


1 


Schtchtwid. 


2.2 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 29 




R 9*8 


1 


Schichtwtd. 


*,3 kk / 1 X / Kl.0,5/ C309 


OOOC 7131 55 




9 ?*9 


1 


Schichtwtd. 


100 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 13 




R 9bC 


1 


Schichtwtd. 


33 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 





Tcit 


Xtck 


Beztictinung 


Elektriiche Werte *«*♦•''* 


igaben Jenennung 


Htrsteller, Antnerkgn 


















































R 955 


1 


Schtchtwid. 


10 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 956 


1 


Schichtwtd. 


10 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 957 


1 


Schtchtwid. 


33 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 *3 




R 958 


1 


Schichtwid. 


1 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


GOOD 7100 25 




R 959 


1 


Schtchtwid. 


1 Rfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOC 7100 61 




R 960 


1 


Schtchtwid. 


1 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 961 


1 


Schichtwid. 


33 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOPO 7100 *3 




R 96? 


1 


Schtchtwid. 


33 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7ira *3 




R 963 


1 


Schtchtwid. 


1 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 96* 


1 


Schichtwid. 


1 Nk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 61 




R 965 


1 


Schichtwid. 


1 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 966 


1 


Schtchtwid. 


33 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 *3 








































R 970 


1 


Schichtwtd. 


10 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 971 


1 


Schichtwid. 


33 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 972 


1 


Schichtwtd. 


3,01 kk / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 10 
























































































P 901 


1 


Schtchtdrwhwid. 


5 kk / Itn / 0,9 W 


0000 710* 20 


W 17 / 2 / 6 


























P 90* 


1 


Schtchtdrchwtd. 


50 kk / lin / l.V 




1« 17 / 2 / 6 


P 905 


1 


Schtchtdrwhwtd. 


50 kk / Itn / 1 H 




KR 17 / 2 / 6 


















































C 9C1 


1 


Elko 


22 :.F / 20 X / 16 V - 


0000 7109 6* 


WN 110 / 5 / 61 


C 902 


1 


Kir. Kond. 


100 pF / 2 X 


0000 7106 7* 


KK no / 2 / 3 


C 903 


1 


K.ir, Kond. 


100 pF / 2 X 


0000 7106 7* 


m 110 / 2 / 3 


C 90* 


1 


Kf - Kond. 


25,9 nF / 1 X / 63 V . 


0000 71** 87 


w no / 3 / 3 


C 905 


1 


Xir. Kond. 


1 nF / »80 -20 X 


0000 7106 77 


m no / 2 / 3 


C 906 


1 


Elko 


22 / 20 X / 16 V - 


0000 7109 6* 


kh no / 5 / 61 














C 906 


1 


Elko 


68 (/ / 20 X / 16 V - 


0000 7109 65 


no / 5 / 61 


C 909 


1 


Kir. Kond. 


22 nF / -20«100 X / W V /-R 


10000 


EOPU / 0.* 


C 910 


1 


Elko 


22 mF / 20 X / 16 V . 


0000 7109 6* 


kh 110 / 5 / 61 


C 911 


1 


Elko 


22 »/ / 20 X / 16 V - 


0000 7109 6* 


kk 110 / 5 / 61 


C 912 


1 


Kir. Kond.- 


1 nF / *80 -20 X 


0000 7106 77 


Mi no / 2 / 3 
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Fortsetzung (continued) 



Mischerlll, 10-kHz-BandpaB PM-8 

Mixer 111, 10 kHz band-pass filter BN 436 



Fortsetzung (continued) 



T«l 


Itck 


Keztidinung 


ElektriicheWart* 


tenennung 


HerxtaHar.Anmfrkgn 


C 913 


1 


Elko 


22 mF / 20 t / 16 V - 


0000 7109 64 


NN 110 / 5 / 61 


C 9H 


1 


Kf . Kond. 


0.1 (if / 20 / 100 V - 


0000 7107 40 


BN no / 3 / 7 


C 915 


1 


Kf . Kond. 


0,1 / 20 Jt / 100 V . 


0000 7107 40 


W 110 / 3 / 7 














C 917 


1 


Elko 


22 mF / 20 X / 16 V - 


0000 7109 64 


W 110 / 5 / 61 


C 918 


1 


kf - kond. 


0,22 (/ / 20 X / 100 V . 


0000 7107 42 


BR 110 / 3 / 7 


C 919 


1 


If - kond. 


2.39 nF / 1 X / 63 V . 


0000 7131 74 


BB 110 / 3 / 3 


C 9B 


1 


Elko 


22 »# / 20 X / 16 V - 


0000 7109 64 


BR no / 5 / 61 


C 971 


1 


kf • kond. 


0,1 / 20 X / 100 V - 


0000 7107 40 


BN 110 / 3 / 7 


C 922 


1 


kf - kond. 


0,1 uF / 20 X / 100 V . 


0000 7107 40 


BN 110 / 3 / 7 


C 923 


1 


Elko 


22 uF / 20 X / 16 V - 


0000 7109 64 


BN 110 / 5 / 61 


























C 926 


1 


ker. kond. 


22 nf / .20»100 X / W V / 8 


.0000 


EOPO / 0,4 


C 927 


1 


Kor. kond. 


22 rf / .20»100 X / 40 V / « 


0000 


EOPU / 0.4 


























C 930 


1 


kf . kond. 


0.1 uF / 20 X / 100 V - 


0000 7107 40 


BN no / 3 / 7 


C 931 


1 


kf . kond. 


0,1 // 20 X / 100 V - 


0000 7107 40 


INI 110 / 3 / 7 


C 93? 


1 


ktr. kond. 


2? nf / ^*100 X / 40 V y R 


0000 


EOPU / C.4 


C 933 


1 


Elko 


68 uF / 20 X / 16 V - 


0000 7109 65 


BN 110 / 5 / 61 


C 934 


1 


kf - kond. 


20,98 nf / 1 X / 63 V - 


0000 7131 75 


w no / 3 / 3 


C 935 


1 


kf - kond. 


19,37 nf / 1 X / 63 V - 


GOOD 7131 76 


BN no / 3 / 3 


C 931 


1 


kf . kond. 


45.69 nf / 1 X / 63 V . 


0000 7131 77 


BN no / 3 / 3 


C 937 


1 


kf . kond. 


16.56 nF / 1 X / 63 V . 


0000 7131 78 


W 110/3/3 


C 938 


1 


kf . kond. 


45,69 if / 1 X / 63 V - 


0000 7131 77 


BN 110 / 3 / 3 


C 939 


1 


kf - kond. 


19,37 if / 1 X / 63 V - 


0000 7131 76 


BN no / 3 / 3 


C 940 


1 


kf - kond. 


20.98 nF / 1 X / 63 V • 


0000 7131 75 


BN 110 / 3 / 3 


C 941 


1 


kor. kond. 


22 If / ^»100 X / 40 » y R 


10000 


EOPU / 0,4 










































































0 901 


1 


Qbortragor 




Bv. 376 . 7747 




1) 902 


1 


Obortragor 




Bv. 376 - 7748 




























L 901 


1 


Spulo 




B». 376 . 7854 




L 902 


1 


Spula 


240 uH 


0000 7131 26 


No. 1537 - 94 


L 903 


1 


Spula 




Bv. 376 . 7843 




L 904 


1 


Spula 




Bv. 376 - 7844 




L 905 


1 


Spula 




Bv. 376 . 7845 




L 906 


1 


Spula 




Bv. 376 . 7846 




L 907 


1 


Spula 




9v. 376 • 7B45 




L 908 


1 


Spula 




Bv. 376 - 7844 




L 909 


1 


Spula 




Bv. 376 . 7843 





Tail 


Stdc 


Scztidinuni 


Elaktriiclie Worts 


****** Benennung 


HsatsNer.Anmsrkgn 


61 901 


1 


Oloda 


1 N 4448 


0000 7122 76 




G1 902 


1 


Oloda 


1 N 4448 


0000 7122 76 
















61 9C4 


1 


Oloda 


FO 777 


0000 7123 81 




61 905 


1 


Oloda 


FO 777 


0000 7123 81 




61 906 


1 


Oloda 


FO 777 


0000 7123 81 




61 907 


1 


Oloda 


FO 777 


0000 7123 81 
















61 909 


1 


Otada 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 910 


1 


Oloda 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 911 


1 


Oloda 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 912 


1 


Oloda 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 913 


1 


Oloda 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 914 


1 


Oloda 


1 N 4446 


0000 7122 76 




61 915 


1 


Oloda 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 916 


1 


Oloda 


1 N 4448 


0000 7122 76 
















































































































T 901 


1 


Tronalitor 


BSX 88 


0000 7121 27 




T 902 


1 


Transistor 


BSk 88 


0000 7121 27 




T 903 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 
















T 905 


1 


Transistor 


2 N 3947 


0000 7123 59 




T 906 


1 


Transistor 


2 N 3947 


0000 7123 59 




T 907 


1 


Transistor 


2 N 3947 


0000 7123 59 
















T 909 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 910 


1 


Transistor 


BCY 59 D 


0000 7202 85 




T 911 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




















































B« 901 


1 


Buchsa 




0000 2685 ra 


2 BN 119 / 8 / 4 


B« 902 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 BN 119 / 8 /-4 


Bu 903 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 BN 119 / 8 / 4 


























St 901 


1 


Stackar 




0000 2684 00 


2 BN 119 / 8 / 3 


St 90i 


1 


Stackar 




0000 2684 00 


2 W 119/8/3 
2 BN 119 / 8 / 3 


St 902 


1 


Stackar 




0000 2684 00 



Mischer III, lO-kHz-BandpaG PM-8 

Mixer III, 10 kHz band-pass filter BN 436(^ 



Tfil 


3ttk 


Bezeichnung 


EIcktriicheWert* 


igabtn lenennung 


Hersteller, Anmrrkgn 


R 1001 


1 


Schichtvid. 


12 kC / 5 t / K1. 2 / 0308 


0000 7100 38 




R 100? 


1 


Schichtuld. 


18 kw / 5 X / hi. 2 / 0309 


9000 7100 *0 




R 1003 


1 


Schtchtvid. 


10 kU / 5 1 / m. 2 / 0309 


OOOO 7100 37 




R 10(H 


1 


SchicHfwId. 


10 kii / 5 t / Kl. 2 y 0309 


0000 7100 37 




R 1005 


1 


ScMchtwId. 


18 k£ / 5 ? / Kl. 2 / 0309 


9000 7100 *0 




R 1006 
R 1007 


1 


ScMchtkid. 


15 kC / 5 Z / m. 2 / 0309 


0000 7100 39 




1 


ScHehtMid. 


5.6 kli / 5 X / hi. 2 / 0309 


0000 7100 3* 




R 1006 


1 


Schldiivid. 


100 w / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 1009 


1 


Schlchtuld. 


1 kW / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 1010 


1 


Schlchtwld. 


100 R / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R imi 


1 


SehichtMid. 


5,6 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 3* 




• 1'1? 
R 1013 


1 


'cMcMwld. 


820 2 / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 2* 




1 


Schlditwld. 


332 2 / 1 X / n.C,5 / 03i79 


0000 7165 3? 




R 10U 


1 


Schichtwid. 


1,5 k2 / 5 X / H. 2 / 0309 


0000 7100 27 




R 1015 


1 


Schichtwid. 


715 w / 1 t / K’.C.S / 0309 


0000 7131 52 




R 1016 


1 


Schichtwid. 


1 kk / 5 X / K1. 2 / 03C5 


0000 7100 25 




R 1017 


1 


Schichtwtd. 


560 a / 5 X / n. 2 / 0309 


0000 7100 22 




R 1018 


1 


Schichtvid. 


8,2 k'. / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 36 




R 1019 


1 


SchicMwId. 


2,7 ki / 5 ? / k1. 2 / 0309 


0000 7100 30 




R 10?0 


1 


Schlchtxld. 


18 kw / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 71CC *0 




R 1021 


1 


Schichtwid. 


39 w / 5 X / k1. 2 / 0309 


0000 7100 OR 




R 1022 


1 


Schichtwid. 


39 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 


DOM 7100 08 




R 1023 


1 


Schichtwid. 


IP kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 *0 




R 102* 


1 


Schichtwid. 


2,7 k2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCOO 7100 30 




R 1025 


1 


Schichtwid. 


56 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 10 
















R 1027 


1 


Schichtwid. 


12 ki / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 1028 


1 


Schichtwid. 


5,6 kw / 5 X Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 3* 




R 1029 


1 


Schichtwid. 


*7 kt / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 *5 




R 1030 


1 


Schichtwid. 


150 kk / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 51 




R 1031 


1 


Schichtwid. 


10 kk / 5 X . Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 1032 


1 


Schichtw-d. 


12 kk / 5 X / Kl. 2 0309 


0000 7100 38 




R 1033 


1 


Schichtwid. 


18 k, / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 *0 




R 103* 


1 


Schichtwid. 


10 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 37 




R 1035 


1 


Schichtwid. 


5,6 kk / 5 X / Kl. ? / 0309 


OOOO 7100 3* 




R 1036 


1 


Schichtwid. 


10 kw / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 37 




P 1037 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 710T 11 




R 1038 


1 


Schichtwid. 


18 ky / 5 X / *1. 2 / 0309 


OOOO 7100 *0 




R 1039 


1 


Schichtwid. 


15 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 19 




R 10*0 


1 


Schichtwid. 


1? k. / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 38 




R 10*1 


1 


Schichtwid. 


15C kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 51 




R 10*2 


1 


Schichtwid. 


*7 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 *5 




R 10*3 


1 


Schichtwid. 


10 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 37 








































R 10*7 


1 


Schichtwid. 


10 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 37 




R 10*6 


1 


Schichtwid. 


68 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0009 7100 11 




R 10*9 


1 


Schichtwid. 


5,6 kfi / 5 X / K1..2 / 0309 


OOOO 7100 3* 




R 1C50 


1 


Schichtwid. 


1,21 kk / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


OOOO 7165 79 





Teil 


Itck 


Bezeichnung 


Elektriiche Werfe ®«*^*“* 


i 9 «bcn Renennung 


Herstellcr.Anmerlcgn 


R 1051 


1 


Schichtwid. 


68 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 11 




R 1052 


1 , 


Schichtwid. 


5.6 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 3* 




























R 1055 


1 


Schichtwid. 


2.21 kk / 1 X / Kl.0.5 / 0309 


OOOO 7165 99 




























R 1066 


1 


Schichtwid. 


1 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 25 
















R 1060 


1 


Schichtwid. 


10 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 37 




R 1061 


1 


Schichtwid. 


100 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7109 13 




R 1062 


1 


Schichtwid. 


5.i3 kfl / U / Kl.0.5,/ 0309 


OOOO 7166 32 




R 1063 




Schichtwid. 


12.1 Ifi /1i/Kl. 0.5./ 0309 


OOOO 7166 63 




R 106* 


1 


Schichtwifl. 


220 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 17 




R 1065 


1 


Schichtwid. 


68 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 11 




R 1066 


J_ 


Schichtwid. 


56 kC / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 *6 




R 1067 


1 


Schichtwid. 


*J kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 33 




R 1068 




Schichtwid. 


10 a / 5 X / Kl. 2 / C309 


OOOO 7100 01 




R 1069 


1 


Schichtwid. 


in k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 01 








































P 1001 


1 


Schichtdrwhwtd. 


500 k / lin / 1,H 


W 17 / 2 / 10 




























C 1001 


1 


Clko 


*7 i5 1 .10 *50 X / 16 V . 


OOOO 7159 91 


kh no / 5 / *0 


C 1002 


1 


Kf . Kond. 


*70 pf / 2 X / 160 V . 


OOOO 7107 23 


KN 110 / 3 / 1 


C 1003 


1 


Kwr. Kond. 


68 pF / 2 X / 63 V / N 15C 




ki no / 2 / 9 


C 100* 


1 


Kf . Kond. 


560 pf / 2 X / 160 V . 


OOOO 7107 2* 


kN no / 3 / 1 


C 1005 


1 


Elko 


W\S ! ni t . 


OOOO 7109 65 


ki no / 5 / 61 


C 1006 


1 


Elko 


150 (/ / 20 X / 16 V - 


OOOO 7109 66 


ki no / 5 / 61 














C 1008 


1 


Elko 


*7 ^ / .10 *50 X / 16 V . 


OOOO 7159 91 


ki no / 5 / *0 


C 1099 


1 


Kf . Kond. 


*,1 nf / 1 X / 63 V . 


OOOO 71*1 91 


ki lie / 3 / 3 


C 1010 


1 


Kl - ■'one. 


12,3 nf ' 1 X / 63 V . 


OOCC 71*1 92 


ki no / 3 / 3 


c ion 


1 


Kf - Kond. 


7,78 nF / 1 X / 63 V . 


OCOO 71*1 89 


ki lie / 3 / 3 


C 101? 


1 


Kf - Kond. 


23,55 nF / 1 X / 63 V . 


OOOO 7202 6* 


ki nc / 3 / 3 


C 1013 


1 


Elko 


22 mF / 20 X / 16 V . 


OOOO 7109 6* 


ki 110 / 5 / i.1 


C 101* 


1 


Kf - Kond. 


2,2 nf / 2 X / 160 V . 


OOOO 7107 29 


ki no / 3 / 1 






































1 1001 


1 


Spula 




Bw. 376 . 7858 




1 1002 


1 


Spule 




Bw. 376 . 7857 




L 1003 


1 


Spule 


2*0 mH 


OOOO 7131 26 


Oelewen 
io- 1537 . 9* 


1 100* 


1 


Spule 


2*C (ii 


OOOO 7131 26 


Oclevan 
io. 1537 . 9* 



















































ZF"Verstdrker 10 dB, Teller 5 dB PM-8 

IF amplifier 10 dB, attenuator 5 dB BN 436 (j^ 
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Fortsetzung (continued) 



Fortsetzung (continued) 



Tcil 


itth 


Beztidiminj 


Elektriseha Wtrte 


igabtn Jenennung 


H«rstiller,Anm«rkgn 


0 1001 


1 


flb«rtrig«r 




S». 37b - 7771 




0 1002 


1 


Gbirtragfr 




Bf. *36 . 7726 








































G1 lOff 


1 


Died* 


1 N tm 


0000 7122 76 




G1 100 


1 


Oiodt 


1 N iMi 


0000 7122 76 




















































T 1001 


1 


Irinslitor 


BCT 59 0 


0000 7202 85 




T 1002 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1003 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 100^ 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




1 1005 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




T 1006 


1 


Transistor 


2 n 3251 


0000 7123 35 




T 1007 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1008 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




1 1009 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




I 1010 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1011 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1012 


1 


Transistor 


Ba 59 0 


0000 7202 85 





























Tail 


itdc 


Baztichnung 


Elaktrischa Wertt 


igabtn ijnennung 


Herstaller.Anmerkgn 


T 1015 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1016 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


OOOO 7202 85 




T 1017 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




























T 1020 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1021 


1 


Transistor 


2 M J251 


0000 7123 35 




T 1022 


1 


Transistor 


ICY 59 0 


0000 7202 86 
































































JC 1001 


1 


X 


mA 709 ( U 5 B 7709 31 X ) 


Kl« 1*1 / 1 / 1 




















































St 1001 


1 


Stockar 8 


(Mlnkal.) 


0000 2687 81 


Kk 119 / 8 / 3 


























6u 1001 


1 


Bochsa 




0000 2685 00 


7 n 119 / B y * 







































ZF-Verstdrker 10 dB, Teller 5 dB PM-8 

IF amplifier 10 dB, attenuator 5 dB BN 436 (j^ 



Tail 


Stdc 


Baztidmung 


ElaktriichaWtrta ®**^*“* 


Benennung 


HcrstfHar.Aiunerkgii 


9 1101 


1 


Schichtvld. 


10 kfl / 5 t / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 1102 


1 


Sehichtvid. 


8.2 kU / 5 t / XI. 2 / 0309 


OOOO 7100 36 




R 1103 


1 


Sdiichtaid. 


*7 ka / 5 X / in. 2 / 0309 


0000 7100 *5 




R 110* 


1 


Schictitvid. 


6,8 ka / 5 X / n. 2 / 0309 


0000 7100 35 




R 1105 


1 


Schichtwid. 


3,01 W / .IX /Kl.0,5/ 0309 


0000 7166 10 




R 1106 


1 


Schictitvid. 


1,2 W / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 62 




R 1107 


1 


Sehichtvid. 


100 a / 5 X / m. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 1108 


1 


Schictitvid. 


390 kt / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 56 




R 1109 


1 


Sehichtvid. 


100 U / 5 X / Xl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 1110 


1 


Sehichtvid. 


1 kO / 1 X / K1«0.5 / 0309 


0000 Tlh* 59 




a 1111 


1 


Sehichtvid. 


100 B / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 1112 


1 


Sehichtvid. 


517 U / 0,5 X /Xl.0,5 / 0309 


0000 7173 86 




R 1113 


1 


Sehichtvid. 


100 fl / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 111* 


1 


Sehichtvid. 


*7 kfi / 5 X / *1. 2 / 0309 


0000 7100 *5 




R 1115 


1 


Sehichtvid. 


820 kU / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 60 




R 1116 


1 


Sehichtvid. 


B20 kU / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 60 




R 1117 


1 


Sehichtvid. 


56 kO / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 *6 




R 1118 


1 


Sehichtvid. 


5,6 kB / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 3* 




R 1119 


1 


Sehichtvid. 


5,6 kB / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 3* 




R 1120 


1 


Sehichtvid. 


1,5 M. / 5 X / XI. 2 / 0309 


OOOO 7100 63 




R 1121 


1 


Sehichtvid. 


1 kU / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 1122 


1 


Sehichtvid. 


1,5 »/ 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 63 




R 1123 


1 


Sehichtvid. 


56 kU / 5 X / XT. 2 / 0309 


0000 7100 *6 




R 112* 


1 


Sehichtvid. 


33 B / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 07 




R 1125 


1 


Sehichtvid. 


100 B / 5 X / XT. 2 / 0309 


0000 7100 13 





Tail 


Itck 


Baztichnung 


Elaktriieha Werta •**♦•“* 


igtbcn Benennung 


Hertttller.Anmtrkgn 


R 1126 


1 


Sehichtvid. 


1,1 kB / 1 X / X1.0,S / 0309 


0000 7156 39 




R 1127 


1 


Sehichtvid. 


18 kB / 0,5 X/XI.0,5 / 0309 


0000 7173 89 




R 1121 


1 


Sehichtvid. 


12 kB / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 1121 


1 


Sehichtvid. 


12 kB / 5 X / XI. 2 / 0309 


0000 7100 38 




R 1130 


1 


Sehichtvid. 


3,01 kfl / 1 X / Xl.0,5 / 0309 


























































































P 1101 


1 


Schichtdrahvid. 


100 9 / lin / 1 M 


0000 710* 10 


1 BO 17 / 2 / 6 


























St 1101 


1 


StKkar 




om 2614 00 


t 00 119 / 8 / 3 














St 1103 


1 


Stackar 


50B 


8110 7111 16 


1 01 119 / 4 / 4 


St no* 


1 


Stackar 


50 B 


OOOO 7111 16 


1 M 119 / 4 / 4 


St 1105 


1 


Stackar 




0000 2606 00 


nuiJi 


St 1106 


1 


StKkar 




0000 2606 00 


a OR 119 / 8 / 3 



















































lO-kHz-BandpaO mittel PM-8 

10 kHz band-pass filter, medium BN 436 



Fortsetzung (continued) 
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Fortsefzung (continued) 



T«il 


iUk 


fttztictmung 


Elsktriiche Werte ***^*“* 


igabcn lenennung 


Herstdler, Anmrrkgn 


T 1101 


1 


Transistor 


ON 7096 


0000 7121 51 




T 1102 


1 


Transistor 


ON 7096 


0000 7121 51 




T 1103 


1 


Transistor 


2 N 3967 


0000 7123 59 




T im 


1 


Transistor 


2 N 3967 


0000 7123 59 




T 1105 


1 


Transistor 


ON 7096 


0000 7121 51 




T 1106 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




T 1107 


1 


Transistor 


ON 7096 


0000 7121 51 




T 1108 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




T 1109 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 
















61 1101 


1 


Oiods 


1 N 6668 


0000 7122 76 




61 llOi 


1 


Oisds 


1 N 6668 


0000 7122 76 
















L 1101 




Spult 




Bv. 376 . 7851 




L 1102 


1 


Spula 




»v. 376 - 7862 




L 1103 


1 


Spula 




Bv. 376 - 7863 
















0 1101 


1 


Obsrtragur 




Bv. 376 . 7767 
















Bu 1101 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 NN 119 / 8 / 6 


Bo no: 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 NIi 119 / 8 / 6 


Bu 1103 


1 


Buchss 


50 fi 


0000 7111 11 


6 NR 119 / 6 / 6 


Bu 1106 


1 


Buchst 


50 0 


0000 Tin 11 


6 NR 119 / 6 / 6 


Bu 1106 


1 


Buchsa 




0000 1671 00 


2 NR 119 / B / 1 


Bu 1106 


1 


Buchss 




0000 1671 00 


2 NR 119 / B / 1 



lO-kHz-BandpaB mittel PM-8 

10 kHz band-pass filter, medium BN 436 (jj) 



Tsil 


Itck 


Bezsictmung 


Elektrische Werte 


'«*‘**" Benennung 


Hersteller, Anmerkgn 


C 1101 


1 


Elko 


1 if / 20 t / 35 V - 


0000 7109 78 


NN 110 / 5 / 61 


C 1102 


1 


Xf - Kond. 


0,1 (/ / 20 X / 100 V . 


OOM 7107 60 


NN no / 3 / 7 


C 1103 


1 


Elks 


68 mF / 20 X / 16 V . 


MM 7109 65 


NN 110 / 5 / 61 


C 1106 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V . 


OOM 7109 66 


NN 110 / 5 / 61 


C 1105 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V - 


OMC 7109 66 


NN 110 / 5 / 61 


C 1106 


1 


61 laser . Kond. 


693 pf / 0,5 X / 250 » . 


OOM 7173 90 


Bf. 53.1 


C 1107 


1 


Kf • Kond. 


118 nF / 0,5 X / 63 V . 




NR 110 / 3 / 3 


c iloe 


1 


Gliaaer . Kond. 


26,6 nF / 0,5 X / 125 V - 


OOM 7173 91 


Bf. 53.6 


C 1109 


1 


Kf . Kond. 


11,3 nF / 0,5 X / 63 V . 


OOM 7173 93 


NN 110 / 3 / 3 


c me 


1 


Gliaaer • Kond. 


6,99 nF / 1 X / 250 V - 


OOM 7156 66 


Bf. 53.2 


C 1111 


1 


Kf . Kond. 


2,05 nF / 0,5 X / 63 V . 


OOM 7173 96 


NN 110 / 3 / 3 


: 1112 


1 


Kf . Kond. 


1,69 nF / 1 X / 63 V - 


OMC 7156 60 


NN no / 3 / 3 


C lllJ 


1 


Gliaaer • Kond. 


20,5 nF / 1 X / 125 V . 


OOOC 7156 67 


Bf. 53.3 


C 1116 


1 


Kf . Kond. 


6,69 nF / 0,5 X / 63 V - 


OOM 7173 95 


NN 110 / 3 / 3 














C 1116 


1 


Kf - Kond. 


0,1 jF / 20 X / 100 V . 


OOM 7107 60 


INI 110 / 3 / 7 


C 1117 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V - 


OOM 7109 66 


NN 110 / 5 / 61 


C 1118 


1 


Kf - Kond. 


0,1 if / 20 X / IM V . 


OOOC 7107 60 


NN no / 3 / 7 


C 1119 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V - 


OOM 7109 66 


NN no / 5 / 61 . 


C 1120 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V . 


OOM 7109 66 


NN no / 5 / 61 


C 1121 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V . 


OOM 7109 66 


INI no / 5 / 61 



















































Ten 


jtek 


Bezeichnung 


Elektrische Werte 


Benennung 


Hersteller.Anmerkgn 


R 1226 


1 


Schichtvid. 


2,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 30 




R 1227 


1 


Schlchtuid. 


2,7 k& / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71 M 30 




R 1228 


1 


Schichtvid. 


27 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OMO nM 62 




R 1229 


1 


Schichtvid. 


820 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 60 




R 1230 


1 


Schichtvid. 


820 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 7100 60 




R 1231 


1 


Schichtvid. 


15 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OMO 71M 03 




R ’232 


1 


Schichtvid. 


180 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 16 




» 1233 


1 


Schichtvid. 


2,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 30 




R 1236 


1 


Schichtvid. 


2.7 kl< / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 30 














































































































- 
























P 1266 


1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 25 




R 1267 


1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71M 25 




R 1268 


1 


Schichtvid. 


2,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 03^ 


OOM 71M 29 




9 1269 


1 


Schichtvid. 


2.2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 71 M 29 




R 1250 


1 


Schichtvid. 


1 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOM 7129 79 





Teil 


Stek 


Bezeichnung 


Elekfritche Werte 


Bettellai 


igabcn Benennung 


Herzteller.Anmerkgn 














9 1202 


1 


Schichtvid. 


180 . / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


OOM 71M 16 






1 


Schichtvid. 


10 kfl /5X/K1. 


2 / 0309 


OOM 71M 37 




= 1.-’06 


1 


Schichtvid. 


67 kt / 5 X / n. 


2 / 0309 


OOM 71M 65 




9 l?fl5 


1 


Schichtvid. 


67 kW / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


OOM 71M 65 




9 


1 


Schichtvid. 


5.6 kfl / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


OOM 71M 36 






1 j 


ScMchtvid. 


2.2 kfl / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


MM 7100 29 




= 1?^* 


1 


Schichtvid. 


390 fl / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


OOM 71M 20 




9 1?^ 


1 


Schichtvid. 


820 fl / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


OOM 71M 26 




R 1210 


1 


Schichtvid. 


10 kfl ' 5 X / Kl. 


2 / 0309 


OOM 71M 37 




mi , 


1 


Schici'twid. 


IP kt / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


0000 71M 37 




9 1?1?| 




Sci-ichtwld. 


1 kfl / 5 X Ml 


2 / 0309 


MOO TlOfl ?5 






1 I 


Schichtvid. 


.1,3 kfl / 5 X / Kl. 


7 / 0309 


OOM 71M 31 






j 

1 j 


Schichtvid. 


2,7 kfl / 5 1 / Kl. 


2 / 0309 


OMO 71M 30 




1215 


1 


Schichtvid. 


56 t / 5 I / Kl. 


2 / 0309 


MM 71M 10 




R 1216 


1 


Schichhiid. 


720 C / 5 1 / Kl . 


2 / 0309 


OOM 7100 17 




R 1217 


1 


Schichtvid. 


22 kfl / 5 X / Kl . 


2 / 0309 


0000 71M 61 




1 1218 


1 


Schichtvid. 


8.2 kfl / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


OOM 71M 36 




R 1219 


1 


Schichtvid. 


IM fl / 5 X Kl. 


2 / 0309 


OOM 71M 13 






1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


0000 7100 25 




• 1221 


1 


Schichtvid. 


560 fl / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


MM 71M 22 




i;Z2 


] 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


OOM 71M 37 




: inn] 


_L 


Schichtvid. 


2.7 kfl / 5 X / Kl. 


2 / 0309 


0000 7100 30 






|_L 


Schichtvid 


27 kfl / 5 X ' Kl. 


2 / 0309 


OOM 71M 62 




-1 1225, 


1 1 


Schichtvid 


aam / 5 2 / ta. 


2 / 0309 


QQflflJMiQ 





Abstimmanzeige (Schalter, AnzeigemcxJulator) PM-8 

Tuning indicator (switch, indicator modulator) BN 436 (j^ 
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Fortsetzung (continued) 



Fortsetzung (continued) 



Ttil 


3ttk 


Beifictmung 


Elektriiehe Wtrte ®**^*“*’ 


igahtn ijnennung 


Hershtllrr.Anmtrkgn 


R 1251 


1 


Sehiehtvid, 


1 fi / 5 1 / Rl. 2 / 0309 


0000 7129 79 




R 1252 


1 


SchIcMwId. 


1 C / 5 1 / K1. 2 / 0309 


0000 7129 79 




R 1253 


1 


Schichtvid. 


1 C / 5 ? / Kl. 2 ' 0309 


0000 7129 79 




R 125* 


1 


Sehtchtvfd. 


68 Q / 5 t / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 1255 


1 


ScMehtwId. 


1 kt / 5 t / K1. 2 / 0309 


0000 7100 25 












































































































































































R 1270 


1 


Sctilchtvid. 


1 W / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




P 1271 


1 


SchlcMwid. 


10 kO / 5 X / Kl. ? / 0309 


0000 7100 37 




R 1272 


1 




392 0 / 1 X / K1.0.5 / 0309 


0000 7155 1* 




R 1273 


1 


Sehlehtuld. 


10 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 35 




JL12L 


J_ 


— ScMthtiMj. 


2.7 kU / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 30 




R i:n 




Sdifebtyld. 


5-6 hfl / 5 1 / Kl ? / 


onm Tim u 




R 1276 


1 


Sctifchtuld. 


2,7* kO / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 06 




R 1277 


1 


SchIcMwtd. 


10 kU / 5 X / Kl. 2 / C309 


OCOO 7100 37 




R 1278 


1 


Schichtwid. 


IW fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 




S«rit,[; 1) 68 C 


R 1279 


1 


Sehlehtwid. 


5,6 W / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 3* 




R 1280 


1 


ScMchtvfd. 


1,5 kO / 5 X / Kl. 2 / 03O9 


0000 7100 27 




R 1281 


1 


Sehlehtwid. 


392 C / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7155 1* 




R 1282 


1 


Sehlehtwid. 


10 kC / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 




R 1283 


1 


Sehlehtwid. 


2,7* kC / 1 X / Kl,0,5 / 0309 


0000 7166 06 




R 128* 


1 


Sehlehtwid. 


1 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 1285 


1 


Sehlehtwid. 


10 kW 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 1286 


1 


Sehlehtwid. 


6,8 kC / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 35 




R 1287 


1 


Sehlehtwid. 


9,31 kfi / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 5* 




R 1288 


1 


Sehlehtwid. 


38,3 kW / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7167 06 




R 1289 


1 


Seh1e*-twld. 


68 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 1290 


1 


Sehlehtwid. 


69.8 kk / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7167 31 




R 1291 


1 


Sehlehtwid. 


18 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 71 oil *0 




R 1292 


1 


Sehlehtwid. 


10 kC / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 1293 


1 


Sehlehtwid. 


*7 kC / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 *5 




R 129* 


1 


Sehlehtwid. 


12.1 kk / 1 X / K1.0.5 / 0309 


0000 7166 63 




R 1295 


1 


Sehlehtwid. 


68 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 1296 


1 


Sehlehtwid. 


10 kfi / 1 X / K1.0.5 / 0309 


0000 7129 52 




R 1297 


1 


Sehlehtwid. 


560 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 22 




R 1298 


1 


Sehlehtwid. 


820 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 2* 




R 1299 


1 


Sehlehtwid. 


1.8 kU / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 12100 


1 


Sehlehtwid. 


221 a / 1 X / Kl.0.5 / 0309 


0000 7155 78 




R 12101 


1 


Sehlehtwid. 


221 fl / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7155 78 




R 12102 


1 


Sehlehtwid. 


12,1 kfi / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 63 




R 1210' 


1 


Sehlehtwid. 


68 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 1210* 


1 


Sehlehtwid. 


10 kfi / 1 X / K1.0,5 / 0309 


0000 7129 52 




R 12105 


1 


Sehlehtwid. 


182 fl / 1 1 / Kl.0,5 / 0309 


0000 7165 10 




R 12106 


1 


Sehlehtwid. 


182 fl / 1 X / KI.0,5 / 0309 


0000 7165 10 




R 12101 


1 


Sehlehtwid. 


820 B ^5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 2* 




R 12101 


1 


Sehlehtwid. 


82 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 12 




R 1210! 


1 


Sehlehtwid. 


68 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 121K 


1 


Sehlehtwid. 


1,8 kU / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 





Ttu 


Jttk 


Bezfichnung 


Elektriiehe Werte ®**^*“* 


igabtn Jenennung 


Hersteller. AnmerUgn 


R 12111 


1 


Sehlehtwid. 


330 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 19 




R 12113 


1 


Sehlehtwid. 


5.1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7133 79 




R 1211: 


1 


Sehlehtwid. 


1 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 121U 


1 


Sehlehtwid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 1211! 


1 


Sehlehtwid. 


10 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 121H 


1 


Sehlehtwid. 


3.3 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 31 




R 12111 


1 


Sehlehtwid. 


220 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 17 




R 12111 


1 


Sehlehtwid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0008 7101 25 




R 12111 


1 


Sehlehtwid. 


1,8 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 1212( 


1 


Sehlehtwid. 


220 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 17 




R 12121 


1 


Sehlehtwid. 


39 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 08 




R 1212: 


1 


Sehlehtwid. 


39 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 08 




R 1212: 


1 


Sehlehtwid. 


56 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 *6 




R 1212* 


1 


Sehlehtwid. 


56 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 *6 




P 1212! 


1 


Sehlehtwid. 


68 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 12128 


1 


Sehle'-tvid. 


5.6 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


TOOO 7100 3* 




R 12127 


1 


Sehlehtwid. 


75 fi / 1 X / M.0,5 / C309 


0000 71*9 36 




R 12128 


1 


Sehlehtwid. 


210 fl / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7165 1* 




fi 12129^ 


1 


Sehlehtwid. 


33 0 / 5 X / Kl 2 / 0309 




HN 18 / 3 / 1 


R 12130 


J_ 


Sehlehtwid. 


10 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




12131 


1 


Sehlehtwid. 


10 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




RJ^132 


1 


Sehlehtwid. 


33 fl / 5 X / Kl 2 / 0309 




WN 18 / ) / 1 


R 12133 


1 


Sehlehtwid. 


39 fi / 5 X / KL. 2 / 0309 


0000 7100 08 




1 1213* 


1 


Sehlehtwid. 


820 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 2* 




7 12135 


1 


Sehlehtwid. 


3.3 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7129 76 




i_1212^ 


J_ 


Sehlehtwid. 


330 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0X0 7100 19 
















RJ2138_ 


J_ 


Sehic twid. 


1 HQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 


MX 7100 61 




p 12139 


_1 


Sehlehtwid. 


*7 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 7100 09 






1 - 


Sehlehtwid. 


7*1 fi / 0.5 X / TK 50 / 0207 




KK 18 y * i 1 


1 121*1 


1 


Sehlehtwid. 


1 Hfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OCX 7100 01 




R 121*2 


1 


Sehlehtwid. 


220 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0:^^ 


COCO 7100 53 




3 1?1*3 




Sehlehtwid. 


*.7 kfl /5X/KI..2/ 0209 


0000 7100 33 




7 121** 


1 


Sehlehtwid. 


12 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


00X71M 38 




7 121*5 


1 


Sehlehtwid. 


12 kfl / 5 X / Kl. 2 / 03C9 


0000 7100 38 




R 121*6 


1 


Sehlehtwid. 


68 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


COX 71 X 11 




7 171*7 


1 


Sehlehtwid. 


220 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71X 53 




fi 121*8 


1 


Sehlehtwid. 


*7 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


XX 71 X X 




121*9 




Sehlehtwid. 


68 fl / 5 X / Kl. 7 / 0309 


OOX 7100 11 




1 121SA 


1 


Sdiiektwid- 


12 kfl / 5 X / Kl 2 / mm 


MM Tim « 




R 12151 


1 


Sehlehtwid. 


10 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71X 37 




R 12152 


1 


Sehlehtwid. 


820 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71N 2* 




R 12153 


1 


Sehlehtwid. 


5,6 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71N 3* 




R 1215* 


1 


Sehlehtwid. 


39 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71K ** 




R 12155 


1 


Sehlehtwid. 


90,9 kfl / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


OOX 7167 *2 




R 12156 


1 


Sehlehtwid. 


68 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX TIM 11 




R 12157 


1 


Sehlehtwid. 


210 kfl / 1 X / K1.n,5 / 0309 


OOX 7167 75 




R 12158 


1 


Sehlehtwid. 


5,6 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71M 3* 




R 12159 


1 


Sehlehtwid. 


27 C / 5 X / Kl. f / 8711 


OOX 7101 *2 




R 12160 


1 


Sehlehtwid. 


3,3 «■ / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71X 65 




s 12161 


1 


Sehlehtwid. 


220 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71M 53 




P 12162 


1 


Sehlehtwid. 


12 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71X 38 




R 12163 


1 


Sehlehtwid 


120 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71X 50 




R 1216* 


1 


Sehlehtwid. 


6,8 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71X 35 




R 12165 


1 


Sehlehtwid. 


33 kt / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOX 71X*3 




R 12161 


1 


Sehlehtwid. 


27 kfl / 5 X ' Kl. 2 / 0309 


OOX 71X *2 





















































Abstimmanzeige (Schalter, Anzeigem(xlulator) PM-8 

Tuning indicator (switch, indicator modulator) BN 436 



Fortsetzung (continued) 
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Fortsetzung (continued) 



T«il 


3ttk 


Oezeichnung 


ElektriicheWarte ®**^'"* 


igaben Rjnennung 


Htrstfllfr, Anmfrkgn 


» 12171 


1 


Sch1cht*id. 


33 kfl / 5 X / R1. 2 / 0309 


0000 7100 *3 




R 17172 


1 


ScHtehtwtd. 


33 kii / 5 X / R1. 2 / 0309 


0000 7100 *3 




R 12173 


1 


Schichtwid. 


10 C / 5 X / R1. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 1217* 


1 


Sehlchttrtd, 


10 fl / 5 X ' R1. 2/ 0309 


0000 7100 01 




R 12175 


1 


Sehtchtvld. 


33 kC / 5 X / R1. 2 / 0309 


0000 7100 *3 




R 12m 


1 


Sehiehtwld. 


3,3 kfi / 5X / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 31 




























X 1201 


1 


X 


PIC 937 . 5 0 


0000 7127 17 




X 1202 


1 


X 


SN 7*00 N 


0000 7127 01 




X 1203 


1 


X 


SN 7*00 N 


0000 7127 01 




X 12» 


1 


X 


SR 7*91 N 


0000 7127 1 5 




X 1205 


1 


X 


SR 7*90 N 


0000 7127 15 




X 1206 


1 


X 


SR 7*7* R 


0000 7127 12 




X 1207 


1 


X 


SR 7*73 R 


0000 7127 11 
















X 1209 


1 


X 


M* 7*1 


0000 7153 25 




























L 1201 


1 


Sp«1* 


200 pH / 0,5 A 


0001 71*1 03 


8 82501 . C . C 14 


1 1202 


1 


Spult 


200 pH / 0,5 A 


0000 71*1 03 


8 82501 . C . C 14 














0 1202 


1 


Obtrtragar 




8*. 375 . 7731 




0 1203 


1 


Obartngar 




8». 375 . 7732 




























P 1201 


1 


Schtetitdratwtd. 


500 C / Ita / 0.5 M 


0000 710* *0 


1 HR 17 / 2 / 8 


















































C 1202 


1 


Rf . Kofid. 


0,1 pf / 20 X / 100 V . 


0000 7107 *0 


M 110 / 3 / 7 


C 1203 


1 


Elka 


22 pf 20 X / 16 V - 


0000 7109 6* 


M 110 / 5 / 61 


C 120* 


1 


Kar. Rond. 


220 pf / 10 X / 30 


0000 7225 55 


CLC 711 


C 1205 


1 


Kar. Rend, 


56 pf / 2X 


0000 7106 71 


RR 110 / 2 / 3 


C 1206 


1 


Elka 


22 pf / 20 X / 16 » . 


0000 7109 6* 


HR 110 / 5 / 61 


C 1207 


1 


Elka 


22 (/ / 20 X / 16 » . 


0000 7109 64 


HR no / 5 / 61 


C 1200 


1 


Rf - Road. 


0,1 / 20 X / 100 » . 


9000 7107 *0 


HI no / 37 7 


C 1209 


1 


Rf . Road. 


** af / 2 X / 63 V - 


0000 71*4 83 


HI 110 / 3 / 3 


C 1210 


1 


Rf . Road. 


B,8 of / 1 X / 63 V • 


0000 7156 60 


HR IIP / 3 / 3 


C 1211 


1 


Rf . Read. 


0,33 pf / 2 X / 63 » - 


0000 7156 61 


1C 1853.433 / 06 


C 1212 


1 


Elko 


68 pf / 20 < / 16 1 . 


0000 7109 65 


M 118 / 5 / 61 


C 1213 


1 


Rf . Road. 


0,1 1/ / 20 X / 100 V . 


0000 7107 *0 


HI lie / 3 / 7 














C 1215 


1 


Rar. Road. 


10 rf / -20 .50 X 


0000 7106 e 


M lie / 2 / * 


C 1216 


1 


Rar. Road. 


10 rf / -20 «50 X 


0000 7106 85 


HR 110 / 2 / * 


C 1217 


1 


Rar. Road. 


10 rf / -20 ♦50X 


0080 7106 65 


M lie / 2 / * 


C 1218 


1 


Rar. Road. 


10 rf / .20 *50 X 


0800 7106 85 


HI IIP / 2 / * 


C 1219 


1 


Rf • Read. 


1 rf / IPX / 100 V . 


0800 7107 *6 


• '10 / J . 6 . 
HR 110 ! 5/61 


C 1220 


1 


Elko 


22 rf / 20 X / 16 V • 


0000 7109 6* 
















- 


































C 1226 


1 


Rf - Road. 


0,*7 rf / 20 X / 100 V . 


0000 71?l 09 


H 111 / 3 / 7 


C 1227 


1 


Elko 


♦7 rf / .10 ♦.50 X / 16 ¥ 


0800 7159 91 


HR 118 / 5 / *0 


C 1??l 


1 


Rf . Road. 


0,1 rf / 20 X / 100 ¥ . 


0000 7107 *0 


HR lie / S / 7 


C 1229 


1 


Rf . Road. 
Elko 


0,1 p« / TO t / 100 ¥ . 

*7 rf / .10 »50 t / 16 ¥ 
220 rf / 20 X / 10 ¥ - 


0008 7107 *0 


HI no / 3 / 7 


C 1230 


1 


(WO 7159 91 


HI 110 / 5 / 40 


C 1231 


1 


Elko 


0000 7109 61 


M 110 / 5 / 61 



Tail 


3ttk 


Beztichnung 


ElekfriicheWtrf* ®*‘^*“* 


Benennung 


Henfeller, Anaierkgn 


C 1232 


1 


Rf . Road. 


0,1 rf / 20 X / 108 ¥ - 


0000 7107 40 


HI no / 3 / 7 


C 1233 


1 


Rf . Road. 


0,47 pf / 20 X / 108 ¥ - 


0000 7129 09 


mm nn 


C 123* 


1 


Elko 


33 rf / 20 X / 10 ¥ - 


OOOC 7109 59 


HI no / 5 / 61 


C 1235 


1 


Elko 


68 rf / 20 X / 16 ¥ - 


0000 7109 65 


HI no / 5 / 61 


C 1236 


1 


Elko 


33 rf / 20 X / 10 ¥ . 


0000 7109 59 


HI 110 / 5 / 61 


C 1237 


1 


Elko 


68 rf / 20 X / 16 V . 


0000 7109 65 


HI no / 5 / 61 


C 1238 


1 


Rf . Road. 


0,1 rf / 20 X / 100 ¥ . 


0000 7107 40 


M 110 / 3 / 7 


C 1239 


1 


Elko 


10 rf / 20 X / 25 ¥ . 


0000 7158 30 


(•110/5/61 


C 12*® 


1 


Elko 


10 rf / 20 X / 25 ¥ . 


OOOO 7158 30 


HI no / 5 / 61 


C 12*1 


1 


Rf - Read. 


10 af / 20 X / 630 ¥ . 


0000 7156 90 


HI no / 3 / 7 


C 12*2 


1 


Tr1a«r 


4 / 20 rf / H 470 




HN 111 / 1 / 2 


C 1243 


1 


Rf . Road. 


22 rf / 20 X / 400 ¥ - 


0000 7107 58 


M 110 / 3 / 7 


C 1244 


1 


Rf . Road. 


0.1 rf / 20 X / 100 ¥ . 


0000 7107 40 


M 110 / 3 / 7 


C 1245 




Elko 


22 rf / 2P X / 16 ¥ - 


0000 7109 64 


m 110 / 5 / 61 


C 1246 


1 


Elko 


22 rf / 20 X / 16 ¥ . 


0000 7109 64 


M 110 / 5 / 61 


C 1247 


1 


Elko 


33 rf / 20 X / 10 ¥ . 


0000 7109 59 


HI no / 5 / 61 






































C 1251 


1 


Elka 


22 rf / 20 X / 16 ¥ . 


0000 7109 64 


Mill / 5 / 61 


C 1252 


1 


Elko 


22 rf / 20 X / 16 ¥ . 


0100 7109 64 


HI 110 / 5 / 61 


C 1253 


1 


Elko 


22 rf / 20 X / 16 ¥ . 




HH 110 / 5 / 61 














C 1255 


1 


Rf . Road. 


0.33 rf / 20 X / 100 ¥ . 


0000 7150 12 


HH no / 3 / 7 


C 1256 


1 


Rf . Road. 


3.3 rf / 20 X / 100 V . 


0000 7160 79 


HHllO / 3 / 7 


C 1257 


1 


Rf . Read. 


1 rf / 20 X / 100 ¥ . 


0000 7129 08 


HN no / 3 / 7 


C 1258 


1 


Rf . Road. 


0.1 rf / 20 X / 100 ¥ . 


0000 7107 40 


M 110 / 3 / 7 


C 1259 


1 


Rf . Road. 


0.1 rf / 2.5 X / 160 ¥ . 


OOOO 7213 93 


RC 1855 .no/1 


C 1260 


1 


Rf . Road. 


10 af / 2.5 X / 160 ¥ . 


0000 7213 90 


RC 1855 .310/1 


C 1261 


1 


Rf . Road. 


n.47 rf / 20 X / 100 ¥ - 


0000 7129 09 


Hl 110 / 3 / 7 


C 1262 


1 


Rf . Road. 


33 af / 2.5 X / 160 V - 


0000 7713 91 


RC 1855 ^/1 


C 1263 


1 


Rf . Road. 


0.22 rf / 2.5 X / 160 V . 


0000 7213 94 


RC 1855 ^22/1 


C 1264 


1 


Rf . Road. 


47 rf / 2.5 X / 160 V . 


0000 7213 92 


RC IBS .347/1 


C 1265 


1 


Rf . Road. 


2.2 rf / 20 X / 100 V . 


0000 7148 10 


HI 110 / 3 / 7 


























T 1201 


1 


TraaaUtar 


9C7 59 9 


^ 7202 85 


T 1202 


1 


Traasfatar 


EX 13 


80CB Tin 2! 


1 1203 


1 


Iraastatar 


EXE 


I ooK 7i.n a 


T 12» 


. 


Traastator 


r 

[ El 83 1 Doa: 11 -’I 




T 1208 


1 

i| 1 Trwsistv I El 83 OOX 11 




1 1201 


t * ' 1 ' 

I 

i' 1 T*«nttt«> ! El 13 0C>]0 7121 28 




1 

T 13?7 1 r.«aist» 1 > ^ 8001 7121 51 




T 17» 1 ’rMBfttv > 'Wi 0000 7121 51 




' IMi ! ^ 8000 7121 51 




1 ini ' fir fC* 3 1 


8000 7202 85 






















’ 1.1! ' 




R?' 54 


0000 7121 30 


























T 111 


I 1 


: 1 S.’?! 


0001 7123 35 




T 117 1 


83 91 


0000 7121 28 




jjni 

1 ii< 


1 1 lro«»«itar 


8SR 93 


0000 7171 28 




1 


t 

Waslstor 


2 1 3251 


0000 7123 35 




1 1:21 


1 1 


Traasister 


2H 3n 


0000 7123 35 




1 in 


1 


Traaitjtor 


8Ct 59 P 


0000 7202 85 




1 i2:n 


! 1 


Traaslltar 


2 H 3251 


0000 7123 35 




1 1223 


i 1 


Iraaalitir 


2 1 3251 


0000 7123 35 




T 1229 


f 1 


Iraasl star 


8SI 93 


0000 7121 28 




TJ22 


i-L 


IfittUtar 


._j5Lia 


OOOC 7121 28 
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Fortsetzung (continued) 



Abstimmanzeige (Schalter, Anzeigemodulator) 

Tuning indicator (switch, indicator modulator) BN 436 



Fortsetzung (continued) 



Teil 


3tck 


Bezeichnung 


Elaktriiche Warta ®«*^*“* 


igaban Benennung 


Harstallar, Anmarkqn 


T 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




I 1??7 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




T VTt 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




T 1??9 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




r 1?30 


1 


Transistor 


2 N 39*7 


0000 7123 59 




T 1?31 


1 


Transistor 


2 8 39*7 


OOOO 7123 59 




T 123? 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1233 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




1 123* 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1235 


1 


Transistor 


2 8 3251 


0000 7123 35 




T 1236 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1237 


1 


Transistor 


2 8 3251 


0000 7123 35 




T 1238 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




T 1239 


1 


Transistor 


2 8 3251 


0000 7123 35 




T 12*0 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 




I 12*1 


1 


Transistor 


2 8 3251 


0000 7123 35 
















r 12*3 


1 


Transistor 


BSY 5* 


0000 7121 30 




T 12** 


1 


Transistor 


BS» 5* 


0000 7121 30 




T 12*5 


1 


Transistor 


BSY 5* 


0000 7121 30 
































































fil 1201 


1 


Dioda 


1 8 ***B 


0000 7122 76 




SI 1202 


1 


Oioda 


1 8 *4*8 


0000 7122 76 




SI 1203 


1 


Dioda 


1 8 *4*8 


0000 7122 76 




61 120* 


1 


Oioda 


1 8 *4*8 


0000 7122 76 




61 1205 


1 


Dioda 


1 8 4448 


0000 7122 76 




G1 1206 


1 


Oioda 


1 8 4448 


0000 7122 76 




















































61 1211 


1 


Oioda 


1 8 *448 


0000 7122 76 




61 1212 


1 


Oioda 


1 8 4448 


0000 7122 76 




61 1213 


1 


Z r Oioda 


ZPO 6,2 






























61 1216 


1 


Dioda 


1 8 4*48 


0000 7122 76 




SI 1217 


1 


Oioda 


1 8 4U8 


0000 7122 76 




61 1218 


1 


Oioda 


1 8 *448 


0000 7122 76 




61 1219 


1 


Oioda 


1 8 *448 


0000 7122 76 




61 1220 


1 


Dioda 


1 8 4448 


0000 7122 76 




61 1221 


1 


Oioda 


1 8 4448 


0000 7122 76 




61 12?? 


1 


Oioda 


1 8 4*48 


0000 7122 76 




61 1223 


1 


Dioda 


1 8 4448 


0000 7122 76 




61 122* 


1 


Oioda 


1 8 4*48 


0000 7122 76 




61 1225 


1 


Oioda 


FO 777 


0000 7123 81 




61 1226 


1 


Oioda 


FO 777 


0000 7123 81 




61 1227 


1 


Oioda 


FO 777 


0000 7123 81 




61 1228 


1 


Oioda 


FO 777 


OOOO 7123 81 




61 1229 


1 


Oioda 


1 8 *448 


0000 7122 76 




61 1230 


1 


Dioda 


1 8 4448 


0000 7122 76 




























61 1233 


1 


Oioda 


1 8 4*48 


0000 7122 76 




61 123* 


1 


Oioda 


1 8 4448 


0000 7122 76 




61 1235 


1 


Oioda 


1 8 4*48 


0000 7122 76 





Tail 


3tdc 


Bezaictinung 


Elaktriiche Warta ®«*^*“* 


Benennung 


Harstallar, Anmarkgn 


61 1236 


1 


Oioda 


1 8 *4*8 


0000 712? 76 




61 1237 


1 


Oioda 


1 8 *4*8 


0000 7122 76 




61 1238 


1 


Oioda 


1 8 4**8 


0000 712? 76 




.61 1239 


1 


Dioda 


1 8 4**8 












> 














> 




61 1242 


1 


Oioda 


1 8 44*8 


0000 7122 71 




61 1243 


1 


Oioda 


1 8 4*48 


0000 7122 76 




G1 12*4 


1 


Oioda 


1 8 4**8 


0000 7122 76 




61 12*5 


1 


Oioda 


1 8 *448 


0000 7122 76 




61 1246 


1 


Oioda 


1 8 4**8 






















































S 1201 


1 


Schaltar 




Bv. *36 . 8003 




























SL 1201 


1 


Laapa 


1? V / 50 aA 


0000 7135 0* 


M 114 / 1 / 3 


SL 1202 


1 


laapa 


. 1? V / 50 a* 


0000 7135 04 


W8 114 / 1 / 3 


























Ba 1201 


1 


Buchsa 


Uni 9 F 


0000 1666 00 


88 119 / 9 / 4 


Bn 1202 


1 


Buchsa 


Uni 9 F 


0000 1666 00 


88 119 / 9 / 4 


Bn 1203 


1 


Buchsa 


Uni 9 F 


0000 1666 00 


88 119 / 9 / * 


Bu 1204 


1 


Buchaa 




436 . 0502.00 / 4 




Bn 1206 


1 


Buchsa 




0000 1671 20 


2 88 119 / 8 / 1 


Bu 1206 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 88 119 / 8 / 4 


Bu 1207 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 88 119 / 8 / 4 


Bu 1208 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 88 119 / 8 / * 


Bu 1209 


1 


Buchsa 




0000 2685 00 


2 88 119 / 8 / 4 


9u 1210 


1 


Buchsa 


Uni 9 F 




88 119 / 9 / 4 


Bu 1211 


1 


Buchsa 




0000 1671 20 


2 88 119 / 8 / 1 






































M 1205 


1 


Stack ar 




OOOO 26f2 00 


1 88 119 / 8 / 3 


St 1206 


1 


Stscksr 




0000 268* 00 


2 88 119 / 8 / 3 


St 1207 


1 


Stsckar 




0000 268* 00 


2 88 119 / 8 / 3 


St 120B 


1 


Stacker 




0000 268* 00 


2 88 119 / 8 / 3 


St 1209 


1 


Stacker B 


(Ntnkal.) 


OOOO 2687 81 


M 119 / 8 y 3 














St 1211 


1 


StKkar 




0000 2686 00 


3MI119 / 8 / 3 















































































































































































































Abstimmanzeige (Schalter, Anzeige mod u la tor) PM-8 

Tuning indicator (switch, indicator modulator) BN 436 (]^ 



56 



Teil 


jtdc 


Bezeidinung 


Elektriiche Wert* 


igaban Jenennung 


Herstelirr.Anmerkqn 


R 1301 


1 


Schichtwid. 


6,8 W / 5 t / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 35 




R 1302 


1 


Schlchhtfd. 


6,8 W / 5 t / K1..2 / 0309 


0000 7100 35 




R 1303 


1 


Schichtvid. 


10 fl / 5 ? / Rl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 13» 


1 


Schfchtvid. 


10 W / 5 t / m. 2 / 0309 


0000 7100 37 




R 1306 


1 


Schichtvid. 


10 M / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 
































































P 1301 


1 


Orahtdrvhvid. 


500 U / lit! / 5 t 


Typ 8400 


Vllroha 


P 1302 


1 


Drahtdrthvid. 


500 6 / Hr / 5 X 


Typ 8400 


Vi t rota 


















































G1 1301 


1 


Oioda 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 1302 


1 


0lod« 


1 n 4448 


0000 7122 76 




SI 1303 


1 


Diodt 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 1304 


1 


Olodt 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 1305 


1 


Oioda 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 1306 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1307 


1 


Oioda 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 1308 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1309 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1310 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1311 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1312 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1313 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1314 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1315 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1316 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1317 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1318 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1319 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1320 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1321 


1 


Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1322 


1 


Oioda 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 1323 


1 


01 ode 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1324 


1 


Oioda 


1 * 4448 


0000 7122 76 




61 1325 


1 


Oioda 


1 H 4448 


0000 7122 76 




61 1326 


1 


Ol?da 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1327 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1328 




Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1329 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1330 


1 


Oioda 


1 N 4448 


0000 7122 76 




61 1331 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1332 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1333 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1334 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 





Teil 


3tck 


Bezaictmung 


Elektriiche Warte 


igaban lenennung 


Htrsteller, Anmerkgn 


61 1335 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1336 




Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1337 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1338 


1 


Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1339 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1340 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1341 


1 


Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1342 


1 


Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1343 


1 


Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1344 


1 


Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1345 


1 


Dioda 


1 H 4448 


0000 7122 76 




61 1346 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1347 


1 


Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1348 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1349 


1 


Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1350 


1 


Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1351 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1352 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1353 


1 


Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1354 


1 


Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1355 


1 


Dioda 


1 H 4448 


0000 7122 76 




61 1356 




Dioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1357 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1358 


1 


Dioda 


1 R 4448 


ODDO 7172 76 




61 nSQ 


1 




1 a LiMQ 


nnnn 7122 76 




61 1366 


1 


Olada 


1 R 4448 


WOO 7122 76 




61 1361 


1 


Oioda 


1 R 4448 


OOW 7122 76 




61 1362 


1 


Oioda 


1 R 4448 


0000 7122 76 




61 1363 


1 


Dioda 


1 H 4448 


OOW 7122 76 




61 1364 


1 


Oioda 


1 R 4448 


OOW 7122 76 




61 1365 


1 


Oioda 


1 R 4448 


OOW 7122 76 




61 1366 


1 


Dioda 


1 R 4448 


WW 7122 76 




61 1367 


1 


Oioda 


1 R 4448 


OOW 7122 76 




61 1368 


1 


Oioda 


1 R 4448 


OOW 7122 76 
















61 1376 


1 


Oioda 


1 R 4448 


OOW 7122 76 




61 1371 


1 


Oioda 


1 R 4448 


OOW 7122 76 




61 1372 


1 


Dioda 


1 R 4448 


OOW 7122 76 




61 1373 


1 


Oioda 


1 R 4448 


OOW 7122 76 




61 1374 


1 


Diode 


1 R 4448 


OOW 7122 76 




61 1375 


1 


niodo 


1 R 4448 


OOW 7122 76 




61 1376 


1 


Oioda 


1 R 4448 


OOW 7122 76 





































































































Pegel, MeBbereich- und dB/dBm-Schalter PM-8 

Level, measuring range and dB/dBm switch BN 436 (l^ 
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Fortsetzung (continued) 



Fortsetzung (continued) 



Tcil 


jtck 


Beztidmung 


Elektriiche Warte 


< 9 «bcn Jenennung 


Htrstrller.Anmerkgn 


T 1301 


1 


Transistor 


Oil 7094 


OOCO 7121 51 








































S 1301 


1 


Schalter 




s.Zchnq. 436-0300.00 / 3 




S 130? 


1 


Scbaltar 




B». 436 • 8007 ^ 


e L; Bv. 435-hC::4 


S 1303 


1 


Schalter 




0000 7140 97 


4 WN 13 / 5 / 2 


S 1304 


1 


Schalter 


6x2 k, 4uNf 


0000 7159 i9 


SB 16 

lyp 1706 A / SEL 


S 13C6 


1 


Schalter 




B». 435 - 8035 




















































SI IjCI 


1 


Laape 


1? V / 50 aA 


0000 7U1 94 


114 / 1 / A 


SL 1302 


1 


Laapa 


12 V / 50 aA 


0000 7U1 94 


WN 114 / 1 / 4 


SI 1303 


1 


Laapt 


12 V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 1304 


1 


Laapa 


12 V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 1305 


1 


Laapa 


12 V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 1306 




Laapa 


12 V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 1307 


1 


Laapa 


12 V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114/1/4 


SL 1308 


1 


Laapa 


12 V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / A 


SL 1308 


1 


Laapa 


12 V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN m / 1 / 4 


SL 131C 


1 


Laapa 


12 V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 1311 


1 


Laapa 


12 V / 50 aA 


OOOO 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 1312 


1 


Laapa 


1? V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 



Tail 


ittk 


Beztidmung 


Elektriiche Werte ®**^*“* 


igabtn jenennung 


Hersteller, Anmerkgn 


SL 1313 


1 


Laapa 


12V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 1314 




Laapa 


1? V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 131S 


1 


Laapa 


1? V / 50 aA 


0000 71A1 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 1316 


1 


Laapa 


12 V / 50aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 1311 


1 


Laapa 


12 V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 /4 


SI isie 


1 


Laapa 


12 V / 50 aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SI 131« 




Lam 


12 V / 50aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SI nn 


1 


Lam 


12 V / 50 aA 


0000 7U1 94 


WN m / 1 / 4 


SL 1321 


1 


Lam 


1? V / 50 aA 


OOOO 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 132i 


1 


Lam 


12 V / 50aA 


0000 7141 94 


WN 114 / 1 / 4 


SL 1323 




Lam 


12 V / 50aA 


0000 7135 04 


WN 114 / 1 / 3 


SI 1324 


1 




12 V / 50aA 


0000 7T35 04 


WN 114 / 1 / 3 































































































































































Pegel, MeBbereich- und dB/dBm-Schalter PM-8 

Level, measuring range and dB/dBm switch BN 436 



Teil 


jtu 


Beztichnung 


Elektriiche Werte 


igabcn ijnennung 


HersteHrr. Anmerkgn 






































R 1401 


1 


Sehtehtald. 


4J9 kt/1 t /Nl. P.5/0309 


0000 7166 30 




R 1402 


1 


Schtchtatd. 


4.99 kw/1 t Al. 0.5/0309 


0000 7166 30 




R 1403 


1 


Schichtvtd. 


kw/1 t A1.C.5/030I 




[ 


R 1404 


1 


1 Schlchtuld. 


15 kw7 1 t 1 K1 '0.5/0309 


0000 81 L- 



Tell 


itik 


Beztichnung 


Elektriiche Werte 


igabtn ijnennung 


Hersteller.Anmerkgn 


6u 140 


1 


Buchia 


14 pellg 


0000 7111 23 


WN 119 /5 / 5 


Bu 140; 


1 


Bachsa 


14 pollq 


OOOO 7111 23 


WN 119 / § / 5 


Bu 140 


1 


Baehaa 


14 paKg 


0000 Till 23 


WN 119 / 5 / 5 


Bw 140t 


1 


Buchta 


3 pallg 


0000 7111 50 


WN 119 / 7 / 1 


Bu 140! 


1 


Buchaa 


5 pal If 


0000 Till 53 


WN 119 / 7 / 2 



























Buchsenbelegung PM-8 

Connector arrangement BN 436 (j^ 



Tell 


3ttk 


Beztichnung 


Elektriiche Werte ®**^*“* 


igaben Jenennung 


Hersteller.Anmerkgn 


R 1501 


1 


Orahtvtd. 


0,51 W / 10 t 


0000 7133 93 


SKA - 1 


R 1502 


1 


Drahtuid. 


1,2 L / 10X 


0000 720? 82 


SKA - 1 


R 1503 


1 


Schichtvid. 


15 W / 5 X / K1. 2 / 0309 




WN 18 / 3 / 1 


























C 1501 


1 


Elko 


2200 uF / -10 «50 X /40 V- 


0000 7159 24 


WMIO / 5 / 20 


C 1502 


1 


Elko 


1000 mF / -10 *50 X /40 V 


OOOO 7107 70 


WN lie / 5 / 20 






































^ 1501 


1 


ilbertragar 




B». 436 - 7701 
















L 15C4 


1 


Spulc 




?v. 436 - 7833 





Tail 


jtek 


Beztichnung 


Elektriiche Werte 


igaben ijnennung 


Hersteller.Anmerkgn 


1 1501 


1 


Transistor 


2 N 3055 


0000 7123 26 




T 150? 


1 


Transistor 


2 N 3055 


0000 7123 26 
















St 1501 


1 


Ga.Schaalieins. 


110.. .127 TC.BB 

220.. .235 V: I O.- » 


S»>if E: • ’ 0 


WM15 / 2 / 1 














61 1501 


1 


Blaichrichtar 


B 40 . C 3200 - 2200 


0000 7129 38 




G1 1502 


1 


Glalchrichtar 


B 40 - C 3200 - 2200 


0000 7129 38 


















1 


Natztiltar 


1,5 kV n. BN 427 / 4? 

ledpch Pos. 1 ». 427-02?:. 00/St «. 4jfc.P500.04/4 
















5orare5ler 


i: V . 


r. BN 427 / 1? 




Bu 1501 


1 


Natzbuchsa 




z. Zchne. 376 - 8550.01 / 4 




Bu 150? 


1 


Buchsa 




OOOO 7110 94 


1 WN 119 / 2 . 5 



Netzteil PM-8 

Power supply BN 436 (1^ 
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Teil 


itxk 


Bet»ictmung 


Elektniche Werta 


igaban Banennung 


HerstaNrr. Anmarkqn 


li ?01 


1 


Schichtvid«rstaiid 


820 fi / $3i / « 2 / 0309 


MR 18 / 3 / 1 




R 202 


1 


Schichtwiderstaid 


lOU kQ /$X / lU 2 / 0309 


an 18 / 3 / 1 




R 203 
R 204 


J 

1 


Schiditwiderstand 


180 0 / $; / W 2 / 0309 


-R 18 / 3 / 1 




Schichtwiderstand 


1$ kO / $X / K1 2 / 0309 


WR 18 / 3 / 1 




R 20$ 


1 


bchichtwiderstand 


10 a / $X / K1 2 / 0309 


aR 18 / 3 / 1 




R 206 


1 


Schichtwidarstand 


10 kO / $X / Kl 2 / 0309 


RR 18 / 3 / 1 




*207 


1 


SchiditMiderstand 


270 B / $X / M 2 / 0309 


RR 18 / 3 / 1 




) 208 


1 


SchichtMidarstand 


4,7 kll/ $X / U 2 / 0309 


RR 18 / 3 / 1 




» 209 


1 


Schichtaidarstand 


$,1 Q / $X / U 2 


L C A 0309 


R 1 6 


i 210 


1 


Schichtwiderstand 


1,8 kfl / $X /IQ 2 / 0309 


RR 18 / 3 / 1 




1 211_ 


1 


Scttichtaldaratand 


2,2 kfl / $X /W 2 / 0309 


RR 18 / 3 / 1 . 




1 212 


1 


Schichtaidarstand 


1,$ kfi / SX /W 2 / 0309 


RR 18 / 3 / 1 




R 213 


1 


Schichtaidarstand 


1 kB / $X / K1 2 / 0309 


RR 18 / 3 / 1 




R 214 


1 


Schichtaidarstand 


0,33 fi / 10 X / 1 M 


Ra 3 


Rasista 


R 21$ 


1 


Schichtwidepstand 


47 B / $X / Rl 2 / 0309 


RR 18 / 3 / 1 








































P 201 


1 


Schichtdratiaidarst, 


300 Bflia/ IM 


70 Ir . K • t . . V. fil6r 


Steaao 






































C 201 


1 


Kar. . Rand. 


68 pF/2X/ k 1$0 


RR no / 2 / 3 




C 202 


1 


Kf. • Kaad. 


22 rf / 20X/ 400 V 


RR 110 / 3 / 7 




C 203 


1 


Uke 


2?Mf / ‘ 50 - 20X n$ V 


RR 110 / $ / 40 





Tail 


Itck 


Brzeichnung 


Eifktriiche Warfa 


igaban lanennung 


Hfrstfllar, Anmerkgn 


1 204 


1 


Elko 


1® pf / 9 50.1DX / 16 V 


RR 110 / $ / 








































bl 201 


1 


Oioda 




1 H HHRd 


Cosaa 


01 202 


1 


Oioda 


2P0 $.1 rot 


RR 140 / 3 / 2 








































T 201 


1 


Tpaoaistor 




2 R 3906 


S 6 S 


I 202 


1 


IraMistor 




BC'f $5 1 


Intaraatall 


I 203 


1 


Iranslstor 


Stroavarst^rkungsgruopa 16 


BSX 4> 




I 204 


1 


Iransiator 




PCY $9 C 


Intar aotall 


I 20$ 


1 


Iransistor 


StroRvarstarkuRQsgruopa 16 


BSK 45 




I 206 


1 


Iransistor 


StroB»arstarkunqsgruj.;a 16 


9SX <.$ 





























































































































BN 427/12 
12-V-Regler (12 V stabilizer) 



Tail 


Xttk 


Bezaichnung 


Elektriiche Warta 


igaban Benennunq 


Herstalier, Anmarkgn 




Tail 


3ttk 


Bezaichnung 


Elektriiche Warta ®**^*“* 


Benennung 


Hersteller.Anmerkqn 


R 601 


1 


SdiicRtaidorst. 


390 B / $ X / Rl 2 / 0309 


RR 18 / 3 / 1 


















B 


j 


SchichtHidarst. 


3gO B / $ X / Rl r7 0309 


RR 18 / 3 / 1 
































































































C 601 


1 


PioiaHieaJantaitor 


10 nf / 20 X / 1000 V 


RR 110 / 1 / 1 






































































L 601 


1 


Spula 


4$ itH / l.$ A 


8 82501 . C • C 12 


SlaMM 














L 602 


1 


Wa 


4$ uH / 1.5 A 


8 82501 . C • C 12 


Siaaaaa 
















L 603 


1 


Spala 


$ liN / 10 A 


8 8z$01 . 8 - C 21 


Siaaans 
















L 604 




Spula 


45 iJ! / 1.5 A 


8 82501 . C • C 12 


Siaaaas 
















L 60$ 


1 


Spula 


4$ (*H / 1,5 A 


8 82501 • C • C 12 


Siaaaaa 






























































































1 


Spanaungswahlar 




B RH 13 / 10 / 1 








































St 601 


1 


Garatastackar 




RR 119 / 3 / 5 



































































































































































BN 427/42 

1 ,5-kV-Netzfilter, Spannungswahler (a.c. line filter 1.5 kV, voltage selector) 
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Tell 


Itck 


Bezeidinung 


EIckf riiehc Werte **‘^*“* 


Benennung 


Hersffller.Anmerkgn 


k 1601 


1 


Schichtwiderstaed 


10 Q / 5 X / Kl 2 / C309 


kk 18 / 3 / 1 




P 1602 


1 


Srhirhtwiderstaed 




wK 18 y 3 y 1 




» 16G) 


1 


SdiichtKidirst;nd 


*7 0 / 5 1 / K1 2 / C309 


kN 18 / 3 y 1 




^ 160* 


1 


Schichtwderstand 


10 kO / 6 X / K1 2 / 0309 


HN 18 / 3 / 1 




« lil'!) 


1 


Schlchteiderstaad 


*.7 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


MR 18/3/1 




^ 1606. 


1 


Schichttfiderstand 


120 D / 3 X / K1 2 / 0309 


WN 18/3/1 




9 1607 


1 


SchichtHidarataml 


100 0 / 5 X / K1 2 / 0309 


WN 18/3/1 




4 1606 


1 


ScHichtaidarstand 


*70 0 / 3 X / Kl 2 / 0309 


HN 18 / 3 / 1 




R 1609 


1 


Sdiichtviderstand 


ikanxi ni2 1 m 


HN 18/3/1 




R 1610 


1 


Schichtwideratand 


*73 a / 1 X / IK 30 / 0207 


HN 18 / * / 1 




a 1611 


1 


Schichtaidarstand 


*73 9 / 1 X / IK 50 / 0207 


HN 18 / * / 1 




ft 1612 


I 


SchUhtwidarstaad 


100 a / 3 X / K1 2 / 0309 


HN 18/3/1 




9 1613 


1 


Schichtaidaratand 


IM a / 5 X / Ki 2 / 0309 


HN 18/3/1 




>< lil* 


1 


Schichtwiderstand 


*7 kO / 3 X / KI 2 / 0309 


HN 18/3/1 




^ 1415 


1 


S:hichhidtr;tan4 


10 k8 / 3 X / Kl 2 / 0309 


NN 18/3/1 




^ 1616 


1 


ScMchtwidarstano 


22 kO / 5 X / KI 2 / 0309 


HN 18/3/1 




9 1617 


1 


Sehic?itvlJarttand 


56 ka / 5 X / Kl 2 / 0309 


HN 18/3/1 




P 1613 


1 


Sdiicl^twidarstaAd 


6.S1 ka / 1 X / TK 30 / 0207 


HN 18 / * / 1 




9 ltl9 


1 


jchicr.twioarstand 


IOC a / 3 X / Kl 2 / 0309 


HN 18/3/1 




loZi. 


1 


!:cr.ichtwidarstand 


6J1 kO / 1 X / IK 50 / 0207 


HN 18/* /I 




1 .1 


1 


jchic^^^taidantano 


1 ka / 1 X / IK 30 / 0207 


HN 18 / * / 1 




K 1622 


1 


•chichtaiJeritand 


27* a / 1 X / IK 30 / 0207 


HN 18 / * / 1 




^ hi) 


1 


icHiMwjritr'.taiw 


:.7 ka / 3 X y Kl 2 / 0309 


HN 18/3/1 




“ 162* 


1 


iici ici'tadarstanc 


2.7 kS / 3 X / Kl 2 / 0309 


HK 18/3/1 




* 1625 


1 


ichic-tadarsland 


1.2 kO / 3 2 / Kl 2 / 0309 


HN 18/3/1 




R 1626 


1 


5c*ictitwidarstaad 


100 a / 3 X / Kl 2 / 0309 


HN 18/3/1 




R 1627 


1 


lichlchtMideratand 


U2 a / 1 X / IK 30 / 0207 


HN 18 / * / 1 




9 1628 


1 


bchichtwidarstaad 


*64 a / 1 X y IK 30 / 0207 


HN 18 / * / 1 




fi 1625 


i 


Schic6twiderstaiid 


130 a y 1 X y IK 50 / 0207 


NN 18 / * / 1 




























































































































C K"! 


1 


llfr. . fond. 


?? nf / .101. 20t y *0 V y K 1 


lODO HN no / 2 / 10 




.. 1602 


1 


Kv. • KoftO, 


22 nf y .100.2ax / *G V y K 1 


Kior HN no / 2 y 10 




f h:5 


1 


*er. . Kond. 


2.7 Bf y 10 X y 63 V y K 2000 


HN nil 1 2 1 10 




: I jO* 


1 


Ker. • Kond. 


1.3 nf / 10 xy 63 V / K 2000 


HN no / 2 / 10 




■- !• 


1 


Ktr, - Kond. 


2.7 nf / 10 X y 63 V y K 2000 


HN no / 2 / 10 




: ico*. 


1 


Ktr. • Kond. 


2." nf y 10 X / 63 V / K ZOOC 


HN ii: y 2 / 10 




; Iv7 


1 


Kar. • Kono. 


2.2 nf y 10 X y 63 W K 2000 


•H IK / 2 / 10 




: IV 


1 


Ktr. . Kond. 


2.2 nf y 10 X y 63 V / K 2000 


H* 11. / 2 / 10 




I6.«^ 


1 


Ker. . Kcnd. 


82 pf / 2 X /63 » y 


*N IK / 2 / 9 




: i-.i> 


1 


Ktr. • Kcnd. 


76of y2Xy63»/)lP0 


.N IK / 2 / 9 




i-n 


1 


Kfr. . Kon,', 


?3Qpf y2Xy63V/ 8 730 


■IS IK / 2 / 9 





Tail 


3tck 


Bezeichnung 


Elektriiehe Werte ®**^*“* 


igabcn jjnennung 


Hersteller.Anmerkgn 


C 1612 


1 


Ktr. - Konr. 


\3 nf / 10 X / 63 V y K 2000 


HN no y 2 / 10 




C 1613 


1 


Ker. • Konc. 


22 nf / .130.2QX/ *0 V / K 10 


DOO HN no / 2 / 10 
































































61 1601 


1 


Oioda 


1 N ***8 










































I 1631 


1 


Iransistor 


8SX 93 






1 160/ 


1 


Transistor 


USX 93 






1 160? 


1 


Iransistor 


8SX 93 






» 160* 


1 


Trancistor 


BCY 39 0 






I 1605 


1 


Transistor 


eCY 39 0 






I 1606 


1 


Transistor 


BSX 93 






< m 


1 


Transistor 


8SX 93 










































1 1601 


1 


Spult 


8». *36 . 7890 










































Bii 1601 


1 


Buchta 




2 HN 119 y 8 / 1 








































St 1631 


1 


Stackar C 




HN 119 / 8 / 3 





















































































































































































































































4,2-MHz-Osz i I lator PM-8 

4.2 MHz Oscillator BN 436 



60 



T«il 


ittk 


Btztichnung 


ElaktrischeWert* ****•"* 


Benennung 


HerstrlIrr.Anmrrkgn 


K 1701 


1 


Schichtvidtrstaad 


67 kfl / 5 ? / K1 2 / 0309 


KR 18/3/1 




R 170? 


1 


Schichtwidarstand 


511 a / 1 1 / TK 50 / 0207 


MR 18/6/1 




R 1103 


1 


'Schichtwidarstand 


100 3 / 5 1 / IQ 2 / 0309 


WR 18/3/1 




R 170R 


1 


Schichtwidarstand 


3.3 k9 / 5 X / K1 2 / 0309 


RR 18/3/1 




R 1705 


1 


Schichtwldarstafld 


39 ka / 5 X / K1 2 / 0309 


RR 18/3/1 




R 1706 


1 


Schiditwidaratand 


1.S8 kO / 1 X / TK 50 / 0207 


RR 18/6/1 




R 1707 


1 


SdiUtityidarstand 


662 a / 1 X / IK 50 / 0207 


RR 18/6/1 




R 1706 


1 


Schichtvldantand 


lOO a / 5 X / K1 2 / 0309 


RR 18/3/1 




R 1709 


1 


Schictitaidarstand 


10 ka / 5 X / IQ 2 / 0309 


RR 18/3/1 




R 171U 


1 


Schichtwidarstand 


6.53 kO / 1 X / TK 50 / 0207 


RR 18/6/1 




R17ll 


1 


Schichtwidarstand 


1.02 ka / 1 X / IK 50 / 0207 


MR 18/6/1 




R 1712 


\ 


Schichtaidarstand 


560 a y 5 X / K1 2 / 0309 


RR 18/3/1 




R 1713 


1 


Schichtaidarstand 


100 a / 5 X / K1 2 / 0309 


RR 18/3/1 




R 1716 


1 


Schichtwidarstaad 


100 a / 5 X / K1 2 / 0309 


RR 18/3/1 








































































































































C 1701 


1 


Ker. - Koffd. 


820 pF / 10 X / (3 V / K 2CCI 


RR IIG 7 2 / 10 




C 1702 


1 


Kar. • Kond. 


56pF/2X 


RR no / 2 / 9 




C 1703 


1 


Kar. - Kofld. 


150 pF / 2 X / <3 V / I 156 


RR 110 / 2 / 9 




C 1706 


1 


Kar. - Kond. 


3.3 nF / 10 X / 63 V / K 2000 


RR no / 2 / 10 




C 1705 


1 


Kar. . Kond. 


3.3 nF / 10 X / 63 V / K 2600 


RR no / 2 / 10 




C 1706 


1 


Kar. - Kond. 


22 nF / .100-20X / 60 V / K I 


OOOO RR no / 2 / 10 




C 1707 




CUo 


3.) / / 16 V 


RR no / 5 / 61 




Cijoe 


1 


Elko 


)J / / 16 » 


RR no /5 / 61 




C 1709 


1 


Kar. - Kond. 


22 nF / *100-20 X/ 60 V/ K 10 


no RR no / 2 / 10 




C 1710 


1 


Kar. . Kond. 


22 nF / *100-20 X/ 60 V/ K 10 


X)0 RR no / 2 / 10 








































T 1701 


1 


Transistor 


BSX 93 






T 1702 


1 


Transistor 


BSX 93 






T 1703 


1 


Transistor 


BSX 93 


































































L 1701 


1 


Spuls 


B». 636 - 7891 






L 1702 


1 


Spain 


220 iH 


RR 117 / 1 / 2 




L 1703 


1 


Spula 


220 pH 


RR 117 / 1 / 2 














s 



Teit 


XtU 


Bezaictinung 


ElekfritcheWtrte 


ingabcn Jenennung 


Heritfllar, Anitierkgn 


























Bu 1701 


1 


Ructaa 




1 RR 119 / 8 / 1 








































St 1701 


1 


Stacker C 




RR 119 / 8 / 3 









































































































































































































































































































































































































































































































































1-MHz-Oszillator PM-8 

1 MHz Oscillator BN 436 ® 



T«il 


ittk 




Elek ♦ niche Wertr •>**^*“*' 


i^abrn Benenriun^ • 


Hffitfllfr,Annifrk 5 r | 














Cti;2 


1 


Ker. frr.d. 


2,2 nF / 10 t / K 2 000 




¥Y 110 / 2 / 10 


C 103 
C IW 


1 

1 


EU.8 


47 pf / 20 X / 6,3 V . 




VN no / 5 / 61 


Elko 


4,7 ^ / 20 X / 10 V . 




UN no / 5 / 61 


C 105 


1 


K«r. Kond. 


4,7 nF / 10 X / K 2 OOO 




M 110 / 2 / 10 


C 106 


1 


Ker. Kond. 


3.3 nF / 10 X / K 2 000 




WHO / 2 / 10 


C 1G7 


1 


Elko 


4.7 rf / 20 X / 10 V - 




M m / S / 61 


























c ir- 


] 


Kf . Kond. 


0-22 uF / 20 1 / 100 ¥ - 




Ml no / 3 / 7 


C 111 


1 


Ker. Kond. 


130 pF / 2 X / H 750 




UN 110/ 2/9 


C 112 


1 


Elko 


22 pF / 20 X / 16 V - 




UN no / 5 / 61 


C 113 


1 


Elko 


22 1/ / 20 X / 16 V - 




UN 110 / 5 / 61 


c m 


1 


Kf . Kond. 


1,5 iiF / 5 X / 63 V - 




UNIIO / 3 / 10 


C 115 


1 


Kf . Kond. 


1,5 pF / 5 X / 63 V . 




UN no / 3 / 10 


C 116 


1 


Kf . Kond. 


1,5 pF / 5 X / 63 V - 




UN no / 3 / 10 


C 117 


1 


Ker. Kond. 


150 pF / 2 X / K 150 




UN no / 2 / 9 


_QJJ8 
C 119 


1 


Ker. Kond. 


3',3 pF / ! 0.25 pF / BPO 




UN no / 2 / 9 


1 


Elko 


22 (if / 20 X / 16 V . 




UN 110 / 5 / 61 


C 120 


1 


Elko 


22 pF / 20 X / 16 V - 




UN no / 5 / 61 


C 121 


1 


Kf . Kond. 


0,22 pF / 20 X / 100 V - 




UN 110/3/7 






























































G1 101 


1 


Diode 


1 N 4448 






G1 102 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 103 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 104 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 105 


1 


Diode 


1 K 4448 




























L 101 


1 


Spule 


22 |J1 




m 117/1/2 














T 101 


1 


Tronsistor 


BSX 29 




1 


T 102 


1 


Transistor 


2 H 3251 




j 


T 103 


1 


Transistor 


2 N 3947 




! 

t 


T 104 


1 


Transistor 


6SX 93 




1 

i 


1 105 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




i 


T 106 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






T 107 


1 


Vansistor 


BFX 73 






T 106 


1 


Transistor 


BFX 48 






T 1C9 


1 


Transistor 


U 233 






T no 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 111 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






T 112 


1 


Transistor 


2 K 4221 




1 


T 112 


1 


Transistor 


BCY 76 0 






T 114 


1 


Trans Istor 


3CT 53 0 






r 

1 








1 


1 












i 

> 












i 
























X 101 




X 


$JI TelO » 






X lo: 


1 


X 


Si 74 H 721 






X 103 




X 


pA 741 C 




UN 141 / 1 / 1 


X 104 


1 


X 


pA 709 C 




UN 141 / 1 / 1 


X 105 


1 


X 


mA 741 C 




UN 141 / 1 / 1 















Te.l 


itik 


Per.eithiH'ng 


ElektriuhcWrrM 


iC*ben Rrnennung- 


Hfrjhr!lfr,Af;m»rkqr 












i 
























I 


R 104 


1 


Schichtvtd. 


22 kfl / 5 X / n. 2 / 0303 




i 


R 105 


1 


Schichtwid. 


100 0 / 5 X / K1. 2 / C3M 




1 

i 


R 106 


1 


Schichtwld. 


27 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 




! 


R 107 


1 


Schichtvtd. 


68 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 




! 


R 108 


1 


ScMclitvid. 


330 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 




i 


R 109 


1 


Schichtwid. 


1 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 




I 


R 110 


1 


Schichtvid. 


68 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 






K 111 


1 


Schichtwid. 


10 kC / 5 X / Kl. 2 / 0309 




i 


R 112 


1 


Schichtwid. 


lOkB /5X / Kl. 2 / 0309 




\ 

— .j 


R 113 


1 


Schichtwid. 


220 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




- . t 


P 114 


1 


Schichtwid. 


330 fl / 5 X / Kl. 2 / 0303 






?. 115 


1 


Schichtwid. 


4,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0303 






R 116 


1 


Schichtvid. 


22 kU / 5 X / Kl. 2 / 0303 






R 117 


1 


Schichtwid. 


1 Hi.' / 5 X / Kl. 2 / C3C9 






R 113 


1 


Schichtwid. 


27 kB / 5 X / Kl, 2 / 0.*fr9 






R 119 


1 


Schichtvid. 


27 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




i 


R 120 


1 


Schichtwid. 


1 na / 5 X / Kl. 2 / 03W 




1 


R 121 


1 


Schichtwid. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




1 


R 122 


1 


Schichtvid. 


68 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 




1 

) 


R 123 


1 


Schichtwid. 


150 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 




i 


R 124 


1 


Schichtvid. 


150 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 




i 












• 


















































R 130 


1 


Schichtwid. 


22 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 131 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 132 


1 


Schichtwid. 


4,99 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 I 


R 133 


1 


Schichtvid. 


4,99 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 1 


R 134 


1 


Schichtwid. 


2,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




I 


R 1i5 


1 


Schichtwid. 


18 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




1 


R 136 


1 


Schichtvid. 


16 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 137 


1 


Schichtvid. 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 138 


1 


Schichtwid, 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




■ 1 












1 


R 140 


1 


Schichtwid, 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R r.i 


1 


Schichtwid. 


330 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 






P 142 


1 


Schichtwid. 


33 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 






I! 143 


1 


ScMehtvId. 


6,6 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 144 


1 


Schichtwid. 


6,0 kfl / 5 X / Kl. 2 / C309 






R 145 


1 


Schichtwid. 


6,8 kC / 5 X / Kl. 2 / 030o 






R 146 


1 


Schichtwid. 


3,3 H2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 147 


1 


Schirhivid. 


6,8 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R US 


1 


Schichtwid. 


1,8 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






P 149 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / OjOg 






1! 150 


1 


Schichtwid. 


10kfl/5X/Kl. 2 / 0309 






R 151 


1 


Schichtwid. 


10 kfi / 5 X / Kl. 2 / C309 




j 


R 152 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






JJ53 


1 


Schichtwid. 


47 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 154 


1 


Schichtwid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




1 


R 155 


1 


Schichtvid. 


3,3 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




1 


R 156 


1 


Schichtvid. 


27 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0311? 




i 


R 157 


1 


Schichtvtd. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / W!!9 




j 

! 


R 158 


1 


Schichtwid. 


jOJfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




i 


R 15? 


1 


Schichtvtd. 


5,1 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 
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Frequenzmarkenerzeugung ODW-81 
Frequency marker generator BN 553 (T) 



T*.l 


litck 


Oexttchnung 


EliktriichfWcrtc ®**^'“* 


igahcn gtnennung* 


T 

Hfrjtfllcr, Anmerkgn 


R 201 


1 


Schichtvid. 


10 1(9/ 5 ? / K1. 2 / 0309 






R 202 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 / Kl. 2 / 0309 






R 203 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 20^ 


1 


Schichtvid. 


10 kfi / 5 X / K1. 2 / 0309 






R 205 


1 


Schichtvid. 


4,7 W / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 206 


1 


Schichtvid. 


15 kO / 5 X / m. 2 / 0309 






R 207 


1 


Schichtvid. 


68 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 206 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 209 


1 


Schichtvid. 


270 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 210 


1 


Schichtvid. 


27 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 211 


1 


Schichtvid. 


Abglaichvart 




flil 18 / 3 / 1 
Priiffald 


R 212 


1 


Schichtvid. 


IP kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 213 


1 


Schichtvid. 


220 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 214 


1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 










































R 218 


1 


Schichtvid. 


18 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 219 


1 


Schichtvid. 


15 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 220 


1 


Schichtvid. 


68 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 221 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 222 


1 


Schichtvid. 


270 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 223 


1 


Schichtvid, 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 03M 






R 224 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


































































R 230 


1 


Schichtvid. 


5,1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




1 


R 231 
R 232 


1 


Schichtvid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / M09 




i 


1 


Schichtvid. 


1 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 233 


1 


Schichtvid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 234 


1 


Schichtvid. 


1 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 235 


1 


Schichtvid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 236 
fi 237 


1 


Schichtvid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




■ 1 


1 


Schichtvid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




■ i 
[ 


R 238 


1 


Schichtvid. 


1 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 




i 


R 239 


1 


Schichtvid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




i 


R 240 


1 


Schichtvid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




i 

1 


R 241 


1 


Schichtvid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R. 242 


1 


Schichtvid. 


1 fl / 5 X / K^. 2 / C309 






R 243 


1 


Schichtvid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




j 


R 244 


1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 03C^ 




i 


R 245 


1 


Schichtvid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 246 


1 


Schichtvid. 


27 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 247 


1 


Schichtvid. 


100 fl / 5 X / in. 2 / 0309 






R 248 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 249 


1 


Schichtvid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 250 


1 


Schichtvid. 


100 6 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 251 


1 


SchfcMvW. 


100 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 252 


1 


SchIchtvM. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 253 


1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 254 


1 


Schichtvid. 


4,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 255 


1 


Schichtvid. 


33 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 256 


1 


Schichtvid. 


4,99 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




W 18 / 4 / 1 


R 257 


1 


Schichtvid. 


100 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 258 


1 


Schichtvid. 


5,6 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R259 


1 


Schichtvid. 


22 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 






R 260 


1 


Schichtvid. 


12 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 






R 261 


1 


Schichtvid. 


330 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 







Tail 


Itck 


Brzric/mung 


Elektfiiche Wirt* *«^*“*» 


igaban Jenennung* 


Htritfllc'’, Afimarkqn 


C 201 


1 


Elko 


47 I# / 20 X / 6.3 V . 




RR no / 5 / 61 


C 202 


1 


Kar. Kood. 


22 af / *100 -20 X / K 10000 




HR no / 2 / 10 


























C 205 


1 


Elko 


Ilf / 20 X/ 35 V. 




wnio / 5 / 61 


















































C 210 


r 


Xf - Rend. 


1 if / 10 X / 100 V . 




M no / 3 / 6 


C211 


1 


Kcr. Kood- 


10 af / -20 *50 X / K 4000 




M 110 / 9 / A 


C 212 


1 




10 if / ,20 .50 X / K 4000 




RR 110 / 2 / 4 


C 213 


1 


Kar. Kend. 


10 nF / -20 «50 X / K 4000 




RS nc / 2 / 4 1 

RR 110 / 2 / 4 I 


C 214 


1 


Kar. Kond. 


10 nf / -20 *50 X / K 4COO 




C 215 


1 


Kcr. Kond. 


10 nF / -20 .50 X / K 4000 




RK no / 2 / 4 1 


C 216 


1 


Ker. Kond. 


10 If / -20 *50 X / K 4000 




RR no / 2 / 4 1 


C 217 


1 


Kar. Kond. 


10 if / -20 *50 X / K 4000 




RN no / 2 / 4 1 


C 218 


1 


Kar. Kond. 


10 if / -20 *50 X / K 4000 




RR no / 2 / 4 


C 219 


1 


Kar. Kond. 


10 If / -20 «50 X / K 4000 




RR no / 2 / 4 


C 220 


1 


Kar. Kond. 


10 If / -20 *50 X / K 4000 




RR 110 / 2 / 4 


C 221 


1 


Kir. Kond. 


10 if / -20 *50 X / K 4000 




RR 110/ 2/4 


C 222 


1 


Kor. Kond. 


10 if / -20 *50 X / K 4000 




RR no / 2 / 4 


C 223 


1 


Kcr. Kond. 


10 if / -20 *50 X / K 4000 




RRIIO / 2 / 4 


C j|^4 


1 


Kar. Kpnd. 


2,2 if / 10 X / K 2000 




RR no / 2 / 10 


C 225 


1 


Elko 


4,7 ^ / 20 X / 10 V - 




RR no / 5 / 61 


C 226 


1 


Ker. Kond. 


22 if / -20 *100 X / K 10CO0 




RR no / 2 / 10 


C 227 


1 


Kor. Kond. 


22 If /-20 tlOOX/K 10000 




RR lie 1-2 / 10 






























































L 201 


1 


Spule 


13 pH / 3 A 




B 82501 -B-C 19 
Sieaans 














T 201 


1 


Iransistor 


8a 78 0 






T 202 


1 


Transistor 


Ba 78 0 






T 203 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 204 


1 


Transistor 


Ba 78 0 


































































G1 201 


1 


Diode 


1 R 4448 






G1 202 


1 


Diode 


1 R 4448 






61 203 


1 


Diode 


1 R 4446 






G1 204 


1 


Oioda 


1 R 4448 






G1 206 


1 


Oiods 


1 R 4448 






G1 206 


1 


Oioda 


1 R 444B 






61 207 


I 


Oioda 


1 1 4448 






G1 206 


1 


Oioda 


1 R 4448 






G1 209 


1 


Oioda 


1 R 4448 






G1 210 


1 


Oioda 


1 R 4448 






























G1 213 


1 


Oioda 


1 R 4448 



































































Steuerungslogik ODW-81 
Control logic BN 553 



Forhetzung (continued) 
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Fortsetzung (continued) 



T*.l 


ittk 


B(Z»iihnon9 


£ltk*nu»ie W»rr» 


i9»b*n Rtnennun^- 


Htrjftllrr.Anmerlqr J 


X 201 


1 


X 


SN 7U0 R 






X 202 


1 


X 


SN 7*00 R 






X 203 


1 


X 


SR 7*00 R 






X 2(H 


1 


X 


SR 7*76 R 






X 205 


1 


X 


SN 7*37 N 






X 206 


1 


X 


SR *931 H 






X 207 


1 


X 


SR 7* 132 R 






X 208 


1 


X 


SR 7*10 R 






X 209 


1 


X 


SN 7*73 N 






X 210 


1 


X 


SN 7*20 N 






X 211 


1 


X 


SR 7*90 1 






X 212 


1 


X 


SN 7*00 N 






X 213 


1 


X 


SN 7*51 N 






X 21^ 


1 


X 


SN 7*00 N 






X 215 


1 


X 


SN 7*51 N 






X 216 


1 


X 


SN 7* 123 N 






X 217 


1 


X 


SN 7*20 N 






X 218 


1 


X 


SN 7*0* H 






X 219 


1 


X 


SN 7*10 N 






X 220 


1 


X 


SN 7*00 N 






X 221 


1 


X 


SN 7*00 N 






X 222 


1 


X 


SN 7*10 N 






X 223 


1 


X 


SN 7*03 N 






X 22* 


1 


X 


SN 7*03 R 






JL22L 


_Lj 





SN 7*0* N 







TcU 


3ttk 


Bezfichnung 


Elekfriuhe Wtrti ***^'"® 


I'jcbcn lenennung- 


Htfttfllcr.Anmcrcgn 


R 301 


1 


Schfchtuld. 


1 kfi / 5 t / m. 2 / 0309 






R 302 


1 


Schichtwfd. 


*,7 W / 5 ? / XI. 2 / 0303 






R 303 


1 


Schiehtvid. 


22 kfl / 5 ? / Kl. 2 / 0309 






R 30* 


1 


Schichtuld. 


1,2 kfi / 5 / XI. 2 / 0309 






R 305 


1 


Schlchtvtd. 


33 kB / 5 ; / XI. 2 / 0309 






R 306 


1 


Schichtuld. 


8,2 kB / 5? /XI. 2 / 0309 






R 307 


1 


Schichtuld. 


22 kO / 5 J / Xl. 2 / 0309 






























R 310 


1 


Schichtuld. 


5,6 kfl / 5 t / XI. 2 / 0309 






R 311 


1 


Schichtuld. 


33 kfl / 5 3t / XI. 2 / 0309 






R 312 


1 


Schichtuld. 


68 kfi / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 313 


1 


Schichtuld. 


10 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






r: 31* 


1 


Schichtuld. 


180 kB / 5 X / XI. 2 / 0309 






,.^315 


1 


Schichtuld, 


7,15 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




NX 18 / * / 1 


?. 316 


1 


Schichtuld. 


3,12 kfi /0,5 X/ Tk 50 / 0207 




NH 18 / * / 1 


R 317 


1 


Schichtuld. 


*9,9 kB / 1 X / Tk 50 / 0207 




NN 18 / * / 1 


P 318 


1 


Schichtuld. 


100 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 319 


1 


Schichtuld. 


10 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 320 


1 


Schichtuld. 


270 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 321 


1 


Schichtuid. 


*70 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 322 


1 


Schichtuld. 


ISOkfl /5X / XI. 2 / 0309 






R 323 


1 


Schichtuld. 


f«,1 kfl / 1 X / Ik 50 / 0207 




NH 18 / * / 1 


RJ2^ 


J_ 


Sdjchtwjd. 


68.1 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




NS 18 


R 325 


1 


Sd-JcHUd. 


1 HQ / 5 X / XI. 2 / 0303 







Tfil 


Sttk 


Btztichn-jng 


ElekiriKiteWerU 


ttnennur^Q. 


Anmcrk;;’ . 


JC 226 


1 


X 


SN 7*03 N 






X 227 


1 


X 


SN 7*00 N 






X 228 


1 


X 


SN 7*73 N 






X 229 


1 


X 


SN 7*03 N 




























































































































i 




































































































































t 



Steuerungslogik ODW-81 
Control logic BN 553 



T*(l 


ittk 


Bezeichnung 


EIcktriiche W»ri» 


igcbcn Bcnennung- 


Hersif Her, Anmerkgn 


R 326 


1 


Schichtuid. 


TOO kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 327 


1 


Schichtuid. 


*7 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 328 


1 


Schichtuid. y 


*,99 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




NN 18 / * / 1 


R 329 


1 


Schichtu^a. 


*,99 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




NN 18 / * / 1 


R 330 


1 


Schichtuid. 


158 kfl / 1 X / Tk 50 /'0207 




NN 18 / * / 1 


R 331 


1 


Schichtuid. 


71,5 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




NN 18 / * / 1 


R 332 


1 


Schichtuid. 


6,98 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




NN18 /* / I 






































R 336 


1 


Schichtuid. 


*,37 kfl /0,5 X/ Tk 50 / 0207 




NN 18 / * / 1 


R 337 


1 


Schichtuid. 


11,7 kfl /0.5 X/ Tk 50 / 0207 




NN 18 / * / 1 


R 338 


1 


Schichtuid. 


5,6 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 339 


1 


Schichtuid. 


39 fl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 3*0 


1 


Schichtuid. 


39 kfl / 5 X / XT. 2 / 0309 






R 3*1 


1 


Schichtuid. 


68 fl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 3*2 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 3*3 


1 


Schichtuid. 


39 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3** 


1 


Schichtuid. 


1,8 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 3*5 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 3*6 


1 


Schichtuid. 


100 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 3*7 


1 


Schichtuid. 


*,7 kfl / 5 X / XI. 2 / °309 
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Fortsetzung (continued) 



Fortsetzung (continued) 



Ttil 


3t(k 


Brzcichnung 


ElektrijcheWerfe 


Rcnennung* 


Hffjtfllfr. Anmerkgn 1 


R 351 


1 


Schlchttfld. 


47 kfl / 5 t / m. 2 / 0309 






R 35? 


1 


Schichtvid. 


47 kC / 5 X / Kl. ? / 0309 






R 353 


1 


Schichtvid. 


820 0 / 5 X / n. 2 / 0309 






R 35^ 


1 


Schichtvid. 


619 B / 1 1 / Tk 50 / 0207 




HR 18 / 4 / 1 


R 355 


1 


Schichtvid. 


6,04 kD / U / Ik 50 / 0207 




W 18 / 4 / I 


R 356 


1 


Schichtvid. 


5,76 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




HN18/4/1 


R 357 


1 


Schichtvid. 


15 B / 5 X / m. 2 / 0309 






R 358 


1 


Schichtvid. 


560 9 / 5 X / K1. 2 / 0309 






R 359 


1 


Schichtvid. 


39 B / 5 X / K1. 2 / 0309 






























R 362 


1 


Schichtvid. 


68 B / 5 X / K1. 2 / 0309 






R 363 


1 


Schichtvid. 


1,8 kB / 5 X / K1. 2 / 0309 






R 364 


1 


Schichtvid. 


1,2 kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 365 


1 


Schichtvid. 


33 kS / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 366 


1 


Schichtvid. 


39 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 367 


1 


Schichtvid. 


15 kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 368 


1 


Schichtvid. 


27 kB / 5 X / Kl. 2 / “309 






R 369 


1 


Schichtvid. 


18 kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 370 


1 


Schichtvid. 


22 kB / 5 ^ / Kl. 2 / 0309 










































P301 


1 


Schlehtdrativld. 


1 kfi / 111 / 0.S M 




1 VN 17 / 2 / i 














C 301 


1 


Kf . Kond. 


3,3 »/ / 20 X / 63 V . 




E 321104 S:3. . R 

Si event 


C 30? 


1 


Kf . Kond. 


1,5 If / 5 X / 100 V - 




m 1813 .513/0 
ERO 


C 303 


1 


Kf . Kond. 


1 mF / 10 X / 100 V - 




BN no / 3 / 6 


C 304 


1 


Elko 


22 Mf / 20 X / 16 V - 




KK no / 5 / 61 


C 305 


1 


Kf . Kond. 


33 nF / 20 X / 250 V . 




KN no / 3 / 7 


C 306 


1 


Kf . Kond. 


0,22 »f / 20X / lOOV . 




wnio / 3 / 7 


C 307 


1 


Elko 


6,8 »f / 20 X / 6,3 V - 




KM 110 / 5 / 61 


C 308 


1 


Elko 


6,8 if / 20 X / 6,3 » . 




HK 110 / 5 / 61 


C 309 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V - 




KN no / 5 / 61 


C 310 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V - 




KN no / 5 / 61 






























































G1 301 


1 


Olodo 


1 N 4446 






61 30? 


1 


2 . Olodo 


ZE 1,5 






G1 303 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 304 


1 


2 • Olodo 


ZE 2 






61 305 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 306 


1 


Diode 


1 N 4448 




KN 140 / 3 / 2 


61 307 


1 


2 - Diode 


ZPO 5.1 rt 









































Tfil 


Stc': 


f-rieithnung 


Elektrischf Warts 


•.gsben Bancnnung- 


Hfrsttllar.Annarkgn j 


1 301 


1 


Iranslitor. 


BCY 78 0 






T 302 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






T 303 


1 


Transistor 


sa 78 0 






1 304 


1 


Translitor 


BCY 59 0 






T 305 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






T 306 


1 


Transistor 


2 H 4393 






T 307 


1 


Transistor 


2N 4393 






T 308 


1 


Transistor 


U 235 






























T 311 


1 


Transistor 


sa 78 0 






I 312 


1 


Transistor 


8CY 78 0 






T 313 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






T 314 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






1 T 315 


1 


Transistor 


PCY 59 0 






1 T 316 


1 


Trcnslstor 


BCY 59 0 






[ T 317 


1 


Transistor 


BCY 76 0 


















T 319 


1 


Transistor 


2 N 2305 






T 320 


1 


Transistor 


KY 59 0 






T 321 


1 


Transistor 


BCY 70 0 






T 32? 


J- 


Transistor 


BCY 59 0 


























1 3?3 


1 


Trarslstcr 


2 N 2219 


































































X 301 


1 


X 


liA 741 C 




W 141 / 1 / 1 


X 302 


1 


X 


mA 741 C 




Wl 141 / 1 / 1 


X 303 


1 


X 


mA 741 C 




mi4i / 1 / 1 


X 304 


1 


X 


CA 3046 






X 305 


1 


X 


|iA 741 C 




WI141 / 1 / 1 
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Ttii 


3t(k 


Britictinung 


EIfktracht vVtrie 


iViUcn Jfnennung- 


Hfrjtfllfr. Anrrfrkgn • 


h ^01 


1 


Schichtwid. 


5,36 kfi / 1 i / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R ^02 


1 


Schtchtvid. 


8,06 kU / 1 X / Tk 50 / 020/ 




UN 18 / 4 / 1 


R 403 


1 


Schichtwid. 


5,1 fi / 5 X / m. 2 / 0309 




i 


R 404 


1 


Sehichtvtd. 


10 kfi / 5 X / Rl. 2 / 0300 






R 405 


1 


Schichtwid. 


10 kli / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 406 


1 


Schichtwid. 


8,06 kO / 1 X / Ik 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 407 


1 


Schichtwid. 


5,36 kC / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 408 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 409 


1 


Schichtwid. 


5,1 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 410 


1 


Schichtwid. 


374 C / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 411 


1 


Schichtwid. 


68 C / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 412 


1 


Schichtwid. 


68 fi / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 413 


1 


Schichtwid. 


12 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 414 


1 


Schichtwid. 


68 fl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 415 


1 


Schichtwid. 


374 fl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 416 


1 


Schichtwid. 


5,1 fl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 417 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 418 


1 


Schichtwid. 


68 fl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 419 


1 


Schichtwid. 


33 fl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 420 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 421 


1 


Schichtwid. 


33 fl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 422 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 










































R 426 


1 


Schichtwid. 


2,2 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 427 


1 


Schichtwid. 


24,3 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 428 


1 


Schichtwid. 


8,2 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 429 


1 


Schichtwid. 


16,5 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 430 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 431 


1 


Schichtwid. 


21,5 kfl /0,5 X/ Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 432 


1 


Schichtwid. 


18,7 kfl /0,5 X/ Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 433 


1 


Schichtwid. 


33 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 434 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 










































R 438 


1 


Schichtwid. 


8,2 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 439 


1 


Schichtwid. 


24,3 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 440 


1 


Schichtwid. 


2,2 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 




1 


R 441 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 442 


1 


Schichtwid. 


16,5 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 443 


1 


Schichtwid. 


21,5 kfl /0,5 X/ Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 444 


1 


Schichtwid. 


18,7 kfl /0,5 X/ Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R U5 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 446 


1 


Schichtwid. 


12 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 























































T«il 


Sttk 


Brrtichnung 


EIcktriicht W»rf» 


igabcn if nennung • 


Hrrsttllfr.Anmerkgn 


R 451 


1 


Schichtwid. 


15 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 452 


1 


Schichtwid. 


4,99 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 453 


1 


Schichtwid. 


2,2 kfl / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 454 


1 


Schichtwid. 


4,99 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 455 


1 


Schichtwid. 


18 kfl / 5 X / Kl. 2 / t>309 






R 456 


1 


Schichtwid. 


680 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 457 


1 


Schichtwid. 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 458 


1 


Schichtwid. 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 459 


1 


Schichtwid. 


22 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 460 


1 


Schichtwid. 


4,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 461 


1 


Schichtwid. 


10 kfl /0,25 X/ Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 462 


1 


Schichtwid. 


10 kfl /0,25 X/ Tk 50 / 0207 




UN 18/4 /I 


R 463 


1 


Schichtwid. 


330 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 464 


1 


Schichtwid. 


10 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 465 


1 


Schichtwid. 


22 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 466 


1 


Schichtwid. 


3,3 Rfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 467 


1 


Schichtwid. 


330 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 468 


1 


Schichtwid. 


3,3 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 469 


1 


Schichtwid. 


3,3 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 470 


1 


Schichtwid. 


15 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


































































R 476 


1 


Schichtwid. 


8,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 477 


1 


Schichtwid. 


150 kfl / 5 X / Kl. 2 /'0309 






R 478 


1 


Schichtwid. 


39 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 479 


1 


Schichtwid. 


10,7 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 480 


1 


Schichtwid. 


10,7 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 481 


1 


Schichtwid. 


4,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




' 


R 482 


1 


Schichtwid. 


3,3 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 483 


1 


Schichtwid. 


T,18 Rfl / 1 X / tv 50 / 0411 




UN 18 / 4 / 1 


R 484 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 485 


1 


Schichtwid. 


220 kfl / 5 X / Kl, 2 / 0309 






R 486 


1 


Schichtwid. 


3,01 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 487 


1 


Schichtwid. 


3,01 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Un 18 / 4 / 1 j 


R 488 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




! 


R 489 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 030g 






R 490 


1 


Schichtwid. 


100 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






R 491 


1 


Schichtwid. 


47 kfl/ 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 492 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 493 


1 


Schichtwid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 030g 






R 494 


1 


Schichtwid. 


560 kfl / 5 X / Kl. 2 / 030o 






R 495 


1 


Schichtwid. 


470 fl / 5 X / Kl. 2 / 030, 






R 496 


1 


Schichtwid. 


80,6 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 497 


1 


Schichtwid. 


4,22 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


R 498 


1 


Schichtwid. 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 
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Forhetzung (continued) 



Gesteuerte Ladeschaltung ODW 81 
Controlled load circuit BN 553 



Forhetzung (continued) 



Ttil 


IjHt 


Rr:*icnnun| 


Eltktriiche Wert* 


•nseben i^^nnung. 


Hfr.Ofilfr,Anmercgn 
























! 












__ . j 

I 












i 

i 


P 401 


1 


Schichtdrshvid. 


2 kO / 3 H / lin 


Typ 8400 Vttrcfie 

Aditl.13 M ab Auflaoeflieh* 1 


P 402 


1 


Scotch tdrehvld. 


2,5 kfl / Itn / 0,5 K 




1 W 17 / 2 / 8 ! 


P 403 


1 


Schichtdrchvtd. 


2,5 kS / Itn / 0,5 U 




1 WM7 /2 / 8 


P 404 


1 


Schtchtdrahwid. 


10 kC / lin / 0,5 « 




1 W 17 / 2 / 8 




























































C 401 


1 


Elko 


3,3 if / 20 t / 16 V . 




KM 110/5/61 1 


C 402 


1 


Elko 


1.5 If / 20 X / 25 V . 




VK no / 5 / 61 


C 403 


1 


Elko 


3,3 if / 20 X / 16 V . 




m 110 / 5 / 61 


C 404 


1 


Elko 


?2 if / 20 X / 16 V - 




VN110 / 5 / 61 


C 405 


1 


Kf • kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V - 




VN no / 3 / 7 


C 406 


1 


Ktr. Kord. 


10 nf / -20 *100 X / K lOOa 




w no / 2 / 10 


C 407 


1 


Ker. Kond. 


10 nf / .20 elOO X / K IGOK 




m 110 / 2 / 10 


C 409 


1 


W - Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V - 




wt 110 / 3 / 7 


C 409 


1 


Kor. Kond. 


10 nF / -20 *100 X / * lOOOt 




KN no / 2 / 10 


C 410 


1 


Kf . Kond. 


0,22 if / 20 X / 100 V . 




wnio / 3 / 7 


C 411 


1 


Ker. Kond. 


10 nf / -20 4100 X / K lOOa 




VH no / 2 / 10 


C 412 


1 


Kcr. Kond. 


100 pF / 2 X / M 750 




vnio / 2 / 9 


C 413 


1 


Elko 


22 If / 20 X / 16 V - 




VII no / 5 / 61 


C 414 


1 


Elko 


22 If / 20 X / 16 V . 




m no / 5 / 61 


C 415 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V - 




wnio / 5 / 61 


C 416 


1 


Kf . Kond. 


6,8 if / 10 X / 63 V - 




MKC 1862 . 568 / (» 
(ro 


C 417 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V - 




VN 110 / 5 / 61 


C 418 


1 


Kf - Kond. 


6,8 if / 10 X / 63 V . 




PKC 1862 . 568 / 06 
Ere 


C 419 


1 


Elko 


3,3 if / 20 X / 16 V - 




WK no / 5 / 61 


C 420 


1 


Ker. Kond. 


10 nF / .20 4100 X / K 10000 




M no / 2 / 10 


C 421 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V - 




UN 110 / 5 / 61 


C 422 


1 


Ker. Kond. 


10 pf / 1 0.25 pF / K150 




UN 110 / 2 / 9 


















































G1 401 


1 


Of ode 


Hp 5082 . 2806 






G1 402 


1 


Z . Oiodt 


ZE 1.5 






31 403 


1 


Z-Dlodo 


ZE 1.5 






01 404 


1 


Z . Diode 


ZPO 8.2 






Cl 405 


1 


Of ode 


1 n 4448 










































Hel 401 


1 


Relate 


RHO 12 V. 




National Elokirtc 



























Tc:l 


5tck; 


P.iicicbnuni 


I ElefctriicheWrrfe ^estaiia 


igaben Jjnennung 


Hffitfllfr,Ani*irr»gf: 


1 401 


1 


Tra.isijtor 


BCT 59 0 






T 402 


1 


Tranitsfor 


BCr 78 0 






T 403 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






T 404 


1 


Transistor 


BSX 29 






1 405 


1 


Transistor 


BFX 48 






























I 408 


1 


Trar.sfster 


BSX 93 






T 409 


1 


Transistor 


2 N 918 






T 410 


1 


Transistor 


BCT 59 0 






T 411 


1 


Transistor 


BCT 59 0 






























I 414 


1 


Transistor 


BCT 78 0 






T 415 


1 


Transistor 


2 N 5519 






T 416 


1 


Transistor 


BCT 59 0 






T 417 


1 


Transistor 


8CY 59 0 






r 418 


1 


Transistor 


BCT 78 0 






T 419 


1 


Transistor 


2 N 4393 






T 420 


1 


Transistor 


BCT 59 0 






T 421 


1 


Transistor 


BCT 59 0 






T 422 


1 


Transistor 


BCT 59 0 






T 423 


1 


Transistor 


BCT 78 0 






1 424 


1 


Transistor 


BCY 59 “ 






T 425 


1 


Translator 


BCY 59 0 






T 426 


1 


Transistor 


BCT 59 0 






T 427 


1 


Transistor 


2 N 4393 






T 428 


1 


Transistor 


2 N 4393 


































































X 401 


1 


X 


SN 74 K 51 N 






X 402 


1 


X 


liA 741 C 




UN 141 / 1 / 1 


X 404 


1 


X 


liA 741 C 




UN 141 / 1 / 1 


1 


X 


liA 741 C 




UN 141 / 1 / 1 


X 405 


1 


X 


mA 741 C 




UN 141 / 1 / 1 


X 406 


1 


JE 


mA 741 C 




UN 141 / 1 / 1 


X 407 


1 


X 


liA 741 C 




UN 141 / 1 / 1 


X 403 


1 


X 


|i 748 C 




UN 141 ^ 1 / 1 


X 409 


1 


X 


mA 741 C 




VN 141 / 1 / 1 


X 410 


1 


X 


liA 741 C 




VN 141 / 1 / 1 














































































1 







Gesteuerfe Ladeschaltung ODW 81 
Controlled load circuit BN 553 



68 



TfiJ 


ink 


beieichnung 


Eltktrijthf Wfrf» 


r.gtoen Jencnnung- 


Hfrjttll<r.4n'n»rJtqn ; 


R SOI 


1 


Schichtvid. 


8,06 kfi / 1 J / Tk 50 / 02C7 




KRIB / 4 / 1 


R 502 


1 


Schlchtvld. 


28 kO / 1 ? / Tk 50 / 0207 




fin 18 / 4 / 1 


R 503 


1 


SchIcMwId. 


80,6 kfi / 1 !t / Tk 50 / 0207 




18 / 4 / 1 


R S0« 


1 


Schichtwid. 


280 kC / 1 X / Tk 50 / 0207 




KH 18 / 4 / 1 


R 505 


1 


Schtchtvtd. 


12,4 kfi / 1 J / Tk 50 / 02t>7 




KN 18 / 4 / 1 


R 506 


1 


Schichtvld. 


43,2 kC / 1 X / Tk 50 / 0207 




VN 18 / 4 / 1 


R 507 


1 


Schichtwid. 


124 kB / 1 ? / Tk 50 / 0207 




WI18/4/1 


R 5C3 


1 


Schichtwid. 


432 W / 1 X / Tk 50 / 0207 




KH 18 / 4 / 1 


R 509 


1 


Schichtwid. 


1,24 « / 1 X / Tk 50 / 0411 




M 18 / 4 / 1 


R 510 


1 


Schichtwid. 


^.32 « / 1 X / Tk 50 / 0411 




SNA 0411 


R 511 


1 


Schichtwid. 


47 kfi / 5 X / Kl. 2 / 030p 






R 512 


1 


Schichtwid. 


100 kfi / 5 X / K1. 2 / 0309 






R 513 


1 


Schichtwid. 


47 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 5U 


1 


Schichtwid. 


15 kfi / 5 X / m. 2 / 0309 






R 515 


1 


Schichtwid. 


330 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 516 


1 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 517 


1 


Schichtwid. 


2,2 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 518 


1 


Schichtwid. 


10 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 519 


1 


Schichtwid, 


15 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 














































































R 526 


1 


Schichtwid. 


1 « / 5 X / Kl. 2 / 03ti9 






R 527 


1 


Schichtwid. 


120 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 528 


1 


Schichtwid. 


1 Kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 529 


1 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 530 


1 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 531 


1 


Schichtwid. 


1 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 532 


1 


Schichtwid. 


82 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






























R 535 


1 


Schichtwid. 


4,7 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 536 


1 


Schichtwid. 


220 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 537 


1 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 538 


1 


Schichtwid. 


100 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


































































C 501 


1 


Elko 


6,8 ,/ / 20 X / 6,3 V - 




wnio / 5 / 61 


C 502 


1 


Elko 


1 if / 20 X / 35 V . 




w no / 5 / 61 


C 503 


1 


Kf - Kond. 


0,47 if / 20 X / 100 V - 




WN no / 3 / 6 
















































1 



Ttil 


3tci( 


Ocifichnung 


EIckinicht Warif Dfslrh.. 


iSitrri f.ftitnnunq- 


Htrjtsllfr.Anmsrkqn 


61 501 


1 


Oiodi 


1 N 4446 






G1 502 


1 


Dioda 


1 N 4448 






01 501 


1 


Diode 


1 k 4448 






61 504 


1 


Diode 


1 N 4448 






G1 505 


1 


Dicde 


1 K 4448 






61 506 


1 


Diode 


1 N 4448 






G1 507 


1 


Diode 


1 N 4448 






G1 508 


1 


Diode 


1 N 4448 






G1 509 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 510 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 511 


1 


Diode 


1 N 4448 






G1 512 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 513 


1 


Diode 


1 N 4448 






51 514 


1 


Diode 


1 N 4448 






G1 515 


1 


Diode 


1 M 4448 






SI 516 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 517 


1 


Diode 


1 1 4448 






61 518 


1 


“iode 


1 N 4448 






61 519 


1 


Diode 


1 N 4448 






G1 520 


1 


Diode 


1 N 4448 


































































61 526 


1 


Diode 


1 N 4448 






G1 527 


1 


Diode 


1 N 4448 






G1 528 


1 


Diode 


1 N 4448 






G1 529 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 530 


1 


Diode 


1 N 4448 






611i21 


1 


Diode 


1 N ^48 






61 532 


. 1 


Diode 


1 N 4448 






61 533 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 534 


1 


Diode 


1 H 4448 


















61 536 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 537 


1 


Diode 


1 N 4448 






61 538 


1 


Diode 


1 N 4448 






Cl 539 


1 


Dicde 


1 N 4448 










































T 501 


1 


Transistor 


2 N 4393 






T 502 


1 


Transistor 


BCT 78 D 


















T 504 


1 


Transistor 


8CY 78 D 






T 505 


1 


Transistor 


BCY 78 D 






T 506 


1 


Transistor 


BCY 59 D 






1 507 


1 


Transistor 


BCT 59 0 
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Fortsetzung (continued) 



Frontplattenschaltung ODW-81 
Front panel circuit BN 553 



T«il 


3rck 


Kdtictinun; 


Elektnichc W»rt» ^*‘^*“* 




Herjtflifr,Armcrki]n ; 


T 509 


1 


Iranslttor 


? N 6393 




1 


T 510 


1 


Trmfstor 


BCY 59 0 






T 511 


1 


Transistor 


>a780 














































































X 501 


1 


X 


SN 7603 N 






X 50? 


1 


X 


SN 7602 N 






X 503 


1 


X 


SN 7603 N 






X 5» 


1 


X 


SN 7603 N 






X 505 


1 


X 


SN 7603 N 






X 506 


1 


X 


SN 7603 N 






X 507 


1 


X 


SN 7603 N 






X 508 


1 


X 


SN 7603 N 






X 509 


1 


X 


SN 7603 N 






X 510 


1 


X 


SN 7603 N 






X 511 


1 


X 


SN 7603 N 






X 512 


1 


X 


SN 7603 N 






























X 515 


1 


X 


mA 761 C 




UN 161 / 1 / 1 1 















Tail 


jtck 


Oextictinuni 


Elaktriseha Warta 


lOaben lenennong • 


Hfrjtfllfr.Anmerkqn \ 


S 501 


1 


Schalttr 






Pot. 25 


$ 502 


1 


Scbaltar 








S 503 


1 


Schaltar 






Pea. 26 


S 506 


1 


Schaltar 








S 506 


1 


Schaltar 






Pot. 27 


S 506 


1 


Schaltar 








S 507 


1 


Schaltar 






Pot. 28 


S 508 


1 


Schaltar 








S 509 


1 


Schaltar 






Pot. 29 


S 510 


1 


Schaltar 








S 511 


1 


Schaltar 






^ot. 30 


S 512 


1 


Schaltar 








S 513 


1 


Schaltar 




Bv. 553 . 8001 




S 516 


1 


Schaltar 6 






UN 13 / 5 / 2 


S 515 


1 


Schaltar 6 






UN 13 / 5 / 2 


S 516 


1 


Schaltar 6 






UN 13 / 5 / 2 


S 517 


1 


Schaltar 6 






UN 13 / 5 / 2 






































Bu 501 


1 


Buchsa 






UN 119 / I / 5 



















































Frontplattenschaltung ODW-81 
Front panel circuit BN 553 
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Teil 


Stele 


Bezeichnung 


£l«lctrijch«Wertf 


'^****'’ Btnennung 


Herstfllfr.Anmfrkqn i 






































R 20' 














21 


Schichtwid. 


5,6 kfi / 5 t / K1. 2 / 0309 


0000 7100 3H 




R HO 




































X 1 


1 


X 


SN 7H00 N 


0000 7127 01 




X 2 


1 


X 


SN 7H03 N 


0000 7127 29 




X 3 


1 


X 


SN 7H03 N 


0000 7127 29 




X H 


1 


X 


SN 7H03 N 


0000 7127 29 




X 5 


1 


X 


SN 7H03 N 


0000 7127 29 




X 6 


1 


X 


SN 7H03 R 






X 7 


1 


X 


SN 7H03 N 






























S 1 


1 


Schalter 




Bv. 55H • 8002 

















Festfrequenzzusatz ODF-81 

Fixed frequency accessory BN 554,554/3 (T) 



Teil 


Stek 


•efcichnung 


Betlelloa 

Elektrischc Wetle 


••ben 

Benennung, Hersleller 


zu- 

sdlzlkh 


CflHdllt 


Bcneikungcn 


B 1 


1 


Schichtwid. 


3,5 kU / 5 2 / Kl. 2 /0309 


0000 7100 32 


X 






R 2 


1 


Schichtwid. 


6,3 kU / 5 2 / Kl. 2 /0309 


0000 7100 35 


* 






R 3 


1 


Schichtwid. 


5,6 kw / 5 2 / h‘. 2 /0309 


0000 7100 34 


X 






R H 


1 


Schichtwid, 


2,2 ki. / 5 2 / Kl. 2 /0309* 


OOOC 7100 29 


X 






R 5 


1 


Schichtwid. 


1,5 k- / 5 2 / Kl. 2 /0309 


OOOO 7100 27 


X 






R 6 


1 


Schichtwid. 


8,2 k* / 5 X / Kl. 2 /0309 


0000 7100 X 


X 






R 7 


1 


Schichtwid. 


39 kC / 5 2 / Kl. 2 /0309 


0000 7100 44 


X 






















R 9 


1 


Schichtwid. 


39 kU / 5 2 / Kl. 2 /0309 


OOCO 7100 44 


X 






R 10 


1 


Schichtwid. 


ki. / 5 2 / Kl. 2 /0309 


0X0 71 X -JO 


X 






R 11 


1 


Schichtwid. 


2.2 kC / 5 2 / Kl. 2 /0309 


XX 71 X 29 


X 






R 12 


1 


Schichtwid. 


1 kk / 5 2 / Kl. 2 /0309 


XX 7100 25 


X 






































C 1 


1 


[Iko 


1.5 J / 20 2 / 25 V - 


OOX 7206 64 


X 




Wi no / 5 / 61 


C 2 


1 


Elko 


47 uF / 20 2 / 0,3 V . 


XX 7109 54 


X 




WN no / 5 / 61 


C 3 


1 


Flko 


6,8 uF / 20 2 ; F.j V . 


XX 71 X 52 


X 




KN no / 5 / 61 


































T 1 


1 


Transistor 


BCY 78 0 


XX 72C7 1? 


X 






T 2 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


OOX 7202 8^. 


X 






T 3 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


OOX 72C2 85 


X 






































X e 


1 


X 


SN 74K N 


OMC 7127 ■> 








X 9 


1 


X 


SN 74123 N 


CCCC 7?18 97 


X 






X 1C 


1 


X 


SN 74100 N 


OOX 7162 84 


X 






X 11 


1 


X 


SN 741 OC N 


XX 716? 84 


X 






X 12 


1 


X 


SN 74100 N 


0X0 7162 84 


X 























F estfrequenzspe i cher 
Fixed frequency store-register 



ODF-81 
BN 554/1 © 



Teil 


Stek 


Beieichnung 




BenennMg.Herstellcr 


zu- 

solzlich 


enlfollt 


Bemerkungen 




30 


Diode 




1 N 4448 


X 







































Programmierkarte 
Programing card 



ODF-81 
BN 554/2 ® 
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Till 


iUk 


Beztichnung 


Elekfriiche Werfe ®**^*’** 


Benennung 


Herst»ll«r,Anm»rkgn 


R 301 


1 


SchichMR. 


150Q/5J /K1. 2 / 030S 


0000 7100 15 




S w 


1 


SchtehMd. 


68 jam /^Kl. 2 / 0309 


0000 71(K' 11 




R 303 


1 


Sehichtwid. 


68 C / 5 I / Kl. 2 / 0309 


OOM 7100 n 




R 3(K 


1 


SchichMd. 


330 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


OOOO 7100 19 




R 305 


1 


SclitchNfJ. 


330 2 / 5 X / Kl. 2 / 9309 


0000 7100 19 




R 306 


1 


SchichMi. 


220 5 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 17 




R'307 


1 


SchicliNid. 


3,83 kP / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 19 




R 306 


1 


SchichUid. 


2,55 kt / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 05 




R 309 


1 


SchIchtwiJ. 


68 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 310 


1 


Schichtwid. 


820 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 311 


1 


Schichtvid. 


220 2 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 17 




R U 


1 


Schichtwid. 


820 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 313 


1 


Schiditwid. 


220 C/5 X/Kl. 2 / 0509 


0000 7100 17 




R 3U 


1 


Schichtwid. 


68 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 31S 


1 


Schichtwid. 1 1,8 ki / 5 J / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 316 


1 


Schichtwid. 


1,21 kli / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7165 79 




R 317 


1 


Schichtwid. 


220 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 17 




R 318 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




S 319 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 320 


1 


Schichtwid. 


375 a / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7165 37 




R 321 


1 


Schichtwid. 


1 ke / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 25 




R 322 


1 


Schichtwid. 


220 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


9000 7100 17 








































R 326 


1 


Scolehtwid. 


10 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 327 


1 


Schichtwid. 


10 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




























R 330 


1 


Schichtwid. 


220 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 17 




R 331 


1 


Schichtwid. 


2 ka / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7130 26 












































































P 301 


1 


Schichtdrehwid. 


10 kQ / 0,3 W / lln 


0000 7222 71 


Hwcnsi. . 12mm 
Achsl. • 69 u 












Aehs. f • 

Stsmg Typ 55 U 


















































C 301 


1 


Kf - Kond. 


300 PF / 1 X / 63 V - 


0000 7205 96 


WN lie / 3 / 3 


C 302 


1 


Elko 


3,3mF /20X / 16 V. 


OOOO 7109 62 


dll no / 5 / 61 


C 303 


1 


Kf . Kond. 


613 pf / 1 X / 63 V . 


0000 7222 07 


KK no 1 -i n 


C 3(K 


1 


Elko 


3,3 (if / 20 X / 16 V - 


0000 7109 62 


dh 119 / 5 / 61 


C 305 


1 


Kf • Kond. 


613 pf / 1 X / 63 V - 


0000 7222 07 


dN 11? 1 -i n 


C 306 


1 


Elko 


3,3 (.f / 20 X / 16 V . 


OOOn 7109 62 


dh 113 / 5 / 61 


C 307 


1 


Elko 


22 pF / 20 X / 16 V - 


0000 7109 65 


dN no / 5 / 61 



Tcil 


Xtek 


Bezeichnung 


ElzkfriicheWtrtt 


igaben gjnennung 


Heritfllcr.Anfnerkgn 


C 300 


1 


Kf . Kond. 


1,55 nf / 1 X / 63 V - 


0000 7222 08 


dN no / 3 / 3 


C 309 


1 


Kf . Kond. 


0,1 pF / 20 X / 100 V - 


OOOO 7107 50 


dN no / 3 / 7 


C 310 


1 


Elko 


3,3 mF / 20 X / 16 V . 


0000 7109 62 


d« no / 5 / 61 


























C 313 


1 


Kor. Kond. 


57 nF / .80 .20 X / 50 V . 


0000 7205 78 


R 10 000 £P 12 U 


C 315 


1 


Ktr. Kond. 


57 nF / .80 .20 X / 50 V - 


0000 7205 78 


R 10 000 EP 12 U 


























C 317 


1 


Elko 


3,3 mF / 20 X / 16 V . 


0000 7109 62 


dR no / 5 / 61 


C 318 


1 


Kf . Kond. 


715 pf / 2 X / 63 V - 


0000 7225 95 


dR no / 3 / 3 


C 319 


1 


Ktr, Kond. 


27 pf / 2 X / 63 V/ k 150 




dR no / 2 / 9 


C 320 


1 


Kf . Kond. 


715 pF / 2 X / 63 V - 


OOOO 7225 95 


dR 110 / 3 / 3 






































6 301 


1 


Ubertrager 




0555 7727 00 




U 302 


1 


iibtrtrigtr 




0555 7728 00 




ii 303 


1 


Ubtrtrager 




0555 7729 00 




i) 305 


1 


iibtrtragtr 




0555 7730 00 




J 305 


1 


iibtrtngtr 




0555 7731 00 




























L 301 


1 


Spult 




0555 7826 00 
















T 301 


1 


Transistor 


8SX 93 


0000 7121 28 




T 302 


1 


Transl stor 


BSX 93 


0000 7121 28 




I 303 


1 


Transistor 


BSX 93 


OOOO 7121 28 




T 3(J5 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




T W 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




T 306 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




T 307 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 
































































St 391 


1 


Stecktr 


( 50 a ) 


n. Zchng. 00 . 1696.00 / 5 




St 902 


1 


Stacker 






1 dR 119 / 8 / 3 


























B« 302 


1 


Buchst 






1 dR 119 / 8 / 1 
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Frequenzvervlerfacher ODS-81 
Frequency quadrupler BN 555 



Ten 




Bezeichnung 


ElektriicheWerte 


igabtn Jenennung 


Hcrsttiler.Anmerkgn 


R 401 


1 


Schlchiwld. 


39 kC / 5 t / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 44 




R402 


1 


SchichMd. 


39 kQ / 5 t / m. 2 / 0309 


0000 7100 44 




R 403 


1 


SchlehNid. 


100 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




R 404 


1 


SchlchtMld. 


470 0 / 0,5 X / Kl. 0,5/0309 


0000 7131 41 




R40$ 


1 


SchIchMd. 


470 C / 0,5 X / Kl. 0,5/0309 


00M71J1 41 




R 406 


1 


SchiditMfd. 


56 9 / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7164 66 




R 407 


1 


Schichtvld. 


56 Q / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7164 66 




R 408 


1 


ScMchtvId. 


68 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 409 


1 


ScMditvi^ 


82 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 12 




R410 


1 


SchichtMld. 


10 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 01 




R 411 


1 


Schichtwld. 


330 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 19 




R412 


1 


Schichtwid. 


3,9 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 32 




R 413 


1 


SctiiditHid. 


1,8 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R 414 


1 


Schick twtd. 


47 9 / 5 X/Kl.i/ 0309 


0000 7100 09 




R 415 


1 


Schichtwid. 


47 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 09 




R 416 


1 


Schichtwid. 


47 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 09 




R 417 


1 


SchichtMld. 


47 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 09 




R 418 


1 


Schichtwid. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 419 


1 


Schichtwid. 


150 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 15 




R 420 


1 


Schichtwid. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R421 


1 


Schichtwid. 


560 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 22 




R 422 


1 


Schichtwid. 


47 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 09 




R 423 


1 


Schichtwid. 


150 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 15 




R 424 


1 


Schichtwid. 


180 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 16 




R 425 


1 


Schichtwid. 


47 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 09 




R 426 


1 


Schichtwid. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 427 


1 


Scl ici.twid. 


180 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 16 




R 428 


1 


Schichtwid. 


150 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 15 




R 429 


1 


Schichtwid. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 430 


1 


Schichtwid. 


3,9 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 32 




R 431 


1 


Schichtwid. 


1,8 k9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 28 




R432 


1 


Schichtwid. 


330 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 19 




R433 


1 


Schichtwid. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 434 


1 


Schichtwid. 


2,7 k9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 30 




R 435 


1 


Schichtwid. 


3,3 k9/5X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 31 




R 436 


1 


Schichtwid. 


AbgUichwcrt 0309 




NN 18 / 3 / 1 
Priffcld 


R 437 


1 


Schichtwid. 


AbgUichwert 0309 




MR 18 / 3 / 1 
Priiffild 


R 438 


1 


Schichtwid. 


Abglcichwcrt 0309 




W 18 / 3 / 1 
Priiff.1d 


R 439 


1 


Schichtwid. 


Abglcichwwrt 0309 




KK 18 / 3 / 1 
Prfiffild 






























































P 401 


1 


Schichtdrchwid. 


10 kQ / 0,8 V / lifl 


0000 7104 22 


1 n 17 / 2 / 6 































































Tfil 


Stdc 


Bcttidinung 


Elcktriiehe Worte 


•*"> ttnnnun, 


Hmtclier.Anmcrkgfl 


C 401 


1 


Kf . KMd. 


10 rf / 20 X / 630 V . 


0000 7156 90 


MR no / 3 / 7 


C 402 


1 


Kf . K(Md. 


10 nf / 20 X / 630 V . 


OOOO 7156 90 


RR no / 3 / 7 


C 403 


1 


Kf . Koad. 


10 nF / 20 X / 630 V . 


0000 7156 90 


wR no / 3 / 7 


C 404 


1 


Kf . Koad. 


10 rf- / 20 X / 630 V • 


0000 7156 90 


RR no / 3 / 7 


C 405 


1 


Kf . Koad. 


0,1 if / 20 X / 100 V . 


0000 7107 40 


RR no / 3 / 7 


C 406 


1 


Kf . Koad. 


10 sF / 20 X / 630 V . 


0000 7156 90 


RR no / 3 / 7 


C 407 


1 


Triawr 


2.0 / 7,4 pF 




2 RR 111 / 2 / 2 


C 408 


1 


Kf . Koad. 


10 If / 20 X / 630 V . 


0000 H56 90 


RR no / 3 / 7 


C 409 


1 


Kf . Koad. 


10 If / 20 X / 630 » . 


0000 7156 90 


RR no / 3 / 7 


C 410 


1 


Kf . Koa^ . 


10 / 20 X / 630 V . 


0000 H56 90 


RR no / 3 / 7 


C 411 


1 


Elko 


33 if / 20 X / 10 V . 


OOOO 7109 59 


RR no / 5 / 61 






























































ii 401 


1 


Uhartrigar 




0375 7729 00 




0 402 


1 


Obartngar 




0555 7726 00 




















































L 401 


1 


Spwli 




0000 7112 1 5 


2 RR 117 / 1 / 1 


L 402 


1 


Spulo 




0000 7112 15 


2 RR 117 / 1 / 1 














T 401 


1 


Innsiotor 


8SX 93 


0000 7121 28 




T 402 


1 


Transiitor 


BSX 93 


0000 7121 2B 




T 403 


1 


Traaiistor 


8SX 27 


0000 7121 17 




1 404 


1 


Triaaistar 


BSX 27 


0000 7121 17 




T 405 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




r 406 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 
































































61 401 


1 


Oiodo 


hp 50B2 - 2BOO 


OOOO 7121 62 




61 402 


1 


Mod# 


hp 5082 ■ 2800 


0000 7121 62 




61 403 


1 


Oiodo 


hp 5082 . 2800 


OOOO 7121 62 




61 404 


1 


Oiodo 


hp 5062 . 2800 


0000 7121 62 








































8 u 402 


1 


Ouch so 




0000 1671 20 


2 RR 119 / 8 / 1 


























St 401 


1 


Stocksr 


( 50 9 ) 


n. 2chng. 00 . 1696. OC / 4 




St 4(E 


1 


Stockor 




0000 2682 00 


1 RR 119 / 8 / 3 



























Mischer, Trdgerbegrenzer ODS-81 

Mixer, carrier limiter BN 555 74 



T«l 


Sttic 


Bcieichnung 


Eloktriiche Werte ®**^**'* 


Benennung 


Herstelier.Anmerkgn 




Tell 


3tdc 


Beztichnung 


Elektriache Wtrte 


Benennung 


Herateller.Anmerkgfl 


C 501 


1 


Ktr, Kond. 


188 pf / 1 ]t / 400 V . 


0000 7222 09 


N 150/18 ROOU 3 X 28 
















C 5(B 


1 


ThMtr 


1 /6 pf 


0000 7172 77 


6 . 2 a 16 . 500 V . 
2222 551 02001 Alvo 














C 503 


1 




4 / 20 pF / II 470 


0000 7109 91 


KN 111 / 1 / 2 














C 504 


1 


K«r. Kond. 


15 pF / 2 X / 400 V . 


0000 7220 73 


P 100/18 ROQU 3 X 12 


L 501 


1 


Spult 




0555 7827 00 




C 505 


1 


Kor. Kond. 


168 pF / 1 X / 400 V • 


OOOO 7220 74 


NPO /lA ROQL 3 X 30 


L 502 


1 


Spult 




0375 7830 00 




C 506 


1 


TrliMr 


1 /6 pF 


0000 7172 77 


6 . 2 X 16 . 500 V . 
2222 551 02001 Yalta 


L 503 


1 


Spult 




0375 7031 00 




C 507 


1 


TriMor 


4 / 20 pF / k 470 


OOOO 7109 91 


dN 111 / 1 / 2 


L 504 


1 


Spult 




0375 7832 00 




C 508 


1 


Ker. Kond. 


10 pF / 5 X / 400 V - 


0000 7220 75 


NPO /IB ROQU 3 X 10 




1 


Ringktm 


R 10, T y, A^ - 2050 


0000 7188 37 


8 64 290 . A 0038 • 
N 035 Sltatna 


C 509 


1 


Kor. Kond. 


141 pF / 1 X / 400 V - 


1000 7220 76 


NPO /1A ROQL 3 X 26 














C 510 


1 


Triiitr 


1 /6 pF 


0000 7172 77 


6 . 2 X 16 . 500 V . 
2222 551 02001 Valto 














C 511 


1 


Trionor 


4 / 20 pF / N 470 


0000 7109 91 


MN 111 / 1 / 2 


Bu 501 


1 


Buchaa 




0000 1671 20 


2 NN 119 / 8 / 1 


























C 513 


1 


TrIiMr 


4 / 20 pf / II 470 


0000 7109 91 


MN 111 / 1/2 


St 501 


1 


Stacktr 




0000 2682 00 


1 NN 119 / 8 / 3 








2-MHz-Tiefpa(3 ODS-81 

2 MHz low-pass filter BN 555 (? 


Teil 


Ittk 


Bezffidmung 


Elektriiche Werte *****''• 


ig«bcn Benennung 


Herjteller.Anmerkgn 




Tail 


3ttk 


Beztichnung 


Elektriache iiNerte ***♦•“* 


i 9 «ben Benennung 


Herateller.Anmerkgn 


R 636 


1 


SchiditHld. 


18 Q / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 04 






R601 


1 


Schichtuld. 


604 0 / 1 X / Kl.0,5 / 0308 


XOO 7165 53 




R 637 


1 


Schichtuld. 


68 Q / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 11 




R 602 


1 


Schichtuld. 


- 220 9 / 5 X / K1. 2 / 0309 


rr. 7i'>: n 




R 638 


1 


Schichtwtd. 


et. 18 kO / 5 X / K1. 2 / 0309 




Abgitichwtrt 


R 603 


1 


Schichtuld. 


6,8 kQ / 5 X / K1. 2 / 0309 


MCC 71X 35 
















R 604 


1 


Schichtuld. 


1 k9 / 1 X / 0,3 N / 0207 




NR 18 / 4 / 1 


C 601 


1 


Elko 


22 mF / 20 X / 16 V - 


0000 7109 64 


WN 110 / 5 / 61 


R 605 


1 


Schichtuld. 


150 9 / 5 X / Kl, 2 / 0309 


3TT TIT 15 




C 602 


1 


Kor. Kond. 


47 pF / 2 X 


0000 7106 70 


NN 110 / 2 / 3 


R 606 


1 


Schichtuld. 


33 9 / 5 X / «1. 2 / 0301 l 


■m 71 X n 




C 603 


1 


Ktr. Kond. 


82 pF /2 X 


0000 7106 73 


WN 110 / 2 / 3 




R 607 


1 


Schichtuld. 


1 k£ / 1 X C.) « / Dzn 




VN 18 / 4 / 1 


C 604 


1 


Elko 


1 pF / 20 X / 35 V . 


0000 7109 78 


VN no / 5 / 61 




R 608 


1 


Schichtuld. 


1 kt / 1 X / 0,3 « / B?a 




« 18 / 4 / 1 


C 605 


1 


Kor. Kond. 


47 pf / 2 X 


0000 7106 70 


WN 110 / 2 / 3 


R 609 


1 


Schidituid. 


15C i; / 5 X / «. f y D3» 


3li/: m: i* 


II 


C 606 


1 


Ktr. Kond. 


82 pf /2 X 


0000 7106 73 


NN no / 2 / 3 




R 610 


1 


Schichtui d. 


6E i ; 5 X / n. 2 / r.™ 


3000 7130 11 




C 607 


1 


Elko 


3,3 pf / 20 X / 16 V - 


0000 7109 62 


NN no / 5 / 61 


R 611 


1 


Schichtuld. 


i- I ; 5 : •/ 401. 2 lira 


030C 71 K 11 




C 608 


1 


Ktr. Kond. 


3 pF / t 0,5 pF 


0000 7106 55 


NN no / 2 / 3 




R 61? 


1 


Schichtuld. 


.ail ■ 11 : i? f Z3S 


0000 716. *4 




C 609 


1 


Elko 


2,2 pf / 20 X / 35 V - 


0000 7206 60 


NN no / 5 / 61 




R 613 


1 


SctiflhUI:. 


C i /■ » : ' *1. 2 / 0309 


0000 710C 12 




C 610 


1 


Elko 


2,2 pf / 20 X / 35 V . 


0000 7206 60 


NN no / 5 / 61 


R Ell. 


1 


jchizatuii. 


1 I- It: /• : 1 / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 39 




C 611 


1 


Elko 


2,2 pf / 20 X / 35 V - 


0000 7206 60 


NN no / 5 / 61 




R 6V 


J 


1 22 : ; 9 X / K1. 2 / 0^ 


0000 7100 05 




C 612 


1 


Elko 


100 pF / 20 X / 16 V • 


0000 7206 63 


NN n: / 5 / 61 




« ili 


1 


icAichtrii. 


820 9 / 1 X / a.) N/ 0207 




n 18 / 4 / 1 


C 613 


1 


Elko 


15 pf / 20 X / 35 V - 


0000 7109 85 


NN no / 5 / 61 




{ *r 


1 


1 Soaichtuid. 


220 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 17 




















1 


Sdiiahtuld. 


110 e / 1 t / Tk SO / 0207 




NN 18 /4 / I 


P 601 


1 


Schichtdrohwld . 


100 Q / 11n / 0,8 H 


0000 71 94 1 0 


1 .N 17 / : ; 6 




*19 


1 


Schichtuld. 


22 « / 5 X / Kl. 2 / 0»9 


0000 7100 05 


















R 620 


1 


ScHchteid. 


1 12 / 1 X / 0,3 N/ 0207 




NR 18 / 4 / 1 


L 601 


1 


Spult 




0555 7880 00 






R 621 


1 


Schtchteii. 


39 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 08 


















R 622 


1 


Sthkhtuid. 


220 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 non 17 
















R 623 


1 


Schichtuld. 


82 9 / 5 X / n. 2 / 0309 


0000 7100 12 




61 601 


1 


Oiodt 


1 N 4448 


0000 7122 76 






R 624 


1 


Schichtuld. 


15 k9 / 5 X / Kl. 2 / 0»9 


0000 7100 39 




61 602 


1 


Diodo 


1 N 4448 


010 7i:? 76 






R 629 


1 


Schichtuld. 


1 kQ / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7144 59 
















R 626 


1 


Schichtuld. 


180 9 / 5 X / Kl. 2 / OW 


0300 7100 16 




T 601 


1 


Transistor 


BFX 97 


iXVO 7121 03 






R627 


1 


Schichtuld. 


33 9 / 5 : / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 




T602 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 






R 628 


1 


Schichtuld. 


10 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 




T 603 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 






R629 


1 


Schichtuld. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




T 604 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


0000 7202 85 






R 630 


1 


Schichtuld. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




T 605 


1 


Tansistor 


2 II 3251 


0000 712 3 35 






R 631 


1 


Schichtuld. 


1,5 k9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 27 




T 606 


1 


Transistor 


2 II 32'il 


0000 7123 39 




R 632 


1 


Schichtuld. 


100 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 




T 607 


1 


Transistor 


8Cr 5'i 0 


0000 7202 85 




R 633 


1 


Schichtuld. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 




T 608 


1 


Translator 


BFX 97 


0000 7121 03 






R 634 


1 


Schichtuld. 


180 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 710C 15 




r 609 


1 


Translator 


BFX 97 


0000 7121 03 






R635 


1 


Schichtuld. 


39 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 08 





Vorverstdrker ODS-81 
Preamplifier BN 555 



75 



Till 


JHk 


ftcztidinuni 


Elfktriiclie Wtrti 


i9«btn ijnennuoQ ■ 


Hfnttller.Anmfrkfln 


R 701 


1 


SeMchtwtd. 


180 a / 5 ? / K1. 2 / 0309 






R 702 


1 


Schlehtvtd. 


681 fi / 1 X / m.0,5 / 0309 






R 703 


1 


Schichtvid. 


27 a / 5 X / K1. 2 / 0309 






R 70« 


1 


Schichtwtd. 


15 a / 5 X / in. 2 / 0309 






R 705 


1 


ScMchtwid. 


180 a / 5 X / K 1 . 2 / 0309 






R 706 


1 


Schichtwid. 


56 a / 5 X / m. 2 / 0309 






R 707 


1 


Schichtvid. 


27 a / 5 t / n. 2 / 0309 






R 706 


1 


Schiehtwtd. 


15 a / 5 X / n. 2 / 0309 






R 709 


1 


SchlchtHid. 


1,5 ka / 5 X / m. 2 / 0309 






R 710 


1 


Schichtvtd. 


1,2 ka / 5 X / m. 2 / 0309 






R 711 


1 


Schichtwid. 


39 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 712 


1 


Schichtwid. 


3,3 kO / 5 X / m. 2 / 0309 






R 713 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / m. 2 / 0309 






R 7U 


1 


Schichtwid. 


232 a / 1 X / m.0,5 / 0309 






R 715 


1 


Schichtvid. 


180 a / 5 X / m. 2 / 0309 






R 716 


1 


Schichtwid. 


1,2 ka / 5 X / m. 2 / 0309 






R 717 


1 


Schichtwid. 


681 a / 1 X / m.0,5 / 0309 






R 718 


1 


Schichtwid. 


220 0 / 5 X / m. 2 / 0309 






P 719 


1 


Schichtwid. 


865 a / 1 X / m.\5 / 0309 






P 72f 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / m. 2 / 0309 






P 771 


1 


Schichtwid. 


6,8 ka / 5 X / m. 2 / 0309 






R 722 


1 


Scnic' twid. 


3,3 ka / 5X / m. 2 / 0309 






p 723 


1 


Schichtwid. 


220 a / 5 X / m. 2 / 0309 






R 726 


1 


Schichtwid. 


39 a ,/ 5 X / m. 2 / 0309 






R 725 


1 


Schichtwid. 


67.5 a / 1 X / m.C.5 / 0309 






R 726 


1 


Schichtwid. 


15 a / 5 X / m. 2 / 0309 






R 727 


1 


Schichtwid. 


675 a / 1 X / m,0,5 /0616 






P 720 


1 


Schichtwid. 


18 a / 5 X / m. 2 / 0309 






R 729 


1 


Schichtvid. 


15 a / 5 X / m. 2 / 0309 






R 730 


1 


Schichtwid. 


67,5 a / 1 X / m.0,5 / 0309 






R 731 


1 


Schichtwid. 


18 a / 5 X / m. 2 / 0616 






R 732 


1 


Schichtwid. 


5,1 a / 5 X / m. 2 / 0616 






R 733 


1 


Schichtwid. 


5,1 a / 5 X / * 1 . 2 / 0616 






R 736 


1 


Schichtwi:. 


18a/5t/m. 2 / 0616 






R 735 


1 


Schichtwid. 


220 ka / 5 X / m. 2 / 0309 






8 736 


1 


Schichtwid. 


68 a / 5 X / m. 2 / 0309 






p 737 


1 


Schichtvid. 


100 kw / 5 X / m. 2 / 0309 






R 736 


1 


Schichtwid. 


6,7 kB / 5 X / m. 2 / 0308 






R 739 


1 


Schichtwid. 


68 k / 5 X / m. 2 / 0309 






P 760 


1 


Schichtwid. 


560 w / 5 X / m. 2 / C309 






- 761 


1 


Schichtwid. 


12 ka / 5 X / m. 2 / 0309 






R 762 


1 


Schichtwid. 


2 ka / 1 X / Ik 50 / 0207 




Nk 18 / 6 / 1 


R 763 


1 


Schichtwid. 


75 a ; G.5 X/Tk 50 / 0611 




ah 18 / 6 / 1 














R 765 


1 


Schichtwid. 


180 ka / 5 X / m. 2 / 0309 



































































Ten 


Xtfk 


Iczeidmunf 


Elekfriielie Werte **‘^*“* 


> 9 «kcn lenennuofl • 


HerstfUrr.Anmerkgn 


P 751 


1 


Schichtwi t. 


9,2 a / 1 X / Tk 50 / 0207 




ah 18 / .6 / 1 


P 752 


1 


Schichtwid. 


1,2 a / 5 X / m. 2 / 0309 






R 753 


1 


Schichtvid. 


21,8 a /0,5 X / Ik 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 756 


1 


Schichtvid. 


2,7 a / 5 X / m. 2 / 0309 






R 755 


1 


Schichtwid. 


21 8 /0,5 X / Tk 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 756 


1 


Schichtwid. 


6,7 a / 5 X / m. 2 / 0309 






P 757 


1 


Schichtwid. 


23,2 a /0,5 X / Tk 50 / 0207 




ah IS / 6 / 1 


R 758 


1 


Schichtvid. 


3,3 a / 5 X / m. 2 / 0309 




• 


R 759 


1 


Schichtwid. 


21 a /c,5 X / Tk 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 760 


1 


Schichtvid. 


133 V /C,?5 X / Tk 50 / 0207 




ah 16 / 6 / 1 


P 761 


1 


Schichtwid. 


75 a /C,25 X / Ik 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 762 


1 


Schichtwid. 


94,? a /C.25 X / Tk 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 763 


1 


Schichtwid. 


53 a /0,25 X / Ik 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 766 


1 


Schichtwid. 


98,8 a /C,25 X / Tk 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 765 


1 


ScMchiwId. 


54,9 a /0,25 X / Tk 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 766 


1 


Schichtwid. 


96.2 a /n,25 X / Tk 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 767 


1 


Schichtwid. 


53 a /0,25 X / Tk 50 / 0207 




ah 18 / 6 / I 


R 768 


1 


Schichtwid. 


98,8 3 /0,25 X / Tk 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 769 


1 


Schichtwid. 


56 a /0,25 X / Tk 50 / 0207 




aa 18 / 6 / 1 


R 770 


1 


Schichtwid. 


176 a /0,2" X / Tk 50 / 0207 




aa 18 / 6 / 1 


P 771 


1 


Schichtwid. 


97,6 a /C.25 X / Tk 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 772 


1 


Schichtwid. 


106 a /0.25 X / Tk 50 / 0207 




ah 18 / 6 / 1 


R 773 


1 


Schichtvid. 


97,6 a /0,25 X / Tk 50 / 0207 




aa 18 / 6 / 1 


R 776 


1 


Schichtwid. 


7T.5 a /C.25 X / Ik 50 / 0207 




aa 18 / 6 / 1 










































































P 701 


1 


Schichtdrehvid. 


100 a / Tin / 1 a 




1 aa 17 / 2 / 6 


P 702 


1 


Schichtdrehwid. 


50 a / Tin / 1 a 




1 aa 17 / 2 / 6 


P 703 


1 


Schichtdrehvid. 


1 Ita / Tin / C,S M 




1 aa 17 / 2 / 8 


P 706 


1 


Schichtdrehwid. 


1 kB / Tin / C.P a 




1 aa 17 / 2 / 8 






































C 701 


1 


her. Kond. 


33 pf / 2 X / a 150 




aa 110 / 2 / 3 


C 702 


1 


Ker. Kond. 


390 pf / 2 X / 63 » . 




EOPU 0,6 
1 1500 / IB 


C 703 


1 


Kcr. Kond. 


15 pf / 5 X / a 150 




aa no / 2 / 3 


C 706 


1 


Kor. Kond. 


8.? pf / ! 0,5 X / P 1W 




an no / 2 / 3 


C 705 


1 


Trionor • Koni. 


6 / 20 pf / N 670 




aa 111 / 1 / 2 


C 706 


1 


Ker. Kond. 


33 pf / 2 1 / N 150 




ah no / 2 / 3 


C 707 


1 


Kor. Kond. 


1.5 nf / ! 20 X / 600 V . 




K 2000 ROOU 3 1 12 
Valve 


C 706 


1 


Kor. Kond. 


220 pf / 2 X / a 750 




aa no / 2 / 9 


C 709 


1 


Ker. Kond. 


1,5 nf / ! 20 X / 400 V . 




X 2000 ROOU 3 X 12 

Valve 














C 711 


1 


Kf . kond. 


1 Mf / 20 X / 100 V . 




aa 110 / 3 / 7 


C 712 


1 


Kf . Kond. 


1 »/ / 20 X / 100 V . 




an no / 3 / 7 


C 713 


1 


Kf . Kond. 


1 wf / 20 X / ino V . 




aa 110 / 3 / 7 



Endverstarker, Pegelschalter ODS-81 
Final amplifier, level switch BN 555 (t) 



Fortsetzung (continued) 



76 



Fortsetzung (continued) 



Tfil 


itdc 


ftcttichnuni 


Elektriichf Worts ®«*^*“* 


i9«Mn Jenennung • 


Herttfllor, Anmrrkgn 


c m 


1 


Kf . Kond. 


1 Kf / 20 X / 100 V . 




w no / 3 / 7 


C 715 


1 


Elko 


3.3 ^ / 20 X / 15 V . 




W no / 5 / 60 


C 716 


1 


Elko 


3,3 uf / 20 X / 15 f . 




MN no / 5 / 60 


C 717 


1 


Kf . Kond. 


10 kF / 10 X / 100 V . 




n no / 3 / 6 


C 718 


1 


Kor. Koiid. 


ea. 6,2 pF 




w no / 2 / 3 

Ab9lotdnTt 






































c m 


1 


Kor. Kom). 


100 pf / 2 X / N 150 




« no / 2 / 9 


















































G1 701 


1 


Olodf 


1 H 6668 






G1 702 


1 


DIodo 


BAY 72 






G1 703 


1 


Ofodo 


BAY 72 






G1 706 


1 


Ofod# 


FO 777 










































T 701 


1 


Transfiter 


BFY 82 






T 702 


1 


TransUtor 


BSX 27 






T 703 


1 


Translator 


2 K 2905 






T 706 


1 


Transistor 


BSX 29 






I 705 


_1_ 


Transistor 


2M2S05 







Toil 


Jttk 


ftcttidmunf 


Elektrischs Worts 




MeritsMf r, Anmsrkfln 


T 706 


1 


Transistor 


BSY 56 










































T 710 


1 


Transistor 


2 N 3053 






T 711 


1 


Transistor 


2 N 6036 






T 712 


1 


Transistor 


BSX 93 


ausQosueht n. Bv.555 • 9360 




T 713 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 716 


1 


Transistor 


BSX 93 


ausQssuckt n. Bv.555 • 9360 




























1 701 


1 


Spult 


100 kH 




117 / 1 / 2 


1 702 


1 


Spult 


100 kH 




il 117 / 1 / 2 


L 703 


1 


Spule 


0.33 liH 




W6 117 / 1 / 2 














i 701 


1 


Rlnokam 


910. T 35. A, - 2050 




B 66 29C. A X3B. 
X 035 StoMns 


























J 701 


1 


InstruMnt 




Bv. 555 . B102 




























S 701 


1 


Schaltar 




Bv. 555 • 8X2 




























Bu 701 


1 


Such St 


Uni 9.C 




KK 119 / 9 / 6 



Endverstdrker, Pegelschalter 
Final amplifier, level switch 



ODS-81 
BN 555© 



Tcil 


iHk 


Bczcichnung 


£l,k.n.clKW,rt, 


igabcn Jtnennung 


Herstellcr, Antnrrkqn 


R 301 


1 


Schtettxid. 


150 k / 5 f / K1 2 / 0309 






R 302 


1 


SchUHtwtd. 


68 u / 5 ? / K1 2 / 0309 






fi 303 


1 


Schic"tt(id. 


68 k / 5 1 / Kl 2 / 0309 






R m 


1 


SchIcRtwid. 


330 fl / 5 t / R1 2 / 0309 






R 305 


1 


Schtchtwid. 


330 i / 5 X / K1 2 / 0309 






R 306 


1 


Schichtwid. 


220 6 / 5 ? / m 2 / 0309 






R 307 


1 


Schichtvid. 


3,83 kfc / 1 t / Tk 50 / 0207 




fiK 18 / k / 1 


R 308 


1 


SeMehtt»ld. 


68 li / 5 ? / M 2 / 0309 






R 309 


1 


Schicttvtd. 


2,55 kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




MN 18 / 6 / 1 


R 310 


1 


Schtc6t»td. 


1,2 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 






R 311 


1 


ScMcMwId. 


68 k / 5 X / K1 2 / 0309 






fi 312 


1 


ScMcMutd. 


220 W / 5 X / m 2 / 0309 






R 313 


1 


Schichtwid. 


1 kC / 5 X / R1 2 / 0309 






R 3U 


1 


Se>'1e*’twld. 


220 U / 5 X / K1 2 / 0309 






R 315 


1 


Schichtwid. 


5,1 0 / 5 X / K1 2 / o309 






R 316 


1 


SchlcMwId, 


6,7 kk / 5 X / n 2 / 0309 






R 317 


1 


Schichtwid. 


68 k / 5 X / m 2 / 0309 






R 319 


1 


Schichtwid. 


1 fi / 5 X / m 2 / 0309 






R 319 


1 


Schlct^twld. 


1 kw / 5 X / K1 2 / 0309 






! 320 


1 


Schichtwid. 


1,8 kk / 5 X / K1 2 / 0309 






S 321 


1 


Schichtwid. 


2,7 kC / 5 X / m 2 / 0309 






R 32? 


1 


ScMchtwld. 


68 fi / 5 X / m 2 / 0309 






R 323 


1 


Schichtwid. 


68 U / 5 X / Rl 2 / 0309 






R 326 


1 


Schichtwid. 


3,09kfi / 1 X / Ih 50 / 0207 




fiHie / 6 / 1 


R 325 


1 


Schichtwid. 


220 k / 5 X / Rl 2 / 0309 






R 326 


1 


Schichtwid. 


1.5 kk / 1 X / Tk 50 / 0207 




fiN 18 / * / 1 


R 327 


1 


Schichtwid. 


68 fl / 5 X / Rl 2 / 0309 






R 328 


1 


Schichtwid. 


68 C / 5 X / Rl 2 •' 0309 






R 329 


1 


Schichtwid. 


622 fi / 1 X / Tk 50 / 0207 




W 18 / 6 / 1 


R 330 


1 


Schichtwid. 


1 kk / 5 X / K1 2 / 0309 






R 331 


1 


Schichtwid. 


ICO k / 5 X / Rl 2 / 0309 






























R 336 


1 


Schichtwid. 


10 fi / 5 X / Rl 2 / 0309 






R 335 


1 


Schichtwid. 


10 fi / 5 X / Rl 2 / 0309 






























R 338 


1 


Schichtwid. 


220 u / 5 X / Rl 2 / 0309 






R 339 


1 


Schichtwid. 


2,21 kk / 1 X / Tk 50 / 0207 




MR 18 / 6 / 1 














St 301 


1 


Stwckwr 


( 5n ) 




SHE 066 TOO Nitl 


St 302 


1 


Stacker 






1 fiN 119 / 8 / 3 






































8u 302 


1 


Buchsf 






1 fiN 119 / 8 / 1 














f 301 


1 


SchlcMdrthwid. 


10 kk / .',3 fi / 11n 




Typ 55 U 
AchslSnge: 69 m 












Achs^ : 3 « h9 
Buchsl. : 12 m 















Tail J 


(tu 


BezeicOnung 


£l.ktnirt.W,rt, 


goben Renennung 


Hersteller.Anmerkgn 


C 301 


1 


Rf • Rend. 


300 pF / 1 X / 63 V . 




KN 110 / 3 / 10 


C 302 


1 


Elko 


3.3 liF / 20 X / 16 V . 




fiN iin / 5 / 61 


C 303 


1 


Rf . Rond. 


613 pf / 1 X / 63 ¥ . 




fiN no / 3 / 10 


C 306 


1 


Elko 


3.3 ijF / 20 X / 16 V . 




fiN no / 5 / 61 


C 305 


1 


Rf . Rond. 


613 pf / 1 X / 63 V . 




fiN no / 3 / 10 


C 306 


1 


Elko 


3,3 ,/ / 20 X / 16 V . 




fiN 110 / 5 / 61 


C 307 


1 


Elko 


1 (if / 20 X / 35 ¥ . 




fiN 110 / 5 / 61 


C 308 


1 


Rer.Rond. 


10 nf / -20«80X / R 10000 




Sp 8 U RIG 


C 309 


1 


Rar.Rond. 


10 nF / .20«8(It / R 10000 




Sp 8 U RIG 


C 310 


1 


Elko 


22 pF / 20 X / 16 V . 




NN 110 / 5 / 61 


C 311 


1 


Elko 


3.3 mF / 20 X / 16 V . 




fiN 110 / 5 / 61 


C 312 


1 


Elko 


3,3 pF / 20 X / 16 V . 




fiN 110 / 5 / 61 


C 313 


1 


Rf . Rond. 


10,2 nf / 1 X / 63 V- 




fiN 110 / 3 / 10 


C 316 


1 


Elko 


3.3 pf / 20 X / 16 V . 




fiN no / 5 / 61 


























C 317 


1 


Rar.Rond. 


67 nf / -20.80X / R 10000 




Ep 12 'J RIG 


C 318 


1 


Rar.Rond. 


67 nf / .20*80X / R 10000 




Ep 12 0 RIG 


























C 321 


1 


Elko 


3,3 pf / 20 X / 16 V . 




fiN 110 / 5 / 61 


C 322 


1 


Rf • Rond. 


6,8 rf / 1 X / 63 V . 




fiN 110 / 3 / 10 


C 323 


1 


Rar.Rond. 


220 pf / 2 X / N 750 




fiN 110 / 2 / 9 


C 326 


1 


Rf . Rond. 


6,8 nf / 1 X / 63 V . 




fiN 110 / 3 / 10 














0 301 


1 


Obartragor 




Bv. 555 - 7727 




0 302 


1 


Ubartragar 




B». 561 . 7726 




0 303 


1 


IWtragar 




Bw. 561 . 7726 




0 306 


1 


UtMrtragor 




Bv. 561 . 7727 




0 305 


1 


Ubartragar 




Bv. 561 . 7728 








































1 301 


1 


Spula 


16 pH / 0,5 A 




B B2501^4:5 SlaMns 


1 302 


1 


Spula 




Bv. 561 - 7826 




























T 301 


1 


Transistor 


6SX 93 






T 302 


1 


Transistor 


BSR 93 






T 303 


1 


Transistor 


BSR 93 






T 306 


1 


Transistor 


BSX 93 






T 305 


1 


Transistor 


BSX 93 






T .306 


1 


Transistor 


BSX 93 






T 307 


1 


Transistor 


BSX 93 






T 306 


1 


Transistor 


BSX 93 






T 309 


1 


Transistor 


BSX 93 


















X 301 


1 


ZAhlar 


SB 7690 H 































Frequenzumsetzer ODS-82 

Frequency converter BN 561 



T».l 


Jttk 


Beztidmung 


Elektriiche Wtrle 


igabcn Renennung 


Hersteller.Anmrrkgn 


R 


1 


ScMchtwId. 


5.1 C / 5 t / K1 2 / 0309 






R *02 


1 


Schichfvid. 


100 0 / 5 ? / K1 2 / 0309 






R *03 


1 


SchichtMtd. 


*,7 kW / 5 X / K1 2 / 0309 






R *0* 


1 


ScMcMwId. 


1,2 ktl / 5 X / K1 2 / 0309 






R *05 


1 


Schtchtwid. 


220 fi / 5 X / K1 2 / 0309 






R *06 


1 


Schichtvid. 


1 0 / 5 X / K1 2 / 0309 






R *07 


1 


Schichtwid. 


56 fl / 5 X / K1 2 / 0309 






R *0B 


1 


Schtchtwid. 


*.7 kC / 5 X / K1 2 / 0309 






R *09 


1 


Schicfctvid. 


22 kfi / 5 X / K1 2 / 0309 






R *10 


1 


ScMchtHld, 


22 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 






R *11 


1 


Schichtvid. 


33 fl / 5 X / K1 2 / 0309 






R *12 


1 


Schichtvid. 


10 kC / 5 X / K1 2 / 0309 






R*13 


1 


SchlcHtvId. 


12 kC / 5 X / K1 2 / 0309 






R *1* 


1 


Schlchtifld, 


*70 fl / 0.5 X / Tk 50 / 0207 






R *15 


1 


Schichtwid. 


*70 U / 0.5 X / Tk 50 / 0207 






R *16 


1 


Schtc twid. 


56 fl / 5 X / K1 2 / 0309 






R *17 


1 


ScMchtwid. 


56,2 fl / 1 X / Tk 5o / 0207 






R *1B 


1 


Schtchtwid. 


56,2 fl / 1 X / Tk 50 / 0207 






R *19 


1 


Schtchtwid. 


Akglwtchwcrt 0309 






R *20 


1 


Schtchtwid. 


*7 fl / 5 X / K1 2 / 0309 






R *21 


1 


Schtchtwid. 


*7 fi / 5 X / K1 2 / 0309 






R *22 


*, 


Schtchtwid. 


Abgltlchwtrt 0309 






R *23 


1 


Schtchtwid, 


Abgictchwwrt 0309 






R *2* 


1 


Schtchtwid. 


*7 fl / 5 X / K1 2 / 0309 






R *25 


1 


Schtchtwid. 


*7 fl / 5 X / K1 2 / 0309 






R *26 


1 


Schtchtwid. 


Abglttchwtrt 0309 






R *27 


1 


Schtchtwid. 


*7 fl / 5 X / K1 2 / 0309 






R *28 


1 


Schtchtwid. 


*7 fl / 5 X / K1 2 / C309 






R *29 


1 


Schtchtwid. 


270 fl / 5 X / K1 2 / 0309 






R *30 


1 


Schtchtwid. 


56 fl / 1 X / K1 2 / 0309 






R *31 


1 


Schtchtwid. 


1 kC / 5 X / K1 2 / 0309 






R *32 


1 


Schtchtwid. 


1.2 kfl / 5 X / K1 2 / 0309 


































































P *01 


1 


Schtchtdrahwtd. 


10 kfl / 0.8 fl / Itn 




1 HR 17 / 2 / 8 






















































































C *01 


1 


Kf . Rond. 


1 mF / 20 X / 100 V - 




fli 110 / 3 / 7 


C *02 


1 


EUe 


22 1/ / 20 X / 16 V . 




flt 110 / 5 / 61 


C *03 


1 


Kwr.Kond. 


10 if / .20*80X / R 10000 




Sp 8 U RI6 


C *0* 


1 


Kf . Kond. 


0.1 mF / 20 X / TOO V . 




M 110 / 3 / 7 


C *05 


1 


Kf . Kond. 


0.1 pF / 20 X / 100 If - 




Wn0^3/7 



T«il 


3tck 


Bezpichnung 


Elektriiche Wtrte ®**^*“* 


igcbcn Jenennung 


Hersteller.Anmerkgn 


C *06 


1 


Kf . Rend. 


0,1 pF / 20 X / 100 V . 




flR 110 / 3 / 7 


C *07 


1 


Ktr.Kpnd. 


10 If / .2O«a0X / R 10000 




Sp 8 U RIG 


C *08 


1 


Kar.Kimd. 


10 If / .20»80X / R 10000 




Sp8B RR 


C *09 


1 


Elk* 


22 (f / 20 X / 16 V - 




MR 110 / 5 / 61 


C *10 


1 


Elko 


330 if / 20 X / 6,3 V - 




W 110 / 5 / 61 


C *11 


1 


Kf . Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V . 




MR 110 / 3 / 7 






























































1 *01 


1 


Spvlp 


1* pH / 0.5 A 




8 82501-A4;5 Stcaam 


1 *02 


1 


SpuU 


2*0 pH 




Re . 1537.9* Oelevm 


























0 *01 


1 


Obwtragw 




8*. 561.7729 




0 *02 


1 


Ubartragar 




B». 555-7726 








































61 *01 


1 


Oioda 


1 R ***8 






61 *02 


1 


Olodw 


1 R ***8 






61 *03 


1 


Otod* 


hp 5062.2800 






61 *0* 


1 


Otodc 


hp 5082.2800 






61 *05 


1 


Otod* 


hp 5082.2800 






61 *06 


1 


Otod* 


hp 5082-2800 










































T *01 


1 


Tranalctor 


BSX 93 






T *02 


1 


Transliter 


BSX 93 






T *03 


1 


TraiMlitpr 


BSX 29 






T *0* 


1 


Traiwltter 


BSX 93 






T *05 


1 


TppBitttor 


BSX 93 










































1C *01 


1 


ZMilar 


SR 7*90 R 






























B« *01 


1 


Buchtf 






2 MR 119 / 8 / 1 


























St *01 


1 


Stacker 


( 50fl ) 




SHE 066 IOC list 


St *02 


1 


Stacker 






1 IR »T9 / 8 / 3 































































Mischer, Trdgerbegrenzer ODS-82 
Mixer, carrier limiter BN 561 (7) 



Teil 


Sttk 


Bezeichnung 


Elekfriicht Werte 


giben Jenennung 


Hersteller.Anmerkqn 




Tell 


Stek 


Bezeichnung 


Elektriiche Werte ®*‘^*"* ' 


gaben Jenennung 


Herjteller.Anmerkgn 


C 501 


1 


rf - Kofld. 


.916 1# / 1 X / 63 V - 




wiiio / 3 y 10 




C 513 


1 


Kf . Kend. 


278 of / 1 X / 63 V . 




W no / 3 y 10 


C 50? 


1 




10 / 60 pf / > 1500 




10 S . Irlko 06 
Stfttner 




C 516 


1 


IrlHer 


10 / 60 pf / R 1500 




10 S • Trike 06 
Stettner 


. 

_CJ!^ 

C 507 


1 


TriMir 


6.5 / 20 of / N 750 




7 S . Triko 0? 
Stettner 
















1 


Kf . Kond. 


??6 of / 1 t / 63 V • 




dR no / 3 y 10 




t 501 


1 


Spuin 




9». 561 - 7827 




1 


Kf . roiid. 


1.709 nf / 1 t / 63 V - 




dR no / 3 / 10 




L 502 


1 


Soule 




8y. 561 . 7828 




1 




1C / 60 of / N 1500 




IDS . Trike 06 
Stettner 




1 503 


1 


Spule 




8«. 561 . 7829 




1 




6.5 / 20 of / » 750 




7 S . Trike 02 
Stettner 


L 506 


1 


Spule 




8». 561 . 7830 




c 5ce 


1 




173 of / 1 X / 63 V - 




HR 110 / 3 / 10 
















r 509 


1 


Rf . Kond. 


1.653 nf / 11 / 63 V - 




dR lie / 3 / 10 






2 


Rlngkem 


R 10. T 35. Ai 2050 




8 66290-A 0038.x 035 
Slenans 


C 510 


1 


Triintr 


10 / 60 pF / N 1500 




10 S • Trike 06 
Stettner 
















: 511 


1 


TriMor 


6.5 / ?0 of / » 750 




7 S . Trike 0? 
Stettner 




St 5C1 


1 


Stecker 






1 dR 119 y 8 / 3 . 


C 51? 


1 


Kf . Kond. 


115 pf / 1 X / 63 V . 




WN no / 3 / 10 




8u 501 


1 


Buchse 






2 dR 119 / 8 / 1 






200-kHz-Tiefpa6 ODS-82 

200 kHz low-pass filter BN 561 


T«il 


ink 


Beztichnung 


Elektriiche Wert* 


ifafetn ijnennung 


Hcrsteller, Anmtrkgn 




Ten 


3Uk 


Bezeichnung 


Elektriiche Werte ®*‘^*“* 


ignben ijnennung 


Heriteller.Anmerkgn 


R601 


1 


SdiiditMid. 


606 fi / 1 X / Kl.0,5 / 0300 


0000 7165 53 


















R 60? 


1 


Schichtwid. 


220 9 / 5 X / K1. 2 / 0309 


0000 7100 17 


















R603 


1 


Sehichtwld. 


6,8 kC / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 35 


















R m 


1 


Schiditwid. 


1 kC / 1 X / Tk 50 / 0207 




dR 18 / 6 / 1 




P 601 


1 


Schichtdrehwid . 


100 9 / lin / 0,8 d 


0000 7106 10 


1 dR 17 / 2 / 6 


R605 


1 


Sdilchtwld. 


150 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 15 


















R 606 


1 


Schichtwid. 


33 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 






C 601 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 16 V - 




dR 110 / 5 / 61 


R 607 


1 


Schichtvid. 


1 kQ / 1 X / Tk SO / 0207 




dR 18 / 6 / 1 




C 602 


1 


Ker. Kond. 


82 pF / 2 X 




dR no / 2 / 3 


R 608 


1 


Schichtvid. 


1 kO / 1 X / Tk 50 / 0207 




dR 18 / 6 / 1 




C 603 


1 


Ker, Kond. 


39 pf / 2X 




dR no / 2 /3 


R 609 


1 


Sdiichtvid. 


150 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 15 






C 606 


1 


Elko 


1 pf / 20 X / 35 V - 




dR 110 / 5 / 61 


R 610 


1 


SchtchtMid. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 






C 605 


1 


Ker. Kond. 


82 pf / 2 X 




dR 110 / 2 / 3 


R 611 


1 


SdiichtHid. 


6t 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 






C 606 


1 


Ker. Kond. 


39 pf / 2 X 




dR no / 2 / 3 


R 61? 


1 


Sdilchtwld. 


33,3 9 / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 ^ 






C 607 


1 


Elko 


22/ / 20X /16 V . 




dR 110 / 5 / 61 


R613 


1 


Schiditwid. 


82 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 12 




C 608 


1 


Ker. Kond. 


3 pf / i 0,5 pf 




dR no / 2 / 3 


R 616 


1 


Sdilchtwld. 


15 k9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 39 




C 609 


1 


Elko 


22 pF / 20 X / 16 V . 




dR 110 / 5 / 61 


R 615 


1 


Schiditwid. 


22 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 05 






C 610 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 16 V . 




dR no / 5 / 61 


R 616 


1 


Schiditwid. 


820 9 / 1 X / Tk 50 / 0207 




dR 18 / 6 / 1 


C 611 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 16 V . 




dR 110 / 5 / 61 


R617 


1 


Schiditwid. 


220 9 / 5 X / Kl. 2 / 0»9 


0000 7100 17 




C 612 


1 


Elko 


330 pf / 20 X / 6,3 V . 




dR no / 5 / 61 


R 618 


1 


Schiditwid. 


180 9 / 1 X / Tk 50 / 0207 




RR 18 / 6 / 1 


C 613 


1 


Elko 


68 / / 20 X / 16 V . 




dR 110 / 5 / 61 


R 619 


1 


Schiditwid. 


22 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 05 
















R 620 


1 


Schiditwid. 


1 k9 / 1 X / Tk 50 / 0207 




dR 18 / 6 / 1 














R 6?1 


1 


Sdilchtwld. 


39 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 06 


















R 62? 


1 


Sdilchtwld. 


220 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 17 






L 601 


1 


Spule 




0555 7880 00 




R 623 


1 


Sdilchtwld. 


82 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 12 


















R 626 


1 


Schiditwid. 


15 k9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 39 


















R 625 


1 


Sehichtwld. 


1 kO / 1 X / Kl.0,5 / 0309 


0000 7166 59 






61 601 


1 


Diode 


1 H 6668 






R 626 


1 


Schiditwid. 


180 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 16 






61 602 


1 


Diode 


1 H 6668 






R 627 


1 


Sehichtwld. 


33 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 07 


















R 626 


1 


Schiditwid. 


10 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 37 


















R629 


1 


Schiditwid. 


68 9 / 5 f / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 


















R 630 


1 


Sehichtwld. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 






T 601 


1 


Transistor 


BFX 97 


0000 7121 03 




R 631 


1 


Sdilchtwld. 


1,5 k9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 27 






T 602 


1 


Transistor 


8SX 93 


0000 7121 28 




R 632 


1 


Sehichtwld. 


100 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 13 






T 603 


1 


Transistor 


BSX 93 


0000 7121 28 




R 633 


1 


Sdilchtwld. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 






T 606 


1 


Transistor 


8CY 59 0 


0000 7202 85 




R 636 


1 


Sehichtwld. 


180 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 71 OC 15 






T 605 


1 


Transistor 


2 R 3251 


MOO 7123 35 




R635 


1 


Sehichtwld. 


33 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 








T 606 


1 


Transistor 


2 N 3251 


0000 7123 35 




R 636 


1 


Schi chNId. 


18 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 06 






T 607 


1 


Transistor 


8CY 59 0 


0000 7202 85 




R 637 


1 


Sehichtwld. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


0000 7100 11 






T 606 


1 


Transistor 


8fX 97 


0000 7121 03 




R 638 


1 


Sehichtwld. 


c8. 18 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0305 


) 


Abglelchwert 




T 609 


1 


Transistor 


BfX 97 


0000 7121 03 





Vorverstarker ODS-82 
Preamplifier BN 561 



Tel 


ittk 


6(t9*dimin| 


Elfktruchu W»rr* 


HvCtn 8«nenr*onq- 


Hcrtrrilcr, An«irrkf|ii 


It 701 


1 


ScMcRtvId. 


180 fl / 5 X / »1. ? / 0309 






R 70? 


1 


Scnlchtwld. 


681 B / 1 X / Rl.0,5 / 0309 






R 703 


1 


Schtchhild. 


27 fl / 5 1 / n. 2 / 03M 






R m 


1 


Sehichtvid. 


15 fi / 5 X / n. 2,1 0309 






R 70S 


1 


ScMchtvId. 


180 fl, / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 706 


1 


ScSIchtwld. 


56 fl / 5 X / K1. ? / 0309 






R 707 


1 


Schichtvid. 


27 0 / 5 X / tt. ? / 0309 






R 706 


1 


Schichtwid. 


15 B / 5 X / n. 2 / 0309 






R 709 


1 


Schlehtvtd. 


1,5 kO / 5-X / M. ? / 0309 






R 710 


1 


Schichtvid. 


1,2 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 711 


1 


Schiehtvid. 


39 fl / 5 X / n. 2 / 0309 






R 71? 


1 


Schichtvid. 


3,3 kfl / 5 X / K1. 2 / 0309 






R 713 


1 


Schichtvid, 


68 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 7U 


1 


SchlcNtvld. 


232 fl / 1 X / R1.0,5 / 0309 






R 715 


1 


Schichtvid. 


180 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 716 


1 


Schichtvid. 


1,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 717 


1 


Schichtvid. 


681 fl / 1 X / Kl.0,5 / 0309 






R 718 


1 


Schichtvid. 


220 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 719 


1 


Schichtvid. 


865 fl / 1 X / Kl.0,5 / 0309 






R 7?0 


1 


Schichtvid. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 7?1 


1 


Schichtvid. 


6.8 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 7?? 


1 


Schichtvid. 


3,3 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 723 


1 


Schichtvid. 


220 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 726 


1 


Schichtvid. 


39 fl / 5 X / Kl. ;> / 0309 








1 


Schiihivid. 


67.5 fl / 1 X / Kl. 0.5 y 0309 






_RJ?6 


1 


?chlcMvid. 


15 fl / 5 X / Kl. 2 / C?09 




i 


^?7 
P 7?g 
R 729 


1 


ScMehtvId, 


675 fl / 1 X / Kl,0,5 /0616 






1 

1 _ 


Schichtvid. 


18 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






Schichtvid. 


15 fl / 5 X / Kl. 2 / 03&7 






_R 73C 
R 731 


1 

1 


Schichtvid. 


67,5 fl / 1 X / Kl.0,5 / 0705 






Schichtwid, 


18 fl / 5 X / Kl. 2 / 0616 






R 73? 


1 


Schichtvid. 


5,1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0616 






R 733 


1 


Schichtvid. 


5,1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0616 






R 736 


1 


Schichtvid. 


18fl/5t/K1.2 / 0616 






R 735 


1 


Schichtvid, 


220 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 7^ 




Schichtvid. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 737 
R ’38 


.1 

1 


Schichtvid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






Schichtvid. 


6,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 03Ci» 






R 739 


1 


Schichtvid. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 760 


1 


Schichtvid. 


560 U / 5 X / Kl. 2 / C3C9 






» 761 


1 


Schichtvid. 


12 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0303 






R 76? 


1 


Schichtvid. 


2 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




ni8 / 6 / 1 


R 763 


1 


Schichtvid. 


75 fl / 0.5 X/Ik 50 / 0»11 




8818 / 6 / 1 














R 765 


1 


Schichtvid. 


IflO kfl / 5 r / Kl. 2 / C3C9 



































































Vit 


Jttk 


8trritimurg 


EIttfriicht Wtrft 




Herittllcc.Armerkgn 


R 751 


1 


Schirhtvid. 


9,2 fl / 1 X/ TK 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 752 


1 


Schichtvid. 


1,2 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 753 


1 


Schichtwid. 


21,8 fl y0,5 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 756 


1 


Schichtwid. 


2,7 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 755 


1 


Schichtvid. 


21 B yo,5 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 7£6 


1 


Schichtwid. 


6,7 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 757 


1 


Schichtvid. 


23,2 fl y0,5 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 75S 


1 


Schichtvid. 


3,3 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 759 


1 


Schichtwid. 


21 fl yo,5 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 7c0 


1 


Schichtvid. 


133 0 y0,25 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / 6 / I 


R 7el 
« 70? 


1 


Schichtvid. 


75 fl /0.25 X / Tk 50 / 020/ 




88 18 / 6 / 1 


1 


Schichtvid. 


96,2 0 yo,25 X / Tk 50 / 0207 




HN 18 / 6 / 1 


R 763 


1 


Schichtwid. 


53 fl /0,?5 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 766 


1 


Schichtwid. 


S3,B fl yc,25 X / Tk 50 / 020 / 




88 18 / 6 / 1 


F 765 


1 


Schichtvid. 


56,9 C yO,?5 X / Tk 50 / 0307 




8h 18 / 6 / 1 


R 7C6 


1 


Sehiehivid. 


96,2 C yo,25 X / Tk 50 / 0207 




8K18 / 6 / 1 


R 767 


1 


Schichtwid. 


. 53 fl /0.25 X / Tk 50 / 0207 




8N 18 / 6 / 1 


R 769 


1 


Schichtwid. 


99,8 fl yo,25 X / Tk 5C / 0207 




8R 18 / 6 / 1 


R 769 


1 


Schichtvid. 


56 fl yo,?5 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 770 


1 


Schichtvid. 


176 fl /0,?5 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 771 


1 


Schichtvid. 


97,6 fl yo,?5 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / A / 1 


R 772 


1 


Schichtvid. 


106 fl /0.25 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 773 


1 


Schichtvid. 


97,6 B y0,25 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / 6 / 1 


R 774 


X. 


Schichtwid. 


71.5 C /0.25 X / Tk 50 / 0207 




88 18 / 6 / I 






































































P 701 


1 


Schichtdrehvid, 


100 fl / Tin / 1 8 




1 88 17 / 2 / 6 


P 702 


1 


Schichtdrvhvid. 


50fl yiin yi 8 




1 88 17 / 2 / 6 


P 703 


1 


Schichidrehvid. 


1 Kfl / Tin / 0,5 8 




1 81 17 / 2 / 8 


P 706 


1 


Schtchtdrehvid. 


1 kfl / lin / 0,5 8 




1 88 17 / 2 / 8 






































C 701 


1 


K«r. Kofld. 


33 pf / 2 X / M 150 




88 no / 2 / 3 


C 702 


1 


Ktr. Kond. 


390 pF / 2 X / 63 V - 




EOPU 0,6 
M 1500 y 18 


C 703 


1 


X«r. Kond. 


15 pF / 5 X / R 150 




88 no y 2 y 3 


C 706 


1 


Ktr. Kond. 


8,2 pf / ! 0,5 X / P 100 




88 no y 2 y 3 


C 705 


1 


Trltttr • Kond. 


6 / 20 pF / K 673 




KN 111 y 1 y 2 


C 706 


1 


Ktr. Kond. 


33 pF / 2 X / N 150 




8N no y 2 y 3 


C 707 


1 


Kor, Kond. 


1,5 «F / 1 20 X / 600 V . 




K 2C00 RDOU 3 i 12 

V»l»9 


C 708 


1 


Ktr. Kond. 


220 pf / 2 X / K 750 




VN no y 2 y 9 


C 709 


1 


Ktr. Kond. 


1,5 nf / ! 20 X / 600 V - 




K 2M0 PDQ'J 3 I 12 
Vilvo 














C 711 


1 


Kf . Kond. 


1 pF / 20 X / 100 V - 




88 no y 3 y 7 


C 712 


1 


rf • Kond. 


1 mF / 20 X / 100 V - 




wN no y 3 y 7 ; 


C 712 


,.iJ 


Kf . Kond. 


1 pf / 20 X / 100 V . 




' 1 

8k no / 3 y 7 ! 



Endverstarker, Pegelschalter ODS-82 
Final amplifier, level switch BN 561 



Fortsetzung (continued) 
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Fortsetzung (continued) 



T<i( 


Jttk 


5fztichn««n( 


fi»»*riscl.sWerti 


8{nonnung- 


Mf rjtellfr, Anmrrkjn i 


c m 


1 


rf - lend. 


1 1# / 20 ? / ItO V - 




« no / 3 / 7 


C 715 


1 


Elko 


3.3 ^ / 20 X / 15 V - 




wmo / 5 / GO 


C 716 


1 


Elko 


3,3 1/ / 20 X / 15 V - 




k’! no / 5 / 60 


C 717 


1 


Kf . Kond. 


10 \I 1 10 X / 100 V . 




w no / 3 / 6 


C 718 


1 


Kor. Koad. 


ca. 6.2 pF 




M no / 2 / 3 






































c m 


1 


Kor. Kond. 


100 pF / 2 X / N 150 




w no / 2 / s 


















































51 701 


1 


Dlodt 


1 N **48 






.'.1 7C? 


1 


Oledi 


BAY 72 






51 70? 


1 


Olodo 


BAY 72 






(•1 70* 


1 


Oindo 


FD777 










































T 701 
T 702 


_ 1 _ 

1 


Transistor 


BFY 82 




1 


Trinilstor 


BSX 27 




1 

} 


T 703 


JL 


Transistor 


2 N 2^^j 




i 


_L7n*_ 




T^nilstor 


BSX r. 




1 

i 

1 




1 


bii'Jilac 






1 



Ttil 1 


link 


Brzticiinune 


Elcktriich* Wins 


'gabsn Rj^ennung- 


r"'- — ^ 

Ctrjffllfr.Anmirkqn ! 


T 706 


I 


Transistor 


BSY 56 










































T 710 


1 


Transistor 


2 N 3053 






T 711 
T 712 


1 


Transistor 


2 N *036 






1 


Transistor 


BSX 93 


ausqasucht n. Bv.555 • 9360 




T 713 


1 


Transistor 


BCY 59 D 






T 71* 


1 


Transistor 


BSX 93 


ausgosucht n. B*.5S5 • 9360 




























1 701 


1 


Spuls 


100 |dl 




KH 117 / I / 2 


1 702 


1 


Spult 


100 IIN 




W 117 / 1 / 2 


1 703 


1 


Spult 


0.33 iiH 




Wl 117 / I / 2 














0 7C1 


1 


Rinqktm 


R 10. T 35. Aj^ - 2050 




B 6* 290- A 0038- 
X 035 Sienens 


























J 701 


1 


Instrunent 




Bv. 555 . 8102 




























S 701 


1 


Sehalter 




Bv. 555 . B001 




























Bu 7C1 


1 


Buchso 


Uni 9.C 




ws in / 9 / * 1 



Endverstarker, Pegelschalter ODS-82 
Final amplifier, level switch BN 561 



Ttil 


Ihk 


Icztidinuaf 


ElcktriseheWirti 


lenennung • 


Herstellir.AnmsrkQ* 















































































































































































































































































































Tfil 


ittk 


Biztidmung 


ElsktriicheWsrH ®**^*"* 


igabtn lenennung • 


Herstfllir, Anmsrkgn 


R 1 


1 


Sehichtwid. 


8.2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 










































X 1 


1 


X 


SR 7*03 N 






X 2 


1 


X 


SR 7*03 H 






X 3 


1 


X 


SN 7*03 N 






X * 


1 


X 


SR 7*03 R 






X 5 


1 


X 


SR 7*03 R 






X 6 


1 


X 


SR 71.03 R 






X 7 


1 


X 


SR *930 R 






X 8 


1 


X 


SR 7k03 R 














































































Bu 1 


1 


Buchso 


50 poll 9 




RR 119 / 5 / 5 
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Programmierkarte ODP-81 
Programing card BN 562 (l^ 




Wandel u. Goltermann 

7410 Reutlingen • Western Germany • Postbox 259 • Telex 0729833 wugd 




